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This summary has been divided in three main parts: (1) aims where a general 
vision is presented, (2) a brief introduction of the techniques applied and the analytes 
considered and (3) the most relevant results and conclusions obtained from each 
published work. Further, general conclusions are given at the end of this dissertation, in 
Chapter IV. 
1 AIMS 
The PhD dissertation here presented is focused on the development of new 
methodologies for the determination of several analytes of special interest in water, 
namely drugs of abuse and pharmaceuticals. The main source of discharge of these 
analytes in environmental waters is through their incomplete metabolism and, again, 
incomplete removal in the wastewater treatment plants (WWTPs) [1]. Hence, their 
presence in several water compartments (treated and non-treated wastewater and 
surface water) was considered. The techniques here applied are based on the extraction 
using solid sorbents, as the well-established solid-phase extraction (SPE), and some 
modern non-exhaustive techniques (i.e, solid-phase microextraction (SPME), extraction 
with disposable polymers or with chemically modified fabrics). These non-exhaustive 
techniques are environmental friendly, with a minimum solvent consumption, and 
minimizing the global cost of the determination. Therefore, this Thesis has two main 
objectives: 
1. To evaluate several extraction techniques for the determination of 
pharmaceuticals and drugs of abuse, including their main human metabolites. 
 
2. To apply the proposed methods to several environmental water samples 
(wastewater and river water) in order to establish the concentration in the geographical 
area where this PhD was carried out, as a source of knowledge for future studies. 
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2 INTRODUCTION 
2.1 Drugs of abuse 
Consumption of illicit drugs is an issue of global concern that involves health, 
security and economy policies. The European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (EMCDDA) estimates that cannabis is the first illicit drug by number of users 
(around 74 millions of Europeans had tested it in 2013) [2] and, in Spain, cannabis is the 
drug with the highest annual prevalence, only behind tobacco and alcohol [3]. On the 
other hand, amphetamines and their synthetic derivatives abuse trend was stabilized in 
the last years and their consumption is much lower than that of cannabis. Yet, it still stands 
in the second or third position in the list of illicit drugs consumption, depending on the 
country [2]. 
Drugs and their metabolites are excreted through urine and, to a minor extent, 
faeces, and thus, they occur in wastewater [4-6]. Then, if removal of these substances at 
WWTPs is not complete, they can reach rivers and lakes, which are potential sources for 
tap water production [7-10]. Most of the published methods for their determination are 
based on SPE, both with hydrophilic-lipophilic balance cartridges [5, 7, 11, 12] or using 
mixed-mode cation exchange [10, 13-15]. Although gas chromatography coupled to mass 
spectrometry (GC-MS) is less complex and vulnerable to matrix effects than liquid 
chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), determination of 
drugs of abuse has been carried out almost exclusively by LC or ultra(high)performance 
liquid chromatography (U(H)PLC) coupled to MS/MS [4-15] aiming to avoid a 
derivatization step. Nevertheless, ionization suppression leads to significant losses of 
sensitivity, especially for cannabinoids derivatives. For this reason, Δ9-
tetrahydrocannabinol (THC) and its main human metabolite, 11-nor-9-carboxy-Δ9-
tetrahydrocannabinol (THCCOOH), were not included in many earlier methods developed 
for drugs of abuse  [16-18] or the limits of quantification (LOQs) reported in some others 
were so high that cannabinoids could not be detected in the analyzed samples [12, 13, 
15]. 
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The effect of illicit drugs over the aquatic organisms has not been studied in depth 
so far, but there are some evidences of possible harmful effects [19]. Besides, the 
presence of drugs of abuse in water can be used to estimate their consumption in a 
selected area. The group of Zuccato et al. [20] was the pioneer in this field. They used the 
concentration of the main metabolite of cocaine to estimate the consumption of this drug 
in Italy. Later, this methodology called “wastewater-based epidemiology”, was extended 
for further drugs, and now is being applied in several cities and considered as a 
complementary technique to the population surveys [21]. Thus, the development of new 
methods for the determination of illicit drugs in water is a topic of current interest. 
2.2 Pharmaceuticals 
Benzodiazepines (BZPs) are a broad family of pharmaceuticals prescribed as 
anxiolytics and hypnotic-sedatives, which share a benzene ring, a 1,4-diazepine and an 
aryl group in the C5 position. Zolpidem, not being a BZP itself, is included in the same 
therapeutic group because of its similar properties. Among the secondary effects of BZPs 
the dependence they can cause caused may lead to abuse and/or misuse [22]. In Spain, a 
constant increment of BZPs and related pharmaceuticals has been observed during the 
last ten years by the Ministry of Health, Social Services and Equal Rights [23]. On the other 
hand, some BZPs could be used for illicit purposes, such as robberies or sexual assaults 
[24]. Methylphenidate is another related pharmaceutical, prescribed for the treatment of 
attention disorders. It acts by controlling the neurotransmisors present in the 
extraneuronal space, being also prone to abuse/misuse. Among the undesirable effects 
of an abusive consumption, it can produce hallucinations, similarly to amphetamines. 
Moreover, ritalinic acid, its main metabolite, has been detected in concentrations up to 
µg L-1 in a college campus in the United States, which particularly raised during the exams 
periods [25]. 
The presence of BZPs in the environment could be relevant, as in the case of the 
illicit drugs. Actually, many metabolites are still active and could thus affect the aquatic 
environment [26, 27]. However, the determination of BZPs in the environment, in contrast 
to biological samples, where they have been determined since many years [28], is a 
relatively recent topic. As a matter of fact, there was no specific methodology for the 
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measurement of a broad range of BZPs, related pharmaceuticals and their metabolites in 
water. Most times, a few BZPs are included in multi-residue methods targeted to different 
(illicit) drugs classes. As in the case of drugs of abuse, again SPE combined to LC-MS/MS 
have been the preferred techniques [4, 12, 29]. 
Although their presence in European wastewater and surface waters has been 
reported in a few studies, results are contradictory in some cases. For example, oxazepam 
and temazepam were detected at high concentrations (400-1000 ng L-1) in the North and 
East of Europe [6, 12, 29],  while in the South and West concentrations rounded  100 ng 
L-1 [4, 30]. Conversely, chlordiazepoxide and bromazepam were found at higher 
concentrations in the South [4, 30] than in the North of Europe [16, 29, 31]. Indeed, the 
number of studies in this field is still very limited and much research should be done in 
order to obtain a realistic profile of the fate of these substances in the environment. 
 Finally, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), in particular 
arylpropionic and arylacetic derivatives (ibuprofen, ketoprofen, naproxen and diclofenac) 
are among the most studied pharmaceuticals in environmental waters in the last twenty 
years, due to their high consumption [32]. In contrast to the rest of compounds studied 
in this Thesis, their concentrations reached up to several µg L-1 most of times and, 
although some of them are moderately removed at WWTPs, this is not enough for 
achieving undetectable effluent concentrations, being sometimes still at µg L-1 levels. In 
particular, diclofenac has shown an extraordinary resistance to degradation and could 
become an ecotoxicological risk for aquatic organisms [27, 33]. For this reason, it has been 
included as a compound of special interest to be monitored in surface waters by the 
European Union in 2014 [34]. 
2.3 Extraction techniques 
SPE is one of the most widely used techniques for the extraction of a wide variety 
of compounds from environmental samples. The high number of sorbents available 
(including the many new polymeric phases), its robustness and the low consumption of 
organic solvent in comparison with liquid-liquid extraction (LLE) have contributed to the 
quick development of SPE applications [35]. Actually, SPE is the preferred technique for 
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isolation and preconcentration of drugs of abuse, BZPs and NSAIDs [36]. On the other 
hand, the development of microextraction techniques has become increasingly relevant 
during last the decades, in part due to the low or null solvent consumption, which is 
sometimes expensive and produces wastes difficult to eliminate or harmful for the 
environment. Nowadays, these techniques, possessing a lower sorbent amount, 
represent a modern sample preparation alternative to SPE for the analysis of organic 
pollutants, due to their versatility and efficiency, while being environmentally friendly 
[35]. 
In 1989, SPME was the first microextraction technique proposed as an alternative 
to the classical ones, that was based on thermodynamic equilibrium [37]. Since that, its 
applications in the environmental and biological/clinical fields increased exponentially 
and, nowadays, SPME is an established methodology for sample preparation. Due to its 
versatility, SPME can be used for sampling of solid, liquid or gaseous samples, by direct 
immersion or head-space sampling, being a versatile and simple technique. Furthermore, 
there are some robotized systems that permit automated SPME extraction [37, 38]. 
Nevertheless, the low amount of extractant phase (typically 0.5 µL) is still an inconvenient 
for some analytes when high sensitivity is required. Thus, some years later, in 1999 
Baltussen et al. [39] designed a new device with the aim of avoiding the main drawbacks 
of SPME, and, that technique was baptized as stir-bar sorptive extraction (SBSE). SBSE 
consists of a magnetic bar covered by a sorbent material (traditionally 
polydimethylsiloxane, PDMS) for the enrichment of the analytes. With this new 
configuration, the sorbent phase was increased from 10 to 150 times. This improved LODs 
for hydrophobic chemicals but also produced an increase of equilibrium time, because of 
the larger coatings thickness [39]. Also, SBSE (with PDMS) produces poor results for polar 
compounds, which together with the need for reutilization of SBSE devices and the lack 
of automation are its main disadvantages [40]. 
In 2004, Montero et al. [41] proposed the use of bulk commercial polymers as 
extractant materials, as an alternative to SBSE, but in this case, the magnetic bar was not 
integrated into the device. So, the problems related with the stripping or partial loss of 
the extractant phase were avoided. Moreover, the devices were much cheaper than the 
SBSE or SPME ones and, although they could be reused, it permitted a disposable use, 
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avoiding the risk of cross-contamination or carryover effect. Bulk polymers are available 
in several thickness, shapes, dimensions and chemical composition which can be chosen 
for each specific requirement. Several research works have demonstrated their simplicity 
as an alternative to other sorptive extraction techniques [40, 42]. 
Many research groups have developed their own sorbent materials in order to 
coat magnetic bars [35, 43] or, more recently, to cover organic supports in order to obtain 
a very flexible substract of high stability and capacity. In this sense, Kabir and Furton 
developed in 2014 a technique that they named fabric phase sorptive extraction (FPSE) 
[44], where the surface of an organic support, such as a fabric of cellulose or nylon was 
polymerized with an extractant material using the “sol-gel” technology. This permits 
obtaining a highly cross-linked porous material, with exceptional chemical and thermal 
stability and highly effective in the extraction of a large variety of compounds from many 
matrices. This innovative technique circumvented the problems of low sample capacity 
because the sol-gel technology yields a thin-film of extractant, which also favors kinetics, 
comparised with other microextraction techniques. Also, many different sorbents could 
be polymerized over the substrate, expanding its polarity range [45, 46]. 
3 ANALYTICAL METHODOLOGIES DEVELOPED 
DETERMINATION OF Δ9-TETRAHYDROCANNABINOL AND 11-NOR-9-CARBOXY-Δ9-
TETRAHYDROCANNABINOL IN WATER SAMPLES BY SOLID-PHASE MICROEXTRACTION WITH ON-FIBER 
DERIVATIZATION AND GAS CHROMATOGRAPHY–MASS SPECTROMETRY 
  As mentioned, the detectability of cannabinoids could be problematic when their 
determination is carried out by LC-MS/MS, so in this work an alternative, GC-MS, is 
presented. Moreover, SPME is presented as alternative to published SPE methods. Hence, 
the developed method consisted of the SPME using 
divynilbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) as coating. SPME 
allows to reducing the amount of sample down to 10 mL with a null consumption of 
organic solvents. Two silylating reagents were tested: N-Methyl-N-
(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) and N-Methyl-N-tert-(butyldimethylsilyl) 
trifluoroacetamide (MTBSTFA), providing the first one the best results when the fiber was 
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exposed to its vapors. The sample pH and the ionic strength were evaluated together 
through a Doehlert design, permitting the study of these two factors at several levels with 
a small number of experiments. The optimal conditions were pH = 2 without salt addition. 
The effect of the temperature over the kinetics was also tested and lower equilibrium 
times were obtained at the highest temperatures at the expense of lower extraction 
efficiencies. Therefore, a compromise situation of 60 min at 60 oC was selected as to 
match with the chromatographic run time. Under the optimized conditions, LOQs of 3 and 
8 ng L-1 for THC and THCCCOH respectively were achieved. The trueness, using surrogated 
internal standards, was satisfactory (92-112 %) in the three matrices tested (raw and 
treated wastewater and surface water) and the precision (expressed as  % RSD) was lower 
than 15 % in the dirtiest water and lower than 3 % in the cleanest. 
  Finally the method was applied to four raw and treated wastewater samples, 
where the presence of THCCOOH was around 50-150 ng L-1 in the raw wastewater samples 
while THC was at the 20 ng L-1 level. Both analytes were also detected in treated 
wastewater and river that receives the WWTPs discharges at very low concentrations.  
IN-SAMPLE DERIVATIZATION-SOLID-PHASE MICROEXTRACTION OF AMPHETAMINES AND ECSTASY 
RELATED STIMULANTS FROM WATER AND URINE 
 Following the same approach as in the previous work, SPME followed by GC-MS 
was evaluated as a robust, simple and easy to perform technique for the determination 
of five analytes of the family of amphetamines and ecstasy compounds at trace levels in 
environmental waters. In this case, an in-sample derivatization using a chloroformate 
water-stable derivative (isobutylchloroformate, iBCF) was used, reducing the time 
consumption, sample handling and improving the extractability of the analytes.  The ionic 
strength, the amount of basic catalyzer and the percentage of derivatizating reagent were 
optimized using a Box-Behnken design. Optimal conditions consist on: no salt added to 
the sample, the basic catalyzer (dipotassium hydrogen phosphate) fixed at 100 mM, and 
iBCF at 0.05 %. Extraction kinetics were again studied and derivatization/extraction time 
was fixed on 40 min at 60 oC. The method showed an excellent figures of merit with LOQs 
between 1.4-6.8 ng L-1 and relative recoveries using internal standard deuterated 
compounds near 100 %. 
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 Moreover, the method was downscaled and validated with urine samples, since 
these analytes are also of interest in toxicological analysis. In this case, only 1 mL of urine 
(diluted to 10 mL with ultrapure water) was enough to reach LOQs in the range of 0.06 to 
0.3 ng mL-1. The calibration curve was linear until 500 ng mL-1 and the relative recoveries 
at two levels of concentration (5 and 50 ng mL-1) ranged from 99 to 111 % with precision 
in terms of RSD lower than 11%. 
 Finally the method was applied to water samples, where methamphetamine  and 
3,4-methylenedioxy-methamphetamine (MDMA or ecstasy) were the most frequently 
detected substances, whereas 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA) was the least 
frequent one.  Analytes were also detected in surface waters below LOQs, except in one 
of the samples, where MDA  and MDMA  reached  concentrations of 39 ng L-1 and 12 ng 
L-1, respectively. 
DETERMINATION OF BENZODIAZEPINES, RELATED PHARMACEUTICALS AND METABOLITES IN WATER BY 
SOLID-PHASE EXTRACTION AND LIQUID-CHROMATOGRAPHY–TANDEM MASS SPECTROMETRY 
In this work, SPE was applied to the extraction of a 23 pharmaceuticals, including 
BZPs and their main metabolites, zolpidem, methylphenidate and ritalinic acid in 
wastewater and surface water. Oasis MCX cartridges (60 mg) were selected to extract 100 
or 200 mL of water (influent, effluent or river water) without pH adjustments, because 
they provided better recoveries than Oasis HLB or Oasis MAX. Analytes were eluted using 
5 mL of MeOH/NH3 (1.25 %) which was further evaporated to dryness. The final 
reconstitution volume was selected bearing in mind matrix effects, as a lower volume is 
not necessarily translated in lower LOQs since matrix constituents are concentrated too. 
Under optimal conditions a final volume of 100 µL was selected. Determination was done 
by LC-MS/MS by using acetic acid (0.1 %) as eluent buffer modifier. The stability of the 
compounds in wastewater was evaluated under different conditions of storage. An 
adjustment to acidic conditions (pH 2) and refrigeration (4 oC) seems to be the best 
conditions to maintain their concentration unchanged, except for the 7-amino 
metabolites of clonazepam and flunitrazepam that could not be detected when the 
sample was acidified. Thus, samples should not be acidified if such analytes are to be 
measured and samples should be analyzed as soon as possible. 
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The method showed excellent figures of merit (LOQs between 0.1 and 18 ng L-1, 
relative recoveries using deuterated internal standard in the 84-122% range and % RSD 
from 3 to 21 %).  The application of the method to real samples showed the presence of 
ritalinic acid for the first time in Spain at concentrations up to 100 ng L-1, being even 
detected in surface water. Also the presence of diazepam and their main metabolites 
(oxazepam, temazepam and nordiazepam) and zolpidem was also noticeable. 
ASSESSMENT OF POLYPROPYLENE TUBES AS SINGLE-USE AND LOW-COST SORPTIVE EXTRACTION 
MATERIALS FOR THE DETERMINATION OF BENZODIAZEPINES AND ZOLPIDEM IN WATER SAMPLES 
In this work, three polymers of different polarities, namely polypropylene (PP), 
PDMS and polyethersulphone (PES), were tested in order to achieve the extraction BZPs 
and zolpidem from water samples as a cheaper and easier handing alternative to SPE. The 
determination was carried out using a LC-MS/MS system again. The PP polymer provided 
the best recoveries for all the analytes except for those with nitro moieties (clonazepam 
and flunitrazepam), where PES was equally valid. The sample pH, the ionic strength and 
their interactions were studied using a central composite design.  The results of this 
experiments showed a positive effect in the response when salt was added to the 
sample while the best pH was 9. No second order interactions between two factors 
were observed. Extraction kinetics, the amount of extractant and sample volume were 
evaluated independently. The selected conditions were a volume of 70 mL stirred during 
14 h with 4 PP fibers (ca. 4 mg of sorbent). These fibers were then desorbed during 5 
minutes with 1 mL of acetone. Finally the extract was further evaporated to dryness, 
reconstituted in 50 µL of MeOH and 10 µL were injected into the LC-MS/MS. 
 The LOQs achieved with this new method were in the same order as the 
previously method (based on SPE) except for the 7-amino metabolites, where the values 
were one order of magnitude higher. Also, trueness and repeatability were in the same 
order of magnitude than SPE, proving that low cost polymers may serve as an alternative, 
but with an important decrease in the use of organic solvents and the overall cost of the 
extraction process at the expenses of a long, but simple and unattended, extraction time. 
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Samples of wastewater (raw and treated water) and river water samples were 
analyzed. The BZPs detected were in the same concentration than the provided by the 
SPE method. 
FABRIC PHASE SORPTIVE EXTRACTION: A NEW MICROEXTRACTION METHOD FOR THE DETERMINATION OF 
NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN ENVIRONMENTAL WATER SAMPLES. 
In this work, a new microextraction technique, FPSE, where the solid sorbent 
synthetized through the “sol-gel” technology was coated over a thin fabric, was tested. 
For this purpose the selected analytes were four NSAIDs, because of their interest and 
background in terms of already developed sorptive microextractions in the literature, 
which could be used as a benchmark. The FPSE devices were synthesized by the Florida 
International University, while analytical experiments were performed at the University 
of Santiago de Compostela. Due to the easy and opened geometry, FPSE equilibrium times 
were relatively short, from 45 to 200 minutes, with 30 mL samples. The effect of sample 
pH, ionic strength and coating were evaluated through a mixed-level factorial design. 
Under optimal conditions 30 mL of filtered water sample with the pH adjusted to 2 was 
exposed to a polyethylene glycol fabric phase during 120 minutes under stirring. After 
that, the media was removed, dried and desorbed in 1 mL of ethyl acetate for 15 min. The 
extract was concentrated to dryness and reconstituted in 40 µL of solvent. Derivatization 
of the analytes was carried out by addition of 10 µL of MTBSTFA and heating the 
mixture  in an oven at 60 oC during 60 min.  
The determination provided very low LOQs (3-15 ng L-1) similar to or better than 
those obtained by other non-exhaustive extractive techniques. Also, negligible matrix 
effects were found, even when complex samples were analyzed (raw and treated 
wastewater) and so, quantification can be performed without surrogated isotopically 
labelled standards or standard addition protocols. Trueness and precision were evaluated 
in the three matrices studied with recoveries between 82 and 116 % and precision (as % 
RSD) between 4 and 18 %.  
The application to real samples showed an increase in the concentration of 
ibuprofen respect to studies performed in the same area some years ago, while the 
presence of the other NSAIDs  remain in the same levels. 
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El consumo de drogas de abuso es un problema social reconocido a nivel mundial. 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on 
Drugs and Crime, UNODC) [1] estimó que en 2012 alrededor de 247 millones de personas 
habrían consumido alguna droga ilícita y la tendencia muestra un constante incremento 
hacia el consumo de éxtasis y cannabis. De hecho, el  Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
EMCDDA) posiciona ésta última como la droga de mayor consumo en Europa y España 
[2]. Por otra parte el consumo de fármacos, entre ellos los pertenecientes al grupo de los 
antiinflamatorios no esteroideos (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) y los 
ansiolíticos e hipnótico-sedantes, no ha dejado de crecer en nuestro país mostrando un 
incremento sustancial en los últimos años, en especial para esta última familia [3-5].  
Se sabe que todas están sustancias no son metabolizadas completamente por el 
organismo [6] y que tanto las drogas como los fármacos pueden ser desechados 
directamente a través de los sanitarios. Por lo que en última instancia terminarán en las 
plantas de tratamiento de agua residual (wastewater treatment plants, WWTPs) 
pudiendo alcanzar las aguas superficiales si su eliminación no es completa [7, 8]. La 
concentración de estos compuestos en el medio natural puede alcanzar niveles elevados 
y sus efectos sobre los organismos podrían ser preocupantes [9, 10]. Por ello, la Unión 
Europea ha decidido  incluir por primera vez un NSAID (el diclofenaco) en la primera 
“Watch List” de compuestos a monitorizar en el medio acuático [11] .  
Por estas razones es necesario disponer de la metodología analítica que permita 
la determinación de estas sustancias de forma exacta y precisa. El empleo de técnicas de 
extracción que se centren en minimizar el tiempo, coste y esfuerzo parecen ser las más 
adecuadas y es en su desarrollo aplicado a los compuestos anteriormente mencionados 
en el que se va a centrar el trabajo de esta Tesis. 
Por ello, como objetivos generales se plantearon: 
- El desarrollo de metodologías respetuosas con el medio ambiente, que limiten el 
consumo de muestra y disolventes, minimicen los riesgos de exposición y los costes 
generados de su aplicación, y que permitan su automatización en la medida de lo 
posible. 
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- La aplicación de los métodos propuestos a diferentes matrices acuosas con el fin de 
determinar la concentración de los analitos en la zona de estudio y poder realizar una 
comparativa con los resultados proporcionados por otros autores para esta y otras zonas. 
Los objetivos específicos para cada familia de analitos se pueden resumir a continuación: 
A. Drogas de abuso 
Dentro de esta familia se estudiarán los derivados del cannabis, las anfetaminas y 
sus derivados sintéticos por ser unas de las drogas ilícitas más consumidas en España y en 
el mundo. El análisis de biomarcadores específicos para estas drogas (11-nor-9-carboxi-
Δ9-tetrahidrocannabinol, anfetamina, metanfetamina y metilendioximetanfetamina) en 
agua residual, es empleado en  los estudios epidemiológicos a través del agua residual 
(wastewater-based epidemiology) para determinar el consumo de las mismas en una 
determinada región de una forma rápida y objetiva [12]. Por esta razón, en  las 
metodologías desarrolladas en esta Tesis se prestará especial atención a la 
determinación fiable y precisa de estos analitos en aguas residuales. 
 Se buscarán alternativas a la extracción en fase sólida (solid-phase extraction, 
SPE) y la determinación mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de
masas en tándem (liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry, LC-
MS/MS). Para ello se propondrán técnicas de microextracción que minimicen el consumo 
de muestra y permitan su determinación mediante cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas (gas chromatography coupled to mass spectrometry, GC-MS) 
con el fin de obtener metodologías simples, robustas, automatizables y menos costosas 
que puedan ser implantadas en laboratorios de rutina.  
B. Fármacos 
En primer lugar, se considerarán un total de  23 analitos que incluyen 
benzodiacepinas y otros fármacos relacionados con ellas, así como algunos de sus 
principales metabolitos. Debido a la escasa o nula metodología disponible para algunos 
de estos compuestos en muestras medioambientales, en primer lugar se planteará la SPE 
y la determinación mediante LC-MS/MS como técnica de referencia que se validará de 
acuerdo a los estándares de calidad de las metodologías analíticas. Por otra parte, se 
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propondrá un abordaje desde el punto de vista de las técnicas de extracción no 
exhaustivas (extracción con polímeros de bajo coste). Además, los resultados obtenidos 
podrán ser comparados con los obtenidos a través de una metodología de extracción 
exhaustiva como es la SPE, previamente desarrollada. 
Debido al elevado consumo de NSAIDs, su determinación en  matrices acuosas ha 
sido estudiada en profundidad durante las últimas décadas, por lo que existen numerosas 
metodologías basadas tanto en técnicas de microextracción como en SPE. Sin embargo, 
su determinación sigue siendo un asunto relevante [13-15]. Por ello, se ha decidido 
seleccionar la familia de los NSAIDs para llevar a cabo la validación  de una nueva técnica 
de extracción no exhaustiva conocida como  extracción con polímeros modificados 
químicamente (fabric phase sorptive extraction, FPSE) que ha sido patentada 
recientemente [16]. La existencia de metodologías basadas en el mismo principio de 
equilibrio permitirá comparar la idoneidad de esta nueva técnica y presentarla como una 
posible una alternativa a las ya existentes. 
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1 COMPUESTOS ESTUDIADOS 
1.1 DROGAS DE ABUSO  
El término “droga” ha sido aplicado por la Organización Mundial de la Salud 
(World Health Organization, WHO) para definir a “todas aquellas sustancias naturales o 
sintéticas que, al ser introducidas en el organismo son capaces de modificar alguna de sus 
funciones”. Esta terminología es bastante amplia y engloba a un gran número de 
moléculas.  De forma más concreta, la WHO  emplea  los términos “psicoactivo” y 
“psicotrópico” para  referirse a “todas aquellas sustancias naturales o sintéticas que 
actúan específicamente sobre el sistema nervioso central alterando la conciencia y la 
conducta de las personas que las están consumiendo”. Ambas nomenclaturas son 
equivalentes aunque, de forma más restrictiva, las sustancias psicotrópicas son aquellas 
que están controladas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(International Narcotics Control Board, INCB) y que están recogidas en el Convenio sobre 
Substancias Psicotrópicas acordado en Viena en 1971 y ampliado en sucesivas ocasiones. 
En esta lista se incluyen  anfetaminas, cannabinoides, benzodiacepinas, barbitúricos y 
somníferos entre otros [1].  
Actualmente uno de los mayores problemas a nivel médico, social y político se 
encuentra en el consumo de drogas y en particular en el policonsumo donde se 
entremezclan sustancias legales (alcohol, tabaco, fármacos…) con otras sustancias no 
permitidas según la legislación vigente española (cannabis, heroína, cocaína…). Por otra 
parte, se debería diferenciar entre los usos lícitos e ilícitos que se le pueden dar a una 
determinada sustancia. De esta diferenciación se deduce que muchas sustancias legales 
pueden derivar en un uso ilícito como puede ocurrir en el caso de algunos medicamentos 
como las benzodiacepinas y compuestos relacionados si son administradas con otros fines 
en lugar de los puramente médicos [2].  
La presencia de drogas en el organismo se manifiesta con cuadros de estimulación 
y/o depresión pudiendo causar cambios bruscos en la percepción del medio. Son aquellas 
sustancias que producen efectos de relajación, euforia y desinhibición las que tienden a 
consumirse en exceso, provocando una mayor dependencia en el individuo. A lo largo de 
II. INTRODUCCIÓN 
 
28 
los  años,  diferentes  organismos  encargados  de  monitorizar  el  consumo  de  estas 
sustancias han observado un incremento o una leve estabilización en la prevalencia de las 
mismas, pero nunca una disminución apreciable, a pesar de las políticas de prevención y 
desintoxicación que se han llevado a cabo en los diferentes países.  
El  término  “de  abuso”  ha  sido  empleado  por  la WHO  para  englobar  a  todas 
aquellas  sustancias  que  “generen  un modelo  de  uso  caracterizado  por  un  consumo 
continuado,  a  pesar  de  que  el  sujeto  sabe  que  tiene  un  problema  social,  laboral, 
psicológico o físico que es persistente o recurrente y que está provocado o estimulado 
por el consumo periódico de esas sustancias” [3]. Por lo tanto a lo largo de esta Tesis se 
van a agrupar bajo el  término “drogas de abuso” aquellas sustancias prohibidas por  la 
legislación española que se consumen con el fin de alterar la conciencia y en particular 
este trabajo se centra en  los cannabinoides y  los estimulantes de tipo anfetamínico. Si 
bien  otras  sustancias  estudiadas  en  esta  Tesis  (benzodiacepinas,  zolpidem  y 
metilfenidato) también pueden derivar en un consumo ilícito  y/o abusivo  se ha decidido 
incluirlos dentro de la sección “1.2 Fármacos” por tratarse de sustancias legales en las que 
su consumo está recomendado y controlado por un médico.  
1.1.1 DERIVADOS DEL CANNABIS 
1.1.1.A Aspectos generales 
“Cannabis”  es  el  término  general  que  se  usa  para  nombrar  a  los  diferentes 
preparados psicoactivos de  la planta de marihuana o  cáñamo  (Cannabis  sativa) y que 
incluye las hojas, la resina derivada de los ápices florales de la planta (hachís) y el aceite 
de  hachís  que  se  obtiene  a  partir  de  una  extracción  con  aceite  vegetal.  El  cannabis 
contiene al menos 60 compuestos con una estructura similar de 21 carbonos que se unen 
formando un  ciclohexeno, un benceno, un  tetrahidropirano y diferentes  sustituyentes 
hidrocarbonados que  reciben el nombre de  cannabinoides. El  Δ9‐tetrahidrocannabinol 
(THC), es uno de  los compuestos más  importantes de esta  familia ya que es el que se 
encuentra en mayor proporción en la planta de marihuana (pudiendo llegar a alcanzar, en 
el caso del aceite de hachís, un 30  % del total de cannabinoides presentes en él) y además 
es el que le confiere el poder psicoactivo. El THC es muy soluble en lípidos lo que hace que 
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su liberación sea lenta y su efecto se prolongue durante varios días. Otros compuestos 
como el Δ8-tetrahidrocannabinol, el cannabinol o el cannabidiol tienen una presencia en 
la planta casi residual en comparación con el THC y un poder adictivo mucho más bajo o 
casi nulo [2, 4-6]. 
El consumo no controlado de cannabis produce una sensación de euforia, altera 
las habilidades motoras, modifica las percepciones sensoriales, pudiendo manifestarse 
situaciones de ansiedad, paranoia y, a menudo, retraimiento social. Además, sus efectos 
aumentan si se combina con alcohol u otras drogas. Por otra parte, existen diferentes 
preparados farmacéuticos a base de cannabinoides que han demostrado su efectividad 
para minimizar los dolores crónicos y espasmos, contrarrestar las náuseas en la 
quimioterapia oncológica y en tratamientos de VIH [2]. 
1.1.1.B Estructura y propiedades 
A continuación, se recogen en la tabla II.1 las principales propiedades 
fisicoquímicas de los derivados del cannabis estudiados en esta Tesis: el THC, por ser el 
compuesto de mayor abundancia en el cannabis y su principal metabolito humano, el 11-
nor-9-carboxi-Δ9-tetrahidrocannabinol (THCCOOH). Como se puede observar, tanto el 
THC como el THCCOOH poseen dos centros quirales en su estructura por lo tanto existen 
cuatro diastereoisómeros posibles, sin embargo sólo los isómeros trans se encuentran en 
la naturaleza y son los que se recogen en la tabla II.1. En el medio acuático el THC se 
encuentra en forma neutra mientras que el THCCOOH está en su forma desprotonada 
debido a su carácter ácido y así lo demuestran sus valores de pKa (9.8 frente a 4.6, 
respectivamente). En cuanto a su tendencia a ser adsorbidos por la materia orgánica, el 
THC presenta un valor de log D al pH de las aguas naturales más alto que el de THCCOOH 
por lo que su carácter lipofílico es mayor y podría adsorberse en la materia orgánica de 
forma más relevante. Por otra parte, ambos compuestos presentan una presión de vapor 
muy baja.  
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Tabla II.1. Estructura y principales propiedades fisicoquímicas de los cannabinoides a estudiar. Valores estimados 
de pKa, log D, log Kow y Pvapor recogidos en la base de datos Scifinder [7]. MW: peso molecular, Pvapor: presión de 
vapor. 
Compuesto Estructura Fórmula MW CAS pKa 
log D 
(pH=7, 25 oC) 
log Kow 
Pvapor/ 
torr 
THC 
 
C21H30O2 314.2 1972-08-3 9.8 6.8 6.8 1.2x10-6 
THCCOOH 
 
C21H28O4 344.4 56354-06-4 4.6 2.9 5.2 1.6x10-9 
 
1.1.1.C Metabolismo 
El THC entra en el organismo fundamentalmente a través de la inhalación de pipas 
de agua o cigarrillos, se absorbe en los pulmones y es distribuido por todo el organismo. 
Una vez que ha entrado en el torrente sanguíneo se une mayoritariamente a las 
lipoproteínas debido a su carácter lipofílico. Esto hace que tarde en ser eliminado del 
organismo completamente con lo que su presencia en el cuerpo humano puede durar 
varios días, siendo el hígado, riñón, bazo y otros tejidos adiposos en los que se presenta 
una mayor acumulación [6]. 
El THC puede ser detectado en plasma a los pocos segundos de ser inhalado 
mostrando una vida media en el organismo entre 20 horas y 13 días dependiendo de la 
frecuencia de consumo. Inicialmente en su ruta de metabolización intervienen enzimas 
hepáticas que lo oxidan a derivados hidroxilados. La hidroxilación en la posición 11 es la 
más importante dando lugar a 11-hidroxi-Δ9-THC, un derivado que puede oxidarse 
nuevamente y convertirse en THCCOOH. Aproximadamente un 70  % de la dosis de THC 
se excreta a través de las heces (40  %) y la orina (30  %) en 72 horas  en forma de diversos 
metabolitos [6, 8] dónde el THCCOOH representa aproximadamente un 0.6  % respecto a 
la dosis de THC consumida [9]. Sin embargo, a pesar de su bajo porcentaje de excreción, 
el THCCOOH se emplea como indicador de consumo de THC cuando se analizan aguas 
residuales ya que se trata de uno de los metabolitos más estables en el medio acuoso [10, 
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11]. Otros compuestos derivados del metabolismo del THC son el 8α-hidroxi-Δ9-THC, el 
8β-hidroxi-Δ9-THC y el 8α-11-dihidroxi-Δ9-THC excretados en forma de glucorónidos 
conjugados, pero su presencia es aún más minoritaria que la de THCCOOH [5, 8].  
1.1.1.D Consumo  
El cannabis es una de las drogas más consumidas tras el tabaco, el alcohol y la 
cafeína. Datos proporcionados por el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Adiction, EMCDDA) 
basados en encuestas poblacionales y publicados en 2014 reflejan que casi 74 millones de 
europeos han consumido cannabis al menos una vez en la vida, lo que equivaldría 
aproximadamente a 1 de cada 5 personas entre 15 y 64 años [12]. Estos datos posicionan 
al cannabis como la primera droga ilegal en cuanto al número de personas que lo han 
probado alguna vez situándose muy lejos de la cocaína, las anfetaminas o el éxtasis (14.1, 
11.4 y 10.6 millones de europeos, respectivamente). En la última encuesta publicada, el 
EMCDDA observó una ligera tendencia a la estabilización en el consumo de cannabis en 
los últimos cinco años (a pesar de que su consumo sigue siendo muy elevado), con alguna 
excepción como los países nórdicos o Bulgaria en los que se apreció un ligero aumento 
respecto a años anteriores. En cuanto al consumo por países, España posee una de las 
mayores prevalencias de consumo alguna vez en la vida con un 27.4  % (datos 
correspondientes a 2011) solamente superada por Francia (32.1  %), Dinamarca (35.6  %) 
y Reino Unido (30.0  %) y al mismo nivel que los Países Bajos (25.7  %), República Checa 
(27.9  %) e Irlanda (25.3  %) [12]. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los datos con 
los que se elaboran estos informes proceden de los distintos organismos nacionales que 
se encargan de realizar las encuestas. Los últimos datos publicados para la mayoría de los 
países europeos pertenecen a los años 2010-2012, aunque pueden oscilar desde 2007 
para Italia hasta 2013 para Dinamarca observándose un cierto retraso respecto al 
momento actual [12]. 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también publica 
regularmente la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en la población general en 
España (EDADES) en la que se recogen datos sobre el consumo de sustancias de abuso y 
tendencias a nivel nacional [13]. El último informe publicado ha sido el correspondiente 
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al año 2011 y estos datos se encuentran recogidos detalladamente en el informe anual de 
la Red Europea de Información sobre Drogas y Adicciones (European Information Network 
on Drugs and Drug Addiction, REITOX) del año 2012 [14]. A la vista de los mismos, se 
concluye que las sustancias con una mayor prevalencia en todos los ámbitos temporales 
son el alcohol y el tabaco mientras que el cannabis se sitúa como la primera droga ilegal 
en cuanto a su prevalencia de consumo en el último año (9.6  %) seguido muy de lejos por 
la cocaína (2.3  %) las anfetaminas (0.6  %) y el éxtasis (0.7  %). Por tramos de edades, el 
consumo de cannabis se concentra entre los 15 y los 34 años, con una prevalencia de 
consumo alguna vez en la vida del 36.9  % frente a un 21.6  % en la franja de edad de 35 
a 64 años. Además, es la sustancia ilícita de más pronto inicio en su consumo sólo 
superada por alcohol y tabaco con una edad media de iniciación en los 18.7 años y que 
casi no ha sufrido variaciones desde que se comenzaron a hacer registros (1995, 18.3 
años). Además, su consumo se encuentra claramente diferenciado por sexos, donde la 
prevalencia de consumo en el último año para los hombres casi triplica a la de las mujeres 
(13.6  % frente al 5.5  %) [14]. 
1.1.2 ANFETAMINAS Y DERIVADOS SINTÉTICOS 
1.1.2.A Aspectos generales 
El término “anfetaminas” se usa de forma genérica para nombrar a dos 
compuestos: la anfetamina (AMP) y la metanfetamina (MAMP). La síntesis de AMP se 
produjo a finales del siglo XIX cuando se buscaba una alternativa sintética a la efedrina 
que era utilizada como tratamiento en personas asmáticas. Una vez conocidas sus 
propiedades estimulantes, los laboratorios clandestinos no dudaron en sintetizar nuevos 
compuestos análogos a las anfetaminas conocidos como “drogas de diseño”, en los que 
se potenciaban aún más sus efectos para ser utilizadas con fines recreativos. La “droga de 
diseño” más conocida es el éxtasis o metilendioximetanfetamina (MDMA) aunque 
actualmente la palabra éxtasis se aplica también a sus derivados: metilendioxianfetamina 
(MDA) y metilendioxietilanfetamina (MDEA). Estos compuestos (anfetaminas, éxtasis y 
similares) se suelen agrupar bajo el nombre de estimulantes de tipo anfetamínico 
(amphetamine-type stimulants, ATS). 
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Históricamente, Europa ha sido el continente donde se ha producido una mayor 
síntesis de ATS y la disponibilidad de AMP frente a otros ATS ha sido siempre mayor. En 
cuanto a los países de producción de AMP cabe destacar los Países Bajos, Bélgica, Bulgaria, 
Turquía, Polonia, Lituania y a menor escala Alemania, Hungría y Eslovenia. La MAMP ha 
tenido como principales centros de producción Polonia y Lituania junto con la República 
Checa y Alemania. De nuevo, los Países Bajos y Bélgica se han consolidado como los 
mayores productores de MDMA [12, 15]. 
 El uso terapéutico de las anfetaminas está descrito contra la narcolepsia y como 
supresor del apetito. Ligeras modificaciones de su estructura han dado lugar a 
medicamentos como el metilfenidato (MPHEN) cuyo uso está descrito para tratar 
trastornos de déficit de atención e hiperactividad (Attention deficit/hyperactivity disorder, 
ADHD) y cuya descripción más extensa se encuentra en el apartado 1.2.1 de esta Tesis. 
Por otra parte, en la actualidad no se ha reconocido ningún uso farmacológico  para el 
éxtasis y sus derivados [16-18]. 
Los ATS son considerados estimulantes del sistema nervioso central y en su 
mecanismo de acción están involucradas la dopamina, serotonina y catecolamina aunque 
resulta complicado conocerlo en profundidad. Su presentación es en forma de pastillas 
con símbolos diversos o polvo de diferentes colores y su ingesta se produce vía nasal 
(esnifada) u oral. Entre sus principales efectos secundarios se encuentran un incremento 
en el nivel de alerta y en la capacidad de concentración, disminución de las sensaciones 
de cansancio, sueño y hambre, dilatación de las pupilas, sensaciones de bienestar y 
alucinaciones. Todos estos efectos pueden verse incrementados cuando su consumo se 
realiza junto con otras drogas o alcohol. Por ello el mayor consumo de ATS se ha asociado 
principalmente a ambientes nocturnos y música electrónica [16-18].  
1.1.2.B Estructura y propiedades 
Los ATS se consideran derivados de la fenetilamina y en la tabla II.2 se recogen 
algunas de las propiedades más significativas para estos compuestos. Los ATS presentan 
un carbono quiral, siendo el isómero S el de mayor potencia, aunque en su síntesis a partir 
de efedrina se obtiene una mezcla racémica. Se trata de compuestos polares y básicos 
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debido a la presencia de una amina primaria o secundaria en su estructura y en el medio 
ambiente se encuentran en forma protonada ya que para todos ellos el pKa del grupo 
amino se encuentra por encima del pH natural de las aguas. Además tienen muy poca 
afinidad a adsorberse sobre la materia orgánica debido a su bajo log D a pH 7 (entre -0.3 
y -1.1). Por otra parte la presión de vapor de las anfetaminas es moderada (0.15 - 0.3) con 
lo que podrían ser detectadas en el medio gaseoso o usando técnicas de extracción 
basadas en el espacio de cabeza. Sin embargo, la presencia de un grupo 3,4-metilendioxi 
para el resto de ATS hace que su volatilidad disminuya considerablemente (alrededor de 
mil veces menor que para las anfetaminas) lo que hace que difícil llevar a cabo las 
anteriores propuestas de extracción. 
Tabla II.2. Estructura y principales propiedades fisicoquímicas de los ATS recogidos en esta Tesis. Valores 
estimados de pKa (correspondiente al grupo básico), log D, log Kow y Pvapor recogidos en la base de datos Scifinder 
[7]. MW: peso molecular. Pvapor: Presión de vapor. 
Compuesto Estructura Fórmula MW CAS pKa 
log D 
 (pH=7, 25 oC) 
log Kow 
Pvapor/ 
torr 
AMP 
 
C9H13N 135.2 300-62-9 9.9 -0.9 1.8 0.31 
MAMP 
 
C10H15N 149.2 537-46-2 10.4 -0.7 2.2 0.15 
MDA 
 
C10H13NO2 179.2 4764-17-4 9.9 -1.1 1.6 3.5x10-3 
MDMA 
 
C11H15NO2 193.2 42542-10-9 10.3 -0.8 2.0 3.2x10-3 
MDEA 
 
C12H17NO2 207.3 82801-81-8 10.3 -0.3 2.6 1.2x10-3 
 
1.1.2.C Metabolismo 
Los efectos de los ATS comienzan a los treinta minutos de ser consumidos y 
pueden durar horas. Se excretan mayoritariamente a través de la orina, tanto en forma 
de molécula sin modificar como de metabolito todavía activo. Por ejemplo, el porcentaje 
de AMP excretada sin metabolizar se encuentra en torno a un 30  % en las primeras 24 
horas, aunque puede incrementarse hasta un 74 % en condiciones ácidas o reducirse 
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hasta un 1-2 % si el pH de la orina es muy básico. También su vida media en el organismo 
depende del pH oscilando entre las 7 y las 34 horas. El mismo comportamiento pH-
dependiente puede observarse para la MAMP ya que en condiciones normales alrededor 
del 43 % de una dosis se excreta sin modificaciones en las primeras 24 horas, entre un 4-
7 % como AMP y un 15 % como 4-hidroximetanfetamina, mientras que en condiciones 
drásticas de pH la excreción puede oscilar entre un 2-76 % para MAMP y 0.1-7 % para 
AMP. El tiempo de vida medio en el organismo es menor que para AMP (3-15 horas) 
aunque también depende de las condiciones de pH de la orina [8, 19]. Se cree que la MDA 
se excreta en una elevada proporción sin metabolizar ya que, aunque no existen datos 
sobre el metabolismo humano, las elevadas concentraciones detectadas en orina 
sugieren esta ruta. En el caso de la MDMA el 65 % de una dosis es excretada tal cual, 
mientras que un 7 % restante lo hace como MDA. Finalmente la droga que más cambios 
sufre cuando se elimina del organismo es la MDEA ya que sólo un 19 % de la dosis es 
excretada sin cambios mientras que un 28 % lo hace como MDA y un 32 % como 4-
hidroximetoxietilanfetamina [8, 20].  
1.1.2.D Consumo  
Los ATS se encuentran entre los estimulantes de uso ilícito más consumidos en 
Europa. Los datos de prevalencia a nivel europeo recogidos por el EMCDDA muestran que 
aproximadamente 11.4 millones de adultos europeos (aprox. 3.4 % del total) declaran 
haber consumido anfetaminas (AMP y MAMP) alguna vez en su vida, mientras que el 
consumo de éxtasis y sustancias relacionadas (MDMA, MDA y MDEA) es un poco menor, 
con 10.6 millones de europeos (3.1 % de los adultos). En comparación con la cocaína, 
también considerada un estimulante ilícito, el patrón de consumo en Europa es muy 
diferente; si bien la cocaína tiene una prevalencia de consumo mayor en España, Reino 
Unido, Francia o Italia entre otros, la prevalencia para los ATS casi triplica a la de la cocaína 
en Polonia, Grecia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia y Portugal [12]. 
En líneas generales parece que el consumo de anfetaminas se ha visto reducido o 
estabilizado en el período 2007-2012. Datos del EMCDDA desglosados por países 
muestran que los valores de prevalencia de consumo en la vida más altos para la 
población general (15-64 años) se encuentran en el Reino Unido (10.6 %), Dinamarca (6.6 
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%) e Irlanda (4.5 %), mientras que la prevalencia en España se encuentra en torno a la 
media europea (3.3 % frente al 3.4 %) y al mismo nivel que Alemania (3.1 %), los Países 
Bajos (3.1 %) y Polonia (2.9 %). El éxtasis ha seguido la misma tendencia que las 
anfetaminas en cuanto a a la estabilización en su consumo, a excepción de Bulgaria donde 
sigue al alza, mostrando una prevalencia de consumo anual en los jóvenes de este país 
(15-34 años) en torno al 2.9 % (1 % para la media Europea). Por países, el Reino Unido (8.3 
%), Irlanda (6.9 %) y los Países Bajos (6.2 %) son los que presentan una prevalencia de 
consumo anual para la población entre los  15 y 64 años más alta, mientras que España 
vuelve a situarse en torno a la media de la Unión Europea (3.6 % frente al 3.1 %) [12].  
En España la encuesta EDADES y el informe REITOX (datos de 2011) posicionan a  
los ATS como la tercera droga ilegal en cuanto a su prevalencia de consumo anual para la 
población general (0.6 % para anfetaminas, 0.7 % para éxtasis y sus derivados), 
prácticamente al mismo nivel que las “setas mágicas” y otros alucinógenos (0.4 %) y por 
detrás del cannabis (9.6 %) y la cocaína (2.2 %). Además, el consumo de ATS ha disminuído 
de forma considerable desde que en 2001 alcanzara su máximo histórico (1.1 % para 
anfetaminas y 1.8 % para éxtasis) siguiendo la misma tendencia que en el resto de Europa. 
La franja de edad en la que se observa una mayor prevalencia de consumo en la vida es 
entre 15 y 34 años (4.6 % para anfetaminas, 5.7 % para éxtasis) ya que ésta multiplica por 
dos a la prevalencia observada en la franja 34-65 años (2.4 % para anfetaminas, 2.3 % para 
éxtasis). Esta diferencia se incrementa hasta cinco veces más si comparamos la 
prevalencia de consumo anual (1 % para anfetaminas y éxtasis en la franja de 15 a 34 años 
frente al 0.2 % entre los 34 y 65 años).  
El inicio en el consumo de anfetaminas se ha retrasado 2 años desde que se 
registrara el valor más bajo (18.8 años, 2001),  aunque para el éxtasis ha permanecido 
prácticamente constante desde 1995 (21.1 años) por lo que se puede concluir que la edad 
a la que los jóvenes prueban por primera vez los ATS es alrededor de los 20 años, al igual 
que para la cocaína (21 años), los inhalables volátiles (19.7 años), la heroína (20.7 años) y 
otros alucinógenos (20.5 años) [13, 14]. Al igual que ocurre para las demás  drogas de 
abuso, el consumo de ATS por sexos está claramente diferenciado con un porcentaje 
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masculino (0.9 % para anfetaminas, 1 % para éxtasis) que casi triplica al femenino (0.3 % 
para anfetaminas, 0.4 % para éxtasis) en base a la prevalencia de consumo anual. 
1.1.3 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS A TRAVÉS DEL AGUA RESIDUAL 
Como ya se ha mencionado en los apartados correspondientes (ver secciones 
1.1.1.D y 1.1.2.D), la manera más habitual de obtener información sobre el consumo de 
drogas consiste en la realización de encuestas sobre una muestra representativa de la 
población a través de diferentes organismos tanto a nivel nacional como internacional 
[21-23]. Los datos de las estadísticas junto con los de producción, decomisos, 
incautaciones, historiales médicos y datos criminológicos permiten obtener una 
estimación bastante cercana a la realidad del consumo de drogas de abuso en una 
determinada región. Estos datos se publican de forma continuada en informes que 
muestran las tendencias de consumo y las pautas futuras a seguir [12, 14]. Entre los 
principales inconvenientes de esta metodología destaca el gran volumen de datos que 
hace que el trabajo se convierta en algo tedioso y largo con lo que los resultados suelen 
ser publicados con varios años de retraso, pudiendo pasar desapercibidos ciertos 
consumos puntuales e imposibilitando la detección de cambios a tiempo real. Además,  
existen ciertas comunidades que por su naturaleza pueden pasar inadvertidas para los 
encuestadores.  
Como alternativa, en 2001 Christian G. Daughton propuso una metodología que 
años más tarde sería bautizada como “wastewater-based epidemiology” o “estudios 
epidemiológicos a través del análisis de agua residual”, en la que se planteaba obtener 
datos sobre el consumo de drogas de abuso a través del análisis de los metabolitos que 
excreta el cuerpo humano cuando se consumen estas sustancias [24]. Estos metabolitos 
podrían ser detectados en el agua residual que llega a las plantas de tratamiendo de agua 
residual (wastewater treatment plants, WWTPs) y de esta forma se podrían obtener datos 
rápidos y objetivos, pudiendo centrarse en determinadas poblaciones y fechas concretas. 
Esta teoría se materializó en 2005 cuando Zuccato et al. [25] sentaron las bases para su 
desarrollo, estimando el consumo de cocaína en diferentes ciudades de Italia a partir de 
la concentración de su principal metabolito humano, la benzoilecgonina presente en el 
agua residual. A partir de ese momento se convirtieron en el grupo pionero en el 
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desarrollo de metodologías para la detección de drogas en agua residual aplicándolo  más 
tarde a cannabis (THC), ATS y opiáceos. Hoy en día existen otros grupos de investigación 
que emplean esta técnica para evaluar el consumo de drogas a través de la cuantificación 
de sus metabolitos en agua [26-31] y actualmente está siendo evaluada por el EMCDDA 
[32].  
No obstante, esta metodología no está exenta de complicaciones y existen 
diferentes publicaciones en las que se pone de manifiesto sus principales carencias o 
mejoras a realizar [33-38], entre las más importantes cabría destacar que los porcentajes 
de excreción pueden variar dependiendo de la edad, la vía de administración o la 
presencia de otras sustancias en el cuerpo. Además, el número de usuarios de la WWTP 
puede variar significativamente y en la misma se pueden producir pérdidas de muestra, 
procesos de adsorción o degradación de los analitos con los que se puede producir una 
subestimación de su concentración. Debido a todas estas razones, no se plantean los 
estudios epidemiológicos a tráves del análisis de agua residual como una alternativa, sino 
más bien como un método complementario a los ya existentes. A continuación en la figura 
II.1 se describe el flujo de trabajo que se lleva a cabo para la aplicación de esta 
metodología. 
Figura II.1. Flujo de trabajo empleado en los estudios epidemiológicos a tráves del análisis de agua residual 
El proceso analítico comienza con el muestreo usando un tomamuestras 
automático que permita la recogida de agua a la entrada de la WWTP (influente) de forma 
representativa (proporcionalmente al tiempo o al caudal de entrada) durante la jornada 
de muestreo (habitualmente 24 horas). A continuación, se calcula la concentración de la 
sustancia empleada como biomarcador. El biomarcador ideal (ver tabla II.3) es aquel que 
es estable en agua y exclusivo de una única sustancia, como ocurre por ejemplo con la 
benzoilecgonina para la cocaína. Sin embargo, en el caso de la heroína, el uso de su 
principal metabolito (morfina) como biomarcador no asegura la exclusividad ya que la 
morfina es un compuesto en sí mismo susceptible de consumo y a su vez metabolito de 
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la codeína. Como se puede observar en la tabla II.3 los ATS se excretan en una amplia 
proporción sin modificar por lo que el biomarcador que se monitoriza es la propia droga 
de abuso. No obstante, la AMP también es un metabolito de la MAMP y ambas (AMP y 
MAMP) son metabolitos de otros fármacos  con lo que el uso de estos biomarcadores 
puede conducir a sobreestimaciones en el consumo [33].  
A continuación, la concentración del biomarcador detectada en el influente se 
transforma en carga diaria de excreción al multiplicarla por el caudal diario de agua que 
recibe la depuradora. Una vez obtenida la carga diaria de excreción de biomarcador, se 
transforma en carga diaria de consumo de droga en el área que abastece la depuradora. 
Para ello se emplea un factor de corrección (CF) que se calcula empleando la ecuación II.1 
en la que se tiene en cuenta el peso molecular de la droga (MWdroga), el peso molecular 
del biomarcador (MWbiomarcador) y la fracción molar de droga excretada como biomarcador 
(ver tabla II.3) [10].  
Tabla II.3. Principales biomarcadores empleados para las drogas de abuso detectadas en agua y factores de 
corrección usados en los estudios epidemiológicos a través del estudio de aguas residuales. MW: peso 
molecular, CF: factor de corrección. 
Droga Biomarcador 
 % Droga excretada 
como biomarcador 
MWdroga/MWbiomarcador CF 
AMP AMP 30 1.00 3.3 
MAMP MAMP 43 1.00 2.3 
MDMA MDMA 65 1.00 1.5 
THC THCCOOH 0.6 0.91 151.7 
Cocaína Benzoilecgonina 45 1.05 2.3 
 Cocaína 10 1.00 10.0 
Heroína Morfina 42 1.29 3.1 
 6-Acetilmorfina 1.3 1.13 86.9 
 
CF=
MWdroga MWbiomarcador⁄
Fracción molar de droga excretada como biomarcador
 [Ec. II.1] 
 
Normalmente, el consumo de droga se expresa como mg de sustancia por día y 
por cada mil habitantes, por lo que la carga de consumo debe ser dividida por el número 
de usuarios a los que abastece la depuradora con lo que finalmente la ecuación para el 
cálculo de consumo es la que se recoge en la Ec. II.2.  
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Consumosustancia (mg día
-11000 hab-1)= concentraciónbiomarcador (mg L
-1)  
× caudalWWTP (L día
-1) × CF × (1000 hab número usuarios WWTP ⁄ )  [Ec. II.2]  
El consumo de drogas también se puede expresar en forma de dosis por cada mil 
habitantes y en ese caso sólo quedaría dividir el resultado de la ecuación II.2 entre los 
gramos que contiene una dosis. Debido a que existe cierta controversia sobre la 
conversión entre gramos y dosis (ya que los gramos que constituyen una dosis oscilan 
dependiendo del país o de la forma de ingesta), la forma más aceptada es la expresada en 
forma de mg día-1 1000 habitantes-1 [10].  
1.1.3.A Aplicaciones de los estudios epidemiológicos a través del agua residual a los 
analitos estudiados 
 Dos de los estudios más completos en este campo han sido los coordinados por 
Kevin V. Thomas en colaboración con diferentes instituciones y grupos de investigación. 
En ellos se evaluó el consumo de drogas de abuso de forma simultánea durante una 
semana entre  los años 2011 y 2013 en  un máximo de 42 ciudades pertenecientes a la 
Unión Europea [11, 39]. Las muestras integradas (24 horas) se analizaban diariamente 
durante una semana y se obtenían las cargas de consumo de THC, ATS y cocaína en cada 
ciudad. Los datos obtenidos revelaron diferentes patrones de consumo en Europa, tanto 
a nivel temporal como espacial. Así en 2011, el consumo estimado para THC fue similar 
en toda Europa (14-124 mg día-1 1000 habitantes-1). En cuanto al consumo de ATS, los 
países que mostraron un predominio de AMP sobre MAMP fueron España, Suecia, Reino 
Unido, Bélgica y los Países Bajos mientras que los países Nórdicos destacaron por sus 
elevados valores para MAMP (175-300 mg día-1 1000 habitantes-1). En cuando al  consumo 
de MDMA destacaron los Países Bajos y Reino Unido  con 32 y 615 mg día-1 1000 
habitantes-1 respectivamente. Además, para este último compuesto se observó un 
incremento sustancial en sus cargas de consumo durante el fin de semana. En general, los 
datos observados mostraron una tendencia estable durante el período estudiado, a 
excepción de una disminución en el consumo de MAMP en 2012. Además, la concordancia 
con los datos de prevalencia proporcionados por las estadísticas oficiales fue bastante 
elevada. La misma metodología ha sido aplicada con éxito de forma aislada a otras 
sustancias adictivas como el alcohol [40-42] y el tabaco [43, 44]. 
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1.2 FÁRMACOS 
Según la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (United 
States Food and Drug Administration, FDA) [45] un fármaco es “cualquier sustancia 
reconocida por la farmacopea o cualquier otro organismo oficial que se usa para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, mitigación y/o cura de enfermedades”. En España 
el organismo encargado de regular, autorizar y supervisar los fármacos es la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) dependiente del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
La WHO ha diseñado el Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química 
(anatomical, therapeutical and chemical classification system, ATC) a través del cual los 
fármacos son organizados en diferentes grupos terapéuticos [46]. El sistema ATC ha sido 
adoptado en todo el mundo y está estructurado en base a una serie de letras y números 
que identifica a cada fármaco dentro de un grupo específico. Así, el sistema comienza con 
una letra que clasifica a los fármacos en catorce grupos acorde a su nivel anatómico de 
actuación, como se puede observar en la figura II.2 que recoge la clasificación ATC para 
los fármacos estudiados en esta Tesis. A continuación de la letra se colocan un número de 
dos cifras que identifica el subgrupo terapéutico y dos letras que identifican el subgrupo 
farmacológico y químico. 
El último informe anual del Sistema Nacional de Salud publicado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad revela que el número de recetas generadas en 
2012 asciende a 913 millones lo que supuso un cargo a fondos públicos de casi 10.000 
millones de euros observándose una clara disminución respecto a los años anteriores (un 
20 % menos de gasto respecto a 2010). Esto supone un gasto medio por receta de unos 
10 euros [47]. Entre los grupos ATC de mayor consumo en 2010 se encuentran los 
fármacos para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos (A02), en particular los 
pertenecienteas al grupo de los inhibidores de la bomba de protones (A02BC) con 68 
millones de envases, seguido por los fármacos que reducen los lípidos séricos (inhibidores 
de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa, C10AA) y los ansiolíticos del grupo 
N05BA con alrededor de 47 millones de envases ambos. 
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También destaca el consumo de analgésicos pertenecientesa a la familia de las 
anilidas (N02BE) con 36 millones de envases y los antiinflamatorios derivados del ácido 
propiónico (grupo M01AE) con 32 millones de envases [48]. 
Figura II.2. Clasificación de los fármacos estudiados en esta Tesis según el sistema ATC. 
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El uso de medicamentos con fines recreacionales es conocido como “pharming” 
donde lo que se busca es exceder la dosis diaria recomendada buscando algunos de sus 
efectos secundarios. El “pharming” está cobrando cada vez más importancia debido al 
fácil acceso a los fármacos, muchas veces dispensados sin receta o incluso comprados en 
internet. Erróneamente se cree que el consumo abusivo de fármacos es menos dañino 
que en el caso de drogas ilegales compradas en la calle, ya que se trata de sustancias 
legales que siguen un estricto control de producción y calidad [49].  
En los últimos años la Red Norteamericana de Alerta sobre Abuso de Drogas (Drug 
Abuse Warning Network, DAWN) ha publicado un  incremento notable en  las visitas a 
urgencias de los centros hospitalarios de Estados Unidos relacionadas con los efectos 
secundarios y un uso inapropiado de fármacos. Evaluando dichas visitas se observó que 
las relacionadas con los efectos del zolpidem (ZOLP) han aumentado un 220 % desde 2005 
hasta 2010 y en el 50 % de los casos estaban presentes otros fármacos como narcóticos, 
ansiolíticos y otros somníferos [50]. Las relacionadas con los efectos adversos del MPHEN 
se incrementaron un 58 % donde en un 21 % de los casos estaban presentes drogas de 
abuso y en un  19 %, el alcohol. Además, más de un tercio de las visitas a urgencias estaban 
relacionadas con el abuso de fármacos pertenecían a la familia de las benzodiacepinas, 
fundamentalmente alprazolam (ALP) clonazepam (CLON) y lorazepam (LOR) [51, 52].  
A continuación se procede a describir las principales características físico-
químicas de los fármacos estudiados en esta Tesis así como algunos de los aspectos más 
relevantes de su metabolismo y consumo. 
1.2.1 BENZODIACEPINAS, ZOLPIDEM Y METILFENIDATO 
1.2.1.A Aspectos generales 
Las benzodiacepinas (BZPs) son un amplio grupo de fármacos relacionados 
estructuralmente con propiedades hipnótico-sedantes, ansiolíticas, relajantes musculares 
y antiepilépticas. Según la clasificación ATC, las BZPs pertenecen a los grupos N05B y N05C 
a excepción del CLON que es la única benzodiacepina que forma parte del grupo N03A 
(antiepilépticos), ver figura II.2. Las BZPs basan su principal efecto en aumentar la 
presencia de ácido gamma-aminobutírico (Gamma-aminobutyric acid, GABA) en el 
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espacio extraneuronal, un importante inhibidor de la neurotransmisión. De esta forma el 
consumo de BZPs produce un alto grado de relajación al interrumpirse o disminuir la 
velocidad con la que las neuronas transmiten sus estímulos. Por lo tanto, las BZPs se 
recetan en situaciones de dependencia farmacéutica, estados de euforia, insomnio o para 
calmar la ansiedad siendo la vía oral la forma de administración más común aunque 
también pueden ser administradas por vía parenteral [53, 54]. Cuando se produce una 
interrupción brusca del tratamiento con estos fármacos se produce un síndrome de 
abstinencia que puede llegar a durar seis meses o más por lo que los médicos aconsejan 
una lenta deshabituación [55, 56]. Además, debido al bienestar asociado a su consumo es 
muy posible sufrir un elevado grado de dependencia que puede conllevar  un consumo 
ilícito y sin control médico. Por otra parte, los efectos secundarios derivados de dosis 
elevadas parecen estar detrás de un consumo inadecuado de alguno de estos fármacos o 
con fines poco lícitos como robos o abusos [57].  
El ZOLP pese a no ser considerado una BZP se engloba dentro del mismo grupo 
terapéutico que ellas (N05C, hipnótico-sedantes) ya que posee una estructura 
imidazopiridínica similar (ver tabla II.4) y en su mecanismo de acción está involucrado 
también el receptor GABA. A diferencia de otras BZPs, el ZOLP no tiene propiedades 
miorrelajantes por lo que su utilización se emplea mayoritariamente para controlar el 
mecanismo del sueño de forma esporádica y durante un corto espacio de tiempo [58, 59]. 
Aunque en un primer momento se pensó que no creaba una situación de dependencia, la 
FDA recomendó bajar la dosis habitual para evitar la somnolencia y el efecto “rebote” al 
día siguiente [60]. Algunos estudios indican que el consumo de ZOLP produce un efecto 
más similar a las drogas de abuso que otro tipo de hipnóticos [61, 62], además las 
personas con problemas de alcoholismo o adicciones a drogas ilegales parecen ser más 
propensas a abusar de este medicamento [62]. 
El MPHEN fue sintetizado en 1944 bajo el nombre de “Ritalin” y se utiliza como 
estimulante del sistema nervioso central (grupo ATC N06B, psicoestimulantes y 
nootrópicos) para tratar la fatiga crónica, letargia, estados depresivos, conducta senil 
perturbada, psicosis asociada a depresión y narcolepsia [63]. 
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Tabla II.4. Estructura química de las benzodiacepinas y compuestos relacionados estudiados en esta Tesis. 
a Metabolitos humanos.b Posición ocupada por un carbono en el caso de MID. 
Estructura  Compuesto  R1 R2 R3 
 
Nordiazepam (NDIA) Cl H H 
Clonazepam (CLON) NO2 H Cl 
Flunitrazepam (FLUN) NO2 CH3 F 
7-Aminoclonazepam (7ACLON)a NH2 H Cl 
7-Aminoflunitrazepam (7AFLUN)a NH2 CH3 F 
Diazepam (DIA) Cl CH3 H 
Flurazepam (FLUR) Cl CH2CH2N( CH2CH3)2 F 
2-hidroxietilflurazepam (2HEFLU)a Cl CH2CH2OH F 
Prazepam (PRA) Cl CH2CHCH2CH2 H 
 
Oxazepam (OXA) - H H 
Lorazepam (LOR) - H Cl 
Temazepam (TEM) - CH3 H 
Lormetazepam (LORM) - CH3 Cl 
 
Alprazolam (ALP) - CH3 H 
α-Hidroxialprazolam (AHALP)a - CH2OH H 
Midazolam (MID)  - CH3 F 
α-Hidroxitriazolam (AHTRI)a - CH2OH Cl 
 
Clordiazepóxido (CHLOR) - NCH3 - 
Demoxepam (DEM)a - O - 
 
Bromazepam (BROM) - - - 
 
Zolpidem (ZOLP) - - - 
 
Metilfenidato (MPHEN) OCH3 - - 
Ácido ritalínico (RIT)a OH - - 
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A día de hoy en España, su uso está restringido al tratamiento de ADHD en niños 
mayores de 6 años y adolescentes, cuando otros fármacos no son eficaces [64]. Su 
mecanismo de acción específico no se conoce con precisión, pero podría estar involucrado 
en la recaptación de noradrenalina y dopamina modificando la concentración de ambos 
neurotransmisores en el espacio extraneuronal por lo que los efectos secundarios están 
relacionados con la aparición de alucinaciones, paranoia, euforia y trastorno delirante 
muy similares a los que producen los ATS ya que comparten la misma estructura derivada 
de la fenetilamina. Sin embargo, se trata de un estimulante bajo control médico del que 
no se ha reportado un consumo ilícito masivo hasta el momento aunque se cree que los 
adolescentes pueden llegar a abusar de este medicamento por diferentes motivos como 
por ejemplo la ayuda para concentrarse en los estudios y para incrementar su estado de 
alerta y euforia [49, 65-67].  
1.2.1.B Estructura y propiedades 
El núcleo común de todas las BZPs es un anillo bencénico unido a un grupo 1,4-
diacepina que se conoce como grupo benzodiacepínico, sin embargo todas las BZPs de 
relevancia farmacológica poseen un grupo arilo en el carbono 5 del anillo 1,4-diacepina 
por lo que muchas veces se suele nombrar benzodiacepina a todo el conjunto de tres 
miembros (anillo bencénico, grupo 1,4-diacepina y sustituyente 5-arilo). Según los 
sustituyentes que se encuentren presentes se obtienen diferentes compuestos con 
distintas funcionalidades, así en la tabla II.4 se recogen las estructuras de las 
benzodiacepinas y algunos de sus metabolitos humanos más representativos  que han 
sido estudiadas en esta Tesis y a continuación en la tabla II.5 sus propiedades 
físicoquímicas más relevantes. 
Se puede observar que  flunitrazepam (FLUN), 7-aminoflunitrazepam (7AFLUN), diazepam 
(DIA), flurazepam (FLUR), prazepam (PRA), ALP, midazolam (MID), clordiazepóxido 
(CHLOR), MPHEN y ZOLP presentan un nitrógeno básico en su estructura y dependiendo 
de su valor de pKa se encontrarán en el medio acuoso en forma neutra o cargada. Así, 
FLUN, 7AFLUN, DIA, PRA, ALP y CHLOR poseen un pKa inferior al de las aguas naturales y 
se encontrarán en el medio en su forma neutra mayoritariamente, mientras que MID y 
ZOLP (que presentan un pKa para el grupo básico en torno a 6-7) se encontrarán en las 
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muestras acuosas parcialmente ionizados. Finalmente FLUR y MPHEN son los compuestos 
más básicos de todos los recogidos en esta selección (pKa del grupo básico mayor que 9) 
por lo tanto se encontrarán cargados positivamente en el medio acuoso al  igual que 
ocurría con los ATS.  
Tabla II.5. Propiedades físicoquímicas de las BZPs estudiadas, ZOLP y MPHEN. Valores estimados de pKa (protón 
más ácido/protón más básico), log D, log Kow y Pvapor recogidos en la base de datos Scifinder [7] excepto a que 
se obtuvo de la base de datos Physprop [68]. MW: peso molecular, Pvapor: Presión de vapor. 
Compuesto Formula MW CAS pKa 
log D 
(pH=7, 25 oC) 
log Kow Pvapor/torr 
NDIA C15H11ClN2O 270.7 1088-11-5 11.7/3.2 2.8 2.8 2.1x10-8 
CLON C15H10ClN3O3 315.7 1622-61-3 11.2/1.5 2.5 2.5 4.3x10-11 
FLUN C16H12FN3O3 313.3 1622-62-4 -/1.7 2.1 2.1 9.1x10-12 
7ACLON C15H12ClN3O 285.7 4959-17-5 12.1/3.8 1.3 1.3 4.7x10-11 
7AFLUN C16H14FN3O 283.3 34084-50-9 -/4.1 1.4 1.4 9.7x10-12 
DIA C16H13ClN2O 284.7 439-14-5 -/3.4 2.8 2.8 5.0x10-10 
FLUR C21H23ClFN3O 387.9 17617-23-1 -/9.8 2.2 4.8 3.3x10-12 
2HEFLU C17H14ClFN2O2 332.8 20971-53-3 14.4/1.7 2.0 2.0 1.1x10-13 
PRA C19H17ClN2O 324.8 2955-38-6 -/3.5 3.7 3.7 1.1x10-11 
OXA C15H11ClN2O2 286.7 604-75-1 10.9/1.1 2.2 2.2 4.4x10-11 
LOR C15H10Cl2N2O2 321.2 846-49-1 10.8/0.2 2.4 2.4 3.2x10-12 
TEM C16H13ClN2O2 300.7 846-50-4 11.7/1.6 2.2 2.2 6.3x10-13 
LORM C16H12Cl2N2O2 335.2 848-75-9 11.6/-0.07 2.4 2.3 4.2x10-14 
ALP C17H13ClN4 308.7 28981-97-7 -/2.4 1.9 1.9 1.8x10-10 
AHALP C17H13ClN4O 324.8 37115-43-8 12.9/1.5 0.6 0.6 3.3x10-13 
MID C18H13ClFN3 325.8 59467-70-8 -/6.0 3.8 3.8 5.2x10-10 
AHTRI C17H12Cl2NO 359.2 37115-45-0 12.9/1.4 0.8 0.8 2.2x10-14 
CHLOR C16H14ClN3O 300.0 58-25-3 -/2.4 2.5 2.5 4.2x10-12 
DEM C15H11ClN2O2 286.7 963-39-3 10.3/0.6 0.7 0.7 2.4x10-13a 
RIT C13H17NO2 219.1 19395-41-6 3.5/10.5 -0.6 1.9 4.7x10-6 
MPHEN C14H19NO2 233.3 113-45-1 -/9.5 -0.1 2.3 2.0x10-4 
BROM C14H10BrN3O 316.2 1812-30-2 11.4/2 2.3 2.3 8.9x10-10 
ZOLP C19H21N3O 307.4 82626-48-0 -/6.7 2.9 3.1 2.3x10-10a 
El resto de compuestos: nordiazepam (NDIA), CLON, 7-aminoclonazepam 
(7ACLON), 2-hidroxietilflurazepam (2HEFLU), oxazepam (OXA), LOR, temazepam (TEM), 
lormetazepam (LORM), α-hidroxialprazolam (AHALP), α-hidroxitriazolam (AHTRI), 
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demoxepam (DEM), bromazepam (BROM) y  ácido ritalínico (RIT) se pueden considerar 
anfóteros al poder encontrarse cargadas negativa o positivamente dependiendo del pH. 
Sin embargo, todos ellos (a excepción del RIT) se encontrarán en el medio acuoso en su 
forma neutra al ser el pKa del grupo ácido mayor de 7 (oscila entre 10 y 14) y el pKa del 
grupo básico menor que el de las aguas naturales (oscila entre 1 y 4). 
Especial consideración tiene el RIT (principal metabolito del MPHEN) puesto que 
se trata del único compuesto carboxílico que se ha incluido. En su estructura confluyen 
un grupo ácido (grupo carboxílico) y un grupo básico (una amina secundaria en forma de 
anillo piperidínico) por lo que pH inferiores a 3.5 darán lugar a que predomine la molécula 
con una carga positiva (resultado de la protonación del anillo piperidínico) mientras que 
pH superiores a 10.5 el compuesto se encontrará con una carga global negativa debido a 
la desprotonación del grupo carboxílico.  Entre estos dos valores de pH el RIT se 
encontrará con una carga neta igual a cero. Las BZPs, MPHEN, RIT y ZOLP son compuestos 
polares con poca tendencia a ser adsorbidos sobre la materia orgánica con log D a pH 7 
no superiores a 3, excepto para PRA y MID cuyo log D está muy próximo a 4 (ver tabla 
II.5). Estos valores son similares a los del THCCOOH (log D a pH 7 = 2.9) con lo que su 
tendencia a la adsorción sobre la materia orgánica sería similar. Por otra parte, sus 
presiones de vapor son muy bajas con lo que se caracterizan por una escasa volatilidad. 
1.2.1.C Metabolismo 
 La  metabolización de las BZPs y compuestos relacionados ocurre en el hígado a 
través del sistema microsomal en dos fases. Algunos de los metabolitos más importantes 
y datos de interés metabólico se recogen en la tabla II.6. En la primera fase del 
metabolismo se lleva a cabo una reacción de oxidación (una hidroxilación en la posición 3 
para las triazolobenzodiacepinas: ALP, MID, BROM o PRA entre otras), una N-
dealquilación (DIA, DEM) o una reducción (CLON y FLUN). Este proceso se lleva a cabo a 
través del complejo enzimático del citrocromo P450. En esta primera etapa se pueden 
producir metabolitos que todavía son activos farmacológicamente como es el caso del 
NDIA (DIA N-dealquilado).  
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Tabla II.6. Recopilación de datos metabólicos y porcentajes de excreción para las BZPs y compuestos 
relacionados estudiados en esta Tesis. La tabla ha sido elaborada a partir de los datos de Moffat et al. [19] y 
Baselt [8] excepto para a que son los recogidos en un estudio realizado por Luk et al. [69].  b Excretado a través 
de las heces.  
Comp. 
 % Eliminación de 
 una dosis, tiempo 
Compuestos detectados en orina 
en orina en heces 
 % Fármaco 
excretado sin 
modificar o como 
glucurónido 
Metabolitos mayoritarios ( %) 
CLON <0.5-1, 1 d 
70, 7 d 
- <0.5-1 7ACLON y 7-acetamidoCLON (50) 
NDIA - - - OXA 
FLUN 8, 7 d 10-11, 7 d <1 7AFLUN (10), 
3-hidroxiFLUN (3,5) 
DIA - 1-10 trazas NDIA (17)a 
OXA (33)a 
TEM (50)a 
FLUR 60, 48 h 8-9 trazas 2HEFLU (29-55) 
N-desalquil-3-hidroxiFLUR (1-4) 
PRA 38, 48 h 
60, 7 d 
7, 48 h trazas OXA (30-59) 
3-hidroxiPRA (3-35) 
NDIA (trazas) 
OXA 70-80, 72 h 10 70-100 Derivados hidroxilados (5) 
LOR >50, 24 h 
75, 5 d 
7 trazas-75 Metabolitos hidroxilados y derivados 
de la quinazolina (14) 
TEM 80-82 12 <2-75 OXA (trazas-6) 
LORM 80,72 h  80 LOR (6) 
ALP 80, 72 h 7, 72h 11-22 AHALP (15-17) 
metabolito derivado de benzofenona 
(9-17) 
MID 90, 24 h  <1 1-hidroximetilMID (60-70) 
4-hidroxiMID 
CHLOR 60 10-20 <1 DEM (6) 
OXA 
NDIA 
otros derivados hidroxilados 
DEM 10, 24 h 
60, 7 d 
15, 7d 27 OXA (5) 
NDIAb (2) 
BROM 70, 72 h - 2 2-amino-5-bromo-3-
hidroxibenzoilpiridina (40) 
3-hidroxiBROM (27) 
ZOLP 47-67, 4 d 29-42, 4 d <1 Derivados oxidados e hidroxilados 
 (6-48) 
MPHEN 80, 24 h - trazas RIT (60-81) 
Ácido-6–oxo-α-fenilpiperidin–2–acético 
 (5-12) 
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La segunda etapa consiste en una conjugación de los derivados hidroxilados y 
aminados con el ácido glucurónido para formar complejos inactivos muy hidrosolubles y 
rápidamente eliminados a través de la orina. Según el compuesto del que se trate no 
todos necesitan pasar por las dos fases del metabolismo, sino que algunos son 
metabolizados rápidamente ya que sólo precisan de la primera (ALP) o de la segunda (LOR 
u OXA) fase. El ZOLP y MPHEN son intensamente metabolizados, dando lugar a 
metabolitos sin actividad farmacológica, que son eliminados con la orina y heces a través 
de derivados carboxilados empleando una oxidación fenólica (ZOLP) o una hidrólisis del 
enlace ester (MPHEN) [8, 19, 70]. 
Las BZPs se pueden clasificar según su semivida plasmática, siendo de vida corta 
aquellas que con una semivida plasmática inferior a 8 horas (MID, ZOLP), de acción 
intermedia las que su semivida plasmática oscile entre 8 y 24 horas (FLUN, LORM, TEM, 
ALP, OXA, BROM y LOR) y de acción larga las superiores a 24 horas (DIA, PRA, CHLOR, 
FLUR).  
1.2.1.D Consumo 
A la hora de evaluar el consumo de fármacos la aproximación más correcta es 
emplear el número de unidades vendidas a pesar de que se pueda producir una ligera 
sobreestimación, ya que muchas veces no se consumen todas las dosis que se han 
prescrito [71]. A la vista del trabajo publicado en 2012 por Simó Miñana [72] elaborado a 
partir de los datos de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) se observa que el 
consumo de ansiolíticos (grupo N05B) en España durante el período 2000-2007 se 
encuentra por encima de la media europea (43 DHD1 frente a 31.4 DHD) siendo sólo 
superado por Francia (57.4 DHD) y Luxemburgo (47.2 DHD), mientras que el consumo de 
hipnótico-sedantes (grupo N05C) es un poco inferior a la media europea (21 DHD frente 
1 DHD: Dosis Diaria Definida (DDD) por 1000 habitantes y por día. La DDD es la unidad técnica de medida y 
comparación que equivale a la dosis media diaria de mantenimiento cuando se utiliza en su indicación 
principal, por una vía de administración determinada, expresada en cantidad de principio activo.
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 a 28.9 DHD), siendo Islandia (62.6 DHD), Finlandia (53.4 DHD), Luxemburgo (51.9 DHD) y 
Suecia (47.9 DHD) los que han publicado una mayor DHD. Por otra parte, la tendencia en 
España es un ascenso constante en el consumo de ansiolíticos e hipnótico-sedantes como 
se viene observando desde el año 2000 y que se recoge en la figura II.3.  
Según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y la AEMPS los ansiolíticos más consumidos en España durante el 2012 han sido 
LOR, ALP y DIA (22.0, 16.8 y 7.8 DHD respectivamente, ver figura II.4A) seguidos muy de 
lejos por el resto de principios activos, además han sido los que han demostrado un mayor 
incremento durante el período 2000-2012. En el apartado de hipnótico-sedantes, los más 
consumidos en 2012 han sido el LORM y ZOLP (20.3 y 8.0 DHD respectivamente, ver figura 
II.4B) y también los que mayor incremento sufrieron en su consumo en el período
estudiado (126 % y 98 % respectivamente). Atendiendo a su vida plasmática media los de 
vida intermedia (10-24 horas) han sido con diferencia los más consumidos con casi 70 
DHD frente a valores inferiores a 20 DHD para el caso de los de vida larga y corta [73, 74]. 
La encuesta EDADES comenzó a monitorizar el consumo de hipnótico-sedantes en 
el año 2005 y su prevalencia anual era del 5 %. Sin embargo, el último informe publicado 
(año 2011) muestra una tendencia ascendente en los últimos cinco años con una una 
prevalencia de consumo en el último año del 11.4 % en la población general, por delante 
del consumo de cannabis (9.6 %) y solo por detrás del tabaco y alcohol. 
Figura II.3. Consumo de ansiolíticos e hipnótico-sedantes en España calculado a partir de las unidades 
vendidas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en la AEMPS  [73].
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Figura II.4. Desglose por principio activo del total de ansiolíticos e hipnótico-sedantes prescritos en 
2012 (DHD,  % respeto al total). Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la
AEMPS [73]. 
El patrón de consumo de estos fármacos difiere del resto de drogas de abuso, 
mostrando una prevalencia de consumo en el último año para la población femenina que 
dobla a la masculina (15.3 % frente al 7.6 %). Este patrón diferenciado de consumo 
también puede observarse en otros fármacos como los tranquilizantes o los somníferos. 
Por otra parte, la franja de edad en la que se encuentra una mayor prevalencia de 
consumo anual difiere de la reflejada para otras drogas como pueden ser cannabis, la 
cocaína o las anfetaminas, siendo su prevalencia más alta en el rango de 34 a 65 años con 
un 14.5 % frente al 6.3 % en la franja de 15 a 34 años y más concretamente entre los 55 y 
64 años (27 % para las mujeres, 11.3 % para los hombres). Así mismo, la edad en la que 
se inicia el consumo de estas sustancias se encuentra en los 34.5 años de media [13, 14]. 
1.2.2 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 
1.2.2.A Aspectos generales 
Los antiinflamatorios no esteroideos (non-steroidal anti-inflammatory drugs, 
NSAIDs) son un grupo de fármacos heterogéneo que se emplean como antiinflamatorios, 
analgésicos y antipiréticos ya que reducen los síntomas de la inflamación, el dolor y la 
fiebre respectivamente. Para ello basan su mecanismo de acción en la inhibición de las 
enzimas ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2), bien de forma reversible (la mayoría de los 
NSAIDs) o irreversible (ácido acetilsalicílico). Estas enzimas son las encargadas de regular 
16.8, 29%
22.0, 38%
7.8, 13%
4.6, 8%
6.8, 12%
A) Ansiolíticos prescritos en 2012
Alprazolam Lorazepam
Diazepam Clorazepato potásico
Otros
20.3, 65%
8.0, 26%
3.0, 9%
B) Hipnótico-sedantes prescritos en 2012
Lormetazepam Zolpidem Otros
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la producción de ácido araquidónico y su conversión en prostaglandinas y tromboxanos, 
presentes en los procesos inflamatorios, febriles o dolorosos [75].  
El primer NSAID sintetizado comercialmente fue el ácido acetilsalicílico, o 
“Aspirina”, por Bayer en 1897 cuando se logró transformar el ácido salicílico en ácido 
acetilsalicílico a través de una reacción de esterificación. A partir de ese momento la 
síntesis y llegada al mercado de nuevos NSAIDs ha estado en constante cambio y 
evolución especialmente en el último siglo. Hoy en día, los NSAIDs se encuentran entre 
los fármacos más consumidos en todo el mundo ya que pueden ser comprados con o sin 
receta. Se usan en procesos leves o moderados frente a otro tipo de fármacos de carácter 
“esteroideo” como son los corticoides u opioides, de mayor efecto analgésico aunque con 
efectos secundarios más importantes como son la farmacodependencia y tolerancia. 
Entre algunos de los efectos secundarios de los NSAIDs se encuentran la posibilidad de 
causar hemorragias digestivas, úlceras y disfunción renal. Su principal vía de 
administración es la vía oral donde se absorben rápida y completamente, aunque también 
existen preparados que pueden ser suministrados por vía tópica, parenteral o rectal. Se 
usan de forma esporádica aunque también pueden formar parte de un tratamiento 
crónico como en el caso de padecer artritis reumatoidea, osteoartritis, o espondilitis 
anquilosante entre otras [76]. 
1.2.2.B Clasificación 
Los NSAIDs estudiados en esta Tesis forman parte del grupo ATC M01AB y M01AE 
como se recoge en la figura II.2. A continuación, se hace una pequeña descripción de las 
familias a las que pertenecen los NSAIDs estudiados así como de otras familias, que, si 
bien no se han incluido en este trabajo, son ampliamente conocidos o de especial 
relevancia en términos de consumo. 
 Los salicilatos (M01BA, N02BA): Producen la inhibición irreversible de la 
ciclooxigenasa plaquetaria a través de una acetilación por lo que están relacionados con 
problemas de coagulación. Además, pueden producir trastornos gastrointestinales y 
nefríticos. El compuesto más representativo del grupo es el ácido acetilsalicílico o 
“Aspirina”. 
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 Los profenos o derivados arilpropiónicos (M01AE): Los derivados del ácido 
propiónico poseen efectos analgésicos similares al ácido acetilsalicílico, aunque sus 
efectos antiinflamatorios y antipiréticos son inferiores. Ibuprofeno (IBU), ketoprofeno 
(KET) y naproxeno (NAP) son los compuestos más destacados dentro de este grupo.  
 Derivados aril acéticos (M01AB): Poseen una acción analgésica y antipirética 
semejante a la del ácido acetilsalicílico, mientras que su acción antiinflamatoria es más 
potente y son susceptibles de causar problemas hematológicos más graves. El diclofenaco 
(DIC) es el fármaco más representativo de este grupo. 
 Coxibs (M01AH): Se caracterizan por ser inhibidores selectivos de la COX-2 por lo 
que los sangrados y úlceras son menores que los producidos por otros NSAIDs no 
selectivos. 
1.2.2.C Estructura y propiedades 
A continuación en la tabla II.7 se recogen las estructuras de los NSAIDs 
seleccionados para el trabajo de esta Tesis y sus principales propiedades fisicoquímicas. 
Su selección se ha basado en su elevado consumo en España (ver apartado 1.2.2.E) y por 
ser unos de los más detectados en aguas residuales y superficiales [77, 78]. Además, su 
similitud estructural hace que las condiciones para su extracción de matrices acuosas sean 
similares.  
Como se puede observar en la tabla II.7, todos los compuestos seleccionados 
poseen un grupo carboxílico lo que les confiere características ácidas (pKa inferior a 5) y 
por tanto, se encontrarán como sustancias aniónicas en el medio acuático. En el caso de 
los compuestos estudiados, el log D a pH 7 oscila entre 0.2 y 1.8 con lo que son 
compuestos con muy poca tendencia a ser adsorbidos sobre la materia particulada 
presente en el medio y se encuentran mayormente en disolución acuosa. Por otra parte, 
su presión de vapor es muy baja con lo que tampoco se caracterizan por ser compuestos 
extremadamente volátiles y por lo tanto tienden a acumularse en el medio acuoso de 
forma significativa [7]. 
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1.2.2.D Metabolismo 
Los NSAIDs aquí recogidos poseen un carbono asimétrico (a excepción de DIC) por 
lo que se suelen administrar en forma de mezcla racémica puesto que la separación se 
ambos isómeros suele ser un proceso caro y laborioso. Una vez que los NSAIDS son 
ingeridos, se produce en el organismo una inversión del centro quiral catalizada por 
enzimas isomerasas que permiten transformar la forma R (inactiva) en el correspondiente 
enantiómero S (farmacológicamente activo) en diferente extensión [70]. Una excepción 
es el NAP que se ha conseguido sintetizar industrialmente en su forma enantiomérica con 
un elevado rendimiento para la obtención del isómero S [79]. También para IBU y KET se 
comercializa el preparado farmacéutico que contiene únicamente el enantiómero S 
(dexibuprofeno y dexketoprofeno respectivamente) que se metaboliza más rápido y actúa 
de forma más efectiva que la correspondiente mezcla de isómeros.  
En cuanto a su vida media plasmática se pueden dividir en NSAIDs de vida media 
corta (menor a 6 horas) como el DIC, IBU, y KET y NSAIDs de vida media larga (mayor a 10 
horas) como el NAP. Su metabolización se produce casi totalmente en el hígado, 
congujándose con el ácido glucurónido para su excreción a través de la orina aunque 
también se puede eliminar un pequeño porcentaje a través de las heces y el sudor. Una 
Tabla II.7. Estructura y principales propiedades físicoquímicas de los NSAIDs estudiados en esta Tesis. Valores 
estimados de pKa, Log D, Log Kow y Pvapor recogidos en la base de datos Scifinder [7]. MW: peso molecular,  Pvapor: 
Presión de vapor. 
Comp. Estructura Fórmula MW CAS pKa 
log D 
 (pH=7, 25 oC) 
log Kow 
Pvapor/ 
torr 
IBU 
 
C13H18O2 206.3 15687-27-1 4.4 0.9 3.5 1.4x10-4 
NAP 
 
C14H14O3 230.3 22204-53-1 4.8 0.7 2.9 3.0x10-7 
KET 
 
C16H14O3 254.3 22071-15-4 4.2 0.2 2.9 3.3x10-8 
DIC 
 
C14H11Cl2N2O2 296.2 15307-86-5 4.2 1.8 4.5 1.6x10-7 
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vez que los derivados conjugados alcanzan el agua residual las enzimas β-glucoronidasas 
presentes en la materia fecal se encargan de romper los enlaces analito-glucorónido con 
lo que la forma libre es la única que está presente en el medio acuático. Esta 
transformación también ocurre para la mayoría de los fármacos excretados en formas 
conjugadas [78]. 
 Se sabe que más del 60 % de una dosis de IBU es excretada en 24 horas a través 
de la orina, mientras que el porcentaje restante se excreta a través de la bilis en las heces. 
Los metabolitos excretados a través de la orina incluyen alrededor de un 9 % como 
derivado 2-hidroxilado (2-hidroxiIBU) en forma libre y un 17 % como metabolito 
conjugado. Junto con este metabolito inactivo también se forma un segundo metabolito 
(el 2-carboxiIBU) en una extensión del 16 % y un 19 % como 2-carboxiIBU conjugado. El 
porcentaje de IBU excretado sin cambios es inferior al 10 %. El NAP se metaboliza más 
lentamente que el IBU con un porcentaje del 50 % de una dosis excretada en las primeras 
24 horas, mientras que se necesitan alrededor de 5 días para que este porcentaje alcance 
el 94 %. Su eliminación ocurre prácticamente a través de la orina, mientras que un 
porcentaje inferior al 2 % lo hace a través de las heces. Alrededor del 60 % de una dosis 
se excreta como NAP conjugado, un 20 % como desmetilNAP y un 5 % como 6-O-
desmetilNAP, mientras que menos de un 10 % se excreta como NAP intacto. El último 
derivado propiónico (KET) posee un metabolismo rápido (el 75 % de una dosis se elimina 
en 24 horas) y se excreta como un glucorónido conjugado (90 %) y algún metabolito 
hidroxilado minoritario [19]. El DIC es el NSAID con el metabolismo más lento ya que el 70 
% de una dosis tarda alrededor de 3 días en ser excretada. En la orina se encuentra entre 
un 20 y 40 % de glucorónidos y sulfatos conjugados del principal metabolito del DIC, 4’-
hidroxiDIC, que todavía es activo y alrededor de un 15 % como DIC conjugado. Otros 
metabolitos que han sido detectados en orina son el 5-hidroxiDIC (en torno a un 12 %), el 
3’-hidroxiDIC y el 4′,5-dihidroxiDIC. La excreción a través de las heces es más significativa 
que en el caso de otros NSAIDs ya que entre un 10 y 20 % de una dosis se elimina por este 
medio como 4′-hidroxiDIC y menos de un 5 % como DIC intacto [19].  
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1.2.2.E Consumo 
 El mismo estudio de Simó Miñana [72] que se presentó en el apartado 1.2.1.D , 
también aporta datos sobre el consumo  de NSAIDs (estimado a partir del número de 
unidades vendidas) para los países pertenecientes a la OECD. En él se puede observar que 
España se encuentra en la media europea (promedio del período 2000-2007) para el 
consumo de NSAIDs del grupo M01A con 48.8 DHD frente a las 48.1 DHD para Europa, 
siendo Finlandia, Islandia y Portugal los países que han notificado un mayor consumo para 
este grupo terapéutico en el período estudiado (76.1 DHD, 64.4 DHD y 64.4 DHD, 
respectivamente). 
En 2014 la AEMPS publicó un informe en el que se recopilan los datos sobre el 
consumo de NSAIDs en España en el período 2000-2012 en base a los envases vendidos 
[80]. En términos generales, se ha pasado de 38.7 DHD en el año 2000 a 49 DHD en 2012, 
lo que supone un incremento del 26.6 %. Este incremento no se ha producido de forma 
homogénea a lo largo de los años,  sino que se puede observar un aumento progresivo 
hasta 2009 (ver figura II.5) y a partir de ese año se aprecia una ligera tendencia 
decreciente excepto para los coxibs.  
En 2012 del total de DHDs para los NSAIDs, los derivados arilpropiónicos 
supusieron un porcentaje del 65 % (31.9 DHD), la siguiente familia más consumida han 
Figura II.5. Consumo de NSAIDs durante el período 2000-20012 en España. Fuente: elaboración propia a  partir 
de los datos de la AEMPS [80].  
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sido los arilacéticos con un 16 % (7.9 DHD), seguidos por coxibs (15 %, 7.2 DHD) y el 4 % 
restante se corresponde a salicilatos, oxicams, pirazolonas e indolacéticos 
conjuntamente. Haciendo un análisis por principios activos (ver figura II.6) se puede 
observar que el consumo de IBU representa casi el 70 % del total de arilpropiónicos 
consumidos diariamente en España en 2012, lo que equivale a unas 22 DHD. Aunque su 
consumo disminuyó a partir de 2009, el IBU representa todavía el 43.9 % dentro del 
consumo diario total de NSAIDs. El NAP es el segundo arilpropiónico más consumido con 
7.2 DHD (23 % del total de arilpropiónicos) y el KET (sumado KET y dexKET) con 2.6 DHD 
que equivalen al 8 % del total de esta familia (figura II.6A). En lo correspondiente al 
consumo de arilacéticos el compuesto más consumido es con diferencia el DIC con 6.4 
DHD que equivalen a un 81 %, seguido por aceclofenaco y nabemutona (1.3 y 0.2 DHD, 
respectivamente, figura II.6B). 
Figura II.6. Desglose por principio activo del consumo de arilpropiónicos (A) y arilacéticos (B) (DHD,  % respecto 
al total) en 2012. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del la AEMPS [80].
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2 INTERÉS MEDIOAMBIENTAL DE LA DETERMINACIÓN DE DROGAS 
DE ABUSO Y FÁRMACOS  
Las drogas de abuso y los fármacos se han incluido en el grupo de contaminantes 
emergentes del medio acuático en los últimos años. Son sustancias exógenas y su 
introducción en el medio depende en gran medida del consumo humano y del 
tratamiento que se lleva a cabo en las WWTPs. Muchas veces estos tratamientos no son 
eficaces para la completa eliminación de estas sustancias con lo que pueden acabar 
contaminando aguas superficiales, ríos y lagos como así lo han demostrado diferentes 
trabajos [28, 81-84]. A continuación, en los siguientes apartados de esta sección se va a 
realizar un resumen de las concentraciones detectadas en muestras acuosas y de algunas 
consecuencias que la presencia de estas sustancias en el medioambiente podría ocasionar 
para la vida de los organismos acuáticos, debido a que todavía poseen una importante 
actividad farmacológica.  
2.1 DROGAS DE ABUSO EN EL MEDIOAMBIENTE 
La cocaína ha sido la primera droga ilícita detectada en agua residual [25]. A partir 
de ese momento, se desarrollaron metodologías que permitieron detectar una gran 
variedad de drogas de abuso en matrices acuosas [10]. En la tabla II.8 se resumen las 
concentraciones detectadas en agua residual sin tratar (influente) para cannabinoides y 
ATS en diferentes países de la Unión Europea, Estados Unidos (EEUU), Canadá y Australia. 
El THC es un analito que se excreta en muy baja proporción y presenta un reto 
analítico importante [85-88] por lo que no ha sido incluído en muchos estudios [29, 82, 
88-94] (y tabla II.8). Sin embargo, las publicaciones que lo han considerado no lo han 
detectado en concentraciones muy elevadas, mostrando valores cercanos a los 30 ng L-1 
en España [30, 31, 86, 95] o Grecia [96]. En cuanto a su principal metabolito, el THCCOOH 
está presente en concentraciones bajas a moderadas (30-300 ng L-1) en toda Europa, 
destacando muestras puntuales en Francia [97], Países Bajos [98], Grecia [96]  y España 
[31, 99, 100] con valores superiores (400-1200 ng L-1).  
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Tabla II.8. Rango de concentraciones (mínimo-máximo, ng L-1) de drogas de abuso detectadas en influente. 
nc: engloba aquellos compuestos que no se han podido cuantificar, bien porque no se han detectado o 
porque se encuentran por debajo del límite de cuantificación (LOQ) o de determinación (LOD). a Representa 
el valor medio. 
País THC THCCOOH AMP MAMP MDA MDMA MDEA Ref 
España 
nc-31 nc-96 -- -- -- -- -- [30] 
13-127 24-402 -- -- -- -- -- [31] 
nc-23 36-401 nc nc nc nc nc [99] 
nc nc-228 nc-84 15-33 nc nc-26 nc [86] 
-- -- 3-688 3-277 3-266 2-598 6-114 [101] 
-- -- 15a-15 nc nc 49a-91 27a [102] 
-- 19-940 2-110 1-69 -- nc-159 -- [100] 
nc-34 4-32 6-41 3-18 -- 47-245 -- [95] 
Grecia 3-32 12-584 nc-10 nc nc nc-2 nc-1 [96] 
Croacia -- 21-128 nc-31 -- -- nc-33 -- [89] 
Bélgica -- -- 15-121 1-10 -- 2-197 -- [90] 
Italia -- 63-91 nc-15 nc-16 nc-5 14 nc-1 [29] 
Suiza -- nc nc-93 nc-27 -- nc-108 -- [88] 
Francia -- 76-1196 nc-82 nc-51 nc-1637 nc-136 nc [97] 
Países 
Bajos 
nc nc-489 40-1779 nc-17 nc 16-241 nc [98] 
Reino 
Unido 
-- -- 830a-2300 2a-4 10a-15 39a-138 nc [82] 
EEUU 
-- -- 45a 225a -- 22a nc [92] 
-- -- 80-550 nc-2000 nc-6 nc-70 nc [93] 
Canadá 
-- -- nc-25 nc-65 nc 9-35 -- [94] 
-- -- 23a-60 nca-60 nc 69a-138 -- [103] 
Australia -- -- -- 12-4108 -- 5-706 -- [91] 
 
Como se observa en la tabla II.8 AMP, MAMP y MDMA son los ATS que 
tradicionalmente se han incluido en los métodos de análisis de agua residual, mientras 
que el número de artículos que incluyen en su metodología MDA o MDEA es menor. En 
España, el consumo de ATS no es muy elevado comparado con el de otras drogas. Así las 
concentraciones detectadas en influente han sido bajas, no siendo detectados en algunos 
casos [86, 99, 102] o haciéndolo en concentraciones en torno a los 100 ng L-1 [86, 95, 100, 
102]. Sin embargo, en estudios realizados en Cataluña durante el año 2008 por Fontela et 
al. [101] los ATS superan ampliamente las concentraciones medias observados en el resto 
de España, con valores alrededor de los 600 ng L-1 para AMP y MDMA, 300 ng L-1 para 
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MAMP y MDA y 100 ng L-1 para MDEA. También en la misma región Postigo et al. [95] 
publicaron valores elevados (máximo de 245 ng L-1) para MDMA aunque bajos para el 
resto de ATS no superando los 50 ng L-1. Al igual que en España, la tónica general es que 
los ATS no se encuentren en concentraciones superiores a 100 ng L-1 si bien algunos países 
superan de forma puntual esos valores, como por ejemplo los Países Bajos [98], Reino 
Unido [82] (1779 ng L-1 y 2300 ng L-1 respectivamente para AMP), Australia [91], EEUU [93] 
(4108 ng L-1 y 2000 ng L-1 respectivamente para MAMP) o Francia [97] (máximo de 1637 
ng L-1 para MDA).  
Diferentes estudios recogen las concentraciones de estos compuestos en el agua 
tratada de la depuradora (efluente), y en ellos se muestra que todavía siguen estando 
presentes [29, 82, 86, 95, 99, 102] siendo el THCCOOH uno de los más persistentes, con 
concentraciones que pueden llegar a 77 ng L-1 [99], también los ATS se detectan en agua 
ya tratada pero a concentraciones relativamente más bajas  (alrededor de los 10-30 ng L-
1 generalmente) [29, 82, 86, 95, 99, 102]. 
El destino final de las aguas residuales es su vertiduo en un río en las mejores 
condiciones de limpieza e higiene posible tratando de alterar mínimamente su 
ecosistema. A pesar de ello, las drogas de abuso han sido detectadas en varios ríos [82, 
99, 102]. Uno de los estudios más amplios ha sido el desarrollado por Zuccato et al. [104] 
en el que estudiaron cuatro ríos y tres lagos italianos y un río inglés con un total de 18 
puntos de muestreo. En sus conclusiones se puede observar una mayor contaminación en 
los ríos que en los lagos con concentraciones detectables para THCCOOH, AMP, MAMP, 
MDA y MDMA aunque nunca superiores a los 5 ng L-1. También en España se han hecho 
estudios en ríos, uno de los más destacables es el publicado por Huerta Fontela et al. [105] 
en el que evaluaron la presencia de drogas de abuso y otros fármacos en un río que 
abastece una planta potabilizadora. El estudio se realizó en diferentes estaciones entre 
2006 y 2007 y se observó un incremento apreciable en las concentraciones de AMP, 
MAMP, MDA y MDMA en los meses estivales respecto a los meses de invierno y 
primavera, alcanzando niveles de 50 ng L-1, 0.4 ng L-1, 20 ng L-1 y 40 ng L-1, respectivamente. 
Afortunadamente estos compuestos fueron eliminados totalmente tras los procesos de 
limpieza y desinfección y no pudieron ser detectados en el agua procesada. 
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Por su naturaleza altamente polar las drogas de abuso no tienden a encontrarse en 
altas concentraciones en sólidos y materia particulada, por lo que los estudios en este 
campo son escasos. No obstante, las anfetaminas han podido ser detectadas a niveles 
muy bajos (ng g-1) en lodos [106, 107] y material particulado suspendido en agua [94, 108].  
2.2 BENZODIACEPINAS Y COMPUESTOS RELACIONADOS EN EL 
MEDIOAMBIENTE 
Las BZPs se consumen en grandes cantidades aunque el estudio de su presencia en 
el medioambiente es todavía reciente y la mayoría de las publicaciones recogen datos de 
2 a 7 analitos (principalmente OXA, TEM, ALP y DIA). La mayoría de los estudios se centran 
en aguas de origen residual bien sea tratada o sin tratar aunque también existen algunos 
trabajos que detectan BZPs en agua superficial de ríos y lagos [82-84, 109] con lo que se 
demuestra una vez más la contaminación de aguas potencialmente usadas para la 
producción de agua potable con contaminantes emergentes. En la tabla II.9 se recogen 
algunos de los resultados más relevantes en cuanto a las concentraciones de BZPs 
detectadas en agua residual y superficial tanto en Europa como en España. 
El DIA es uno de los compuestos en que más atención se ha puesto, aunque se ha 
detectado en pocas ocasiones debido en gran parte a su alto porcentaje de 
metabolización (ver tabla II.6). Sin embargo sus metabolitos (OXA, TEM y NDIA) son 
detectados en concentraciones más altas debido a su mayor porcentaje de excreción.  Se 
debe de tener en cuenta que el OXA y NDIA no son metabolitos exclusivo del DIA ya que 
también están presentes en el metabolismo de otras BZPs y que tanto OXA,  NDIA y TEM 
pueden ser administrados como principio activo en mayor o menor medida dependiendo 
del país. 
En Alemania y los Países Bajos es dónde se han encontrado las concentraciones más 
elevadas de OXA en influente (próximas a 1 µg L-1) [84, 98, 110] mientras que en en resto 
de países la concentración es menor (entre 60-300 ng L-1) [82, 96, 111]. Además, el OXA 
mostró una eliminación muy baja en las depuradoras ya que las concentraciones 
detectadas en efluente permanecieron prácticamente invariables [82, 84, 96, 98, 110]. 
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Tabla II.9. Rango de concentraciones (mínimo-máximo, ng L-1) detectados en influente, efluente y agua 
superficial (río o lago) para las BZPs y compuestos relacionados estudiados en esta Tesis. nc: no detectado o 
no cuantificable por ser inferior al límite de detección (LOD) o de cuantificación (LOQ).  a Media, b mediana.
COMPUESTO/PAÍS INFLUENTE EFLUENTE SUPERFICIAL REF 
Diazepam 
Reino Unido nc 5a-6 0.8a-1 [82] 
Alemania 
nc nc -- [110] 
nc nc nc-2 [84] 
Grecia nc-1 nc-2 -- [96] 
Serbia -- nc nc [112] 
España 
nc -- 4-41 [83] 
-- nc -- [113] 
3a-12 -- nc [109] 
nc nc - [114] 
Oxazepam 
Paises Bajos 109-915 237-994 -- [98] 
Reino Unido 50a-114 58a-83 11a-17 [82] 
Alemania 
140b-190 130b-180 -- [110] 
480b-860 320b-630 90b-400 [84] 
Suecia 140-280 -- -- [111] 
Grecia 19-63 6-74 -- [96] 
España 
20a-46 -- nc [109] 
21-1218 27-324 -- [114] 
83a 84a nc [115] 
Temazepam 
Paises Bajos 92-414 133-508 -- [98] 
Reino Unido 167a 135a 28a [82] 
Grecia 3-152 3-23 -- [96] 
Alemania 55b-230 50b-180 23b-58 [84] 
Nordiazepam 
Países Bajos nc-21 4-11 -- [98] 
Reino Unido 25a-52 10a-14 3a-6 [82] 
Alemania 
nc nc -- [110] 
nc nc nc [84] 
Grecia 0.6-4 3-5 -- [96] 
España 16a 17a nc [115] 
Clordiazepóxido 
Reino Unido nc nc nc [82] 
Grecia nc nc -- [96] 
España 
54a-265 -- nc [109] 
274-5937 127-29395 -- [114] 
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Tabla II.9. (continuación) 
COMPUESTO/PAÍS INFLUENTE EFLUENTE SUPERFICIAL REF 
Alprazolam 
Grecia 7-42 3-10 -- [96] 
Suecia nc -- -- [111] 
España 
-- -- nc [83] 
nc -- -- [109] 
nc-4 nc-1 -- [114] 
27a 17a 11a [115] 
Bromazepam 
Grecia 52-316 34-166 -- [96] 
Alemania nc nc nc [84] 
Serbia -- nc nc [112] 
España 
7a-14 -- nc [109] 
nc-3662 nc-15542 -- [114] 
Lorazepam 
Grecia 13-30 8-27 -- [96] 
Serbia -- nc nc [112] 
España 
nc -- 10-40 [83] 
nc nc nc [109] 
nc-502 nc-532 -- [114] 
10598a 689a 562a [115] 
 
Debido a ello, su presencia en ríos y lagos ha podido ser confirmada,  llegando a  
400 ng L-1 en Alemania [84] aunque la mayoría de trabajos que analizan OXA en aguas 
residuales, no dan datos acerca de su presencia en aguas superficiales (tabla II.9). En 
España, la presencia de OXA en influente es mucho menor que en otros países de la Unión 
Europea y las concentraciones máximas no superan los 100 ng L-1, excepto en el trabajo 
publicado por Huerta-Fontela et al. [114] donde el valor máximo de OXA superó 1 µg mL-
1. El TEM es otro de los analitos que se encuentra en concentraciones relativamente 
elevadas en Europa (máximos entre 150-400 ng L-1) e igual que ocurre con OXA, los 
tratamientos realizados en las depuradoras no parecen ser los más idóneos para eliminar 
TEM de la corriente de agua, llegando a detectarse concentraciones máximas entre 23-
500 ng L-1 en efluente, mientras que su presencia en aguas superficiales alcanza un un 
valor promedio de 25 ng L-1 [82, 84]. La presencia de TEM en aguas supeficiales y/o 
residuales no ha sido analizada hasta el momento en España. En último lugar el NDIA se 
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ha detectado en menor concentración tanto en Europa como en España, no superando 
los 25 ng L-1 de media [82, 96, 98, 110, 115] . 
ALP, FLUN y su metabolito (7AFLUN), MID, y ZOLP son compuestos poco 
estudiados sobre los que hay un número muy reducido de publicaciones y aportan pocos 
datos sobre su presencia en muestras acuosas, muchas veces no superando los límites de 
quantificación (limit of cuantification, LOQ) o detección (limit of detection, LOD) de los 
métodos propuestos [96, 109, 111, 114]. El BROM es otro de los analitos que no ha sido 
incluido de forma mayoritaria en los métodos que determinan BZPs por lo que casi no 
existen datos para este compuesto, sólo Borova et al. [96] publicaron concentraciones 
moderadamente elevadas en su estudio en Grecia, tanto en influente (promedio de 100 
ng L-1) como en efluente (promedio de 40 ng L-1) y Huerta-Fontela et al. [114] valores cien 
veces superiores en España (máximo de 3.6 µg L-1 en influente y un máximo de 15.5 µg L-
1 en efluente). 
 El CHLOR y el LOR han sido otros compuestos detectados en muy bajas 
concentraciones en Europa (~30 ng L-1) [82, 96]. Sin embargo, la tendencia en España para 
estos dos compuestos es diferente ya que en dos estudios realizados por Huerta-Fontela 
et al. [109, 114] publicaron valores máximos de 0.26 y 29 µg L-1 en aguas residuales para 
CHLOR y Esteban et al. [115] publicaron valores que superan los   10 µg  L-1 para LOR en 
influente y superiores a 0.5 µg L-1 en efluente y  aguas superficiales.  
Finalmente el RIT, (principal metabolito del MPHEN) ha sido monitorizado en 
EEUU en diferentes campañas coincidiendo con los semestres escolares y se observó una 
elevada concentración en influente (300-700 ng L-1), con un considerable aumento en 
época de exámenes (hasta 1.5 µg L-1) mientras que el compuesto sin metabolizar (MPHEN) 
no ha sido incluido en ese estudio [65]. También en Europa, en un estudio llevado a cabo 
en Alemania se detectó la presencia de RIT en concentraciones medias de 118 ng L-1 en 
agua residual y mostrando una alta persistencia a la degradación [116]. La presencia de 
MPHEN en Europa ha sido poco estudiada, sólo presente en estudios realizados en 
Alemania, Países Bajos, y Suecia  en concentraciones próximas a los LOQs [98, 111, 116]. 
A la vista de los resultados recogidos en la tabla II.9 parece necesario realizar un 
estudio más profundo sobre la presencias de BZPs en matrices acuosas debido a los pocos 
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datos de los que se disponen para algunos compuestos especialmente susceptibles de un 
consumo ilícito (MPHEN, ZOLP y FLUN entre otros). Por otra parte la presencia de BZPs en 
material particulado y lodos no ha sido muy relevante, ya que los únicos trabajos que 
analizan estos compuestos obtienen concentraciones muy bajas, o directamente no 
detectables, no superando en ningún caso los 20 ng g-1 [108, 117, 118]. 
2.3 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN EL MEDIOAMBIENTE 
Los NSAIDs se detectan en mayor concentración en muestras acuosas que 
adsorbidos sobre muestras sólidas debido a sus valores de pKa y log D (tabla II.7) [117, 
119, 120]. Existen numerosos artículos que evalúan la presencia de NSAIDs en el medio 
ambiente, uno de los más exhaustivos ha sido el realizado por Verlicchi et al. [121] en 
2012. Dicha revisión incluye 78 artículos con un total de 118 fármacos recogiendo su 
concentración en muestras de influente y efluente en todo el mundo como así lo 
ejemplifica la figura II.7, en cuanto a los NSAIDs estudiados en esta Tesis. Como se puede 
observar, IBU, NAP, KET y DIC están presentes en influente en concentraciones medias de 
37, 6, 1.1 y 1 µg L-1,  respectivamente. Como era de esperar, su concentración en el 
medioambiente concuerda con su alto consumo (ver sección 1.2.2.E). Comparando los 
datos de varios estudios realizados en España [122-124] con los proporcionados en esta 
revisión se observa que las concentraciones detectadas para IBU son un poco menores 
encontrándose entre los 0.54 y los 20 µg L-1, mientras que los valores para NAP se sitúan 
en torno a la media proporcionada por Verlicchi et al. con un rango entre 0.7-6.4 µg L-1. 
Finalmente los otros dos analitos, KET y DIC se han detectado en concentraciones no 
superiores a 1 µg L-1,  al igual que en la mayor parte de los artículos revisados por Verlicchi 
et al [121]. 
La presencia de NSAIDs en muestras de efluente también ha sido revisada en el 
mismo artículo y se recoge de forma gráfica en la figura II.7B. Como resultado de los 
tratamientos en las WWTPs las concentraciones promedio reflejan una concentración en 
efluente de 3.6,  1.0, 0.36 y 0.8 µg L-1 para IBU, NAP, KET y DIC respectivamente, 
mostrando una disminución de entre 6 y 10 veces respecto a las concentraciones 
detectadas en influente. 
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Figura II.7. Concentración de los NSAIDs estudiados en esta Tesis en influente (A) y en efluente (B). Entre 
paréntesis se recoge la concentración promedio. Adaptado de Verlicchi et al. [121] con permiso de Elsevier. 
 
Especial atención requiere el DIC ya que este analito permanece en 
concentraciones prácticamente invariables, constantando su resistencia a los 
tratamientos llevados a cabo en la planta de tratamiento. Los datos publicados para 
España en este tipo de matrices se encuentran muy próximos a estos valores con un rango 
para IBU entre 0.9-5.5 µg L-1 [122-124], pudiendo llegar a 150 µg L-1 cuando lo que se 
muestrea es un efluente hospitalario [125]. Para NAP, KET y DIC los valores medios se 
sitúan en 1.5 µg L-1,  0.33 µg L-1  y 1 µg L-1 respectivamente [122-125]. Como se ha podido 
observar, los tratamientos tradicionales no sirven para eliminar la totalidad de los NSAIDs 
del agua pero eliminan un porcentaje importante de alguno de ellos. No obstante, al 
encontrarse inicialmente en concentraciones tan elevadas, estos tratamientos no son 
suficientes puesto que todavía se pueden observar concentraciónes próximas al µg L-1 en 
efluente para alguno de los analitos.  
Una vez que el agua sale de la planta de tratamiento se vierte a los cauces de ríos 
y/o mares y es posible detectar estos analitos en muestras de agua superficial como así 
se recoge en la tabla II.10. Como se puede observar las concentraciones son mucho 
menores, debido a la mayor dilución de la muestra. Aún así, se han detectado 
concentraciones superiores a 1 µg L-1 para alguno de los NSAIDs estudiados [126]. De 
nuevo es el IBU el que se ha detectado en un mayor número de ocasiones, con 
concentraciones que oscilan entre 0.01 y 2.2 µg L-1. La presencia de NAP también es 
II. INTRODUCCIÓN 
 
68 
destacable sobrepasando los 0.1 µg L-1 en múltiples ocasiones [126-130]. También el DIC 
se encuentra en concentraciones relativamente elevadas para tratarse de un agua 
superficial con valores entre 0.09 y 0.7 µg L-1 confirmando una vez más su persistencia. 
Finalmente, el KET es el compuesto con menor presencia en las aguas superficiales no 
pudiendo ser cuantificado en la mayoría de los casos o haciéndolo en concentraciones del 
orden de ~ 10 ng L-1. 
2.4 ECOTOXICIDAD 
 Los compuestos exógenos producidos por el hombre vertidos al ecosistema 
acuático provocan cambios en el mismo que podrían afectar negativamente a la vida y al 
desarrollo de las especies presentes en él como ya se ha ido demostrado a lo largo de los 
años con estudios ecotoxicológicos para numerosos contaminantes emergentes [137, 
138]. A continuación se describen brevemente algunos de los efectos más reseñables para 
los compuestos estudiados en esta Tesis. 
2.4.1 CANNABINOIDES Y ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO 
 En cuanto a la ecotoxicidad de las drogas de abuso, existen numerosos artículos 
que demuestran su presencia ríos o lagos como así se ha expuesto en esta Tesis, sin 
embargo su biodisponiblidad y su efecto en el ciclo natural no han sido estudiados en 
profundidad. Se sabe que los ATS son disruptores en la captación y producción de 
Tabla II.10. Rango de concentraciones de los NSAIDs considerados en esta Tesis (mínimo-máximo, en  µg L-1) 
en diferentes aguas superficiales (ríos o lagos). nc: no detectado, <LOD o <LOQ. 
País IBU NAP KET DIC Ref 
España 
nc-0.15 nc-0.05 nc nc-0.06 [131] 
nc nc 0.02 nc [124] 
Italia nc-0.2 nc-0.02 nc-0.007 nc-0.05 [132] 
Eslovenia nc nc-0.3 nc nc-0.3 [127] 
Suíza nc-0.080 nc-0.4 nc-0.005 nc-0.15 [128] 
Suecia 0.06 0.18 -- 0.7 [129] 
Francia nc-0.004 nc-0.01 nc-0.015 0.001-0.03 [133] 
Reino Unido 
nc-0.1 nc-0.1 nc-0.01 nc-0.26 [130] 
nc -- -- nc-0.09 [134] 
Singapur nc-0.01 nc-0.008 nc nc-0.002 [135] 
Irán 0.02 0.009 nc -- [136] 
México 0.8-2.2 0.8-0.9 nc nc [126] 
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catecolaminas y dopamina en humanos y se sospecha que podrían tener el mismo efecto 
sobre algas y otros los organismos [139]. Además, debido a que poseen un grupo amino 
en su estructura éste podría interactuar con los ácidos nucleicos, inhibiendo la fotosíntesis 
o modificando la fijación de nitrógeno, influyendo por lo tanto, en el crecimiento de 
plantas y microorganismos [140]. A continuación, se recogen algunos de los estudios más 
relevantes sobre este tema, que se encuentran recogidos en una revisión realizada por 
Rosi-Marshall et al. [141]. 
En 1973, se observó que la exposición de bacterias a ATS y THC en 
concentraciones elevadas (10-1000 mg L-1) alteraba su respuesta con el medioambiente 
modificando la interacción entre organismos [142]. En otro estudio también se 
observaron diferencias en la flora bacteriana presente en la mucosa oral en personas que 
mascaban plantas que contenían derivados anfetamínicos y las que no [143]. Por otra 
parte estudios sobre invertebrados, estimaron que la concentración letal media (LC50) 
para Daphnia magna después de estar expuesta a sulfato de AMP durante 24 horas era 
de 60-265 mg L-1 [144] y un reciente estudio realizado en 2014 sobre mejillones cebra 
(Dreissena polymorpha) mostró un importante desequilibrio en su balance oxidativo 
cuando eran expuestos durante 14 días a 0.5 µg L-1 de THC llegando a incrementar la 
carbonilación de proteínas, alteraciones lipídicas y finalmente daños en el ADN, sin 
embargo, concentraciones menores (0.05 µg L-1) no produjeron efectos apreciables [145]. 
También los caracoles (Lymnaea stagnalis) vieron modificada su memoria a largo plazo 
debido a los efectos de la MAMP [146]. Para organismos vertebradas existen menos 
estudios y la mayoría se centra en  especies acuáticas. En particular, en un estudio se 
observó que los embriones de pez cebra (Danio rerio) sufrían reducción de la movilidad y 
anomalías en la espina dorsal cuando eran expuestos a THC durante 24 horas, 
causándoles la muerte cuando el valor era superior a 2 mg L-1 [147]. 
Hasta el momento no existe ningún estudio sobre el efecto del THCCOOH, 
presente en mayores concentraciones en agua que el THC, aunque Andrés-Costa et al. 
[100] recogen las predicciones de concentración media de efecto observado (EC50) y LC50 
para diferentes niveles tróficos (algas, dáfnidos y peces) empleando el programa ECOSAR 
(Ecological Structure Activity Relationships) de la  Agencia Estadounidense de Protección 
del Medioambiente (Environmental Protection Agency of the United States, EPA). Los 
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resultados mostraron que el THCCOOH sería entre 7 y 326 veces más tóxico que los ATS 
con valores de EC50 para algas de 34 µg L-1 y LC50 para dáfnidos y peces de 29 µg L-1 y 115 
µg L-1 respectivamente. Por otra parte González-Mariño et al. [148] realizaron estudios 
teórico-predictivos sobre su toxicidad empleando el programa TEST (Toxicity Estimation 
Software Tool) de la misma entidad y observaron que los productos derivados de la 
cloración del THCCOOH podrían llegar a ser incluso más dañinos que el propio compuesto.  
2.4.2 BENZODIACEPINAS 
En contraposición a lo que ocurre con otros compuestos con similar mecanismo 
de acción, existen pocos artículos que se centren en la ecotoxicidad de las BZPs y los 
estudios incluyen muy pocos analitos (OXA y DIA principalmente). Aunque a través de 
diferentes test de toxicidad se estableció que la concentración necesaria para observar 
efectos adversos crónicos sobre diferentes organismos acuáticos era elevada (en torno a 
los mg L-1 y por tanto superior a la que podía encontrarse en aguas superficiales) existen 
estudios que revelan sus efectos perjudiciales en diferentes especies a concentraciones 
más bajas. 
 Así, en 2013 se publicó un estudio en el que la presencia de OXA (1.8 µg L-1 en el 
agua) provocaba que la perca europea (Perca fluviatilis) incrementase su actividad y su 
grado de alimentación así como una disminución en su nivel de socialización, además de 
observar una elevada bioacumulación en sus tejidos [149]. También se estudió el efecto 
de la exposición a DIA (entre 0 y 13 µg L-1 durante 21 días) sobre el comportamiento 
reproductivo y la fecundidad de la carpita cabezona (Pimephales promelas) y, aunque se 
observó un mayor número de puestas y huevas por día, cuando estos datos fueron 
ponderados en el tiempo no se observaron diferencias estadísticamente significativas 
frente a la población control [150]. También los peces de la especie Gambusia holbrooki 
mostraron cambios en la pigmentación y comportamientos anormales como letargia y 
movimientos anómalos [151].  Sin embargo, es el pez cebra el vertebrado acuático sobre 
el que más estudios se han realizado. Así, concentraciones de 0.16 mg L-1 de DIA redujeron 
la respuesta a la inmersión profunda [152] y la formación de bancos de peces [153] y 
concentraciones menores (0.05 mg L-1) produjeron cambios en las preferencias por los 
extremos de los tanques [154] y su comportamiento ante la luz [155]. También sus 
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embriones se vieron afectados y la  exposición a 235 ng L-1 de DIA durante 14 días alteró 
su comportamiento natatorio y  la expresión de algunos genes [156]. No obstante, el 
efecto del DIA no sólo era observable en peces, sino que también era tangible en 
invertebrados. En esta línea, Calisto et al. [157] observaron que especies de hidras 
sedentarias (Hydra vulgaris) sufrían efectos agudos y en los crustáceos (Artemia 
parthenogenetica) se observó una inhibición de las colinesterasas solubles demostrando 
que el DIA (7 mg L-1) podría interferir en la neurotransmisión para estas especies [158]. 
Se puede concluir que la ecotoxicidad de estos compuestos debería ser estudiada 
más en profundidad ya que los estudios publicados hasta el momento se centran en un 
número aislado de compuestos (especialmente en el caso de BZPs), además el efecto de 
un fármaco o droga puede verse incrementado por efecto sinérgico debido a la presencia 
de otros compuestos en el medio como así lo han demostrado diferentes autores para  
mezclas de varios fármacos [137, 159-161]. 
2.4.3 ANTIIFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 
El DIC es el NSAID que posee la mayor toxicidad aguda ya que tanto la EC50 como 
LC50 son inferiores a inferiores a 100 mg L-1 para diferentes algas y organismos 
invertebrados, por lo que la Unión Europea lo ha clasificado como moderadamente tóxico 
para el medioambiente. Además, la concentración a la que se observa toxicidad crónica 
para este analito es mucho más baja que para otro tipo de fármacos presentes en el medio 
acuático ya que la concentración más baja a la que se observa un efecto (lowest observed 
effect concentration, LOEC) se encuentra entre 1 µg L-1 y 50 mg L-1 para diferentes 
organismos [137]. Estos valores se encuentran con relativa frecuencia en las aguas 
residuales como se pudo observar en el apartado 2.3 pudiendo suponer un riesgo para las 
especies que habitan esos ecosistemas. Por ello, ha sido el único NSAID incluido en la 
primera “Watch List” de contaminantes emergentes de la Directiva Marco de Aguas 
Europea y, si los datos obtenidos lo avalan, podría ser incluido posteriormente en la lista 
de contaminantes emergentes prioritarios [162]. 
Estudios más concretos mostraron que el DIC ocasionaba lesiones renales en la 
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) cuando la concentración era superior a 5 µg L-1 y 
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alteraciones en las branquias [163] y daños a nivel subcelular a concentraciones 
superiores a 1 µg L-1 [164]. También se observó una ligera modificación en la membrana 
de los lisosomas de los mejillones (Dreissena polymorpha) expuestos durante 96 horas a 
600 ng L-1 de DIC aunque no se constató ningún efecto citogenotóxico [165]. No obstante, 
otros estudios in vitro han publicado citotoxicidad para DIC en células hepáticas de 
diferentes peces [166]. A nivel reproductivo parece que el DIC no ocasiona daños en 
embriones de pez cebra y sólo se observó un ligero retraso en la rotura del cascarón 
cuando la concentración se encontró entre 1 y 2 mg L-1 [167]. Para la misma especie de 
mejillones (Dreissena polymorpha) el IBU mostró efectos citogenotóxicos de bajos a 
moderados y también se observaron efectos estrogénicos para IBU en adultos de pez 
cebra, modulando la producción hormonal en ambos sexos y modificando la función 
reproductiva a concentraciones de 1 µg L-1 [168], aunque este estudio se contradice con 
el publicado al mismo tiempo por Morthorst et al. [169] dónde solamente observaron una 
disminución en la síntesis de prostanglandina PGE2 a concentraciones entre 20 y 500 µg L-
1, sin verse afectada la capacidad reproductiva ni las funciones hormonales. 
Existen muy pocos estudios en animales vertebrados terrestres, sin embargo el 
DIC parece estar detrás de la gota visceral (enfermedad nefrítica que ocasiona 
acumulaciones de ácido úrico en los órganos internos y puede conducir a la muerte de 
aves, como así parece haber ocurrido en buitres del continente asiático [170]). 
El efecto sinérgico de varios NSAIDs presentes en agua residual podría tener 
efectos más acusados que los observados para cada compuesto de forma invididual. Así 
lo confirmaron Cleuvers et al. [160]  cuando observaron efectos más perniciosos sobre 
Daphnia Magna y alga verde (Desmodesmus subspicatus) al emplear una mezcla de 
NSAIDs a concentraciones inferiores a las que se observaban efectos para los NSAIDs de 
forma individual. También Parolini et. al [161] demostraron que la mezcla entre 1.5 y 13 
µg L-1 inducía notables efectos citogenotóxicos afectando a los lisosomas y mostrando a 
la vez estrés oxidativo y Pomati et al. [159] observaron una disminución en el crecimiento 
de células embrionarias para especies en contacto con una mezcla que contenía 13 
fármacos (incluido el IBU) a concentraciones medioambientales (ng L-1). También 
comunidades de micro y meso organismos fueron expuestas durante 35 días a una mezcla 
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de 8 fármacos (entre ellos IBU) y su crecimiento, reproducción y diversidad se vió 
claramente disminuída a concentraciones superiores a 60 µg L-1. 
Por otra parte los productos de transformación formados tras la desinfección de 
las aguas en las plantas de tratamiento pueden suponer un riesgo mayor que el propio 
compuesto como así lo ha demostrado Diniz et al. [171] para los (foto)productos 
procedentes de la degradación ultravioleta del DIC. 
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3 TÉCNICAS DE DETERMINACIÓN 
3.1 CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
 La cromatografía de gases (gas chromatography, GC) es una técnica de separación 
que se basa en la distinta volatilidad de los analitos presentes en una mezcla. En sus inicios 
estuvo limitada a compuestos poco polares y muy volátiles, pero en la actualidad la 
posibilidad de modificar las propiedades de los analitos mediante diferentes reacciones 
de derivatización ha permitido analizar multitud de compuestos. A lo largo de los años se 
han diseñado detectores cada vez más sensibles y selectivos, y la cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas (gas chromatography coupled to mass spectrometry, 
GC-MS) se ha consolidado como una de las técnicas más usadas en la determinación y 
cuantificación de analitos en muestras medioambientales debido a su elevada 
sensibilidad y su alto poder de discriminación [172, 173].  
En la actualidad los GC están equipados en su gran mayoría con columnas 
cromatográficas capilares que requieren flujos de gas portador muy bajos (1-2 mL min-1) 
lo cual permite una conexión directa con el espectrómetro de masas (mass spectrometer, 
MS) sin que se vea afectado el vacío del sistema, por lo que el sistema de entrada de 
muestra es simple y directo. Una vez que los analitos se han separado, llegan a la fuente 
de ionización que se está formada por un filamento encargado de generar una corriente 
de emisión y que permite que los analitos se fragmenten. Lo más habitual es trabajar 
empleando filamentos de wolframio que emiten una energía de 70 eV y es lo que se 
conoce como modo de impacto electrónico (electron impact, EI) y que produce una 
fragmentación particular de los analitos. Una vez que los analitos han sido fragmentados 
se necesita un analizador de masas y un detector (generalmente un multiplicador de 
iones) que permita conocer qué fragmentos se han formado y que amplifiquen la señal 
hasta un valor medible. Los espectros obtenidos se puede comparar con los que se 
recogen en las librerías comerciales (p.ej. la que elabora el National Institute of Standards 
and Technology, NIST) para la identificación y/o confirmación de los compuestos [173]. 
Dentro de los distintos analizadores de masas que existen, éstos se pueden 
clasificar en analizadores de baja resolución, donde cabe destacar el cuadrupolo o 
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analizador cuadrupolar (Q) y la trampa de iones (ion trap, IT), o ya recientemente, el 
acoplamiento a sistemas de alta resolución tipo tiempo de vuelo (time of flight, TOF) u 
Orbitrap entre otros. A continuación, se procede a describir el funcionamiento y las partes 
de un cuadrupolo por ser unos de los detectores más habituales en la bibliografía y 
además ha sido el empleado en esta Tesis para el análisis de drogas de abuso y NSAIDs. 
El cuadrupolo consta de cuatro cilindros paralelos que actúan como electrodos 
sobre los que se aplica una combinación de potenciales de corriente continua y de 
radiofrecuencias desfasados 180o a cada par de cilindros de forma que sólo los iones de 
una cierta relación m/z sean capaces de atravesarlos. El sistema de alto vacío consigue 
valores entre 10-5 y 10-8 torr con lo que se evita la colisión entre los distintos iones 
generados que se encuentran en el cuadrudropolo. Con este tipo de detectores es posible 
trabajar en dos configuraciones diferentes: 
 En modo SIM (selected ion monitoring) se transmite una relación m/z de forma 
que los potenciales de radiofrecuencias y corriente continua  se mantienen constantes. 
De esta forma sólo los iones de esa relación m/z pueden atravesar el analizador mientras 
que los restantes iones chocan contra los cilindros convirtiéndose en moléculas neutras. 
Este modo se suele usar generalmente cuando se quiere utilizar el equipo de forma 
cuantitativa ya que al monitorizar sólo los iones más abundantes para cada compuesto 
el equipo es más sensible y selectivo debido a que el ruido de fondo es muy bajo.  
 En modo SCAN se hace un barrido sobre un cierto rango de masas y se van 
variando linealmente los potenciales. De esta forma se obtiene como resultado una 
filtración continua de los iones con relación m/z creciente dando lugar al espectro de 
masas completo. El modo SCAN se usa cuando se realizan análisis cualitativos ya que no 
se pierde la información de ningún fragmento de masas siendo menos sensible que el 
modo SIM por lo que no se suele usar para cuantificar. 
3.1.1 DERIVATIZACIÓN 
Uno de los principales inconvenientes del análisis de compuestos polares por GC 
es la necesidad de un paso adicional en la etapa de preparación de muestra para la 
derivatización de los analitos. Aunque existen métodos en los que los compuestos polares 
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no son derivatizados, estos suelen tener altos LOQs que no permiten su detección a 
niveles traza. La reacción típica de derivatización consiste en la sustitución de un 
hidrógeno activo en la molécula (-OH, -COOH, -NH y –SH principalmente) por otro grupo 
(sililo, alquilo  o acilo) a través de reacciones de sililación, alquilación y acilación 
respectivamente, aunque en menor medida, también se pueden formar derivados cíclicos 
o quirales [174-176]. De esta forma, se disminuye la polaridad de los analitos  y se mejora 
la resolución cromatográfica ya que se incrementa la estabilidad térmica, la volatilidad, se 
evita la formación de picos indeseables, colas y las adsorciones irreversibles en la columna 
debido a la formación de enlaces de hidrógeno. Además, se modifica indirectamente la 
sensibilidad del detector y su poder de discriminación, introduciendo en el analito grupos 
orgánicos que mejoran la detectabilidad y que introducen patrones de fragmentación 
muy característicos que facilitan el análisis cualitativo y cuantitativo [175, 176]. 
Estas reacciones se suelen llevar a cabo en sistemas precolumna y de forma 
discontinua (offline) o aprovechando las altas temperaturas que se alcanzan en el inyector 
del cromatógrafo [177] aunque en casos más afortunados, las reacciones pueden tener 
lugar a temperatura ambiente [174]. Cuando se emplea la microextracción en fase sólida 
(SPME) como técnica de extracción las posibilidades para realizar la derivatización 
aumentan y se explican detalladamente en la sección 4. A continuación, se describe más 
en detalle las reacciones de derivatización empleadas en esta Tesis y que han sido la 
derivatización empleando reactivos sililantes y acilantes. 
3.1.1.A Derivatización mediante reactivos sililantes 
La reacción de sililación consiste en la sustitución de un hidrógeno activo de un 
grupo funcional (-OH, -SH o –NH) por un grupo sililo (átomo de silicio trisustituído). El 
mecanismo de reacción se lleva a cabo a través de una sustitución nucleófila tipo SN2 
mediante un ataque nucleofílico al silicio. Para mejorar la reactividad hacia ciertos grupos 
como pueden ser las aminas secundarias se puede añadir un catalizador (p. ej. 1 % de 
trimetilclorosilano, TMSC) generalmente ya disuelto en la mezcla comercial. El derivado 
sililado formado es muy volátil con lo que es un tipo de reacción muy habitual en el análisis 
de trazas orgánicas y los productos generados a partir del reactivo sililante no generan 
daños en la columna con lo que no es necesario eliminarlos, si bien algunos de sus 
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fragmentos y la formación de artefactos puede interferir en la determinación de los 
compuestos con lo que se requiere un especial cuidado en la separación cromatográfica 
[175, 176, 178]. 
 En esta Tesis se utilizó una reacción de sililación previa a la determinación para la 
determinación de cannabinoides y NSAIDs. Se utilizaron para ello dos reactivos diferentes: 
N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida (MSTFA) y N-(tert-butildimetilsilil)-N-
metiltrifluoroacetamida (MTBSTFA). El primero de ellos introduce en la molécula un grupo 
trimetilsililo (TMS) mientras que el segundo introduce un grupo más voluminoso, el tert-
butildimetilsililo, (TBDMS) que genera mayor impedimento estérico y consigue derivados 
más estables en el tiempo [174]. Uno de los principales inconvenientes de los reactivos 
sililantes es que la reacción no puede tener lugar en un disolvente prótico ya que el propio 
derivatizante reaccionaría con él y por consiguiente, tampoco se puede realizar en 
muestras acuosas de forma directa. A continuación, se muestra la reacción que tiene lugar 
de forma genérica en la figura II.8. Los espectros de masas en EI para los derivados sililados 
se caracterizan por una débil presencia del ión molecular. En el caso de los TMS-derivados 
se observa las pérdidas de m/z = 15 correspondientes a los grupos metilos con lo que, de 
forma general, uno de los fragmentos más abundantes es el [M-15]+, mientras para los 
TBDMS-derivados se corresponde con el fragmento [M-57]+ (debido a la pérdida de un 
grupo tert-butilo). 
Figura II.8. Reacción genérica de derivatización de los reactivos sililantes que se han empleado en esta 
Tesis. Y = O, S, COO, NH, NR’; R y R’ = arilo o alquilo. 
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3.1.1.B Derivatización mediante reactivos acilantes 
Las reacciones de acilación consisten en la introducción de un grupo acilo como 
sustitución de un hidrógeno activo (-OH, -COOH, -NH, -SH) para dar lugar a los 
correspondientes ésteres, amidas y tioésteres. 
Estas reacciones se pueden llevar a cabo en medio acuoso de forma rápida y con 
un alto rendimiento. Además, los reactivos acilantes son mucho más baratos que los 
sililantes y la estabilidad de los derivados formados es mayor. Los principales reactivos 
usados para este propósito son los anhídridos de ácido, los haluros de acilo, y otros 
acilderivados como los alquilcloroformiatos, acilimidazoles y acilamidas [179, 180].  
Uno de los reactivos más habituales para llevar a cabo una acilación es el 
anhídrido acético. Debido a su naturaleza ácida se necesita neutralizar el exceso y los 
productos ácidos formados, por lo que la reacción tiene lugar en medio básico (en 
presencia de hidrógenofosfatos, hidrógenocarbonatos, piridina o hidróxido sódico). Se 
debe tener especial atención a las bases empleadas ya que debido a su poder de corrosión 
o generación de productos secundarios puede ser necesario eliminarlas para evitar daños 
en la columna [181, 182]. Por otra parte, la acilación con cloroformiatos ha sido propuesta 
desde mediados de los 90 como un método muy eficaz para la derivatización de aminas y 
ha sido ampliamente utilizado en matrices biológicas [176, 180]. Se presentan por tanto, 
como una alternativa al empleo de anhidrído acético ya que se trata igualmente de una 
reacción muy rápida, compatible con GC y de alto rendimiento aunque utilizando un 
reactivo derivatizante más estable. La reacción general que tiene lugar cuando se emplea 
isobutilcloroformiato (iBCF) se ejemplifica en la figura II.9 y ha sido la elegida en esta Tesis 
para la derivatización de los ATS. 
Los cloroformiatos son poco solubles en medio acuoso y su hidrofobicidad 
aumenta al aumentar la longitud de la cadena hidrocarbonada (butilo > propilo > etilo), 
razón por la cual es necesario disolverlos previamente en un disolvente miscible con el 
agua (acetona, acetonitrilo o un alcohol). También es necesario un medio alcalino para su 
reacción como puede ser piridina o hidrógenofosfato. Por otra parte los cloroformiatos se 
hidrolizan lentamente en agua con lo cual es necesario optimizar la cantidad a añadir en 
el medio para una reacción completa [181, 183]. 
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3.2 CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASAS  
La cromatografía líquida (liquid chromatography, LC) se basa en la distribución 
selectiva de los analitos entre una fase sólida y una fase líquida [184]. El uso de columnas 
cromatográficas con tamaños de partículas inferiores a las 5 µm y sistemas de alta presión 
ha dado lugar a lo que se conoce como cromatografía líquida de alta resolución (high 
performance liquid chomatography, HPLC o simplemente LC) y, actualmente, es una de 
las técnicas más usadas, en especial para el análisis de compuestos muy polares o 
térmicamente inestables ya que no es necesario una reacción de derivatización. Sin 
embargo la instrumentación necesaria y su mayor complejidad operacional hace que 
tanto GC como LC sean técnicas complementarias en cualquier análisis.  
El desarrollo de interfases que fuesen capaces de conectar un LC con un sistema 
de alto vacío como el que requerían los espectrómetros de masas fue un punto clave en 
el éxito de la hibridación de la cromatografía líquida a un espectrómetro de masas (liquid 
chromatography coupled to mass spectrometry, LC-MS) y supuso un hito en la aplicación 
de LC para el análisis de trazas. La interfase se puede interpretar como la zona en la que 
las partículas líquidas que salen de la columna a través de una aguja de nebulización son 
cargadas positiva o negativamente hasta que implosionan en gotas diminutas de iones en 
estado gaseoso. A continuación, son introducidas en el detector a través de una guía de 
iones o Q0 sin alterar las condiciones de vacío. Aunque, históricamente han existido otro 
tipo de interfases, las más usadas a día de hoy son las de presión atmósferica que incluyen: 
la ionización por electrospray (electrospray source ionization, ESI), la ionización química a 
presión atmosférica (atmospheric-pressure chemical ionization, APCI) y la fotoionización 
a presión atmosférica (atmospheric-pressure photoionization, APPI). Una vez que la 
muestra es introducida en el sistema de alto vacío, los analizadores y detectores que se 
 
Figura II.9. Reacción genérica de derivatización de una amina con isobutilcloroformiato. R= acilo o alquilo, R’= 
H o alquilo  
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emplean son los mismos que en GC-MS. A continuación se describe un sistema de 
cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masas en tándem (liquid 
chromatography coupled to tándem mass spectrometry, LC-MS/MS) con un detector de 
triple cuadrupolo (QqQ) por ser uno de los más empleados en el análisis medioambiental 
así como en el desarrollo de metodologías para la determinación de BZPs y compuestos 
relacionados realizada en esta Tesis. 
El primer (Q1) y último cuadrupolo (Q3) (figura II.10) actúan como analizadores 
de masas, mientras el segundo de ellos (Q2) funciona como celda de colisión. Para que la 
fragmentación tenga lugar en el Q2 es necesario que se produzca un fenómeno conocido 
como fragmentación inducida por colisión (collision‐induced dissociation, CID) y es 
necesario la presencia de un gas inerte (Ar o N2) para llevarla a cabo. Al igual que en un 
cuadrupolo sencillo se puede trabajar en modos SIM y SCAN en cada uno de los dos 
cuadrupolos para obtener MS/MS de iones producto, de iones precursores  o 
monitorización de pérdidas neutras. Sin embargo, la baja sensibilidad en SCAN de estos 
detectores asociada a la baja resolución de masas y a la supresión de señal que tiene lugar 
en la interfase hace que estas metodologías de barrido no sean muy empleadas. Por ello 
se emplea el modo conocido como monitorización de reacciones múltiples (multiple 
reaction monitoring, MRM). Su modo de trabajo se basa en seleccionar uno o varios iones 
precursores en el Q1 que son fragmentados en Q2 y al llegar a Q3 solo se registran 
determinados iones producto de forma que ambos cuadrupolos (Q1 y Q3) trabajan en 
modo SIM. Esta configuración es muy sensible y selectiva cuando se usa LC-MS/MS ya que 
permite eliminar gran parte del ruido de fondo y una identificación más segura de los 
compuestos al relacionar un único precursor con uno o varios fragmentos característicos.  
 
3.3 PRINCIPALES TÉCNICAS DE DETERMINACIÓN PARA LOS COMPUESTOS 
ESTUDIADOS 
3.3.1 DERIVADOS DEL CANNABIS Y DE LAS SUSTANCIAS DE TIPO ANFETAMÍNICO 
 La técnica de determinación por excelencia para la determinación de drogas de 
abuso es la LC generalmente acoplada a detectores muy sensibles como pueden ser los 
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espectrómetros de masas o masas en tándem (LC-MS o LC-MS/MS). Estos analitos se 
encuentran en concentraciones de ng L-1 en el medio ambiente por lo que los intentos de 
determinarlos sin una etapa previa de extracción y/o concentración no han sido muy 
fructíferos, fracasando en la mayoría de los casos debido a los bajos LODs requeridos para 
este tipo compuestos [88, 92, 185]. Por lo tanto, en la gran mayoría de aplicaciones 
medioambientales se realiza una etapa previa de extracción y concentración, como se 
detalla en la sección 4.  
En la tabla II.11 se recogen algunas de las metodologías que analizan 
cannabinoides y ATS usando LC-MS/MS así como algunos de los parámetros más 
representativos. Se puede observar que el uso de sistemas de cromatografía líquida ultra 
rápida (ultra(high)performance liquid chromatography, U(H)PLC) en el que se emplean 
partículas de tamaño menores que en la LC convencional (típicamente 1.7 µm frente a
2.7-5 µm) se está consolidando cada vez más en el análisis de drogas de abuso debido 
principalmente al menor tiempo de análisis y a una mayor sensibilidad [30, 82, 102], a 
pesar de tratarse de una instrumentación con un manejo más complejo y que necesita de 
equipos más robustos y costosos. En cuanto a los sistemas de determinación, la 
configuración QqQ es con diferencia la más usada para la determinación de cannabinoides 
y ATS. 
Figura II.10. Imagen de un detector de triple cuadrupolo (QqQ) y sus partes más importantes.
Q1 
Q2 
Q3 
Bomba de vacío 
Multiplicador Q0 o guía de 
entrada de muestra 
Cámara de 
nebulización/ionización 
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En menor medida se han empleado otros sistemas de baja resolución tipo QqLIT 
(en el que el tercer cuadrupolo es sustituído por una trampa de iones) [94, 95] o 
espectrómetros de masas de alta resolución (tipo Orbitrap o QTOF) [86, 188-190]. Éstos 
últimos han sido empleados en reducidas ocasiones con fines cuantitativos debido a 
menor sensibilidad y mayor coste. Sin embargo, son una herramienta indispensable 
cuando se trata de análisis cualitativo no dirigido (screening) y en la búsqueda de 
metabolitos y productos de degradación [86, 148, 188, 190, 191].  
A pesar de los trabajos ya publicados, uno de los principales inconvenientes para 
detectar cannabinoides por LC-MS/MS es que los LOQs son relativamente altos y es 
posiblemente una de las principales razones por las que no han sido incluidos en algunos 
estudios centrados en la determinación de drogas de abuso en aguas [87, 111, 192] (y 
tabla II.11), a pesar de ser las sustancias estupefacientes más consumidas en el mundo. 
Aparentemente, la presencia de un grupo ácido favorece la ionización negativa, 
permitiendo la monitorización del ión precursor [M-H]-, sin embargo a la vista de los datos 
recogidos en la tabla II.11, su determinación se ha llevado a cabo tanto en modo 
positivo como negativo ya que también es posible una ionización a través de los grupos 
carboxilo y/o alcohol. El uso de APCI o APPI (desarrolladas posteriormente a ESI) no ha
sido descrito para el análisis de cannabinoides en muestras ambientales pero podría 
tratarse de métodos alternativos a ESI ya que son menos susceptibles de sufrir efectos 
de matriz, sin embargo es posible que por tratarse de técnicas de ionización suaves no 
produzcan una ionización lo suficientemente eficaz para estos compuestos [193].  
El empleo de GC-MS para el análisis de drogas de abuso en matrices 
medioambientales no es muy habitual debido a su polaridad. Además los ATS presentan 
unos iones de fragmentación de relación m/z muy baja (típicamente m/z 44, 58 y 91) y 
son altamente susceptibles de sufrir interferencias en el análisis por GC. Para solventar 
ambos problemas se recurre a metodologías de preparación de muestra muy selectivas y 
al uso de derivatizaciones para conseguir unos LODs que permitan ser detectados en los 
niveles en los que se encuentran en el medio ambiente (entre 2 y 500 ng L-1). El único 
trabajo publicado hasta la realización del trabajo de esta Tesis había sido el desarrollado 
por González-Mariño et al. [99] en el que se determinaban conjuntamente cannabinoides, 
ATS y  otras doce drogas ilegales en muestras acuosas. 
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 En dicho trabajo los compuestos eran aislados y concentrados empleando 
extracción en fase sólida (solid-phase extraction, SPE). Posteriormente, el extracto (100 
µL) se derivatizaba añadiéndole el mismo volumen de MSTFA y se mantenía a 80 oC 
durante 1 hora. El extracto derivatizado se inyectaba en un GC-MS permitía su 
determinación en modo MS/MS con LODs inferiores a 12 ng L-1 para agua residual y en el 
rango 0.8-2 ng L-1 para agua superficial. 
En contraposición, en el ámbito biológico, cannabinoides y ATS han sido 
ampliamente determinados empleando GC-MS(/MS) con o sin derivatización ya que los 
compuestos se encuentran en concentraciones que superan los cientos de µg L-1 o ng      
mg -1 [207] en este tipo de matrices y los LOQs son mayores que los requeridos en el caso 
de muestras medioambientales (ver tabla II.12). Los reactivos derivatizantes más 
empleado en el ámbito clínico/forense son reactivos sililantes (MSTFA, MTBSTFA y N,O-
bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida, -BSTFA-) y la derivatización tiene lugar on fiber (si se 
emplea SPME para su extracción, ver sección 4) o en modo offline. La temperatura de 
derivatización oscila entre los 70 y 90 oC con tiempos de reacción próximos a los 30 
minutos o incluso menores si se emplea el modo on fiber. Por otra parte los reactivos 
acilantes derivados de los cloroformiatos (butil, propil y hexilcloroformiato) también 
tienen una elevada aceptación debido a la posibilidad de realizar una derivatización en la 
propia muestra (in situ) de forma muy rápida y con muy poca cantidad de reactivo, aunque 
los LOQs obtenidos acostumbran a ser un poco mayores que cuando se emplean reactivos 
sililantes.  
3.3.2 BENZODIACEPINAS Y COMPUESTOS RELACIONADOS 
Al igual que para la determinación de drogas de abuso, la determinación de BZPs 
y compuestos relacionados en muestras medioambientales se ha llevado a cabo 
mayoritariamente usando sistemas de LC-MS/MS, quedando la GC relegada al análisis de 
muestras biológicas en las que la sensibilidad necesaria es menor y por tanto 
prescindiendo en ocasiones de realizar una derivatización [208]. En la tabla II.13 se 
recogen los principales métodos que analizan un número significativo de BZPs en 
muestras medioambientales.  
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Hasta el momento no se han encontrado métodos centrados en su determinación 
de forma exclusiva ya que suelen encontrarse en metodologías multianalito junto con 
drogas de abuso o fármacos principalmente. Al igual que en el análisis de drogas de abuso 
la separación empleando U(H)PLC está cada vez más implantada debido al ahorro en el 
tiempo de análisis y en reactivos. 
Debido a la estructura de las BZPs la técnica de ionización empleada es ESI en 
modo positivo usando casi siempre fases móviles acidificadas que favorezcan la ionización 
y columnas de fase reversa tipo C18 (ver tabla II.13). Los LOQs se encuentran entre 0.5- 
20 ng L-1, no apreciándose diferencias significativas entre los diferentes analizadores 
empleados, bien sea QqQ, QqLIT o Orbitrap, siendo en las muestras más complejas 
(influente y efluente) donde se encuentran LOQs un poco mayores. 
3.3.3 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 
La determinación de NSAIDs a través de LC-MS/MS ha ganado cada vez más importancia 
en el campo medioambiental a pesar de los efectos de matriz que se producen durante la 
ionización y la necesidad de emplear adiciones estándar o patrones marcados 
isotópicamente para compensarlos en la mayoría de los casos [132, 213-218]. Por otra 
parte la baja fragmentación de los compuestos, en particular del IBU y KET que no poseen 
una segunda transición empleada para la confirmación puede dar lugar a resultados 
equívocos [131, 134, 213] y es necesario otro parámetro de identificación para cumplir 
con la Directiva Europea 2002/657/EC [219] que regula los estándares de calidad de los 
métodos analíticos.  
En LC-MS/MS, los NSAIDs se separan empleando columnas de fase reversa tipo 
C12 o C18 y los detectores más empleados han sido los QqQ empleando ionización 
negativa excepto en el método propuesto por Hilton et al. [134] en el que el DIC era 
detectado en modo positivo. Los LOQs obtenidos en estas metodologías suelen ser 
inferiores a 100 ng L-1 lo que permite la determinación de NSAIDs a niveles traza en 
matrices acuosas. 
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Tradicionalmente, los NSAIDs han sido detectados por GC-MS debido a la robustez 
de los equipos, su menor precio y elevada disponibilidad en los laboratorios, a pesar de 
que la derivatización es necesaria para poder obtener unos LOQs aceptables para este 
tipo de matrices [228]. Para llevarla a cabo se han empleado multitud de reactivos, los 
más comunes son reactivos sililantes tales como BSTFA [229], MSTFA [127, 133], MTBSTFA 
[123, 124, 126, 220], (N,O-bis(trimetilsilil)acetamida) (BSA) [230] y hexametildisilazano 
(HMDS) con ácido trifluoroacético (TFA) [231]. Entre todos ellos, uno de los más usados 
es el MTBSTFA debido a que proporciona mayor sensibilidad y mejor forma de pico [126, 
232]. Las temperaturas a las que se lleva a cabo la reacción oscilan entre 40 y 70 oC y los 
tiempos entre 20 y 90 minutos. Por otra parte, es posible ahorrar tiempo y esfuerzo en 
esta etapa cuando la derivatización se realiza en el puerto de inyección del cromatógrafo 
de gases como así lo han realizado varios autores [124, 223, 224, 233]. 
También se han usado en menor medida (debido a su mayor riesgo y toxicidad) 
bromuro de pentafluorobenzilo (PFBBr) [226, 234], hidróxido de trimetilsulfonio (TMSH) 
[224], derivados del diazometano [128, 135, 235, 236], hidrógenosulfato de 
tetrabutilamonio (TBA-HSO4) [136, 223], metanol (MeOH) en medio ácido [225, 237, 238]. 
En la tabla II.14 se recogen algunos de los métodos más recientes que emplean GC-
MS(/MS) y derivatización para la determinación de NSAIDs por considerarse los más 
relevantes en esta Tesis. 
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4  TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN PARA LOS ANALITOS ESTUDIADOS 
Una de las etapas que más tiempo consume en el laboratorio es la etapa de 
preparación de muestra. Ésta a su vez, se puede dividir en varias subetapas (aunque no 
siempre es necesario realizarlas todas) como pueden ser filtración, ajuste de pH, 
aislamiento y preconcentración de los analitos, eliminación de interferencias,  
evaporaciones, etc. Existen diferentes técnicas para llevar a cabo la preparación de 
muestra y la selección de una u otra se basa en la confluencia de múltiples criterios como 
pueden ser la naturaleza de los analitos y de la matriz, los LOQs necesarios, la 
disponibilidad de instrumentación específica y el conocimiento de las técnicas por parte 
del operario. Las técnicas de preparación de muestra se pueden clasificar de múltiples 
formas atendiendo a diferentes parámetros como puede ser el tipo de matriz a la que se 
aplican, el mecanismo de extracción o el uso de medios de dispersión entre otras. Una de 
las clasificaciones más amplia, relativa a la extracción de los analitos, es la que atiende a 
si se trata de técnicas de extracción exhaustivas o no, como se recoge en la figura II.11. 
Así, las técnicas de extracción exhaustivas tienen como finalidad extraer la totalidad de 
analito de la matriz que los contiene. Mientras que las técnicas de extracción no 
exhaustivas se caracterizan por una situación de equilibrio en el que la extracción alcanza 
su máximo de respuesta cuando se ha llegado al tiempo de equilibrio entre la cantidad de 
analito presente en la matriz y el ab/adsorbido o disuelto en el medio extractante. En 
algunas condiciones muy favorables se puede llegar a extracciones de más del 90 % de 
analitos presentes aunque no es lo habitual. Comúnmente estas técnicas también son 
conocidas bajo el término de “no cuantitativas” aunque esta denominación puede ser 
interpretada como que este tipo de técnicas no sirven para realizar la cuantificación de 
los analitos, lo cual es erróneo.  
En esta sección se describirá la SPE como ejemplo de una técnica de extracción 
exhaustiva y por otra parte técnicas no exhaustivas de (micro)extracción basadas en el 
equilibrio que usan un  extractante sólido (SPME, extracción mediante absorción sobre 
barras agitadoras, ab/adsorción con polímeros de bajo coste, y extracción con polímeros 
modificados químicamente). Estas técnicas se caracterizan por su simplicidad y robustez 
en comparación con otras técnicas que emplean extractantes líquidos con tendencia a 
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una mayor irreproducibilidad debido a que se pueden formar emulsiones y/o 
desprendimientos de la fase líquida. Se explicarán sus fundamentos, características y 
principales parámetros a tener en cuenta durante su aplicación. Además, al final de cada 
técnica se incluirá una revisión bibliográfica con los aspectos más relevantes de la 
aplicación a los compuestos estudiados en esta Tesis. 
 
4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EXTRACCIÓN DE LOS ANALITOS: 
ESTABILIDAD Y FILTRACIÓN  
La estabilidad de los analitos en las muestras de aguas residual es crucial puesto 
que al tratarse de compuestos biológicamente activos pueden ser metabolizados o 
degradados por las bacterias presentes en la muestra (especialmente en el caso de agua 
residual). Además, la presencia de materia orgánica puede favorecer la adsorción de los 
analitos sobre ella, de forma que las concentraciones se subestimen cuando se analizan 
muestras que han estado almacenadas mucho tiempo. A continuación, se recogen los 
 
Figura II.11. Clasificación de las técnicas de extracción más relevantes para muestras líquidas en función de la 
cantidad de analito que pueden extraer de la matriz. a Técnicas empleadas durante el desarrollo de esta Tesis. 
MEPs: microextracción con jeringas empaquetadas (microextraction in a packed syringe), LLE: extracción 
líquido-líquido  (liquid-liquid extraction), SBSE: extracción mediante absorción sobre barras agitadoras (stir-
bar sorptive extraction), FPSE: extracción con polímeros modificados químicamente (fabric phase sorptive  
extraction), DLLME: microextracción líquido-líquido dispersiva (dispersive liquid-liquid microextraction), 
SDME: microextracción con gota (single-drop microextraction),  MASE: extracción con disolventes asistida con 
membranas (membrane assisted solvent extraction),  (HF)-LPME:, microextracción en fase líquida con fibra 
(hueca) ((hollow fiber)-liquid phase microextraction). 
Té
cn
ic
as
 d
e 
ex
tr
ac
ci
ó
n
Exhaustivas
Con extractante sólido
SPEa
MEPs
Con extractante líquido LLE
No exhaustivas
Con extractante sólido
SPMEa
SBSE
Polímeros ad/absorbentes
de bajo costea
MEPs
FPSEa
Con extractante líquido
DLLME
SDME
MASE
(HF-)LPME
4. TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN
95 
estudios más relevantes que se han llevado a cabo sobre este tema para los analitos 
recogidos en esta Tesis. 
Existen diferentes estudios que revelan las condiciones de estabilidad y 
almacenamiento más adecuadas para los cannabinoides. Así, se ha observado una mínima 
variación en la señal de THCCOOH en muestras de influente después de tres días a pH 
natural (7.4) y varias temperaturas (4, 10 y 20 oC) [29, 35]. Sin embargo, los resultados 
aportados por González-Mariño et al. [99] contradicen a los publicados por Castiglioni et 
al. [29] ya que aportan una disminución en la señal próximo al 40  % en las mismas 
condiciones (pH 7.4, 4 oC) al tercer día. En ese mismo estudio se evalúa el uso de azida 
sódica (0.2 %) como preservante y, aunque no evita la degradación total del THCCOOH, sí 
consigue que su señal sólo disminuya un 25 % respecto a la señal control. En referencia a 
los ATS, éstos parecen bastante ser estables en agua residual  observándose variaciones 
inferiores al 10 % pasados tres días en muestras almacenadas a su pH natural (7.4) y 
diferentes temperaturas (4, 10, 20 oC) [29, 34, 35, 99]. Sin embargo los resultados 
observados por Baker et al. difieren de los de los demás autores al observar un importante 
incremento en la señal para la AMP cuando la muestra se almacenó sin filtrar a su pH 
natural (38 % incremento a 2 oC). Los resultados mejoraban cuando la muestra se 
almacenaba filtrada, refrigerada (a 2 oC) y acidificada a pH 1.8 produciéndose una 
disminución de la señal del 9 % en 3 días. La acidificación de las muestras (pH ~ 2)  es un 
procedimiento bastante común para evitar degradaciones biológicas [239]. Sin embargo, 
para el THCCOOH parece que se incrementa su adsorción sobre la materia orgánica y 
disminuye su presencia en la matriz acuosa [35].  
En el caso de ser necesario congelar las muestras (-20 oC) la estabilidad del 
THCCOOH y los ATS se mantiene hasta tres meses, sin observarse diferencias entre 
muestras acidificadas o no [93, 189]. Sin embargo para el THC, Heuett et al. [189] 
observaron una importante disminución en la señal respecto a la señal control (43 % 
menos) en el primer mes y llegando al 94 % de disminución en 3 meses, que justificaron 
con la posibilidad de otras vías de degradación [191]. 
Los estudios para evaluar la estabilidad de BZPs y compuestos relacionados en 
muestras de agura residual son más escasos y sólo Baker et al. [239] proporcionaron datos 
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sobre la estabilidad de seis BZPs bajo diferentes condiciones de pH y temperatura. Para 
estos compuestos se observan diferentes tendencias; por una parte para OXA y TEM las 
mejores condiciones de almacenamiento se observaron bajo refrigeración (2 oC) a su pH 
natural con variaciones en la señal inferiores al 8 % después de 3 días mientras que el 
resto de los compuestos analizados (NDIA, DIA, CHLOR) eran degradados en menor 
medida cuando se mantenían acidificados (pH 1.8) a 2 oC, pero aún así, se observaron 
disminuciones en la señal entre un 5 y 50 %.  
Como paso previo a la extracción se suele realizar una filtración con filtros de un 
tamaño de poro de 0.45 µm para evitar que las partículas disueltas puedan obturar el 
lecho del material adsorbente y que no se produzca una correcta retención de los analitos. 
Esta etapa puede conllevar una retención de los analitos en el material de filtración como 
así han publicado varios autores para el caso de THC, THCCOOH, MPHEN, FLUN y MID 
cuando empleaban filtros de polipropileno (PP), politetrafluoroetileno (PTFE), fibra de 
vidrio o Nylon [85, 111, 189, 239]. 
4.2 EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA 
La extracción en fase sólida (solid-phase extraction, SPE) es una técnica de 
extracción exhaustiva que emplea un adsorbente sólido y que surgió a mediados de los 
años 70, momento en el que la extracción líquido-líquido (liquid-liquid extraction, LLE) era 
la técnica predominante para muestras líquidas. En un primer momento la SPE se planteó 
como una técnica de purificación complementaria a la LLE pero enseguida se descubrió 
su potencial y poco a poco consiguió desbancarla ya que soluciona algunos de los 
principales problemas que presentaba la LLE como p. ej.  su nula automatización y los 
altos volúmenes de disolvente orgánico que se necesitaban para conseguir una extracción 
exhaustiva, entre otros. A día de hoy, la SPE se ha convertido en una de las técnicas más 
empleadas para la extracción de cualquier tipo de analitos de matrices acuosas y se 
pueden encontrar numerosas aplicaciones en los campos farmacéuticos, 
medioambientales, alimentarios e industriales [240-243]. Además, forma parte de 
diferentes métodos de análisis oficiales de la EPA [244] o de la Organización Internacional 
de Normalización (International Organization for Standardization, ISO) [245]. 
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La SPE permite realizar simultáneamente la extracción, limpieza y concentración 
de los analitos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el análisis. En su descripción más 
elemental la SPE se puede considerar como una separación cromatográfica en la que la 
fase móvil (muestra acuosa) atraviesa la fase estacionaria (material adsorbente). Los 
compuestos presentes en la muestra tendrán una diferente afinidad por la fase 
estacionaria en función de su estructura con lo que serán retenidos en mayor o menor 
medida. Finalmente, los analitos de interés serán recuperados en una segunda etapa 
usando un pequeño volumen de una o varias fases móviles de poder eluotrópico creciente 
y posteriormente concentrados en caso de ser necesario. La cantidad de muestra que se 
suele emplear oscila entre 50-500 mL en la mayoría de aplicaciones aunque se puede 
llegar a pasar a través del cartucho varios litros de muestra. Los volúmenes de disolvente 
empleados en SPE para la elución son relativamente bajos (2-10 mL) en comparación con 
los usados en LLE, aunque mayores que los empleados en las técnicas de microextracción 
[172, 246-248]. Esta técnica se puede realizar manualmente o empleando sistemas 
robotizados (SPE offline) que realizan las etapas de acondicionamiento, carga de muestra 
y elución de forma automática y desatendida con lo que se reduce considerablemente el 
tiempo del operario en el laboratorio y las posibilidades de error. 
Con el paso de los años también se han diseñado sistemas que permiten acoplar 
la SPE directamente al instrumento de medida con lo que se minimiza el riesgo de 
contaminación de la muestra, la pérdida de analitos por volatilización durante la etapa de 
evaporación y la concentración del eluato [249]. El acoplamiento online SPE-LC-MS(/MS) 
tiene especial interés en cuanto a la posibilidad de obtener análisis de compuestos a 
niveles trazas con la mínima manipulación y usando una reducida cantidad de muestra (1-
10 mL) en contraste con la SPE offline que requiere de volúmenes de muestra mayores ya 
que solo una pequeña alícuota del extracto final es inyectada. Este acoplamiento es uno 
de los más robustos, debido en parte a la buena compatibilidad de los disolventes usados 
en la extracción con la propia fase móvil usada en el sistema cromatográfico y, aunque se 
han probado diferentes configuraciones SPE-GC-MS(/MS) no han sido igual de exitosas 
[247, 249]. Sin embargo debido al bajo coste y poca instrumentación necesaria la 
configuración offline sigue siendo la preferida en la mayoría de los laboratorios. 
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4.2.1 MODO DE TRABAJO 
La SPE consta de cuatro etapas bien diferenciadas que se muestran en la figura II.12 y que 
de describen a continuación [172, 246]. 
Figura II.12. Etapas en la extracción  mediante SPE. A: acondicionamiento, B: retención, C: lavado, D: 
elución. 
 Acondicionamiento y activación (A): Primeramente se pasa un disolvente
orgánico adecuado para solvatar la fase y/o retirar interferencias que puedan estar 
presentes. Lo más habitual es emplear el mismo disolvente que más tarde se usará 
durante la elución. A continuación, se pasa a través del cartucho agua ultrapura al pH al 
que se encuentra la muestra para eliminar los restos de disolvente orgánico que hayan 
podido quedar retenido en la fase, de esta forma el adsorbente se encuentra solvatado 
por una disolución acuosa similar a la muestra que va a ser cargada a continuación. 
 Retención (B): En esta etapa, la muestra atraviesa el cartucho de SPE y los analitos
y ciertas interferencias quedan retenidos en la fase estacionaria, mientras que otras no 
son retenidas de forma significativa y son eluidas directamente al paso de la muestra. Este 
proceso se puede realizar a gravedad (si el volumen de muestra no es muy alto), ayudados 
por una bomba de vacío, ejerciendo presión o por centrifugado facilitando la correcta 
interacción entre los analitos y la fase estacionaria. 
 Lavado o clean-up (C): Aunque esta etapa no siempre se realiza, en ocasiones es
conveniente realizar un lavado del cartucho con uno o varios disolventes de fuerza de 
elución creciente para eliminar todas las interferencias posibles sin eluir los analitos 
adsorbidos en la fase estacionaria y obtener así un extracto lo más limpio posible. 
A B C D 
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 Elución (D): Finalmente se pasa un disolvente que interaccione más fuertemente 
con los analitos que las partículas del adsorbente y así se rompen las interacciones analito-
fase estacionaria de forma que se produce su elución. Normalmente, antes de la elución 
se realiza una etapa previa de secado para eliminar todo el agua que haya podido quedar 
retenida en la fase estacionaria y que pueda interferir en la elución de los analitos. 
Finalmente el disolvente con los analitos se puede evaporar a un menor volumen y 
almacenarse para su posterior análisis [172, 246]. 
4.2.2 ADSORBENTES 
La elección del adsorbente se basa en primer lugar en los grupos funcionales presentes 
en los analitos ya que son los que van a interaccionar con la fase estacionaria. Además se 
debe prestar importancia al volumen de muestra y a la naturaleza de la matriz ya que 
condicionará la cantidad de fase a utilizar. Es importante seleccionar una cantidad de fase 
(capacidad del cartucho) que garantice suficientes posiciones activas para la retención de 
todas las moléculas de analito y que no se produzca su salida durante la etapa de carga 
de muestra. Esto ocurre principalmente en muestras con un elevado contenido orgánico, 
ya las moléculas interferentes bloquean las posiciones destinadas a los analitos y por lo 
tanto la capacidad del cartucho es menor de la esperada. También se debe tener en 
cuenta el volumen de muestra que se va a emplear ya que cuando la interacción de los 
analitos con la fase estacionaria es relativamente débil, los analitos pueden ser eluidos 
debido al propio paso de la muestra. Cuando ocurre esto, se dice que se alcanzado el 
volumen de rotura del analito [246, 248, 250, 251].  
 En los primeros años de aplicación de SPE los adsorbentes más empleados fueron 
los óxidos inorgánicos, el carbón grafitizado y las sílices enlazadas, pero fueron 
progresivamente sustituidos por adsorbentes poliméricos debido a su mayor estabilidad 
frente a pH extremos, la ausencia de grupos silanoles residuales y el elevado volumen de 
rotura con lo que era fácil detectar analitos a niveles mucho más bajos, del orden de los 
ng L-1. A continuación se describen los adsorbentes más empleados en SPE. 
 Óxidos inorgánicos: Los más empleados son la sílice, la alúmina y el Florisil 
(silicato de magnesio sintético). Estos adsorbentes actúan reteniendo compuestos 
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susceptibles de formar enlaces por puente de hidrógeno (ácidos, alcoholes, aminas…) y 
de forma más débil a los demás grupos funcionales. Actualmente se suelen usar en etapas 
de limpieza secundarias en casos de muestras muy complejas. 
 Carbón grafitizado: El carbón grafitizado (graphitized carbon black, GCB) o carbón 
negro poroso (porous graphitic carbon, PGC) se caracteriza por una retención inespecífica 
tanto de compuestos polares como apolares. Uno de los principales problemas que 
plantea es la unión irreversible a compuestos muy polares por lo que muchas veces es 
difícil recuperar los analitos de forma exhaustiva. 
 Sílice enlazada: Se caracteriza por uniones silil-éter y en función del grupo 
enlazado se pueden establecer adsorbentes de fase normal (cianopropilsilano, CN o 
aminopropilsilano, NH2), de fase reversa (octilsilano, C8 u octadecilsilano, C18) o fases de 
intercambio aniónico (trimetilamino propilsilano, SAX o bencenosulfonil propilsilano, 
SCX). Si el adsorbente enlazado es una fase normal, el mecanismo de retención se basa 
principalmente en enlaces de hidrógeno e interacciones dipolo-dipolo, mientras que en 
las sílices enlazadas con adsorbentes de fase reversa la principal interacción entre los 
analitos y la fase estacionaria ocurre a través de fuerzas de Van der Waals (también 
llamadas interacciones no polares, hidrofóbicas o interacciones de fase reversa) y 
ocasionalmente a través de interacciones secundarias como enlace de hidrógeno y dipolo-
dipolo. Las partículas que conforman estos adsorbentes suelen tener un tamaño de 40 
µm y un diámetro de poro de unos 60 Å. Entre algunos de los inconvenientes de las sílices 
enlazadas se encuentran su baja estabilidad a pH extremos y la presencia de grupos 
silanoles libres que ejercen interacciones indeseables. 
  Adsorbentes poliméricos: Los adsorbentes poliméricos basan su mecanismo de 
retención en fuerzas de Van der Waals y enlaces π-π con los anillos presentes en la 
estructura polimérica. Uno de los primeros adsorbentes poliméricos disponible fue el 
formado por copolímeros macroporosos de poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) 
caracterizado por una alta pureza y gran superficie específica (100-800 m2 g-1). Sin 
embargo, aunque se había aumentado considerablemente la capacidad respecto a los 
materiales empleados anteriormente, el PS-DVB seguía presentando problemas para la 
retención de los compuestos más polares. 
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  La investigación en nuevos materiales ha seguido creciendo buscando mayores 
capacidades y mejorando la retención, por ello en las últimas décadas han surgido los 
adsorbentes formados por copolímeros N-vinilpirrolidona-divinilbenceno (VP-DVB) entre 
otros con una mayor capacidad (hasta 2000 m2 g-1), que combinan la presencia de 
macroporos y microporos [252]. Además se han modificado los grupos funcionales 
presentes en el polímero para lograr así una mayor retención de compuestos polares. 
Inicialmente fue Waters Corporation la compañía que desarrolló, patentó y comercializó 
estas fases, sin embargo otras compañías como Agilent Tecnologies, Phenomenex, 
Applied Separations, Merck, Supelco o IST también se encargan de desarrollar y 
comercializar nuevos adsorbentes poliméricos.  
 Los adsorbentes Oasis HLB (hydrophilic-lipophilic balance) fueron los primeros en 
comercializarse por Waters Corp. y a día de hoy se puede decir que son los que mayor 
número de aplicaciones poseen. Están formados por una red polimérica de VP-DVB y 
contienen en su estructura una parte hidrofílica y otra hidrofóbica como se muestra en la 
figura II.13 con lo que pueden retener tanto analitos polares como apolares. De esta 
forma se mejora la retención de ambos tipos de compuestos y se obtienen elevadas 
recuperaciones para analitos de propiedades muy distintas. Además,  el secado del lecho 
del adsorbente no es tan crítico como puede ser en el caso de las sílices enlazadas ya que 
al tratarse de un copolímero no es susceptible de la formación de canales preferentes de 
elución con lo que el trabajo requiere una menor atención y se obtienen extracciones más 
eficaces y reproducibles. 
Más tarde, los adsobentes Oasis HLB modificaron su estructura introduciendo en 
la red polimérica grupos funcionales que actuaban como intercambiadores de cationes o 
aniones fuertes y se les dio el nombre genérico de “polímeros de modo mixto”. En 
particular, se introdujo una amina cuaternaria como intercambiador de aniones y un 
grupo sulfónico como intercambiador de cationes y se les denominó Oasis MAX (mixed-
mode anionic exchange) y Oasis MCX (mixed-mode cationic exchange) respectivamente. 
Unos años más tarde fueron sintetizados los correspondientes polímeros con 
intercambiadores débiles tanto aniónicos como catiónicos (piperazina y grupo carboxílico 
respectivamente) y que se pueden encontrar bajo los nombres de Oasis WAX (weak- 
anionic exchange) y Oasis WCX (weak-cationic exchange).  
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Figura II.13. Estructura de la fase Oasis HLB y los polímeros de modo mixto creados a partir de él [253]. 
En la figura II.13 se muestran las estructuras de los cartuchos Oasis HLB así como 
sus correspondientes modificaciones que han dado lugar a los polímeros de modo mixto. 
Cuando se emplean fases poliméricas tipo MAX o MCX, los analitos con propiedades 
ácido-base pueden ver modificado su factor de retención en función del pH como se 
puede observar en la figura II.14. Esta característica permite separar las interferencias o 
fraccionar los analitos en según su acidez modificando el pH durante las etapas de 
limpieza/elución. De esta forma se consiguen métodos más sensibles y selectivos. Estas 
propiedades han sido aprovechadas para el fraccionamiento de familias de drogas de 
abuso en muestras acuosas [86, 254], antidepresivos y benzodiacepinas en muestras 
biológicas [255], como se describe en el apartado de aplicaciones de SPE.  
 Adsorbentes de acceso restringido (restricted access materials, RAM): En este
tipo de materiales sólo las partículas de un determinado tamaño pueden ser retenidas 
por el adsorbente, mientras que las de mayor tamaño serán eluidas al paso de la muestra. 
Los adsorbentes de acceso restringido son útiles en el caso de eliminar proteínas y 
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moléculas grandes en muestras biológicas y para la eliminación de ácidos húmicos en 
muestras ambientales. 
 Adsorbentes de afinidad o inmunoadsorbentes: Este tipo de adsorbentes se 
basan principalmente en la retención específica antígeno-anticuerpo o enzima-sustrato 
en la que la enzima o el anticuerpo se encuentran inmovilizados sobre una base silícea. 
Son adsorbentes muy específicos con los que se consiguen extractos muy limpios aunque 
su elevado coste, la baja estabilidad del adsorbente y la baja reproducibilidad entre lotes 
unido a la poca disponibilidad comercial limitan su uso. 
 Adsorbentes de impronta molecular (molecular imprinted polymers, MIPs): Su 
mecanismo es muy similar a los adsorbentes de afinidad pero en este caso se utiliza una 
molécula muy similar al analito como plantilla para sintetizar un polímero altamente 
específico para los compuestos que queremos determinar. Cuando se emplea este tipo 
de adsorbentes se suele hablar de MISPE (molecularly imprinted solid-phase extraction). 
Su estabilidad es más elevada que en el caso de los adsorbentes de afinidad, existe una 
mayor disponibilidad y su coste es menor [256]. Al ser altamente selectivos permiten 
obtener unos extractos muy limpios y límites de detección muy bajos. Como contrapartida 
está que sólo suelen ser eficaces  para la retención selectiva de analitos  muy similares al 
empleado como  plantilla.  
 Materiales monolíticos o fases continuas: Los materiales monolíticos se 
desarrollaron inicialmente como rellenos para columnas cromatográficas y más tarde se 
aplicaron a SPE [257, 258]. Estos materiales se caracterizan por su polimerización sobre 
un molde rígido. Los materiales monolíticos se están introduciendo en dispositivos tipo 
SPE-on-Chip y Lab-on-valve para llevar a cabo una SPE online ya que no generan apenas 
resistencia al paso de muestra. Entre sus principales problemas se encuentra el elevado 
volumen muerto debido a los canales que conforman la fase y la lenta transferencia de 
masa por lo que hasta el momento no se han empleado de forma muy extensa en SPE 
[240, 251, 259]. 
 Nanotubos de carbono: Se trata de un material muy prometedor en cuanto a sus 
propiedades ya que posee una alta capacidad, sin embargo son inestables a pH bajos y 
todavía no se han aplicado de forma extensiva en el campo de la SPE [240, 260]. 
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Figura II.14. Retención de los analitos según el pH empleado y el tipo de fase polimérica. 
4.2.3 DISPOSITIVOS COMERCIALES 
 El dispositivo comercial más extendido para la aplicación de SPE en muestras 
medioambientales son los cartuchos debido en parte a su versatilidad y al gran número 
de fases adsorbentes disponibles. En este caso el material adsorbente se encuentra 
empaquetado entre dos fritas de PTFE, acero o teflón formando parte de una jeringa de 
plástico, vidrio o una columna de acero (este último se emplea principalmente cuando se 
quiere realizar una SPE online). Estos dispositivos poseen terminales estándar que 
permiten acoplarlos fácilmente a los diferentes dispositivos existentes en el laboratorio. 
La cantidad de adsorbente que se emplea habitualmente en las aplicaciones analíticas 
oscila entre 20 y 500 mg, si bien pueden emplearse cartuchos con menor o mayor 
cantidad de fase (desde 2 mg hasta 70 g) [253]. Aparte de los adsorbentes ya 
empaquetados se puede comprar el adsorbente a granel y empaquetarlo según las 
necesidades, aunque suelen ser aplicaciones muy puntuales debido a lo laborioso e 
irreproducible del proceso. Además de los cartuchos existen otros formatos para realizar 
la SPE como son los discos, puntas de pipeta, o platos de 96 pocillos como se muestra en 
la figura II.15. 
Los discos se emplean cuando se requiere trabajar a flujos muy altos (p.ej. con 
grandes volúmenes de muestra) ya que generan poca resistencia al paso de muestra, 
mientras que los restantes se utilizan habitualmente en análisis que requieren poca 
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cantidad de muestra como puede ser en aplicaciones biomédicas y farmacéuticas o en la 
industria biotecnológica ya que la poca cantidad de fase de la que disponen permite la 
elución con volúmenes muy bajos (100-500 µL). De esta forma, se consiguen extracciones 
muy rápidas y en las que no es necesario concentrar el extracto [247, 248, 261, 262].  
4.2.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES 
Si se compara la SPE con la LLE las ventajas son sustanciales: reducido consumo 
de disolventes, concentración y limpieza en un solo paso, se evita la formación de 
emulsiones y se puede aplicar a un número muy elevado de analitos y matrices. Además 
se puede automatizar y la eficacia de extracción y factores de concentración son elevados. 
Como inconvenientes, destacar la laboriosidad del proceso si no se dispone de un robot 
de automatización, el elevado precio de los cartuchos y el alto volumen de disolvente 
empleado comparado con las técnicas de microextracción. 
4.2.5 APLICACIÓN DE LA SPE EN LA DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS 
ESTUDIADOS EN ESTA TESIS. 
A continuación se recogen las aplicaciones más relevantes para la extracción de 
los analitos estudiados en esta Tesis empleando SPE como técnica de extracción y 
clasificados por familias (ver tabla II.15-17). 
Figura II.15. Diferentes dispositivos empleados para llevar a cabo la SPE. A: cartucho, B: punta de 
micropipeta, C: disco y D:  plato de 96 pocillos. 
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4.2.5.A Cannabinoides y estimulantes de tipo anfetamínico 
Las drogas de abuso han sido extraídas y preconcentradas tradicionalmente por 
SPE durante los últimos diez años debido a las ventajas que ofrece esta técnica. Los 
cannabinoides y ATS se analizan conjuntamente con analitos derivados de los opiáceos 
(heroína, morfina y sus metabolitos) y alcaloides (cocaína, escopolamina y metabolitos). 
El tipo de material más empleado para su análisis ha sido el relleno polimérico con balance 
hidrofílico-lipofílico tipo Oasis HLB y de intercambio catiónico fuerte tipo Oasis MCX o 
Strata XC (comercializados por Phenomenex), ver tabla II.15. Los volúmenes de muestra 
empleados oscilan entre 100 y 500 mL dependiendo de la complejidad de la matriz y del 
grado de preconcentración que se requiera, empleando cantidades de fase en torno a  
150-200 mg (dependiendo del tipo de cartucho). Por otra parte, las aplicaciones que 
proponen volúmenes de muestra menores (50 mL) también reducen la cantidad de fase 
empleada (25-60 mg). 
Cuando se emplean cartuchos Oasis HLB es habitual trabajar sin modificar el pH 
de las muestras (habitualmente entre 6-7) e incluir una etapa de lavado una vez cargada 
la muestra, con agua ultrapura o con un pequeño porcentaje de MeOH para eliminar las 
interferencias débilmente retenidas. La elución se suele realizar con 3-8 mL de MeOH o 
acetato de etilo (AcOEt) dependiendo del equipo de medida. Por otra parte los métodos 
que emplean cartuchos de intercambio catiónico fuerte (tipo Oasis MCX o Strata-XC) 
acostumbran a trabajar con muestras acidificadas (pH 2-5) para mejorar la retención de 
los analitos básicos. Al igual que cuando se emplean fases poliméricas tipo Oasis HLB es 
habitual realizar un lavado con agua ultrapura neutra o acidificada o con un cierto 
porcentaje de MeOH. La elución se lleva a cabo con 2-6 mL MeOH y una cantidad de 
hidróxido amónico (NH4OH) que oscila entre 0.5 y 5 %. De esta forma se consigue romper 
las interacciones entre el analito y el grupo intercambiador de cationes y conseguir así la 
elución de los compuestos retenidos tanto por intercambio iónico como por fase reversa.  
Recientemente, González-Mariño et al. [86] propusieron una elución fraccionada 
aprovechando la diferente retención que se produce en los cartuchos de modo mixto 
(Oasis MCX) para poder separar los compuestos ácidos y neutros de los compuestos 
básicos.  
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Para ello eluían THC y THCCOOH con 2 mL de MeOH y a continuación empleaban 
4 mL de MeOH/NH4OH (95:5) para liberar los compuestos retenidos por cambio catiónico 
(ATS y demás compuestos básicos). Los extractos eran concentrados de forma 
independiente y ambas fracciones se inyectaban con métodos diferentes para conseguir 
una mayor sensibilidad y selectividad, especialmente en el caso de los cannabinoides. La 
misma metodología fue aplicada más tarde por Senta et al. [254] añadiendo una etapa 
posterior de limpieza con cartuchos Strata NH2 a la fracción que contenía los 
cannabinoides. De esta forma conseguían LOQs inferiores a 2 ng L-1, 50 veces menor que 
cuando aplicaban la elución conjunta de todos los analitos usando cartuchos Oasis HLB 
[89]. 
Los únicos adsorbentes comerciales MIPs para la extracción de drogas han sido 
comercializados por Supelco bajo el nombre de SupelMIP-Amphetamine y hasta la fecha 
la única aplicación ha sido la propuesta por González-Mariño et al. [187] en la que 
comparaba la extracción de cinco ATS (AMP, MAMP, MDA, MDMA y MDEA) en muestras 
acuosas usando este adsorbente y comparándolo con los cartuchos Oasis HLB y MCX. El 
uso de MISPE dio como resultado unos extractos más limpios, con menor supresión de la 
señal, mejores recuperaciones (91-114 %) y mejores límites de detección (0.5-2.7 ng L-1) 
que en el caso de los adsorbentes poliméricos con lo que se confirma su idoneidad para 
la extracción de ATS en muestras acuosas de diferente complejidad. 
En los últimos años se han desarrollado métodos de SPE online para la extracción 
de cannabinoides y ATS. Estos métodos se caracterizan por emplear un bajo volumen de 
muestra (1-5 mL), con una mínima manipulación de muestra y muy poco volumen de 
disolvente para la elución, además se prescinde de la etapa de evaporación con lo que se 
minimiza la pérdida de analitos por volatilización. Si bien sus ventajas son muchas, su 
implantación es más lenta que la de los métodos offline debido a su mayor complejidad e 
instrumentación necesaria. Uno de los métodos más prometedores ha sido el propuesto 
por Postigo et al. [95] en el que empleaban 5 mL de muestra y columnas de SPE de 
diferente naturaleza para realizar una determinación selectiva de cannabinoides y ATS 
(Oasis HLB y PS-DVB). El sistema permitía realizar un cambio de columna de SPE de forma 
completamente automática y deteminar los analitos en un LC-QqLIT empleando modos 
de ionización diferentes según la naturaleza de los analitos (modo negativo para 
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cannabinoides y positivo para el resto) lo que permitía obtener un LOQ para los 
cannabinoides muy bajo (1.5-4 ng L-1) algo que no consiguieron Östman et al. [111] 
empleando 1 mL de muestra y adsorbente HLB para la determinación conjunta de 
THCCOOH y ATS (LOQ para THCCOOH: 250 ng L-1, LOQ para ATS: 1-50 ng L-1). Ya en 2015 
Heuett et al. [189] acoplaron la SPE online a un detector de alta resolución (Orbitrap) 
trabajando en modo MS y obtuvieron LOQs similares a los publicados previamente por 
Postigo et al [95] empleando baja resolución. 
4.2.5.B Benzodiacepinas, zolpidem y metilfenidato 
La extracción de BZPs de muestras medioambientales no ha sido un campo muy 
estudiado hasta el momento, si bien su determinación en muestras biológicas es bastante 
habitual con el análisis simultáneo de entre 10-30 analitos. En su extracción de estas 
matrices se han empleado diferentes tipos de materiales adsorbentes como sílices 
enlazadas, cartuchos poliméricos de modo mixto, balance hidrofílico-lipofílico o MIPs 
[208, 263-265]. 
 En muestras medioambientales se analizan un número de BZPs y compuestos 
relacionados bastante de reducido (2-7) que incluyen principalmente DIA, ALP, LOR, OXA 
y TEM. Estos compuestos suelen englobarse dentro de métodos multianalito que analizan 
conjuntamente fármacos, drogas de abuso o disruptores endocrinos entre otros, con lo 
que los parámetros óptimos para su extracción suelen quedar relegados a los óptimos 
para todo el conjunto de analitos. En la tabla II.16 se recogen los métodos más relevantes 
que emplean SPE para el análisis de un número significativo de BZPs, metabolitos y 
compuestos relacionados. Los volúmenes de muestra que se emplean oscilan entre 50 y 
200 mL en el caso de muestras de aguas residuales, sin embargo en muestras de agua 
superficial o subterránea en las que se espera encontrar los compuestos en 
concentraciones muy bajas, es necesario emplear 500-1000 mL [82, 84, 266]. Como se 
puede observar, la mayoría de las aplicaciones emplean cartuchos tipo Oasis HLB o 
cartuchos de modo mixto con intercambio catiónico fuerte debido a las propiedades 
básicas de esta familia de compuestos. 
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 Los analitos son eluídos con MeOH (excepto en el caso de materiales poliméricos 
tipo Oasis MCX o Strata-XC que se hace con MeOH/NH4OH). Su detección en muestras 
medioambientales tiene lugar mediante LC-MS/MS con LOQs inferiores a 20 ng L-1 en la 
mayoría de los casos. 
El empleo de SPE online se publicó en 2011 por Postigo et al. [267] para el ALP 
como una modificación de un método previamente descrito para la extracción de drogas 
de abuso [95] en el que empleaba polímeros macroporosos de PS-DVB para preconcentrar 
analitos neutros y básicos usando 5 mL de muestra. Posteriormente este método fue 
aplicado por Valcárcel et al. [83] (con ligeras modificaciones y ampliado a más 
compuestos) a aguas superficiales y de bebida en España. También Repice et al. [210] 
emplearon el mismo volumen de muestra y adsorbentes Pursuit C18 (20 x 2.0 mm, 10 
μm) para realizar un método online acoplado a LC-MS/MS. Entre otros analitos 
determinaban DIA, LOR y LORM en aguas superficiales y residuales y los LOQs obtenidos 
oscilaron entre 17-50 ng L-1. Por otra parte Östman et al. [111] mejoraron los LOQs 
obtenidos hasta el momento cuando emplearon Oasis HLB (20 x 2.1 mm, 15 μm) y 
solamente 1 mL de muestra (LOQs para las seis BZPs estudiadas entre 1 y 10 ng L-1).  
4.2.5.C Antiinflamatorios no esteroideos
La SPE es la técnica más empleada para la extracción de NSAIDs en muestras 
acuosas. En la tabla II.17 se recogen algunos de los métodos más represantativos que 
emplean SPE-CG-MS. 
Como norma general las muestras se acidifican a pH 2-3 para mejorar la retención 
de los analitos cuando se emplean cartuchos de fase reversa excepto en aplicaciones 
puntuales que se trabajó a pH neutro [229, 268]. Los adsorbentes más usados son los 
cartuchos poliméricos tipo Oasis HLB [269-271] o Strata-X (relleno polimérico de PS-DVB 
modificado con grupos pirrolidona para incrementar la polaridad) [127, 272].  
Sin embargo, cuando los NSAIDs son analizados junto con otros compuestos de 
naturaleza básica o neutra (métodos multianalito) puede ser más adecuado usar otro tipo 
de cartuchos como pueden ser los Oasis MCX [133, 273] o Oasis MAX [212] y llegar a un 
compromiso en la retención de todos los analitos. 
4. TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN 
 
113 
Ta
b
la
 I
I.
1
7
. 
R
es
u
m
e
n
 d
e 
 lo
s 
 m
ét
o
d
o
s 
d
e 
d
et
er
m
in
ac
ió
n
 e
m
p
le
ad
o
s 
en
 la
 b
ib
lio
gr
af
ía
 p
ar
a 
la
 e
xt
ra
cc
ió
n
 d
e 
N
SA
ID
s 
en
 m
at
ri
ce
s 
ac
u
o
sa
s 
y 
d
et
er
m
in
ac
ió
n
 m
ed
ia
n
te
 S
P
E-
G
C
-
M
S.
 
R
e
f 
[1
2
3
] 
[2
2
0
] 
[1
2
8
] 
[1
3
3
] 
[2
2
9
] 
[2
6
8
] 
[2
7
4
] 
[1
2
7
] 
[2
3
4
] 
a  
Só
lo
 s
e 
re
co
ge
n
 lo
s 
an
al
it
o
s 
es
tu
d
ia
d
o
s 
e
n
 e
st
as
 T
es
is
. b
 c
u
an
ti
fi
ca
n
ci
ó
n
 e
m
p
le
an
d
o
 e
l m
o
d
o
 M
S/
M
S.
 c
  L
O
Q
 e
st
im
ad
o
 a
 p
ar
ti
r 
d
el
 L
O
D
. T
B
D
M
SC
: t
er
t-
b
u
ti
ld
im
et
ilc
o
ro
si
la
n
o
, 
TE
A
: t
ri
et
ila
m
in
a.
 
LO
Q
  
n
g 
L-
1  
1
0
-5
0
 
3
-1
2
 
1
-1
5
 
0
.3
-3
9
 
3
0
-1
5
0
c  
4
-4
0
0
 
0
.4
-0
.9
 
7
-2
0
 
4
0
-1
0
0
 
 %
  
R
e
cu
p
. 
8
8
-1
1
8
 
6
6
-1
1
6
 
6
5
-1
0
2
 
8
0
-1
0
6
 
8
0
-1
0
8
 
7
9
-8
0
 
7
8
-9
1
 
8
4
-1
5
7
 
6
7
-1
0
5
 
A
n
al
iz
ad
o
r 
(m
o
d
o
 t
ra
b
aj
o
) 
IT
 
(s
ca
n
) 
Q
 
(S
IM
) 
Q
  
(S
IM
) 
Q
 
(S
IM
) 
Q
 
 S
IM
) 
 IT
b
 
(s
ca
n
) 
Q
 
(S
IM
) 
Q
 
(s
ca
n
) 
Q
 
(S
IM
) 
D
e
ri
va
ti
za
n
te
  
(c
at
al
iz
ad
o
r)
 
M
TB
ST
FA
 
M
TB
ST
FA
 
(1
 %
 T
B
D
M
SC
) 
D
ia
zo
m
et
an
o
 
M
ST
FA
 
B
ST
FA
 
--
 
M
ST
FA
 
M
ST
FA
 
P
FB
B
r 
 
(T
EA
) 
El
u
ci
ó
n
 
2
 m
L 
A
cO
Et
 
6
 m
L 
A
cO
Et
/A
ce
to
n
a 
6
 m
L 
A
cO
Et
/A
ce
to
n
a 
3
 m
L 
A
cO
Et
 
3
m
L 
A
cO
Et
/A
ce
to
n
a 
3
 m
L 
A
cO
Et
 
/A
ce
to
n
a/
N
H
4O
H
 
2
 x
 1
.5
 m
L 
A
cO
Et
 
4
 x
 2
 m
L 
A
cO
Et
 
9
 m
L 
A
cO
Et
/A
ce
to
n
a 
3
 x
 0
.5
 m
L 
M
eO
H
 
4
 m
L 
A
ce
to
n
a 
La
va
d
o
  
--
 
--
 
1
 m
L 
M
eO
H
/H
2O
 
--
 
2
 m
L 
H
ex
an
o
 
5
 m
L 
H
2O
 
M
eO
H
/H
2O
  
--
 
--
 
p
H
 
 A
ju
st
e 
a 
p
H
 2
-2
.5
 
 A
ju
st
e 
a 
p
H
 2
-3
 
 A
ju
st
e 
a 
p
H
 3
 
A
ju
st
e 
a 
p
H
 2
 
A
ju
st
e 
a 
p
H
 7
 
A
ju
st
e 
a 
p
H
 7
 
A
ju
st
e 
p
H
 2
 
A
ju
st
e 
a 
p
H
 2
.6
 
A
ju
st
e 
a 
p
H
 3
 
ca
rt
u
ch
o
 
O
as
is
 H
LB
  
(6
0
 m
g)
 
O
as
is
 H
LB
 
 (
6
0
 m
g)
 
O
as
is
 H
LB
 
 (
6
0
 m
g)
 
O
as
is
 
M
C
X
 
 (
6
0
 m
g)
 
O
as
is
 H
LB
  
(6
0
 m
g)
 
O
as
is
 H
LB
  
(2
0
0
 m
g)
 
O
as
is
 H
LB
  
(6
0
 m
g)
 
St
ra
ta
 X
  
(6
0
 m
g)
 
R
P
-C
1
8
  
(1
 g
) 
V
o
lu
m
e
n
  
/L
 
0
.5
 
1
-2
 
1
 
0
.5
-1
 
1
 
0
.1
 
0
.5
-1
 
1
 
1
 
A
n
al
it
o
sa
  
IB
U
, N
A
P
, K
ET
, D
IC
 
IB
U
,N
A
P
,D
IC
 
IB
U
, N
A
P
, K
ET
, D
IC
 
IB
U
, N
A
P
, K
ET
, D
IC
 
IB
U
, N
A
P
, K
ET
, D
IC
 
IB
U
, D
IC
 
IB
U
, N
A
P
, K
ET
, D
IC
 
IB
U
, N
A
P
, K
ET
, D
IC
 
IB
U
, N
A
P
, K
ET
, D
IC
 
II. INTRODUCCIÓN 
 
114 
 En menor medida han sido usados rellenos de sílice enlazada como son los 
cartuchos de fase reversa C18 [234]. El empleo de cartuchos MIP comerciales fue 
evaluado por Zorita et al [129] en muestra de influente, efluente y agua de bebida. La 
extracción producía unos extractos muy limpios y sin efecto de matriz, ni supresión de la 
señal en LC-ESI-MS/MS lo que permitía obtener unos LOQs inferiores a 10 ng L-1. También 
Gilart et al. [275] compararon cartuchos MIP (Affinilute MIP-NSAIDs, 150 mg) con Oasis 
HLB, MAX y MCX. Las recuperaciones obtenidas con MISPE fueron ligeramente inferiores 
a las obtenidas con los otros cartuchos (entre 63-85 % para IBU, NAP y DIC) sin embargo 
permitían un fraccionamiento eficaz de los compuestos básicos y neutros con una 
reducción significativa de los efectos de matriz y menor supresión de la señal obteniendo 
LOQs muy similares a los publicados anteriormente por Zorita et al. (entre 1.5 y 7 ng L-1). 
4.3 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN NO EXHAUSTIVAS EMPLEANDO 
AB/ADSORBENTES 
La preocupación por el medioambiente, la generación de residuos, los daños que 
estos producen y su dificultad para eliminarlos ha crecido en los últimos años. Como 
consecuencia de ello ha surgido la “Química Verde” o “Química Sostenible” que se puede 
resumir como una filosofía dirigida hacia minimizar el uso de reactivos tóxicos y/o 
peligrosos para el medio ambiente y prevenir la formación de residuos difíciles de reciclar, 
minimizando la contaminación desde su origen a cualquier escala. Esta percepción ha 
llegado también a la Química Analítica donde se trata de potenciar el desarrollo de 
métodos que sean cada vez más seguros, más eficientes económicamente y compatibles 
con un desarrollo sostenible [276].  
Por este motivo las técnicas analíticas de microextracción ganan cada vez más 
aceptación ya que  tienden a una disminución en el consumo de disolventes orgánicos y 
a una menor generación de residuos. Estas técnicas son consideradas como no 
exhaustivas ya que el objetivo final no es conseguir extraer la totalidad de analito presente 
en la muestra, sino llegar al equilibrio entre la cantidad de analito presente en la fase 
extractante y la muestra, haciendo esto de manera reproducible. Las técnicas de 
extracción no exhaustivas tienen dos etapas bien diferenciadas como se puede ver en la 
figura II.16. 
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 Etapa cinética o de no equilibrio: Esta etapa es la que determina la velocidad a la 
que se alcanza la máxima respuesta. En procesos muy lentos se suele trabajar en esta 
zona sacrificando la zona de máxima sensibilidad (etapa termodinámica o de equilibrio) 
que tardaría mucho tiempo en ser alcanzada. Entre los factores que afectan a la cinética 
están la difusión de los analitos desde la matriz hacia el material extractante, la agitación 
y la superficie y geometría de la fase extractante. Si bien la difusión de los analitos está 
regida por la constante de difusión y las características del medio, los otros dos factores 
(agitación y superficie de la fase extractante) pueden ser modificados de forma que 
ayuden a los analitos a alcanzar la interfase con mayor rapidez [277]. 
 Etapa termodinámica o de equilibrio: Esta etapa está regida por las constantes 
de distribución que son a su vez, las que establecen el máximo de analito que puede ser 
extraído en unas determinadas condiciones. Todos los factores que influyen en dicha 
constante (temperatura, fuerza iónica, pH…) pueden modificarse para maximizar la 
cantidad de analito que puede ser extraída en el equilibrio. También se pueden llevar a 
cabo reacciones que modifiquen alguna propiedad del analito de forma que se 
incremente su afinidad por las fase extractante [277]. 
 
Figura II.16. Etapas en las técnicas de extracción no exhaustivas y los principales factores que influyen en cada 
una de ellas. Modificado de  Cruz-vera et al. [278] con permiso de Elsevier.  
 
A continuación se describen algunas de las variantes más relevantes de las 
técnicas de extracción no exhaustivas con ad/absorbentes sólidos, centrándose en las que 
Etapa cinética o de no 
equilibrio 
Etapa termodinámica o 
de equilibrio 
R
es
p
u
es
ta
Tiempo
-Difusión de los analitos
-Agitación
-Superficie de contacto
-Coeficientes de distribución
-Temperatura
-pH
-Fuerza iónica
-Reacciones de derivatización
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se han empleado en esta Tesis (SPME, extracción con polímeros ab/adsorbentes de bajo 
coste y FPSE). 
4.3.1 MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA 
La microextracción en fase sólida (solid-phase microextraction, SPME) fue 
desarrollada por Pawliszyn et al. en 1989 [279] y se basa en la ab/adsorción de los analitos 
sobre un polímero que se encuentra anclado a una fibra de sílice y ésta a su vez, sobre un 
soporte metálico. El uso de SPME permite realizar extracciones sin la utilización de 
disolventes orgánicos y con poca cantidad de muestra (menos de 100 mL) lo que supone 
un gran avance respecto a las técnicas que se habían estado usando hasta el momento 
[280, 281]. Las bajas eficacias de extracción (en torno al 2-50 %) que en un primer 
momento podrían ser consideradas como un inconveniente de la técnica, se compensan 
con la introducción del 100 % del analito extraído en el equipo de determinación frente a 
otras técnicas de extracción exhaustivas (p. ej. SPE) en las que la fracción de analito que 
se inyecta en el equipo no supera el 1-5 % de toda la cantidad extraída. Por ello la SPME 
permite obtener excelentes LOQs aunque la eficacia de extracción sea baja. 
4.3.1.A Dispositivo comercial y modo in-tube 
El dispositivo comercial ha sido desarrollado y comercializado por la compañía 
Supelco y consta de una jeringa o cuerpo metálico en el que se acoplan las diferentes 
fibras como puede observarse en la figura II.17. El émbolo permite exponer la fibra en 
mayor o menor medida y retraerla cuando no se está usando o durante su transporte, 
(evitando su rotura y degradación) al desplazarse por la ranura en forma de Z dispuesta a 
lo largo del cuerpo metálico. Además, la presencia de una ventana en la parte final del 
dispositivo permite saber qué tipo de fibra está colocada. Este dispositivo es compatible 
tanto con GC como con LC. 
Aparte de la extracción usando fibras comerciales también se puede usar un 
fragmento de una columna capilar de GC o micro-LC, lo que se ha denominado SPME in-
tube [280, 282]. La SPME in-tube se aplica combinada online con la LC colocándose entre 
el automuestreador y el bucle de inyección, como se puede observar en la figura II.18. 
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Figura II.17. Detalle del montaje de la fibra de SPME: detalle del interior y partes diferenciadas de la aguja. 
En SPME in-tube, la muestra es bombeada durante varios ciclos a través de la 
columna capilar hasta que se alcanza el grado de concentración deseado o el equilibrio y 
a continuación se desorbe usando la fase móvil empleada en la separación. De esta 
forma es posible extraer y concentrar los analitos online de una forma fácil, robusta y 
completamente automatizada, presentándose como una alternativa al acoplamiento 
fibra SPME-LC y los problemas derivados de esta unión [283, 284].  
Como principal inconveniente de este modo de trabajo destacar que sólo se 
puede emplear en muestras muy limpias ya que los sucesivos ciclos de carga-descarga 
pueden generar obstrucciones en el capilar. 
4.3.1.B Modo de trabajo 
Cuando se usa una fibra nueva (o lleva mucho tiempo sin usarse) se requiere realizar 
un acondicionamiento durante un tiempo especificado por el fabricante (generalmente 
0.5-2 h) y a una temperatura dada (entre 220 y 320 oC) para limpiarla de posibles 
impurezas y usarla en condiciones óptimas. En la tabla II.18 se recogen las principales 
fibras comerciales, así como su acondicionamiento y parámetros óptimos de 
funcionamiento (pH y temperatura máxima) en el que se puede trabajar sin dañar el 
material. 
Tambor de la jeringa 
Émbolo 
Tornillo de retención 
Ranura en forma de Z 
Ventana 
Cuerpo de la 
jeringa 
Fibra de SPME 
Muelle tensor 
Septum 
Aguja 
Tubo que sujeta la fibra 
Fibra de sílice recubierta de 
ad/absorbente 
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Figura II.18. Esquema del acoplamiento SPME in-tube a un LC. 
 
Tabla II.18. Tipos de recubrimientos para fibras de SPME para fibras disponibles en la actualidad y principales 
recomendaciones de uso según el fabricante. a Para la fibra de PDMS de 7 µm. 
Recubrimiento Abreviatura 
Ta máxima de 
desorción (oC) 
pH 
Ta acond. 
(oC) 
Tiempo 
acond.(h) 
Polidimetilsiloxano PDMS 
280 
340a 
2-11 
250 
320 
0.5 
1a 
Polidimetilsiloxano/divinilbenceno PDMS/DVB 270 2-11 250 0.5 
Carboxen/polidimetilsiloxano CAR/PDMS 320 2-11 300 1-2 
Divinilbenceno/carboxen/ 
polidimetilsiloxano 
DVB/CAR/PDMS 270 2-11 270 1 
Poliacrilato  PA 320 2-11 300 2 
Carbowax-Polietilenglicol  PEG 250 2-9 240 0.5 
 
La SPME al igual que las demás técnicas de extracción basadas en la ab/adsorción 
sobre un soporte sólido consta de dos etapas; la extracción y la desorción. A continuación 
se describe cada una de ellas: 
 Extracción o muestreo: En esta primera etapa se produce la ab/adsorción de los 
analitos en la fibra. Para ello es necesario que la muestra (generalmente líquida) se 
deposite en un vial, que posteriormente se cierra con un septum de goma. A continuación, 
el septum es perforado para poder insertar a través de él la aguja de la jeringa de SPME. 
Una vez que la jeringa de SPME está sujeta en su posición, el émbolo desciende para que 
la fibra pueda ser expuesta a la muestra durante el tiempo requerido para el análisis. 
Según el contacto que se realice entre la fibra y la muestra existen diferentes tipos de 
Vial de muestra 
Capilar recubierto de fase ab/adsorbente (SPME in-tube) 
Bucle de 
inyección 
Bomba 
Válvula de seis vías para conectar con LC 
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muestreo y que se muestran de forma gráfica en la figura II.19. La selección de uno u otro 
dependerá de la volatilidad de los analitos, de su afinidad por la matriz y de la naturaleza 
de la muestra. 
Directo (DI-SPME) (A): La fibra se encuentra completamente sumergida en la muestra. 
Este tipo de muestreo suele utilizarse en muestras poco complejas y con analitos poco 
volátiles ya que es más fácil que se dañe la fibra y disminuya su tiempo de vida. 
Espacio de cabeza (Head space, HS-SPME) (B): En este caso la fibra se sitúa en el espacio 
gaseoso que hay sobre la muestra. De esta forma se consigue una menor extracción de 
interferencias y además se pueden usar condiciones más agresivas de pH y redox puesto 
que la fibra no está en contacto directo con la muestra. Este tipo de muestreo es muy 
común cuando hay que realizar reacciones de derivatización o con analitos volátiles donde 
se puede aumentar la temperatura para favorecer su desplazamiento al espacio de cabeza 
logrando de esta forma una extracción muy selectiva. 
Con membrana protectora (C): En este caso se usa una membrana de un material poroso 
(p. ej. polipropileno) para recubrir y proteger la fibra. La presencia de una barrera entre 
la fibra y la muestra hace que la extracción se ralentice, además la propia membrana 
puede actuar como un medio extractante en sí mismo disminuyendo la cantidad de 
analito que se deposita sobre la fibra. En este tipo de muestreo aumenta el número de 
equilibrios presentes y el sistema se transforma en un medio complejo de analizar desde 
Figura II.19. Diferentes tipos de muestreo en SPME según la posición de la fibra. A: directo, B: espacio 
de cabeza  y C: directo con el uso de membrana protectora. 
A B C 
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el punto de vista termodinámico. Se suele usar en muestras muy complejas cuando la 
extracción en espacio de cabeza no es viable y se quiere limitar el acceso de analitos 
voluminosos o que puedan dañar la fibra, aún así es un modo de extracción que no ha 
tenido demasiada aceptación. 
 Desorción: En la segunda etapa los analitos se transfieren desde la fibra hasta la
columna cromatográfica para llevar a cabo su determinación. Para ello es necesario 
retraer la fibra (subiendo el émbolo) y extraerla del vial. Los analitos pueden ser 
analizados mediante GC o LC siendo el proceso de transferencia de materia diferente 
según la técnica de determinación, como se recoge a continuación y se muestra 
gráficamente en la figura II.20. 
Figura II.20. Diferentes modos de desorción de las fibras de SPME. A: en el inyector de un GC, B: en la 
interfase de un LC y C: en modo offline en un disolvente. 
En un cromatógrafo de gases: El dispositivo de SPME es introducido directamente al 
inyector de cromatógrafo y la fibra es expuesta de nuevo en el liner. A continuación, se 
produce una termodesorción debido a las altas temperaturas (220-300 oC, dependiendo 
de la estabilidad de la fibra) a las que se encuentra el inyector, que produce una 
disminución del coeficiente de partición fibra-gas portador  a la vez que la presencia del 
gas portador favorece el arrastre de los analitos hacia la columna cromatográfica. De esta 
forma se logra una desorción completa en un tiempo próximo a los 5 minutos.  Además, 
todo el proceso de determinación puede automatizarse usando para ello un 
automuestreador multipropósito como el MPS (Gerstel) o CombiPal (CTC Analytics). 
A CB
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En un cromatógrafo de líquidos: Como ya se mencionó anteriormente el acoplamiento 
directo SPME-LC no es sencillo ya que se necesita una unidad adicional en la que realizar 
la desorción de la fibra usando para ello la fase móvil del sistema si se quiere realizar un 
proceso automático. Además se suelen producir picos anchos debido a la dilución 
producida durante la desorción o incluso desorciones incompletas [285, 286]. Por ello, 
también es posible la desorción offline en un disolvente, pero en este caso se perdería 
una de las principales ventajas de la técnica: la inyección de toda la cantidad de analitos 
extraída y la ausencia de disolventes orgánicos. 
4.3.1.C Derivatización  
Cuando se analizan compuestos polares mediante GC la derivatización suele tener 
especial importancia ya que mejora notablemente su extracción y/o determinación. A 
continuación se describen las posibilidades que ofrece la SPME en la derivatización de los 
analitos [172, 287, 288]. 
 Derivatización in-situ (en la muestra): En este caso el reactivo 
derivatizante se añade directamente al vial que contiene la muestra y la derivatización 
tiene lugar previa o simultáneamente al proceso de extracción con lo cual las especies 
extraídas en la fibra de SPME ya se encuentran derivatizadas. Para realizar este proceso 
es necesario que el derivatizante sea estable en agua, por lo que los derivatizantes 
sililantes no se pueden usar y los más empleados para este fin suelen ser reactivos 
acilantes (p.ej. anhídridos  o cloroformiatos).  
 Derivatización en la propia fibra: En este caso la derivatización puede 
producirse de dos modos distintos: 
 
Simultáneamente a la extracción: En este caso la fibra es dopada previamente con el 
derivatizante (normalmente mediante contacto directo por inmersión) y a continuación 
se procede a realizar la extracción en modo HS-SPME de forma que los analitos se van 
derivatizando a medida que se van depositando sobre la fibra. Para que la reacción se 
pueda llevar a cabo es necesario que el derivatizante presente una alta afinidad por la 
fibra para evitar su volatilización durante la etapa de extracción de los compuestos. Este 
modo no es muy empleado ya que produce una alta degradación química de la fibra. 
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Posterior a la extracción: En este caso una vez que los analitos se han extraído, la fibra se 
expone a los vapores del reactivo derivatizante en un horno durante un tiempo específico 
(5-40 minutos) y los analitos se derivatizan sobre la fibra. Esta es una de las opciones más 
habituales aunque también es una de las que más tiempo consume. 
 Derivatización en el puerto de inyección: Para realizar este tipo de 
derivatización, los analitos son extraídos en la fibra y a continuación son desorbidos en el 
puerto de inyección a la vez que se produce su derivatización. En este caso el reactivo 
derivatizantes suele estar depositado en la fibra y no reacciona con los analitos (o lo hace 
en muy poca extensión) hasta que se introduce en el inyector para llevar a cabo la 
desorción o  por otra parte, el derivatizante también puede ser inyectado segundos antes 
de introducir la fibra en el inyector. En ambos casos, al ser el derivatizante un reactivo 
muy volátil, sus vapores llenan el liner y se ponen en contacto con los analitos que se van 
desorbiendo. La reacción tiene lugar a altas temperaturas (220-340 oC) y en un corto 
espacio de tiempo (3-6 minutos), con lo que no se incrementa el tiempo de extracción ya 
que las dos etapas (desorción y derivatización) se realizan simultáneamente.  
Se debe tener en cuenta que cuando la derivatización se realiza previa o 
simultáneamente a la extracción se puede incrementar la afinidad de los analitos por la 
fibra mejorando la eficacia del proceso. Sin embargo, cuando la derivatización tiene lugar 
una vez los compuestos han sido extraídos de la matriz, únicamente se consigue mejorar 
la separación cromatográfica y/o detección ya que los analitos han sido extraídos sin 
modificar químicamente su estructura.  
4.3.1.D Consideraciones teóricas 
A continuación se describe de forma resumida la teoría que gobierna la SPME y 
que a su vez se puede adaptar a otras técnicas no exhaustivas descritas a continuación 
como son la SBSE, la extracción con polímeros ab/adsorbentes de bajo coste y la FPSE.  
La SPME se basa en un sistema de distribución de los analitos entre la matriz y el 
material extractante. En este tipo de sistemas pueden coexistir diferentes fases 
dependiendo del modo de muestreo por lo que las ecuaciones suelen ser complicadas al 
tener en cuenta todos los equilibrios posibles que se pueden producir. La teoría de SPME 
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en los casos de muestreo directo ha sido desarrollada por Lounch et al. en 1992 [289] y 
permite obtener una correlación entre el número de moles extraídos en la fibra y la 
concentración inicial en la muestra.  
 
En condiciones de equilibrio 
En condiciones de equilibrio se cumple el siguiente balance de materia. 
C0 Vs = Cs Vs + Ch Vh + Cf Vf  [ec. II.3] 
Donde: 
- C0 es la concentración inicial del analito en la muestra, Cs, Ch y Cf son respectivamente la 
concentración de analito en la muestra, en el espacio de cabeza y en la fibra una vez 
alcanzadas las condiciones de equilibrio. 
- Vs, Vh y Vf representan el volumen de muestra, del espacio de cabeza y de la fibra 
respectivamente. 
Si consideramos el volumen del espacio de cabeza mucho menor que volumen de 
muestra o que la afinidad de los analitos por dicho espacio es muy baja (para analitos 
poco volátiles) se puede despreciar este término. Considerando que la matriz es 
homogénea y no se producen otro tipo de ab/adsorciones (p.ej. paredes del vial o materia 
orgánica disuelta) y teniendo en cuenta las correspondientes constantes de distribución 
entre la fibra-espacio de cabeza, (Kfh) entra la fibra-muestra, (Kfs) y entre el espacio de 
cabeza-muestra (Khs): 
Kfh=
Cf
Ch
                  Kfs=
Cf
Cs
                    Khs=
Ch
Cs
 
se puede llegar a la ecuación  II.4: 
nf =
C0VsVfKfs
KfsVf + Vs
 [ec. II. 4] 
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Por tanto, se observa que el número de moles está directamente relacionado con 
la concentración inicial. Además, si asumimos que  Vf es muy pequeño en comparación 
con Vs y por lo tanto, KfsVf es mucho menor que Vs la ecuación II.4 se transforma en la 
ecuación II.5: 
nf =C0VfKfs [ec. II. 5] 
En este caso podemos observar que en condiciones de equilibrio la cantidad de 
analito extraída es independiente del volumen de muestra y solo depende de la 
concentración inicial, del tipo de fibra usada y de la afinidad del analito por la fibra. En el 
caso de extracciones en espacio de cabeza, entra en juego una tercera fase además de las 
dos ya existentes (la muestra y la fibra) y la teoría ha sido desarrollada más tarde [290] 
por lo que teniendo en cuenta esta nueva fase la ec. II.5 se transforma en la ec. II.6, 
realizando las simplificaciones al igual que en la anterior situación se llega a conclusiones 
similares.  
nf =
C0VsVfKfs
KfsVf + KhsVh + Vs
 [ec. II.6] 
 
En condiciones de no equilibrio 
Muchas veces las condiciones de equilibrio tardan en alcanzarse por lo que se 
trabaja en condiciones cinéticas al emplear tiempos de extracción menores y las 
ecuaciones descritas en la parte superior no pueden aplicarse. En este caso el sistema se 
rige por las ecuaciones de transferencia de masa. La teoría fue desarrollada por Ai en 1997 
[291] y se expone de forma resumida a continuación. 
La transferencia de masa desde la muestra a la fibra es la etapa que determina la 
velocidad con la que se alcanza el equilibrio, lo que se puede describir de acuerdo con la 
Ley de Fick: 
F=
1
A
dn
dt
 [ec. II.7] 
Donde: 
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- F es el flujo másico de analito. 
- n es la cantidad de analito en un tiempo t. 
-A es la superficie del recubrimiento polimérico de la fibra.  
Teniendo en cuenta varias consideraciones como que el analito tiene un gradiente 
lineal de concentración en la fase polimérica y que la difusión en fase gas es muy rápida, 
se llega a una ecuación diferencial que se resuelve al considerar que a t=0 la concentración 
en la fibra es 0 y se obtiene que la cantidad de analito extraída en un tiempo t viene dado 
por la siguiente ecuación: 
n=(1-e-at)
KfsVfC0Vs
KfsVf + KhsVh + Vs
 [ec. II.8] 
Donde: 
a=2Am
kKfsVf + kKhsVh + kVs
2mKfhVfVs + kKhsVfVh + kVfVs
 
Siendo m el coeficiente de transferencia de masa en la fibra y k la constante de 
evaporación del analito. 
En esta ecuación se demuestra la existencia de una relación lineal entre la 
cantidad de muestra sobre la fibra (n) y la concentración inicial en la muestra (C0) siempre 
y cuando el resto de variables se mantengan constantes (velocidad de agitación, 
volúmenes de muestra, espacio de cabeza y fibra). Cuando el tiempo de muestreo 
aumenta hasta alcanzar el equilibrio el término exponencial toma el valor de cero y la 
ecuación II.8 se convierte en la ecuación II.6 ya que el sistema se encontraría en una 
situación de equilibrio. 
4.3.1.E Parámetros que afectan a la SPME 
A continuación se describen los principales parámetros que afectan a la eficacia 
de SPME. Estos pueden ser adaptados a otras técnicas de extracción no exhaustivas 
basadas en la ab/adsorción como SBSE, la extracción con polímeros ab/adsorbentes de 
bajo coste o FPSE [172, 277, 280, 292]. 
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 Tipo de recubrimiento y espesor de fase 
El tipo de material que recubre la fibra es determinante en la extracción de los 
analitos ya que va a condicionar su afinidad por la fase sólida así como la cantidad de 
analito retenida en ella y la cinética de la extracción. Como norma general se buscan fibras 
con recubrimientos de polaridad similar a la de los analitos para favorecer su extracción. 
Hoy en día el gran número de recubrimientos y espesores disponibles hace que SPME 
pueda ser aplicada para la extracción de un gran número de compuestos en un amplio 
rango de polaridades. En la tabla II.19 se recogen las principales fibras comerciales, sus 
espesores y polaridades.  
Tabla II.19. Tipos y características de los recubrimientos de las fibras de SPME disponibles en la actualidad. 
Recubrimiento Espesor (µm) Polaridad 
PDMS 
100a 
30a 
7a 
Apolar 
PDMS/DVB 
60a, b 
65b 
Semipolar 
CAR/PDMS 
75 
85b 
Semipolar 
DVB/CAR/PDMS 50/30b Polar/apolar 
PA 85a Polar 
PEG 60 Polar 
a Comercializadas para su uso también con LC. b Disponible versión StableFlex con una fibra de núcleo de sílice 
fundida que es más resistente y flexible.  
 
Los recubrimientos de PDMS y PA son recubrimientos homogéneos, en el primer 
caso se trata de un polímero líquido muy empleado para la extracción de compuestos 
poco polares, mientras que en el segundo es un polímero sólido aunque con muy baja 
densidad y se emplea para la extracción de compuestos polares. En ambos materiales los 
compuestos son retenidos principalmente por fenómenos de absorción [293]. El resto de 
polímeros se consideran recubrimientos heterogéneos donde partículas sólidas de 
polímeros porosos de DVB o CAR se encuentran suspendidas en el seno de un polímero 
líquido de PDMS. El principal mecanismo de retención suele ser por adsorción sobre 
dichas partículas aunque también se produce una cierta retención física que varía 
dependiendo del tamaño del poro. 
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En cuanto al espesor de la fase influye de manera que a mayor grosor de la fase 
mayor será la cantidad ad/absorbida ya que si aumenta Vf en [ec. II. 5] aumentará n, por 
otra parte al aumentar el espesor de la fase, más lenta será la transferencia de materia y 
por lo tanto el tiempo en alcanzar el equilibrio será mayor. 
 Tiempo de extracción 
Una de las principales variables que afectan a la SPME es el tiempo que se expone 
la fibra al contacto con la muestra. Al tratarse de una extracción que se rige por las leyes 
del equilibrio, pequeñas variaciones en el tiempo tienen efectos muy diferentes en la 
respuesta obtenida para los analitos. La situación ideal sería aquella en la que el sistema 
se mantiene en contacto hasta que se ha alcanzado el equilibrio por lo que pequeñas 
modificaciones en el tiempo de extracción no afectarían significativamente a la respuesta. 
Sin embargo en algunas ocasiones el sistema tarda en llegar al equilibrio un tiempo 
considerable y por cuestiones de practicidad se decide trabajar en la zona de no equilibrio 
por lo que una pequeña variación en el tiempo de igual magnitud a la producida en una 
situación de equilibrio conllevará una mayor imprecisión. En dicha situación, es necesario 
que los tiempos de extracción sean muy reproducibles para evitar una excesiva 
variabilidad en la cantidad de analito extraída [172, 280].  
 Temperatura 
La temperatura es un parámetro que tiene efectos contrapuestos. Por una parte 
aumenta la difusión de los analitos hacia la fibra y favorece el paso de los analitos al HS. 
Por otra parte, al ser la extracción un proceso exotérmico, la cantidad de analito extraído 
cuando se trabaja en condiciones de equilibrio es menor al aumentar la temperatura, ya 
que la constante de distribución entre la fibra y la muestra Kfs es inversamente 
proporcional a la temperatura según se observa en la ecuación II. 9 [172, 277, 280, 292].  
Kfs=K0e
- 
∆H
R
(
1
T
 - 
1
  T0
)
 [ec. II.9]  
Donde: 
-Kfs es la constante de distribución a una temperatura T. 
-K0 es la constante de distribución a la temperatura de referencia T0 (temperatura 
absoluta). 
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-R es la constante de los gases. 
-ΔH es el cambio en la entalpía molar y se considera constante en los intervalos de 
temperatura de trabajo habituales en SPME. 
 Agitación 
El uso de agitación en SPME favorece un mayor contacto entre los analitos y la fibra 
cuando se trabaja en inmersión. Por otra parte cuando se trabaja en HS, la agitación 
favorece el paso de los analitos menos volátiles al espacio gaseoso con lo que en ambos 
casos se favorece la cinética de las extracciones. Para llevar a cabo la agitación se suelen 
emplear barras magnéticas recubiertas de algún material inerte (PTFE en su mayoría) para 
disminuir al máximo la adsorción de los compuestos más apolares sobre ellas. Otros 
métodos de agitación como la energía de ultrasonidos (US) o la vibración de la fibra en los 
sistemas automatizados son poco aceptados por la posibilidad de degradación de los 
analitos o la rotura de la fibra [172, 277, 280, 292]. 
 Volumen de muestra  
Se puede considerar que al aumentar el volumen de muestra aumentan los moles 
de analito extraídos como se deduce de la [ec.II.4]. Sin embargo si el volumen de muestra 
se hace mucho mayor que KfsVf + KhsVh (ver [ec.II.6]) el número de moles extraídos se 
mantendrá constante [172, 277, 280, 292]. 
 Volumen del espacio de cabeza 
Se suele preferir trabajar con volúmenes de espacio de cabeza bajos, tanto si es 
una extracción en inmersión (para minimizar la cantidad de analitos que pasan al espacio 
de cabeza) como si trabaja en HS [172, 277, 280, 292]. 
 
 Efecto salino 
La presencia de una sal en la muestra (NaCl o KCl) provoca un aumento en la 
fuerza iónica de la disolución y los efectos serán diferentes dependiendo de la naturaleza 
de los analitos. En el caso de especies polares no iónicas, las moléculas de agua tenderán 
a solvatar los iones de la sal lo cual produce una disminución de la solubilidad de los 
analitos y se forzará su paso a la fase extractante aumentando así su extracción. Por el 
contrario para las especies iónicas el efecto será el contrario ya que la sal genera un 
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aumento en el coeficiente de actividad con lo que se produciría una peor eficacia 
extracción [172, 277, 280, 292]. 
 Efecto del pH 
La extracción de los analitos en su forma neutra es más favorable que en el caso 
de especies iónicas debido a la naturaleza del extractante. Por lo tanto el pH tendrá un 
papel fundamental en aquellos analitos susceptibles de ser ionizables. Así para especies 
ácidas, pH inferiores al pKa favorecerán la extracción puesto que  aumentará la 
concentración de la forma neutra en la disolución. Por el contrario, la eficacia de la 
extracción para especies básicas se favorecerá a pH mayores que el pKa. A la hora de 
trabajar a diferentes pH se debe tener en cuenta el rango de estabilidad de la fibra para 
evitar dañarla (ver tabla II.18), siendo indispensable trabajar en espacio de cabeza cuando 
las condiciones de acidez o alcalinidad son muy drásticas [172, 277, 280, 292]. 
 Presencia de otros disolventes 
En general la presencia de disolventes orgánicos suele aumentar la solubilidad de 
los analitos en agua por lo que la eficacia de la extracción disminuye. Sin embargo para 
ciertos compuestos muy apolares la adición de pequeñas cantidades de disolventes (p.ej. 
MeOH) evita la adsorción de los analitos sobre las paredes del vial lo cual se traduce en 
un incremento en la extracción. Además, la interacción entre la fibra y los analitos puede 
verse modificada y favorecer su extracción [172, 277, 280, 292]. 
4.3.1.F Ventajas e inconvenientes de la SPME 
Las principales ventajas de la SPME están asociadas con la ausencia de disolventes 
orgánicos, en algunos casos tóxicos y que generan residuos difíciles de eliminar. Por otra 
parte se puede destacar también una mínima manipulación de la muestra y fácil 
automatización con el acoplamiento de unidades específicas en el caso de GC. El coste es 
relativamente bajo ya que es necesaria muy poca instrumentación para su puesta a punto 
y las fibras pueden reutilizarse aproximadamente entre 100 y 200 veces lo que hace que 
se trate de un dispositivo relativamente barato comparado con otros medios de 
extracción, como p. ej. SPE. Además, la SPME se puede aplicar a un amplio rango de 
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compuestos y matrices pudiendo llevarse a cabo muestreos in situ y acoplarla tanto a GC 
como LC. 
Entre los inconvenientes, cabe destacar los siguientes: posibilidad de efecto 
matriz durante la extracción y de sufrir efecto memoria debido a la reutilización de la fibra, 
especialmente cuando se trabaja con concentraciones elevadas. Además, a consecuencia 
del uso se produce un desgaste físico y mecánico que puede derivar en un 
desprendimiento total o parcial del polímero ya que la unión polímero-soporte es 
bastante frágil (a pesar de las mejoras en este campo). También puede producirse cierta 
irreproducibilidad al cambiar de fibra o lote con lo que la eficacia de extracción puede ser 
ligeramente diferente aún tratándose del mismo material. Finalmente, destacar la 
limitada capacidad de las fibras en comparación con SBSE lo que se traduce en eficacias 
de extracción bajas, y LOQs altos especialmente si la desorción tiene lugar en un 
cromatógrafo de líquidos y la poca aceptación que ha tenido su hibridación con la LC. 
4.3.1.G Aplicación de la SPME a  los analitos estudiados
 CANNABINOIDES Y ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO
A pesar de ser muchas las publicaciones de SPME para la extracción de 
cannabinoides y ATS en muestras biológicas esas metodologías no se han trasladado al 
ámbito medioambiental, debido principalmente a los elevados LOQs de los métodos 
propuestos (varios ng mL-1). Excepcionalmente, algunos autores se han limitado a 
validarlos parcialmente en disoluciones acuosas [294, 295].  
 Entre las drogas de abuso que se analizan mediante SPME en matrices biológicas 
(orina, sangre, plasma, saliva y pelo principalmente) se encuentran el  THC, el cannabinol, 
el cannabidiol, la AMP, la MAMP y la MDMA, mientras que las aplicaciones para detectar 
MDA y MDEA son reducidas. La gran mayoría emplea fibras de PDMS mediante un 
muestreo en HS (pelo, sangre), sin embargo para saliva u orina se puede abordar la 
extracción mediante inmersión ya que se trata de muestras de menor complejidad. En 
cuanto a la derivatización, ambas familias podrían ser analizadas sin la necesidad de 
derivatizarlos puesto que su concentración en matrices biológicas suele ser del orden de 
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cientos de µg L-1 o ng g-1, sin embargo existen numerosas publicaciones en la que se 
emplean sililantes o acilantes para mejorar su determinación [296-298].  
 BENZODIACEPINAS Y COMPUESTOS RELACIONADOS 
La actual revisión bibliográfica solamente muestra tres referencias en las que 
DIA y LOR son analizados usando SPME en muestras acuosas [299-301]. Sin embargo en 
muestras biológicas es habitual el análisis de BZPs empleando SPME, siendo las fibras de 
PA y PDMS/DVB las más habituales. Además, es habitual trabajar en inmersión (aunque 
no es lo más aconsejable por el desgaste al que se somete la fibra) debido a la baja 
volatilidad de estos compuestos [296-298]. 
 En la primera de las publicaciones para muestras medioambientales [300] el DIA 
se extrae conjuntamente con IBU, DIC, fenoprofeno y loratadina. Para ello se trabaja a pH 
ácido usando una fibra de DVB/CAR/PDMS. Trascurridos 35 minutos se aumenta el pH 
para extraer los compuestos básicos (entre ellos DIA) y se determinan conjuntamente 
usando GC-MS obteniendo un LOQ para DIA de 50 ng L-1 (ver tabla II.20). Sin embargo 
Unceta et al. [299] se mostraron críticos con este procedimiento debido a la posible 
desorción de los compuestos ácidos al aumentar el pH y propusieron realizar una 
extracción a dos valores de  pH (3 y 11) en viales separados conteniendo 2 mL de muestra. 
La extracción se llevaba a cabo con una fibra de CW-TPR (carbowax-resina templada, no 
disponible en la actualidad). Transcurrido el tiempo de extracción ambas fibras eran 
desorbidas simultáneamente en una unidad especial que se acoplaba  online a  un  LC-
MS/MS con lo que se analizaban tanto compuestos ácidos como básicos en la misma 
inyección. Los LOQs para LOR y DIA eran de 10 ng L-1. También Togunde et.al [301] 
propusieron el acoplamiento SPME-LC-MS/MS para la determinación de cinco fármacos 
antidepresivos y contra la ansiedad (entre ellos DIA) usando una fibra de C18 fabricada en 
el propio laboratorio. El uso de un sistema robótico que permitía la completa 
automatización de la extracción con muy poco consumo de muestra (1.8 mL) y buenos 
LOQs (20 ng L-1 para DIA).  
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 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 
En contraposición a lo que ocurre con los otros analitos objeto de esta Tesis, para 
los NSAIDs se han encontrado un mayor número de aplicaciones medioambientales 
empleando SPME acoplada a LC o GC como sistema de detección. Se pueden encontrar 
tanto metodologías en las que sólo se analizan NSAIDs [221, 222] como métodos 
multianalito [228, 299, 300, 302, 303].  
A la vista de los métodos recogidos en la tabla II.20 se observa que todas las 
metodologías propuestas ajustan el pH de la muestra a un valor ácido (pH 2-3) para lograr 
la extracción de los compuestos en su forma neutra, excepto si las condiciones de 
derivatización exigen un medio básico. Además, debido a la naturaleza de los NSAIDs se 
prefiere el uso de fibras polares para su extracción como son las de PA [221, 228, 303, 
304], CW-TPR [299] o DVB/CAR/PDMS [300]. El uso de  fibras menos polares (PDMS o 
PDMS-DVB) también ha sido testado, en cuyo caso se suele realizar una derivatización in 
situ para mejorar la extractabilidad de los compuestos y obtener LOQs aceptables. Los 
reactivos empleados para este propósito son reactivos tales como el sulfuro de dimetilo 
(DMS) [222] o etilcloroformiato (EtCF) [302] ya que tanto ellos como los derivados 
formados  son estables en disolución. Por otra parte existen autores que proponen una 
derivatización on-fiber posterior a la extracción con reactivos sililantes para mejorar la 
determinación de los mismos [221, 303]. De esta forma se obtienen LOQs menores de 40 
ng L-1, con lo que se mejora sustancialmente los LOQs obtenidos en metodologías que 
prescinden de esta etapa (con LOQs 0.1-16 µg L-1).  
El acoplamiento directo SPME-LC no es sencillo por lo que las aplicaciones son 
menos numerosas. Sin embargo,  en el apartado correspondiente a BZPs se describe el 
procedimiento propuesto por Unceta et al.[299] en el que extraen entre otros analitos, 
NAP y DIC mediante SPME y desorción acoplada online a un LC-MS/MS obteniendo LOQs 
entre 5-10 ng L-1 y una variabilidad menor del 11 %.  
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4.3.2 EXTRACCIÓN MEDIANTE ABSORCIÓN SOBRE BARRAS AGITADORAS  
La extracción mediante absorción sobre barras agitadoras (stir-bar sorptive 
extraction, SBSE) se presentó en 1999 [305] como una alternativa a la SPME. Esta técnica 
se caracteriza por un incremento en la cantidad de fase (entre 50-200 veces respecto a 
una fibra de SPME) lo que se traduce en mayores eficacias de extracción y en LODs más 
bajos para compuestos apolares. A pesar de su mayor coste instrumental se han publicado 
multitud de trabajos en los que SBSE se aplica a muestras biológicas, alimentarias y 
medioambientales [306-309]. A continuación se describe el modo de trabajo y su 
aplicación a los analitos estudiados en esta Tesis. 
4.3.2.A Dispositivos comerciales 
La SBSE consiste en una técnica de extracción no exhaustiva en la que una barra 
magnética de 1 o 2 cm de longitud se recubre de un material polimérico absorbente con 
un espesor entre 0.5 y 1 mm (equivalente a 24-126 µL de fase) como se puede observar 
en la figura II.21. El dispositivo fue comercializado por la compañía alemana Gerstel [310] 
bajo el nombre de Twister.  
 
Figura II.21. Esquema de las partes de un Twister. 
 
El PDMS fue el polímero que se empleó para su recubrimiento aunque 
recientemente se han puesto a la venta Twisters recubiertos de una mezcla de silicona-
PEG (EG Silicone Twisters) y PA (estos últimos no disponibles en la actualidad aunque 
varios laboratorios han podido testarlos). A la vista de los primeros trabajos publicados, 
los Twister recubiertos de PEG y PA parecen ofrecer mejores eficacias de extracción para 
compuestos polares aunque todavía se dispone de muy pocas aplicaciones [311, 312]. Por 
otra parte algunos grupos de investigación han modificado el recubrimiento de las barras 
Recubrimiento exterior 
polimérico 
Barra magnética Vidrio aislante 
4. TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN
135 
agitadoras usando la tecnología “sol-gel” para la fabricación de polímeros y así poder 
adaptarlos a sus necesidades, sin embargo no se trata de una práctica muy habitual y las 
aplicaciones todavía son limitadas [306, 308, 309, 313]. 
4.3.2.B Modo de trabajo 
Al igual que en SPME el modo de trabajo se divide en dos etapas. En la primera 
etapa el Twister se pone en contacto con la muestra y los analitos se van absorbiendo 
sobre el recubrimiento polimérico a la vez que se va agitando la muestra. Se puede 
trabajar tanto en inmersión como en HS usando para ello unos soportes especiales con lo 
que SBSE se puede aplicar a muestras líquidas, sólidas o semisólidas. En una segunda 
etapa se procede a la desorción de los analitos absorbidos en el dispositivo de extracción 
[307]. Debido al mayor tamaño del dispositivo no es posible realizar una desorción 
térmica directamente en el inyector como ocurre en SPME y es necesario disponer de un 
sistema de termodesorción específico (TDU) que se acopla al inyector del cromatógrafo y 
que ha sido desarrollado también por Gerstel [314]. En caso de no disponer de esta unidad 
o de realizar la determinación en un cromatógrafo de líquidos (hasta el momento no se
ha diseñado una interfase para el acople con LC) los Twisters se desorben en un vial en 
contacto con un disolvente adecuado. En este caso los LODs alcanzados no serán tan bajos 
como en el caso de la desorción térmica ya que solo una pequeña proporción de los 
analitos extraídos será introducida en el sistema (1-10 µL). 
4.3.2.C Derivatización 
     El uso de Twisters con recubrimientos apolares (PDMS) obliga a llevar a cabo una 
reacción de derivatización si se pretende determinar compuestos polares ya que los 
derivados formados son menos polares y en consecuencia se consigue una eficacia de 
extracción mayor. De forma similar a SPME, se puede hablar de derivatización in-situ 
(añadiendo el derivatizante directamente al vial que contiene la muestra), on-stir bar 
(cuando la reacción de derivatización tiene lugar sobre el recubrimiento del Twister, bien 
sea porque éste ha sido dopado previamente o porque se ha expuesto a los vapores del 
derivatizante) y post extracción (ya sea por adición del derivatizante sobre el extracto 
líquido en el que se ha desorbido el Twister o bien térmicamente). La derivatización 
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térmica en ausencia de disolventes es ligeramente diferente a la que se realiza en SPME 
ya que se lleva a cabo en el TDU en lugar de en el inyector propiamente dicho. Para ello, 
es necesario introducir el Twister junto con un capilar de vidrio que contenga el 
derivatizante dentro de la cavidad habilitada en el TDU para la desorción (liner TDU). Este 
proceso es cononcido como in-tube silylation y es uno de los más usados cuando se 
combina SBSE con reactivos sililantes. [306, 315, 316]. 
4.3.2.D Teoría 
El modelo matemático que explica la absorción en SBSE es muy similar al 
desarrollado para SPME y fue descrito por Baltussen et al. [305]. En su desarrollo 
matemático asimilan que Kfs para los Twisters de PDMS son similares a Kow por lo que la 
cantidad total de analito extraída con SBSE se rige por la ecuación II.10: 
mf
m0
=
Kow/β
1 + (Kow /β)
[ec. II.10]
             Donde mf y m0 son las masas de analito absorbidas en el Twister y la masa en el 
momento inicial respectivamente, y β= Vs/Vf, siendo Vs y Vf el volumen de muestra y de 
PDMS respectivamente. Como puede observarse esta ecuación es análoga a la descrita 
en el apartado de teoría para la SPME [ec. II.4] con lo que puede concluirse que los 
fundamentos y los parámetros que afectan a ambas técnicas son los mismos. 
        En la figura II.22 se muestra la eficacia de extracción teórica obtenida para 
diferentes volúmenes de fase en función de Kfs, considerando un volumen de muestra 
de 25 mL, en una situación de equilibrio y sin espacio de cabeza para simplificar los 
cálculos. De esta forma se puede observar que las eficacias obtenidas con SPME (fibra 
de 1 cm de longitud y 100 μm de espesor equivalentes a 0.5 μL de fase), serán menores 
que las obtenidas por ejemplo con un Twister (volumen de fase entre 24-126 μL), siendo 
las diferencias más importantes para los analitos con Kfs intermedias [307].  
4.3.2.E Ventajas e inconvenientes 
La SBSE comparte muchas de las ventajas e inconvenientes con la SPME. Sin 
embargo, la posibilidad de usar dispositivos con un mayor espesor de fase se convierte en 
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uno de los puntos fuertes frente a la técnica propuesta por Pawliszyn ya que se consiguen 
LODs más bajos.  
Una de las principales limitaciones de esta técnica es el elevado precio de los 
dispositivos de extracción que obliga a su reutililización varias veces con lo que los 
problemas de efecto memoria pueden ser significativos al igual que la posibilidad de 
desprendimiento del material que recubre la barra agitadora tras numerosos ciclos de 
extracción (al igual que para SPME). Además, el número de recubrimientos para 
compuestos polares es bastante limitado, lo que obliga a realizar una derivatización si se 
quiere obtener una sensibilidad elevada. Por otra parte los tiempos de equilibrio son más 
altos que en SPME y suelen oscilar entre 3-24 horas, aunque este inconveniente puede 
ser solventado con extracciones simultáneas de varias muestras empleando para ello 
agitadores multiposición. 
4.3.2.F Aplicación de la SBSE a los analitos estudiados 
 La extracción de drogas de abuso, BZPs y compuestos relacionados mediante 
SBSE no ha sido abordada hasta el momento, posiblemente debido a la polaridad de los 
analitos que implica obligatoriamente llevar a cabo una reacción de derivatización si se 
quieren detectar a niveles traza (ng L-1). Sin embargo, sí se ha aplicado a la extracción de 
NSAIDs.  
Figura II.22. Eficacia de extracción (EE) teórica en función del volumen de fase empleado y la Kfs.
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En un artículo publicado por Quintana et al. [124] se llevó a cabo la extracción de 
IBU, NAP, KET y DIC junto con otros 41 compuestos ácidos y polares usando un Twister de 
PDMS. La etapa de extracción duró 240 minutos y la desorción se realizó en 200 µL de 
AcOEt y los analitos fueron derivatizados y determinados por GC-MS inyectando grandes 
volúmenes (LVI-GC-MS). Comparando estos límites con los publicados anteriormente para 
la extracción de 6 NSAIDs (IBU, NAP, KET, DIC y los ácidos tolfenámico y meclofenámico) 
[123], empleando SPME (fibra de PA) y similares condiciones de determinación se 
observan LODs ligeramente mayores en el caso de SBSE (13-21 ng L-1 frente a 5-13 ng L-1 
para SPME). Esto puede atribuirse a que el recubrimiento apolar del Twister (frente al 
empleo de una fibra polar en SPME) no es el más adecuado para la extracción de NSAIDs, 
más que a la pérdida de sensibilidad por desorción en un disolvente e inyección 
empleando inyección de grandes volúmenes. De hecho un trabajo publicado por van 
Hoeck et al. [317] para la extracción de IBU, NAP y KET junto con otros fármacos y 
disruptores endocrinos, la desorción se realizaba mediante TDU y los LODs obtenidos eran 
del mismo orden (30-45 ng L-1). En otro artículo, Silva et al. [318] compararon la extracción 
con barras agitadoras recubiertas de poliuretano (PU, sintetizado en el propio laboratorio) 
y PDMS para la extracción de IBU, DIC, NAP y otros NSAIDs consiguiendo mejores eficacias 
de extracción con la barra de PU (78-91 % frente al 10-43 % para PDMS) demostrando una 
vez más las limitaciones de los Twisters de PDMS para analitos polares. 
4.3.3 EXTRACCIÓN CON POLÍMEROS AB/ADSORBENTES DE BAJO COSTE 
La extracción con polímeros ab/adsorbentes de bajo coste se ha propuesto como 
una alternativa al empleo de las técnicas de extracción con ab/adsorbentes sólido 
existentes hasta el momento, ya que las principales limitaciones que presentan son la baja 
cantidad de fase (SPME) y el elevado precio de los dispositivos comerciales (SPME y SBSE) 
que hace obligatoria su reutilización con los consiguientes problemas de efecto memoria 
y de desgaste mecánico/químico que esto supone. Con el uso de polímeros 
ab/adsorbentes de bajo coste se pretende solventar, al menos parcialmente, algunos de 
los principales inconvenientes de SPME y SBSE ya que no es necesaria su reutilización. A 
continuación se describen las principales características y aplicaciones de esta técnica.  
4. TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN
139 
4.3.3.A Dispositivos, modos de trabajo y consideraciones teóricas 
Los polímeros ab/adsorbentes se pueden encontrar en varios formatos: discos o 
láminas, tubos o cuerdas como se muestra en la figura II.23 y son comercializados 
principalmente para otros usos industriales. Su tamaño puede ser seleccionado según las 
necesidades, aunque lo habitual es recortar trozos de 1 cm de longitud o 0.25 cm2 (en el 
caso de láminas) para facilitar su desorción en un volumen muy pequeño (50-250 µL).  
Figura II.23. Diferentes formatos de materiales ab/adsorbentes. A: hoja o lámina, B: tubo hueco y C: cuerda. 
Los materiales que se han usado en esta Tesis son las siliconas de grado técnico 
(PDMS), polietersulfona (PES) y polipropileno (PP) y sus estructuras son las que se 
muestran en la figura II.24. En este caso se han seleccionado tres de ellos por ser los que 
poseen aplicaciones ya publicadas en el campo de la Química Analítica aunque el número 
de materiales que se se pueden usar es muy amplio y muchos de ellos están aún sin 
explorar.  
La teoría aplicable para esta técnica de extracción es la que se ha descrito en el 
apartado correspondiente a SPME y SBSE [319]. El modo de trabajo es idéntico al de SBSE 
Figura II.24. Estructura de los principales polímeros porosos utilizados como ab/adsorbentes 
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por lo que la extracción puede ser realizada tanto en modo HS (con lo que puede aplicarse 
a matrices líquidas que contengan compuestos volátiles o a aquellas de naturaleza sólida 
y/o semisólida) [319-323] como en inmersión [319, 324-326]. 
Una vez realizada la extracción, el método de desorción más extendido es el 
llevado a cabo en un disolvente ya que no necesita instrumentación adicional [319, 322, 
324, 325], sin embargo también puede realizarse térmicamente para el PDMS (250 oC, 5-
10 min) usando el TDU diseñado para SBSE [323, 327]. 
Además se pueden llevar a cabo reacciones de derivatización para mejorar la 
extracción/determinacion de los analitos como se ha descrito en el apartado 4.3.2.C para 
SBSE. Su bajo precio, unido a su estabilidad, ha permitido aplicarlos como dispositivos de 
muestreadores pasivos [319, 328-330] o como dispositivo para almacenar muestras 
durante un período largo de tiempo, ahorrando costes de espacio y evitando la 
degradación de los analitos [321, 326]. 
4.3.3.B Ventajas e inconvenientes 
 La extracción con polímeros adsorbentes comparte con SPME y SBSE todas sus 
ventajas a las que se suman el bajo precio de los dispositivos que permite desecharlos tras 
su uso y la mayor cantidad de fase disponible con lo que generalmente se consiguen LODs 
más bajos. Además no se requiere de un soporte adicional para el material extractante 
como puede ocurrir en el caso de SPME o SBSE con lo que se gana en flexibilidad y facilidad 
de manipulación y la extracción se puede realizar de forma completamente desatendida 
ya que no hay posibilidad de que se produzcan desprendimientos o roturas del material 
extractante. 
Entre sus inconvenientes cabe destacar el tiempo necesario para llegar al 
equilibrio (4-24 horas) mucho mayor que para SPME ya que por su geometría y cantidad 
de fase hacen que el proceso de ab/adsorción sea más lento (especialmente en los 
formatos tubo o cuerda), aunque comparado con SBSE los tiempos de equilibrio son 
similares. Este inconveniente puede solventarse parcialmente con el uso de agitadores 
multiposición en los que se pueden realizar hasta 15-60 muestras a la vez. Al igual que 
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para SBSE no se dispone de un mecanismo de automatización, si bien es una técnica muy 
sencilla y de muy fácil manipulación. 
4.3.3.C Aplicaciones 
La extracción con polímeros ab/adsorbentes de bajo coste es relativamente 
reciente, la primera aplicación se publicó en 2004 [327] en la que fibras de PDMS fueron 
aplicadas como material absorbente para extraer compuestos clorados de muestras 
acuosas al nivel de ng L-1. El uso de PDMS ha tenido buena aceptación y han sido múltiples 
las aplicaciones que se han descrito [322, 324, 325, 331, 332], sin embargo una de sus 
limitaciones es la baja afinidad por los compuestos más polares [333, 334]. A raíz de esto 
se han validado otros materiales como PES [333-336] o PP. Las fibras de PP se habían 
usado tradicionalmente como soportes para LPME [337, 338] alojando en su interior un 
disolvente o una mezcla para la extracción de compuestos en matrices acuosas. Más tarde 
Müller et al. [339] demostraron que compuestos con valores de Kow elevados podrían ser 
adsobidos en las paredes de la fibra de PP a través de un equilibrio de partición sólido-
liquido por lo que PP se podría usar como dispositivo de adsorción en sí mismo y así lo 
demostraron diferentes publicaciones [320, 334, 340]. 
En cuanto a las aplicaciones de los polímeros para los analitos estudiados en esta 
Tesis, hasta el momento no se ha descrito ningún trabajo para la extracción de drogas de 
abuso en muestras medioambientales. Solamente Paschke et al. [328] usaron polímeros 
de silicona en muestreadores pasivos para calcular los equilibrios de distribución de cinco 
fármacos que incluían IBU y DIC.  
4.3.4 EXTRACCIÓN CON MATERIALES MODIFICADOS QUÍMICAMENTE 
La ab/adsorción sobre materiales modificados químicamente (fabric phase 
sorptive extraction, FPSE) se trata de una novedosa técnica de extracción cuyo dispositivo 
de extracción ha sido desarrollado y patentado en 2014 por Abuzar Kabir y Kenneth 
Furton, de la Universidad Internacional de Florida (FIU) [341] y se basa en la ab/adsorción 
de los analitos sobre un soporte sólido inerte cuya superficie ha sido modificada en el 
laboratorio para mejorar su capacidad de retención.  
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4.3.4.A Síntesis y dispositivo 
La síntesis de materiales para FPSE se hace a través de una reacción de 
polimerización con la que se consigue anclar el ab/adsorbente al soporte sólido usando 
para ello la tecnología “sol-gel” descrita con anterioridad por Malik et al. [342]. Esta 
reacción se lleva a cabo en condiciones suaves con lo que el nivel de uniformidad del 
recubrimiento es extremadamente alto y su grosor se puede ajustar controlando las 
condiciones y la proporción de los reactivos. Además no hay limitación en cuanto a la 
geometría del sustrato lo que permite recubrirlo tanto interna como externamente. De 
forma genérica el proceso se describe de la siguiente manera:  
-Se prepara una disolución “sol” en la que se disuelve el polímero que actuará 
como ab/adsorbente (especie orgánica), el precursor inorgánico, el catalizador y el 
disolvente (o mezcla de disolventes) en el que se llevará a cabo la reacción. El número de 
ab/adsorbentes que se pueden anclar al soporte es muy amplia y va desde recubrimientos 
apolares (C8, C18, PDMS o polidimetildifenilsiloxano (PDMDPS)) hasta medios muy 
polares como PEG o PA. También se pueden polimerizar sobre la superficie del soporte 
MIPs, compuestos cargados o cualquier otro tipo de ab/adsorbentes creados al amparo 
de la tecnología “sol-gel”. Los monómeros de base sílice son los precursores inorgánicos 
más habituales para la síntesis del híbrido orgánico-inorgánico aunque también se pueden 
sintetizar usando otro tipo de materiales como puede ser el circonio o el titanio. 
- Esta mezcla inicial se agita, centrifuga y a continuación se introduce el soporte 
sólido inerte (sobre el que se llevará a cabo la polimerización “sol-gel”) durante un tiempo 
determinado. El soporte sólido debe ser poroso, como p. ej. fibras sintéticas de nylon, 
poliéster, y/o poliamida. Sin  embargo, una de las opciones preferidas es la celulosa 
debido a su flexibilidad, abundancia natural, biodegradabilidad y permeabilidad. Además, 
su estructura de homopolímero permite retener grandes cantidades de ab/adsorbente 
durante el proceso de recubrimiento.  
- Pasado el tiempo establecido, el medio de FPSE se seca para eliminar todo los 
disolventes y permitir su curado. Una vez seco, se lava para eliminar todos los reactivos 
que hayan quedado sin reaccionar, se corta y almacena para su posterior uso. El 
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ab/adsorbente obtenido es permeable, flexible, fácil de manejar y puede ser recortado 
según las necesidades del usuario [343]. En la figura II.25 se observa esquemáticamente 
la estructura de un medio de polytetrahidrofurano (PTHF) polimerizado sobre celulosa. 
Figura II.25. Esquema de FPSE empleando PTHF y un soporte sólido de celulosa. Adaptado de Kumar et al.
[344] con permiso de Elsevier. 
4.3.4.B Modo de trabajo 
El modo de trabajo es en mismo que el descrito en apartados anteriores para SBSE 
o los polímeros ab/adsorbentes de bajo coste. Una primera etapa de contacto con la
matriz bajo agitación mecánica en la que los analitos quedan retenidos en el material 
ab/adsorbente y una segunda etapa en la que el dispositivo es desorbido en un pequeño 
volumen de disolvente ayudado (o no) por energía de ultrasonidos o agitación. 
Finalmente y previo a la inyección, el extracto puede ser filtrado (o centrifugado) en caso 
de observar partículas en suspensión. En la figura II.26 se puede observar un material de 
FPSE antes de ser sumergido en la muestra (A) y una segunda imagen mientras se está 
llevando a cabo la extracción (B). 
4.3.4.C Ventajas e inconvenientes 
Las principales ventajas de FPSE derivan de la tecnología “sol-gel” con la que se 
ha sintetizado. La FPSE presenta un notable incremento en la superficie respecto a otros 
Celulosa Unidades 
estructurales 
de celulosa
Polímero inorgánico Unidades de THF
Híbrido orgánico-inorgánico
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dispositivos ya que la superficie total de un dispositivo tipo (2 x 2.5 cm) es de 1000 mm2 
(teniendo en cuenta ambas caras), 10 veces mayor que la de un Twister y 100 veces mayor 
que la de una fibra de SPME. 
Figura II.26. Aspecto de la FPSE (2 x 2.5 cm), previo a la extracción (A) y (B) durante la extracción. 
Su porosidad y su estructura abierta permiten una rápida transferencia de masa 
lo que conlleva a disminución considerable del tiempo de extracción necesario para 
alcanzar el equilibrio (menor de 40 minutos, dependiendo del volumen de muestra) en 
comparación con SPME, SBSE o polímeros ad/absorbentes de bajo coste. La gran variedad 
de recubrimientos aporta a FPSE una alta selectividad en comparación con SBSE o SPME 
y se traduce en un medio con una elevada eficacia de extracción, altamente sensible y 
selectivo. Por otra parte la formación de enlaces covalentes entre el sustrato y la red 
polimérica le confiere a la FPSE una alta estabilidad térmica y química con lo que se puede 
usar para extraer analitos de cualquier matriz líquida aunque se encuentre a pH extremos 
(1-13). Además, presenta un bajo consumo de disolventes (sólo necesarios para la 
desorción del material, aunque por su estabilidad podría ser desorbido térmicamente sin 
emplear disolventes). 
Entre los inconvenientes a citar, poner de manifiesto su reciente puesta a punto 
con lo que todavía está por comprobar experimentalmente las características tan 
prometedoras de esta nueva técnica de extracción y que de momento no se encuentra 
disponible comercialmente. 
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4.3.4.D Aplicaciones  
El primer trabajo que ha sido publicado empleando FPSE como técnica de 
extracción se basa en la determinación de estrógenos en muestras de orina y acuosas 
[344]. Para ello 10 mL de muestra (en el caso de la orina con una dilución 1:10) 
previamente filtrada se ponen en contacto con un medio de PTHF durante 20 minutos 
bajo agitación. Pasado ese tiempo el material de extracción se desorbe en 0.5 mL de 
MeOH durante 8 minutos y se inyecta en un LC con un detector de ultravioleta. Con esta 
metodología se obtuvo una eficacia de extracción próxima al 75 % y los parámetros de 
validación mostraron buena linealidad, repetibilidad excelente (RSD menor del 2 %) y 
LODs considerablemente más bajos que los descritos previamente usando UV o DAD y 
técnicas de extracción tradicionales (SPE, SPME o SBSE). Ya en 2015 se ha aplicado FPSE a 
la determinación de anfenicoles en leches [345] y triazinas en aguas [346]. 
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En este capítulo se describe la metodología analítica utilizada en el desarrollo de 
esta Tesis así como las publicaciones científicas originadas de este trabajo. El trabajo 
realizado se engloba dentro de la aplicación de ab/adsorbentes sólidos para la extracción 
de muestras acuosas que contienen compuestos de alto interés medioambiental usando 
tanto técnicas de extracción exhaustivas (SPE) como no exhautivas (SPME, polímeros 
ab/adsorbentes y FPSE). 
El empleo de técnicas que minimizan el consumo de disolventes orgánicos está 
cada vez más presente en los métodos analíticos puesto que la generación de residuos y 
en particular, los que proceden de disolventes orgánicos han originado  cada vez más 
preocupación dentro del ámbito medioambiental [1]. En esta Tesis se ha querido destacar 
la posibilidad de utilizar técnicas de extracción no exhaustivas, en las que el uso de 
disolventes es muy bajo o incluso nulo, a un amplio grupo de compuestos: drogas de 
abuso (cannabinoides y ATS), benzodiacepinas y compuestos relacionados y NSAIDs. El 
trabajo realizado ha permitido publicar cinco artículos en revistas de reconocido prestigio 
en el ámbito analítico ofreciendo una clara alternativa a las técnicas que se venían 
aplicando hasta el momento.  
 
A. DROGAS DE ABUSO 
En primer lugar se ha aplicado la SPME a la extracción de dos familias de drogas 
de abuso, por una parte los cannabinoides y por otra, las anfetaminas y derivados del 
éxtasis. En la primera de las aplicaciones se planteó desarrollar una metodología 
alternativa a la determinación de  THC y THCCOOH mediante  SPE y  LC-MS(/MS). El 
propósito era minimizar el volumen de muestra y disolvente y conseguir unos LOQs que 
permitiesen su cuantificación fiable en muestras acuosas ya que su baja ionización cuando 
se emplea ESI (especialmente para el derivado carboxilado) hace que muchas veces estos 
compuestos no sean incluídos en métodos multianalito [2-5]. En este primer trabajo se 
desarrolló  una extracción con una fibra de SPME de recubrimiento triple 
(CAR/PDMS/DVB) usando solamente 10 mL de muestra y determinación por GC-MS. La 
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derivatización se llevó a cabo de forma offline exponiendo la fibra a los vapores de MSTFA. 
De forma gráfica se muestra en la figura III.1 la metodología desarrollada. 
Por otra parte las anfetaminas, éxtasis y sus derivados, son consideradas drogas 
de abuso de carácter básico por lo que ha sido necesario desarrollar una metodología 
ligeramente diferente a la seleccionada para los cannabinoides (figura III.2), con el 
objetivo de conseguir su determinación a niveles de concentración lo suficientemente 
bajos para poder detectarlas en aguas residuales y superficiales. En este caso ha sido 
posible abordar una derivatización en la muestra usando para ello iBCF. Por su simplicidad 
operacional y robustez la determinación se realizó de nuevo empleando un GC-MS.  El 
método propuesto fue validado también en muestras de orina. 
B. FÁRMACOS 
Hasta el momento de publicación de esta Tesis la presencia de BZPs en muestras 
acuosas había sido estudiada en muy pocos casos, siempre centrados en la determinación 
de pocos compuestos (entre 5 y 8 analitos) [2, 6-10], mientras que zolpidem y 
metilfenidato habían sido monitorizados en menor número [7-9]. 
Figura III.1. Metodología desarrollada para la extracción de THC y THCCOOH en muestras acuosas. 
Extracción: 
- 10 mL muestra a pH 2 
- 60 min a  60 oC (400 rpm) 
- Fibra de CAR/PDMS/DVB 
Derivatización: 
- 50 µL de MSTFA 
- 10 min a 40 oC  
Desorción: 
 3 min a 250 oC en GC-MS 
III. METODOLOGÍA DESARROLLADA
177 
El análisis de estos compuestos ha estado englobado dentro de métodos 
multianalito junto con otros fármacos y/o drogas de abuso por lo que no existía una 
metodología específica para esta familia. Además, existen diferentes estudios que ponen 
de manifiesto el incremento en el consumo de ansiolíticos e hipnótico-sedantes en los 
últimos años en España con lo que es de esperar que su presencia en el medioambiente 
sea relevante [11, 12]. 
En primer lugar se decidió aplicar como técnica de referencia la SPE a un amplio 
grupo de fármacos como son las benzodiacepinas, zolpidem, metilfenidato y sus 
principales metabolitos humanos (un total de 23 analitos) en aguas residuales y 
superficiales y que se representa de forma esquemática en la figura III.3. La determinación 
se llevó a cabo a través de LC-MS/MS ya que el uso de GC-MS, a pesar de ser más sencillo 
y de haberse utilizado en esta Tesis para otras sustancias, hacía necesario una reacción de 
derivatización. Esto  se traducía en una baja sensibilidad que unida a la degradación 
Figura III.2. Metodología desarrollada para la extracción de cinco ATS en muestras acuosas. ACN: 
acetonitrilo 
Muestra acuosa: 
- 100 mL muestra  
- 2 g de K2HPO4  
- 100 µL iBCF (1:1 en ACN) 
Desorción: 
 3 min a 250 oC en GC-MS 
Muestra biológica: 
- 1 mL orina (diluída 1:10 con H2O)  
- 0.2 g de K2HPO4  
- 100 µL iBCF (1:10 en ACN) 
Extracción: 
- Homogeneización: 1 min (600 rpm) 
- Fibra de PDMS/DVB 
- 40 min a  60 oC (600 rpm) 
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térmica de alguno de los compuestos hacía inviable su determinación [13, 14]. En el 
desarrollo del método se probaron diferentes cartuchos poliméricos, resultando ser los 
Oasis MCX los que producían mejores resultados. Se evaluaron además factores como el 
pH, la adsorción sobre el material filtrante y la estabilidad de los compuestos en agua 
residual. Como novedad, se aplicó el factor de concentración efectivo (ECF) para 
determinar el mejor volumen final de los extractos en muestras en las que la matriz ejerce 
un peso importante.  
 Con este trabajo se ha detectado por primera vez la presencia de algunas BZPs 
en aguas residuales y superficiales en España (RIT y TEM) y se han aportado más datos 
sobre la presencia en Europa de estos fármacos susceptibles de un potencial uso abusivo 
e ilícitico en Europa.
El uso de dispositivos poliméricos como extractantes de soporte sólido no ha sido 
muy empleado en la extracción de compuestos polares pese a ser dispositivos con una 
 
 
Figura III.3. Metodología desarrollada para la determinación de BZPs y analitos relacionados en aguas 
medioambientales usando SPE-LC-MS/MS. 
Acondicionamiento: 
-3 mL de MeOH  
(1.25% NH3)  
-3 mL de MeOH  
-3 mL H2O 
Lavado: 
-6 mL H2O 
Carga de muestra  
(5 mL min-1): 
- 200 mL de río 
- 200 mL de efluente 
- 100 mL de influente 
Secado: 
-20 min bajo 
corriente de N2 
Elución a gravedad: 
-5 mL de MeOH 
 (1.25% NH3)  
Evaporar a 
sequedad 
Inyectar 10 µL 
en LC-MS/MS 
Reconstituir en 
100 µL de MeOH 
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gran capacidad de fase y que su bajo precio permite desecharlos tras su uso [15, 16]. En 
esta Tesis se planteó el uso de fibras de polipropileno como material para la extracción de 
BZPs y zolpidem en diferentes matrices acuosas (agua residual y superficial). La 
metodología de trabajo (figura III.4) permitió obtener LOQs muy bajos y presentarla
como una alternativa más simple y barata que la SPE previamente desarrollada. El 
tiempo necesario para llegar al equilibrio puede ser elevado (dependiendo de los 
analitos y de la cantidad de muestra).  Sin embargo, se compensa con la posibilidad de 
llevar a cabo múltiples extracciones con una mínima instrumentación y con escasa 
vigilancia por parte del operario.   
Finalmente, se incluye una colaboración con la Universidad Internacional de 
Florida para validar un nuevo material de extracción. Se trata de la técnica descrita como 
FPSE en la que se utilizan polímeros orgánicos modificados a través de una reacción "sol-
gel" que permite obtener materiales con una alta capacidad de fase [17]. En este caso la 
FPSE ha sido aplicada a NSAIDs, analitos para los cuales existen metodologías de 
extracción no exhaustivas basadas en la ab/adsorción sobre soporte sólido con los que se 
Figura III.4. Metodología desarrollada para la extracción de BZPs usando polímeros en muestras 
acuosas. Ta amb: temperatura ambiente (20 ± 1oC). 
Extracción: 
- 70 mL agua a pH 9 
- 21 g NaCl 
- 4 fibras PP (1 cm) 
- 14 h a Ta amb. (900 rpm) 
Desorción: 
- 5 min en 1 mL de acetona 
Extracción de fibras y 
evaporación a sequedad 
Reconstitución en 
50 µL de MeOH 
Inyección de 10 µL en 
LC-MS/MS 
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podría llevar a cabo una comparación del procedimiento. El uso de FPSE permitió llegar al 
equilibrio en un período de tiempo muy corto (45-100 min) utilizando muy poco volumen 
de muestra (30 mL) y obteniendo unos LOQs en el rango de 0.8-15 ng L-1 menores que los 
obtenidos con otras metodologías y sin sufrir efectos de matriz. En la figura III.5 se 
describe de de forma esquemática el procedimiento desarrollado. 
Figura III.5. Metodología desarrollada para la extracción de NSAIDs empleando FPSE. AcOEt: Acetato 
de etilo. Ta amb: temperatura ambiente (20 ± 1 oC). 
Extracción: 
- 30 mL agua a pH 2 
- 1 dispositivo PEG (2 x 2.5 cm) 
- 2 h a Ta amb. (500 rpm) 
Desorción: 
- 15 min en 1 mL de AcOEt 
Extracción del  material 
y evaporación a 
sequedad 
Reconstitución en 
40 µL de AcOEt 
Inyección de  2 µL en 
GC-MS 
Derivatización: 
- 10 µL de MTBSTFA 
- 60 min a 60 oC 
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a b  s  t  r a c t
A new method for  the determination of two cannabinoids, 19-tetrahydrocannabinol (THC) and 11-nor-
9-carboxy-19-tetrahydrocannabinol  (THCCOOH), in  wastewater samples is  proposed using  solid-phase
microextraction  (SPME) as  extraction technique and gas chromatography coupled to  mass spectrometry
(GC–MS)  as  determination technique. Several parameters involved in SPME extraction were studied and
optimized  (time, temperature, volume, pH and ionic  strength of sample, and type  of fiber). Moreover
two  derivatization reagents, N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) and N-methyl-N-
(tert-butyldimethylsilyl)trifluoroacetamide  (MTBSTFA), were studied in depth, providing MSTFA the best
results.  The use of internal standard calibration (with their corresponding deuterated analogs) allows
avoiding  standard addition calibration for the quantification of samples. Under optimal conditions, limits
of  detection at low nanograms per liter  were achieved (1.0 and 2.5 ng L−1 for THC and THCCOOH respec-
tively).  Precision (RSD <  15%) and trueness (92–112% relative recovery) were also satisfactory. Analysis
of  several samples  from a wastewater treatment plant (WWTP) shows the presence of cannabinoids at
notable  concentrations in raw  wastewater (12–35 ng L−1 for THC and 50–153 ng  L−1 for THCCOOH) and
an  incomplete removal, which translates into their detection in the receiving river.
© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction
One of the most relevant problems in terms of public health
of  global concern is  the consumption of illicit drugs. In particu-
lar,  consumption of cannabinoids increased during the nineties and
early  twenty first century and, currently, cannabis consumption is
considered  stable but accompanied by a  slight increase in simul-
taneously  abuse with other drugs (polyconsumption). Cannabis is
the  most widely consumed illicit drug in the World. According to
the  United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), between
125  and 203 million people (2.8–4.9% of the Globe population)
consumed  cannabis in  2009 [1].  In Europe, these figures are even
higher,  as 3.6% and 6.7% of the population between 15 and 64 years
consumed  cannabis during the last month and last year, respec-
tively;  while 23.2% of Europeans have tried cannabis at least once
in  their lives [2]. Moreover, Spain ranks as the highest last-month
∗ Corresponding author. Tel.: +34 881814263/881816035; fax: +34 881816027.
E-mail  address: jb.quintana@usc.es (J.B. Quintana).
prevalence (7.6%) country in Europe and third one if the period
refers  to the last year (10.6% prevalence) [2].
These  prevalence studies are elaborated by different national
and  international organisms through surveys to the population
and  data from seizures, etc. However, such kind of surveys may
be  inaccurate, as most information is obtained from abusers, and
they  can only provide estimations on a  large temporal and spa-
tial  scale. On  the other hand, an alternative strategy, termed as
sewage  epidemiology, has been recently developed by Zuccato
et  al. [3]. Sewage epidemiology is based on the study of the drugs
and  metabolites residues in sewage water. Hence, it can provide
a  rapid estimation without invading people privacy, it is cheaper
than  population surveys and the information can be  obtained in
a  local scale and contrasted in a small period of time, detecting
changing  trends promptly [4]. This approach has now been widely
applied  by different research groups in Europe and the Americas
[5–14].  Furthermore, these illicit drugs are just partially elimi-
nated  at wastewater treatment plants (WWTPs) and can reach
surface  water [3,7,9,15–19]. Thus, the presence of these drugs in
the  aquatic environment could be a serious risk to aquatic organism
and  the environment. Although the ecotoxicological effects of these
0021-9673/$  – see front matter ©  2012 Elsevier B.V. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.05.017
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pollutants  have still not been investigated, several therapeutics
drugs  have already shown to have a relevant impact on the aquatic
environment [20–22], so that environmental effects from illicit
drugs  would not be surprising.
The group of cannabinoids involves around sixty compounds,
where 19-tetrahydrocannabinol (THC), 18-tetrahydrocannabinol
and  cannabidiol are the major constituents of  cannabis; being
THC  the most powerful psychoactive substance among them
[2,23,24]. THC is almost completely metabolized in liver, produc-
ing  11-nor-9-carboxy-19-tetrahydrocannabinol (THCCOOH) and
its  glucuronide as the main urinary metabolites. Thus, THCCOOH
is  widely used as biological marker of consumption and it has been
reported in several environmental and sewage epidemiology stud-
ies  [4].
Indeed, accurate and sensitive methods are required in  order
to  evaluate the presence of  cannabinoids at low concentrations in
wastewater. To date, the determination of cannabinoids, together
with  other drugs of abuse, is almost exclusively performed by
solid-phase extraction (SPE) preconcentration followed by liq-
uid  chromatography–electrospray-(tandem) mass spectrometry
(LC–MS/MS) determination [6,11,15,16,25–31]. However, the effi-
ciency  of ESI is comparatively low for cannabinoids, as related to
most  illicit drugs, so that the limits of  detection (LODs) obtained
for  this class of compounds are in some cases relatively high
[6,25,26,30]. Actually, many published methods for the determina-
tion  of multiple illicit drugs in water do not include cannabinoids,
in  spite of being the most consumed drug [10,15,29,32,33]. Hence,
an  alternative that combines SPE with derivatization and gas
chromatography–mass spectrometry (GC–MS) for the determina-
tion  of several drugs of abuse, including THC and THCCOOH, has
been  proposed by our research team recently [34]. Yet, all pub-
lished  methods rely on SPE for the extraction and preconcentration
of  drugs from water samples. However, SPE requires relatively large
volumes of sample extracted and a further concentration of  the
organic  extract in order to achieve the required LODs [4].
Hence, the aim of this work was the development and validation
of  a new method for the determination of THC and THCCOOH in
water  samples based on solid-phase microextraction (SPME) and
GC–MS. SPME has already been proven as a good alternative to
SPE  for the determination of several pollutants in water [35,36],
including pharmaceuticals [35,37] and estrogens [38,39], which are
derivatized on the SPME fiber after extraction. Moreover, it can be
fully  automated at-line to GC–MS [39], it does not require the use
of  organic solvents and reduces sample intake, as compared to SPE.
To  the best of our knowledge this is the  first application of SPME for
the  determination of cannabinoids in water samples, despite being
relatively common in forensic analysis and detection of  drugs in
biological samples [40–42].
2.  Experimental
2.1. Materials and chemicals
The compounds considered, THC and THCCOOH, were pur-
chased  from Cerilliant (Round Rock, TX, USA) as 1  mg mL−1
solutions in methanol. Deuterated compounds, THC-d3 and
THCCOOH-d3, were used as surrogated internal standards (ISs) and
also  obtained from Cerilliant (0.1 mg mL−1 in  methanol). The struc-
tures  of these compounds and some relevant physico-chemical
properties are compiled into Table 1.
The derivatization reagents used in  this work, N-methyl-N-(tri-
methylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) and N-methyl-N-(tert-
butyldimethylsilyl)trifluoroacetamide (MTBSTFA) were purchased
from  Sigma–Aldrich (Milwaukee, WI, USA).
A solution of 1 M of hydrochloric acid (Merck, Darmstadt,
Germany)  was used to adjust the sample pH. Sodium chloride was
purchased from VWR Prolabo (Fontnay-sous-Bois, France). Ultra-
pure  water was obtained from a Milli-Q Gradient A-10 system
(Millipore, Bedford, MA, USA).
A manual SPME holder and SPME fibers coated with different
polymers were purchased from Sulpelco (Bellefonte, PA, USA).
The  coatings tested in this work were: poly(dimethylsiloxane)
(PDMS, 100 mm film thickness), polyacrylate (PA, 85 mm film
thickness), carboxen–poly(dimethylsiloxane) (CAR–PDMS,
75  mm film thickness), poly(dimethylsiloxane)–divinylbenzene
(PDMS–DVB, 65 mm film thickness) and divinlybenzene
–carboxen–poly(dimethylsiloxane) DVB–CAR–PDMS (50/30 mm
film  thickness).
Before being used for the first time, all SPME fibers were ther-
mally conditioned as recommended by the supplier.
2.2.  Samples and solutions
Mixed stock solutions containing all target analytes or their
deuterated analogs were prepared in acetonitrile at a concentra-
tion  of 20 mg mL−1 and stored at −20 ◦C in the dark. These stock
solutions were then diluted with acetonitrile to obtain mixed
working solutions of concentrations of 2 mg mL−1, 200 ng mL−1 and
20  ng mL−1, which were used to spike water samples at differ-
ent  levels. Calibration standards were prepared by spiking Milli-Q
water  with increasing concentrations of THC and THCCOOH, and
100  ng L−1 of each IS.
Sewage grab samples were obtained from the influent and efflu-
ent  of a WWTP equipped with a primary and secondary (activated
sludge)  treatment, and located in  the northwest of Spain, which
receives  the discharges of ca.  125,000 inhabitants. River water sam-
ples  were collected in  River Sar, about 5 km downstream after
receiving the discharges of a municipal WWTP.
All water samples were collected in 250 mL amber glass bot-
tles,  previously washed with methanol and ultrapure water and
rinsed  with the sample. They were filled up completely and stored
at  4 ◦C in the fridge. All the samples were analyzed prior 24 h
after  sampling. Before analysis, samples were filtered with 0.45 mm
nitrocellulose filters (Millipore, Milford, MA, USA) to remove par-
ticulate matter and adjusted at the desired pH.
2.3.  Solid-phase microextraction procedure
Different experimental conditions were tested along the opti-
mization procedure, as detailed in Section 3.  Finally, under optimal
conditions, 10 mL of  filtered water sample, spiked with the
deuterated compounds (100 ng L−1)  and adjusted to pH = 2  were
transferred into a 10 mL headspace vial containing a PTFE-coated
stir  bar and crimp-sealed with a PTFE-coated septa aluminum cap.
Then,  the DVB–CAR–PDMS fiber was introduced through the sep-
tum  and extraction took place by direct SPME during 60 min at 60 ◦C
with  magnetic stirring at 400 rpm. After that, the  fiber was retracted
into  the SPME holder and any drops of  water were removed from
the  surface of the metallic needle with a soft paper tissue to avoid
any  contact with the derivatization reagent in the subsequent
step.  Derivatization was performed by exposing the fiber to the
headspace of a 2 mL crimp-cap vial containing 50 mL of MSTFA dur-
ing  10 min in an oven at 40 ◦C. Finally, the fiber was removed from
the  vial and desorbed in the injection port of the GC–MS at 250 ◦C
during  3  min for the analysis of cannabinoid derivatives.
2.4.  Gas chromatography–mass spectrometry
Separation and detection of  analytes and ISs were car-
ried  out in an  Agilent (Wilmington, DE, USA) 7890A gas
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chromatograph connected to a quadrupole type mass spectrometer
(Agilent MSD5975C), furnished with a J&W HP-5MS type capillary
column (30 m × 0.25 mm i.d., df: 0.25 mm)  supplied  by Agilent.  The
carrier gas was helium (99.999%) at  a constant flow of  1.0 mL  min−1.
The  GC oven was programmed as follows: 90 ◦C (held for 3 min),
ramped at  25 ◦C  min−1 to  170 ◦C  and  finally at 2 ◦C min−1 to  280 ◦C
and  held for 5 min, with a total run  time  of 66.2  min. The mass
analyzer, equipped with an electron-impact (EI)  ionization source,
was  operated in the selected ion monitoring (SIM) mode. Ioniza-
tion source, mass  analyzer and  transfer line temperatures were  set
at 230, 150 and 280 ◦C, respectively. SPME fibers were desorbed  at
250 ◦C  (PDMS–DVB, PDMS and DVB–CAR–PDMS) or 280 ◦C (PA  and
CAR–PDMS) for 3 min,  keeping the injector in  the splitless  mode
during  that time. Retention times and  m/z ratios  used  to monitor
the  signal of each compound are summarized in Table 1.
2.5. Software and calculations
The GC–MS system  was  operated with  the Agilent  Chemstation
E.02. Experimental design creation and analysis  were  performed
with the software Statgraphics Centurion 16.1  (Statpoint Technolo-
gies, Warrenton, VA, USA).
The kinetics of the  SPME were  fitted with the software Graph-
pad Prism 5 (La Jolla, CA, USA). To this  end, the equation proposed
by Chen and Pawliszyn [43] can be transformed assuring that the
amount extracted is directly  related to the area  of  the analyte (i.e.
data is obtained in the linear range of the GC–MS) into the following
simple  expression:
A = Amax(1 − e−at)  (1)
where A is  the area of the analyte  at a determined extraction time,
Amax is  the area of the analyte extracted when the equilibrium is
reached (at t = ∞), a is the  kinetic constant, and t  is the  extraction
time.
Moreover, the time needed to reach  the equilibrium, defined as
the time required to reach 95% of  Amax;  t95 can  be calculated as:
t95 =
2.996
a
(2)
3.  Results and discussion
3.1. Optimization process
3.1.1. Preliminary assays
The two  cannabinoids studied, particularly THCCOOH, have
polar  acidic moieties that  need to be derivatized before their sep-
aration  and determination by  GC–MS [44]. Among the different
derivatization reagents for  cannabinoids, silylating agents are the
most popular ones [31,34,41,42,45], which, moreover, have been
proven as excellent reagents for on-fiber derivatization after SPME
extraction of several polar pollutants [35,36].  Hence, two  sily-
lating  agents were tested: MSTFA and MTBSTFA. However, the
use of MTBSTFA yielded an incomplete on-fiber derivatization of
the  cannabinoids and, thus further studies were  performed with
MSTFA.  This agent yields the mono-trimethylsilyl derivative of  THC
by  reaction with the phenolic group and  di-trimethylsilyl derivative
of THCCOOH by reacting also with  the carboxylic moiety.
Also,  in SPME, there are two  typical modes  of  work: (a) direct,
where  the fiber is immersed and in direct  contact with  the sample
or (b) headspace, where the fiber is  exposed to the air layer  situated
above  the sample (headspace). This second  procedure of extrac-
tion is  specially recommended for complex matrices or  volatile
compounds [46–49]. Although, the vapor pressure of  cannabinoids
is  low, both working procedures were tested  with spiked Milli-Q
water extracted during 60 min. However, peak areas obtained in the
Fig.  1.  Comparison between  different fibers  for  the direct SPME of cannabinoids.
headspace mode of operation were  lower than in direct mode, even
when the temperature was increased to 100 ◦C  (data  not shown).
Therefore, the headspace mode was discarded and further experi-
ments were performed by direct SPME.
3.1.2. Fiber coating
Nowadays, a  great variety  of  SPME fiber  coatings is avail-
able, with different polarities and  thicknesses. The best option
depends on the physico-chemical characteristics of  the analytes;
in  this study, five fibers were tested: PDMS (apolar), PDMS–DVB
and  CAR–PDMS (both semipolar), PA  (polar), and DVB–CAR–PDMS
(polar to  semipolar). All fibers were  properly conditioned as  rec-
ommended by  the manufacturer.
These experiments were carried out  by the direct SPME mode
during 40 min in 20 mL  of Milli-Q water  at  pH  3 spiked with
2 ng mL−1 of the analytes. On-fiber derivatization was  performed
after  extraction in 2  mL vials by  exposing the SPME fiber  to the
headspace of  50 mL  of  MSTFA  during 20 min at 60 ◦C.  As shown
in  Fig. 1,  the  best results were  obtained with DVB–CAR–PDMS
followed  by the PDMS–DVB fiber, while the remaining coatings
provided much lower responses, particularly for THCCOOH. One  of
the factors that  benefits extraction on the DVB–CAR–PDMS blend
fiber is the fact that its length is the  double of  the remaining ones. A
disadvantage of  this  coating (as all those containing PDMS) is a con-
tinuous bleeding of  siloxanes that  can interfere with cannabinoids
determination. Thus,  a relatively long GC  separation program needs
to be used.  Yet,  the 60  min required for  separation fit well with the
final extraction time (see Section 3.1.6) so that throughput is not
compromised.
3.1.3. Derivatization
For  the optimization of  the on-fiber derivatization step, a
Box–Behnken  response surface design was carried out in order
to  simultaneously studying the volume of  MSTFA, the time and
temperature of derivatization. This type  of experimental design
comprised a total of sixteen experiments, including  four  central
points, covering derivatization times between 10 and 30 min,  tem-
peratures between 30  and 70 ◦C and  volumes of  MSTFA between
10 and 60 mL,  selected  according to  the literature for  other analytes
determined by on-fiber SPME silylation [35–39].  SPME extrac-
tion time  was  fixed at 40 min  at  room temperature with a
DVB–CAR–PDMS fiber; the Milli-Q  sample  (20 mL), adjusted to pH
3, was spiked with 2 ng mL−1 of both compounds for all the experi-
ments.  The statistical analysis showed that none  of  the factors was
statistically (95% significance level) relevant. Hence, these factors
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Fig. 2. Response surfaces of  NaCl vs. pH for:  (a)  THC and (b) THCCOOH.
were fixed based on practical reasons: 40 ◦C (lower temperatures
may be difficult to control during warm  seasons), 10 min (method
throughput) and 50  mL  of MSTFA (based on  pipetting convenience).
3.1.4. Sample pH  and  ionic  strength
Bearing in mind the acidic character of THCCOOH (pKa = 4.68),
the sample pH  may constitute a  critical factor on  its extractability
by SPME. Moreover, the addition of  NaCl is typically employed in
order to improve the extraction efficiency of polar analytes, since
an increase of the ionic  strength in the samples can  produce a
diminution in the  solubility of  the  analytes in water, enhancing
their partitioning to other phases (SPME fiber in  this  case) [50–52].
These two factors were evaluated together, as the  literature shows
that they may interact when analytes with  acidic or basic moieties
are extracted by SPME [37]. Hence, a  Doehlert experimental design
was performed to evaluate them together. This surface response
design permits the study of  one factor at 3 levels (in this case  the
pH, between 2 and 6) and  the  other one  at 5 levels (0–28% NaCl
addition), comprising a  total of  10 experiments (including 4 repli-
cates of the central point of  the experimental domain). SPME was
performed during 40 min at ambient temperature with  20 mL Milli-
Q spiked water samples (at 2 ng mL−1). The on-fiber derivatization
was carried out as optimized in the previous section.
The response of each analyte (area) was evaluated for its sta-
tistical relevance (95% significance level). It was found that THC
is not affected by the sample pH, in  accordance with the fact that
the pKa of the phenolic group  is outside the considered pH  range.
However, the first order term related to NaCl was negative and
statistically relevant, but also the quadratic term corresponding to
NaCl was statistically significant. This is  easily visualized in  Fig. 2a,
where it is clear  that addition of NaCl decreases the extraction effi-
ciency (first-order term) and  also, that  the  drop-off is  not  linearly
correlated with  the  NaCl increase (quadratic term).
Regarding THCCOOH, its response is  both significantly and neg-
atively influenced by the pH  and  NaCl concentration. Moreover,
the interaction term between both  factors was statistically signifi-
cant, while the quadratic terms of those factors were not relevant.
As presented in  Fig. 2b, this  interaction represents that at high pH
there is no  effect of the  ionic strength, while at low pH the  increase
on NaCl reduces the  extractability of THCCOOH, showing that the
highest response is obtained at pH 2 without NaCl addition. The  fact
that NaCl plays a  relevant negative role for  both cannabinoids when
they are in the neutral form can be interpreted in slowed extraction
kinetic at higher ionic  strengths, due  to  the relatively high log Kow
of these analytes. On  the other hand the  relevance of  the sample pH
for THCCOOH is clearly associated to an enhanced extractability of
the neutral species prevailing at low pH values. Hence, acidification
of samples to pH  = 2, without salt addition was selected as  optimal
conditions for further experiments.
3.1.5.  Sample volume
A further considered factor, before the study of  extraction kinet-
ics, is the volume of sample. Theoretically, for analytes with a  high
partition coefficient, a  larger sample volume leads to higher mass
of analyte extracted to the SPME fiber and, hence, an increased sen-
sitivity [53]. Therefore, this factor was evaluated for three different
volumes fitting conventional crimp-cap vials: 10, 20  and  100 mL.
Triplicate SPME were performed with Milli-Q samples spiked at
the same level of concentration (2 ng  mL−1) extracted for 60 min in
the conditions previously optimized.
The results of these experiments showed that the  area of the
analytes did not  significantly increase with the sample volume and,
thus, 10  mL of  sample were chosen in  order to minimize sample
intake (data not shown).
3.1.6.  Extraction time and temperature
Temperature is  a  key parameter in SPME, that, in one hand,
decreases the time required to reach the  equilibrium by increasing
the diffusion process toward the fiber [53]. But, on  the  other hand,
since the extraction process is exothermic, a rise of the  temperature
results into  a  decrease of the amount of analyte extracted due to
the decrease of the  partition  coefficient [53]. Hence, in this work,
the SPME kinetics were studied at  three  different temperatures:
room temperature (22  ± 1 ◦C), 60 ◦C and 80 ◦C under the previously
optimized conditions with spiked Milli-Q samples (2 ng mL−1). The
results of these experiments were fitted to Eq. (1)  as  described in
Section 2.5, and the  kinetic plots and  parameters are  presented in
Fig. 3 and Table 2. As expected, the  time required to reach the equi-
librium decreased with  the increment of temperature. Hence, for
THC, the  equilibrium (t95)  is  reached after ca. 6.7 h,  2.7 h and 2.1  h,
when the SPME  temperatures are 22 ◦C, 60 ◦C and 80 ◦C, respec-
tively. In  the  case its metabolite, THCCOOH, the  extraction is slower,
requiring ca.  4 h at 80 ◦C, 5 h  at 60 ◦C and  more than 1 day at  room
temperature (Table 2). It should be  noted, however, that  the esti-
mation of t95 at  room temperature (22 ◦C)  for THCCOOH has a  large
uncertainty, since longer SPME times would be  required to obtain
a better prediction. Moreover, bubbles of air are  formed at room
temperature, which stick to the SPME  fiber, rendering a  larger vari-
ability. Those bubbles are  not observed at higher temperatures.
Yet, Fig. 3 also shows the second consequence of the  increase of
Table 2
Kinetics fitting parameters of SPME  at  different temperatures. See section 2.5 for
details.
THC THCCOOH
Temperature (◦C)  22 60 80  22 60 80
a 7.5e−3 1.8e−2 2.4e−2 3.5e−7 9.0e−3 1.2e−2
R2 0.99 0.94 0.94 0.97 0.99 0.90
t95 (min) 398 164 126 8.48e6 294 240
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Fig. 3. Plot  of  the SPME kinetics  at  different temperatures for  (a) THC and (b) THC-
COOH.
temperature, i.e. a decrease of the extracted amount at the equilib-
rium due to the reduced partition coefficient of the analytes toward
the  fiber. Therefore, and bearing in mind that the chromatographic
run  time is about 1 h, the SPME extraction time was set at 60 min
and  the temperature at 60 ◦C, which provides the best extraction
yield for that extraction time (Fig. 3).
3.1.7. Desorption time and carry-over effect
The time of fiber desorption in the injection port of the GC was
the  final parameter considered because a short time could cause
a  carry-over effect, as well as bad reproducibility in the peak area
and  low sensitivity.
Thus, it was tested if any carry-over was detected at a high
concentration level (4 ng mL−1)  after 3 min of fiber desorption, by
desorbing the fiber a second time. Less than 0.05% of the analytes
was detected in the second desorption, which is close to the LODs of
the method. Hence, it can be concluded that 3 min of thermal des-
orption at 250 ◦C is enough to  achieve a good transfer between the
fiber  and the chromatograph without significant carry-over at typ-
ical  environmental levels of cannabinoids, which are much lower
than  4 ng mL−1 (see Section 3.3). Nevertheless, an additional des-
orption time of 3 min was applied to avoid interferences and to
secure the correct conditioning of fiber after the SPME of complex
sewage samples.
3.2. Method performance
SPME, as other microextraction approaches, may be subject to
matrix effects due to the presence of matrix constituents, such as
dissolved organic matter, that can alter the partition coefficient
between the sample and the fiber. As a result, extraction of wastew-
ater samples is less efficient than the model ultrapure water used
to  build the calibration [53]. Therefore, this effect was investigated
with surface, raw and treated sewage water. The assay was car-
ried  out by triplicated extraction of these samples under optimal
SPME conditions. All the samples were spiked with 500 ng L−1 of
target compounds and 100 ng L−1 of ISs and the results in terms
Time/min
22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
100
500
900
Time/min
Counts THC:  3.7 ng L-1
22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
200
600
1000
m/z = 303.30
Time/min
22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.50
4000
8000
m/z = 389.30 (IS) 
Counts
Counts
m/z = 386.25 
Time/min35.0 36.0 37.0 38.0 39.0
35.0 36.0 37.0 38.0 39.0
1000
3000
Time/min
Counts
m/z =  371.25 
35.0 36.0 37.0 38.0 39.0
500
1000
m/z = 473.25
1000
3000
m/z = 476.25 (IS)
Counts
Counts Time/min
THCCOOH:  23.5 ng L-
1
THC:  3.7 ng L-1
THC-d3
THCCOOH:  23.5 ng L-1
THCCOOH-d3
Fig.  4.  Chromatogram of  a treated wastewater sample (no. 3 in  Table 4)  showing
the  quantification and  first  qualifier ion  of  the analytes and  quantification ion for
the  internal standards (100 ng L−1).
Table  3
Performance figures of the analytical method.
THC THCCOOH
LOD  (ng  L−1)a 1.0 2.5
LOQ  (ng L−1)b 3.3 8.3
R2  c 0.9998 0.9998
Truenessd
Raw  wastewater 104  112
Treated  wastewater  98 92
Surface  water 94 96
Precision  (%RSD)
Raw  wastewatere 8.5% 14.7%
Treated  wastewatere 7.7% 1.3%
Surface  watere 1.4% 2.2%
Milli-Qe 0.6% 2.5%
Milli-Qf 5.0%  10%
a S/N = 3 (from raw wastewater).
b S/N  = 10 (from  raw wastewater).
c 5–1000  ng L−1 calibration with 100  ng L−1 of ISs.
d As  % relative recovery, calculated for  samples spiked at  500 ng L−1 level and
containing  100 ng L−1 of  ISs  (n = 4).
e Samples  spiked  at 500  ng L−1 level and  100  ng L−1 of ISs (n  =  4).
f Samples  spiked  at 50 ng L−1 level and 100  ng L−1 of ISs  (n =  4).
of  area compared to  ultrapure water samples spiked at the same
concentration level, after non-spiked sample response subtraction.
This  assay showed a reduction of ca. 30% in signal with wastewa-
ter  samples for both compounds (data not shown). Nevertheless,
matrix effects were successfully corrected with the deuterated ISs.
Hence, as  shown in Table 3, good trueness and precision values
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Table  4
Concentrations (ng L−1) of  THC and THCCOOH detected in the samples (n = 3).
Sample no. THC THCCOOH
Raw wastewater
1 35 ± 4 126 ± 5
2 14  ± 2  50 ±  4
3  15.1 ±  0.1 133 ± 1
4 12  ± 2  153 ± 21
Treated  wastewater
1  7.6 ±  0.7  <LOQ
2  4.8 ±  0.5  28 ± 4
3 3.7  ±  0.2 24 ± 2
4  4.7 ±  0.2  18.3 ±  0.3
Surface  water
1  3.7 ±  0.4  10 ±  1
2  <LOQ 9.5  ±  0.5
were obtained, with relative recoveries in the 92–112% range and
RSD  values lower than 15%. These relative recoveries are obtained
by  the internal standard calibration method after subtraction of
the  non-spiked sample area ratios. Moreover, the method exhib-
ited  an excellent linearity, with determination coefficients higher
than  0.9998 in the LOQ–1000 ng L−1 range. Detection (LODs) and
quantification limits (LOQs) were calculated for a  signal-to-noise
(S/N)  of 3 and 10, respectively, following the Eurachem recom-
mendations [54], from an influent wastewater sample. The values
attained can be regarded as satisfactory (Table 3), being slightly
higher than those obtained by SPE and GC–MS/MS [34]. Regarding
methods based on SPE and LC–MS/MS, there is  a  variety of reported
LOD/LOQs. Most authors report LOQs at  the mid-ng L−1 range (ca.
10–100 ng L−1)  [6,17,26], while a  couple of authors reporting them
at the 0.5–2 ng L−1 [25,55] and one publication shows LOD of
2500  ng L−1 for THCCOOH in raw wastewater [30].
3.3. Application to real samples
The  developed method was finally used to evaluate the  pres-
ence  of cannabinoids in grab sewage samples of a  WWTP, taken
on  four different days. As presented in Table 4, THC and THCCOOH
were detected in all influents in the 12–35 ng  L−1 and 50–153 ng L−1
ranges, respectively. Both compounds were still detected after the
WWTP treatment, but at lower concentrations: 3.7–7.6 ng L−1 of
THC,  and bellow the LOQ to 29 ng L−1 of the  metabolite. More-
over,  two samples of  surface water were collected downstream
the sewage treatment plant, showing still detectable amounts of
the  cannabinoids (Table 4). A chromatogram of  one of the effluent
wastewater samples is presented in  Fig. 4.
In reference to raw wastewater samples, our results are in  con-
cordance with published European data [8,25], including Spain
[6,9,17,34,56]. However, the  concentrations detected in treated
sewage are higher than several studies in Europe [8,18,25] where
the  metabolite is mainly not  detected, but similar to the values
reported in the east of Spain [9,17,55]. The same trend is  attained
for  surface water, as THC is  not detected [18] or detected at very low
concentrations (less than 4  ng L−1 in several Italian rivers [57]), in
Europe, whereas concentrations reported in the northeast of Spain
are  more similar to those found in this work, but still lower [9,17].
It  should be noted, however, that many published methods do not
provide the adequate LOQs for the measurement of cannabinoids
in  surface water, or they are modified by  increasing the sample
volume up to 1 L to decrease them [57].
4. Conclusions
This study presents the first method based in SPME on-fiber
derivatization combined with GC–MS to determine trace levels of
two  cannabinoids in water samples. After a  careful optimization, a
SPME method that can reach LODs at the low ng L−1 level, with good
precision and accuracy is  proposed. Compared to other published
methods based on SPE and LC–MS/MS it has  several advantages,
viz.: lower sample intake (just 10 mL), solventless extraction, lower
investment required on instrumentation, full unattended automa-
tion being possible, and low LODs achieved. On the other hand, the
main  drawback of the  proposed method is  that it is  limited to the
two  main cannabinoid compounds, whereas SPE based methods
permit  the determination of several drugs simultaneously.
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 First  SPME  method  for determina-
tion  of  amphetamines  and  ecstasy  in
(waste)water.
 In-sample  simultaneous  derivatiza-
tion  and  extraction  with iso-butyl
chloroformate.
 Wastewater  (100  mL): LODs:
0.4–2  ng L−1, RSD  < 15%;  recoveries:
84–114%.
 Urine  (1  mL):  LODs:<1  g L−1,
RSD  < 11%; recoveries:  98–110%.
 Solvent-free  and  fully  automatable
method.
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a b  s  t r a  c  t
A solid-phase microextraction  (SPME) method  for  the  determination of ﬁve amphetamine  type  stimu-
lants  (ATSs) in water and  urine  samples is  presented.  Analytes  were  simultaneously  derivatized  with
iso-butyl  chloroformate  (iBCF)  in the aqueous sample  while being  extracted, improving  in this  way the
extractability  of  ATSs  and  permitting their determination by  gas chromatography–mass  spectrometry
(GC–MS).  The  SPME procedure was carefully  optimized  in order  to achieve  adequate  limits of detection
(LODs)  for  environmental  concentrations.  Hence, different operational parameters were  considered:  type
of  SPME coating,  ionic  strength,  basic  catalyzer  and  derivatizing  agent  amount,  extraction  time  and  tem-
perature.  The ﬁnal SPME procedure consists into the  extraction  of  100 mL of sample  containing  2 g  of
dipotassium  monohydrogen  phosphate  trihydrate  and  100 L of iBCF (1:1 in  acetonitrile),  for  40 min at
60 ◦C  with  a  polydimethylsiloxane-divinylbenzene  (PDMS-DVB) ﬁber. Under  these conditions,  LODs in
wastewater  ranged  from 0.4 to 2 ng L−1, relative recoveries  in  the  84–114% range  and  relative  standard
deviations (RSD) lower  than  15%  were  obtained.  The application  of the  method to wastewater  and  river
water  samples  showed the  ecstasy  ATS,  3,4-methylenedioxymethamphetamine  (MDMA), as  the most
frequently  detected, followed  by  methamphetamine,  in concentrations  around  20 ng  L−1.  Finally, the
method  was downscaled  and  also  validated  with  urine  samples, proving  its good performance  with  this
matrix too:  RSD <  11%,  recoveries  in the  98–110% range  and LODs  lower  than 0.1 g  L−1.
© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
∗ Corresponding author. Tel.: +34 881814263/+34 881816035;
fax:  +34 881816027.
E-mail address: jb.quintana@usc.es (J.B. Quintana).
1. Introduction
Amphetamines, including amphetamine (AMP) and metham-
phetamine (MAMP), and ecstasy, normally containing 3,4-
methylenedioxymethamphetamine (MDMA), but sometimes also
the ethylated (MDEA) or demethylated analogs (MDA), were among
the most popular illicit drugs in  the discos during the 90s due to
0003-2670/$ – see front matter ©  2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2013.02.001
III. METODOLOGÍA DESARROLLADA 
 
194 
76 I. Racamonde et al. / Analytica Chimica Acta 770 (2013) 75– 84
their low price and potent hallucinogenic effects, as stimulants
of the central system nervous [1,2]. Although their consumption
has declined in the last years, still today, they remain among the
most frequently consumed illicit drugs. For  instance, 5.3 tons of
amphetamine-type stimulants (ATSs) were seized in Europe in
2009 [1]. The 2011 Annual Report of the European Monitoring Cen-
tre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) also shows that around
1.5 million people in Europe between 15 and 34 years (1.1% of the
population in that age) have consumed amphetamines (AMP or
MAMP)  in the last year [1]. Data about ecstasy consumption are very
similar to those of amphetamines, with about 1.4% of  consumers
in Europe during last year in  the same range of age. It must be
born in mind that amphetamines are also frequently encountered
in ecstasy pills together with MDMA,  MDEA and MDA  [1].
ATSs  are mainly excreted unmetabolized in  the urine, as intact
drugs [3]. Then, they are disposed in  the sewage system and there-
fore, ATSs can reach surface water and even drinking water due
to incomplete removal at conventional water treatment plants, as
it has been demonstrated in several works [4–8]. Thus, ATS con-
centrations in environmental waters are  typically at the low ng L−1
level [9,10]. Therefore, their determination in environmental sam-
ples requires a preconcentration step. Normally, this is achieved by
solid-phase extraction (SPE) [6,7,11–19]. Then, analytes are sep-
arated and determined by liquid chromatography–tandem mass
spectrometry (LC–MS/MS) [6,7,11–18] or, less frequently, by gas
chromatography–tandem mass spectrometry (GC–MS/MS) [19].
The disadvantages of the published methods include those arising
from the use of SPE, e.g. moderate waste of organic solvents and
possibility of clogging of the sorbent bed with complex samples.
Also, in the case of LC–MS/MS, strong signal suppression leading to
increased limits of detection and quantiﬁcation (LODs and LOQs)
with complex samples is frequently encountered, further hindered
by the low m/z  values of both precursor and products ions, which
may result in problems for positive identiﬁcation due to isobaric
compounds altering transition ratios [18,20,21].
In this work, we propose a  method for the determination of
amphetamines and ecstasy substances in water samples by means
of solid-phase microextraction (SPME) combined to GC–MS. SPME
is a good alternative to SPE, as it can be easily automated at-line
to GC–MS and eliminates solvent usage, being thus, a more envi-
ronmentally friendly extraction technique and avoiding exposure
risks to analysts [22,23]. On the other hand, GC–MS is an affordable
alternative to LC–MS/MS, widely available in routine laboratories.
Moreover, the combination of SPME and GC–MS has been success-
fully employed for the determination of several pharmaceuticals at
trace  concentrations in water samples [23–27], and recently also
for cannabinoid compounds [24]. In fact, several publications are
already available for the SPME of ATSs in  biological ﬂuids, provid-
ing good performance ﬁgures, although with too high LODs to be
applicable for environmental samples [28–35]. Therefore, the SPME
method was optimized and validated in order to achieve the desired
LODs and applied to the analysis of real water samples of inﬂuent
and efﬂuent wastewater and surface water. Besides, as the deter-
mination of these substances in biological ﬂuids is  also of interest,
particularly in urine [29–32,36], the developed method was further
validated with that matrix.
2.  Experimental
2.1. Materials and chemicals
(±)-Amphetamine (AMP), (±)-methamphetamine (MAMP),
(±)-3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA), (±)-3,4-methylene-
dioxymethamphetamine (MDMA), (±)-3,4-methylenedioxyethyl-
amphetamine  (MDEA) and their corresponding deuterated
compounds used as surrogated internal standards (ISs) were
purchased from Cerilliant (Round Rock, TX, USA) as 1 mg mL−1 and
0.1 mg  mL−1 solutions in methanol, respectively. The structure
of the analytes and position of the deuterium atoms in  the ISs
is presented in  Table 1. Iso-butyl chloroformate (iBCF) 98%, and
dipotassium monohydrogen phosphate trihydrate were purchased
from Sigma–Aldrich (Milwaukee, WI,  USA). Ultrapure water was
obtained from a  Milli-Q Gradient A-10 system (Millipore, Bedford,
MA, USA). LC-grade acetonitrile was supplied by Merk (Damstardt,
Germany).
A manual ﬁber holder and SPME ﬁber assemblies were pur-
chased from Sulpelco (Bellefonte, PA, USA). The ﬁbers used
in this study were poly(dimethylsiloxane) (PDMS, 100 m
ﬁlm thickness), polyacrylate (PA, 85 m ﬁlm thickness),
Carboxen–poly(dimethylsiloxane) (CAR–PDMS, 75 m ﬁlm thick-
ness) and poly(dimethylsiloxane)–divinylbenzene (PDMS–DVB,
65 m ﬁlm thickness). All the ﬁbers were thermally conditioned
as recommended by the supplier.
2.2. Solutions
A  mixed stock solution of the ﬁve analytes was  prepared by
dilution of the individual stocks until obtaining a  concentration
of 20 mg  L−1 in acetonitrile and stored in  the dark at −20 ◦C. For
the deuterated compounds, a mixed stock solution of 2 mg L−1
was prepared from the individual commercial solutions. Subse-
quently, several standard mixtures were prepared at different
concentrations by  dilution of the mixed stock solution with acetoni-
trile. Solutions were renewed approximately about every month,
although no degradation of ATSs was  observed. These solutions
were then used to spike Milli-Q and other water samples for cali-
bration, optimization and validation experiments. Spiking volumes
were kept to  a maximum of 100 L to  avoid the ACN content in the
sample being higher than 0.2%.
The pure derivatization agent, iBCF, was diluted 1:1 (v:v) and
1:10 (v:v) in  acetonitrile. This permits the use of a convenient vol-
ume  (100 L) to minimize errors during the pipetting process and
improves the solubility of iBCF in  water.
2.3. Samples
The wastewater samples used along this study were obtained
from a wastewater treatment plant (WWTP) serving an urban pop-
ulation around 130,000 inhabitants, located in the northwest of
Spain. The WWTP  consists of a  primary and secondary activated
sludge treatment. Moreover several river water samples were col-
lected in  the proximities of the point of discharge of the WWTP  (ca.
5  km downstream) to evaluate the presence of ATSs after the waste-
water treatment. Grab samples were collected in  1 L amber glass
bottles, previously washed with methanol and ultrapure water and
rinsed with the sample. They were ﬁlled up completely and stored
at 4 ◦C in  the fridge. All the samples were analyzed prior 12 h after
sampling.
Drug-free urine samples were collected from a healthy volun-
teer and kept in a sterile vessel at 4 ◦C until their use.
Before analysis, samples were ﬁltered through 0.45 m nitro-
cellulose ﬁlters (Millipore, Milford, MA,  USA) to  remove particulate
matter.
2.4. Solid-phase microextraction procedure
Several SPME parameters were tested during method develop-
ment. Under the ﬁnal optimized conditions, the procedure for ATSs
determination in  water samples was  as  follows: 100 mL of water
previously ﬁltered and spiked with the deuterated ISs (100 ng L−1)
was introduced into a  120 mL  vial containing 2 g of K2HPO4·3H2O
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and a PTFE-coated stir bar. Subsequently, 100 L of  iBCF (1:1) were
added and the vial was crimp-sealed with a  PTFE-coated septa alu-
minum cap. The solution was stirred for ca. 1 min  to  complete
the dissolution of K2HPO4 and assure a  good mixture and then,
the PDMS-DVB SPME ﬁber was introduced in  the stirred sample
(600 rpm) during 40 min  at 60 ◦C for extraction. Finally, the ﬁber
was retracted and thermally desorbed in  the injection port of the
GC–MS at 250 ◦C during 3 min  for separation and determination of
analytes. In the case of urine, samples were diluted 10-fold with
Milli-Q water prior extraction and 10 mL  of these diluted samples
were used within 10 mL  vials. Consequently, the amounts of ISs and
reagents was scaled down, so that 0.2 g of  K2HPO4·3H2O  and 100 L
of iBCF solution (1:10) were used in this case, whereas the rest of
the procedure remained the same.
2.5. Gas chromatography–mass spectrometry
An Agilent (Wilmington, DE, USA) 7890A gas chromatograph
connected to a quadrupole type mass spectrometer (Agilent
MSD5975C), furnished with an Agilent HP-5MS capillary column
(30 m × 0.25 mm i.d., df: 0.25 m),  was used. The carrier gas was
helium (99.999%), kept at a  constant ﬂow of 1.0 mL  min−1.  The GC
oven was programmed as follows: 90 ◦C (held for 3  min), ramped
ﬁrstly at 25 ◦C min−1 to 130 ◦C, then at 2 ◦C min−1 to  220 ◦C and
ﬁnally at 30 ◦C min−1 to 280 (held for 5 min). The mass analyzer,
equipped with an electron-impact (EI) ionization source, was  oper-
ated in the selected ion monitoring (SIM) mode. Ionization source,
mass analyzer and transfer line temperatures were set at 230, 150
and 280 ◦C, respectively. SPME ﬁbers were desorbed at 250 ◦C for
3 min, keeping the injector in the splitless mode during that time.
The retention times and m/z  values used for quantiﬁcation and
conﬁrmation of analytes and ISs are  compiled in Table 1.
2.6.  Software and calculations
The  GC–MS system was operated with the Agilent Chemstation
E.02 software. Experimental design creation and analysis was  per-
formed with the Statgraphics Centurion 16.1 software (Statpoint
Technologies, Warrenton, VA, USA).
SPME kinetics were ﬁtted with Graphpad Prism 5  (La Jolla, CA,
USA) to Eq. (1), as proposed by Chen and Pawliszyn [37], applying
the same approach than in our previous work [24]:
A  = Amax(1 − e−at) (1)
where  A is the area of analyte at a determined extraction time, Amax
is the area of analyte when the equilibrium is  reached (at t = ∞), a
is  the kinetic constant, and t  is  the extraction time.
Moreover, the time needed to reach the equilibrium, deﬁned as
the time required to reach 95% of  Amax (t95), can be calculated as
[37]:
t95 =
2.996
a
(2)
3.  Results and discussion
3.1.  Derivatization
ATSs are polar compounds containing an amine in their struc-
ture (see Table 1). For that reason, it is necessary to carry out a
derivatization reaction prior to their GC–MS determination. One of
the  typical derivatization reactions for ATSs is silylation [19,38–40].
Although silylation reactions are  not compatible with aqueous
media, such inconvenience may  be circumvented in  SPME by
performing ﬁrst the extraction and subsequently the derivatiza-
tion, by exposing the ﬁber to  the vapors of  the silylating agent
(on-ﬁber derivatization) [23,24,26,27].  Such derivatization strat-
egy was  tested, however, it produced unsatisfactory results (very
low SPME extraction yields) because of the polar character of non-
derivatized analytes (data not shown). An alternative in order
to enhance the SPME extractability of amines and achieve their
derivatization in  a  single step is the use of an acylation agent to
produce the carbamate derivative [23,25,30,41–43], as that reac-
tion is  fast under basic pH conditions, even at room temperature.
Among the different acylating agents, alkyl chloroformates have
been proven as efﬁcient reagents for SPME of ATSs from biological
samples [29,43,44]. Thus, the simultaneous extraction and deriva-
tization of ATSs with iBCF was  considered in this work.
The  reaction of ATSs with iBCF introduces an iso-butyl carba-
mate group in the molecule, resulting into an increase of 100 Da  in
the derivative respecting the molecular weight of the ATS. How-
ever, the molecular ion of those derivatives is  not detected in the
EI  mass spectra or  its abundance is very low (Fig. 1). Instead, the
ionized molecule yields two  intense ions due to its split in  two
parts. Hence, one of the ions produced corresponds to the aro-
matic radical ion, a  benzyl ion in the case of AMP  and MAMP,  with
m/z 91 (Fig. 1a), or the corresponding 3,4-methylenedioxy-benzyl
ion,  with m/z 135, characteristic of the three ecstasy derivatives
(Fig. 1b). The second ion corresponds to the other part of the
molecule, with an m/z value characteristic on the N-substituent:
m/z 144 for AMP  (Fig. 1a) and MDA, m/z 158 for MAMP and MDMA
(Fig. 1b) and m/z 172 for MDEA. Other typical ions observed in the
spectra are the iso-butyl ion (m/z 57) and those arising from the
McLafferty rearrangement mediated loss of the iso-butyl group, as
e.g.  m/z 102 in  the case of MDMA  (Fig. 1b). The most abundant and
speciﬁc m/z ions were employed for quantiﬁcation, with two  addi-
tional ions being recorded for conﬁrmative purposes (one in  the
case of ISs) as summarized in Table 1.
3.2. Optimization of SPME
3.2.1.  Selection of ﬁber coating and extraction mode
Several SPME methods for the determination of ATSs in  urine
samples have been proposed. The typical ﬁber coating used in
the literature is PDMS [28–32,43,45,46]. In spite of the fact that
the SPME coating plays a very relevant role in order to  obtain
the best extraction yield, this is a parameter not being typically
considered in  forensic analysis. However, the analysis of environ-
mental samples requires a very demanding sensitivity. Therefore,
in this work, four SPME ﬁbers of different polarities were tested, viz.
PDMS, PDMS-DVB, CAR-PDMS and PA. This was performed by direct
SPME of 10 mL  Milli-Q water samples spiked with 2 ng mL−1 of each
analyte, 100 L of iBCF (1:10) and 0.035 g of dipotassium monohy-
drogen phosphate trihydrate, into 10 mL  vials. Each mixture was
stirred at 400 rpm during 10 min  prior to ﬁber introduction. Then,
the SPME ﬁber was submerged in the sample for extraction dur-
ing 40 min, under magnetic stirring, and ﬁnally introduced in  the
GC–MS injector (for 3 min  at the temperature recommended by the
manufacturer) for analytes desorption and determination. These
experiments were carried out in triplicate with each type of ﬁber.
As shown in Fig. 2,  CAR-PDMS and PDMS-DVB ﬁbers produced the
best results, yielding similar areas for all analytes but MDEA. For
that compound, the PDMS-DVB ﬁber produced a six-fold higher
response than CAR-PDMS.
In a  second assay, the two SPME modes, direct immersion and
headspace (HS), were compared. Direct immersion was performed
as describe above, while for HS-SPME experiments, the only differ-
ences were the use of a 20 mL  vial, in  order to  have a  ca. 10 mL
headspace for the ﬁber to  be exposed to  the HS, and the fact
that extraction was  performed both at room temperature and at
100 ◦C in order to promote the migration of analytes to  HS. More-
over, in the case of the HS mode, addition of NaCl (25%) was
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Fig. 1.  EI-MS fragmentation pathway of (a) AMP  and (b) MDMA derivatives.
also considered. These experiments were accomplished in  trip-
licate with the previously identiﬁed two best ﬁbers: PDMS-DVB
and CAR-PDMS. The results of these experiments are presented in
Fig. 3, excluding room temperature HS-SPME that provided very
low responses. HS-SPME provided the best extraction yield for
the lighter analytes, AMP  and MAMP,  with 1.2–2.8 times higher
response than direct SPME, which even increased to  ca. 5 times
higher areas if NaCl is added. On  the other hand, for ecstasy
related ATSs, direct SPME provides a  3–15 better yield than HS-
SPME, without NaCl. This can be  attributed to the lower vapor
pressure of these analytes compared to AMP  and MAMP.  Addi-
tion of NaCl improved the efﬁciency of  HS-SPME for these three
ATSs (Fig. 3), but still provided lower results than direct SPME
for MDMA,  and particularly MDA  (ca. 7  times lower). However,
the combination of NaCl and high temperatures in  HS experi-
ments resulted into the SPME ﬁber being degraded and even the
steel needle being oxidized after some experiments, reducing ﬁber
life and response over time and leading to worse reproducibility.
Fig. 2. Relative response obtained with the different SPME coatings (n = 3,  data
normalized to the PDMS-DVB ﬁber).
In view of these results, direct (immersion mode) SPME with the
PDMS-DVB was selected for further optimization.
3.2.2. Optimization of aqueous derivatization SPME parameters
A  Box–Behnken experimental design [47] was employed in
order to simultaneously evaluate the effect of NaCl, buffer, and
derivatization agent concentration. With this type of design, ﬁf-
teen experiments (including three central points) were carried
out according to  the following experimental domain: 0–30% NaCl,
10–100 mM dipotassium monohydrogen phosphate, and 0.01–0.1%
iBCF. A  basic medium is necessary in  order to  catalyze the derivati-
zation reaction, by increasing the pH at values higher than 9 [43,44].
Hydrogen carbonate or carbonate buffers are typically employed
with chloroformate reagents for this purpose in  the literature
[29,32,43,44].  However, those buffers promote bubble formation
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Fig. 4. Global desirability function plot.
in the solution, due to the release of  CO2,  and, thus, a  phosphate
buffer was used instead, as it has proven as a good alternative [48].
All the experiments were carried out with 10 mL  of  inﬂuent
wastewater samples (fortiﬁed at 2 ng mL−1 with the analytes),
10 min  of pre-agitation and 40 min  of direct SPME. A  real waste-
water sample was used in this case as we  have previously observed
that real samples may  need higher amounts of buffer or derivatiza-
tion agent, due to other organic substances present in real samples
competing with the analytes [48].
The responses (peak area of each compound) were evaluated
and the results are schematically presented in  Table 2. The statis-
tical analysis based on the standardized main effects and ANOVA
(95% conﬁdence level) [47] showed that NaCl was  the most rele-
vant factor, exerting a statistical signiﬁcant negative effect on the
response for all ATSs. Its second order term (AA) was also signiﬁcant
and positive, which means that the effect of NaCl is not linear but
close to an exponential decay. Hence, it is  clear that the increase of
ionic strength reduces the extractability of  these polar analytes. The
phosphate concentration was positive for all analytes and statisti-
cally signiﬁcant for AMP, MAMP  and MDA, showing a  signiﬁcant
curvature for AMP (Table 2). The last considered factor (%iBCF) was
only statistically important for the amphetaminic compound, AMP
and  MAMP,  being negative and not linear. Therefore, for both buffer
and iBCF concentrations, the maximal responses are obtained at
intermediate values. In the case of the buffer, this can be inter-
preted as a competition between the positive effect of increasing
the basic catalyzer concentration and the salting-in effect, due to
the increase of phosphate and potassium ions in solution. In  the
case of iBCF, the explanation is related to the aqueous solubility
of this reagent, as, on the one hand, higher concentrations improve
the derivatization but on the other hand, there is a point where iBCF
is  not further soluble in water, producing a small organic phase that
competes with the SPME coating for the extraction of analytes.
Besides  the main effects of each factor, relevant interactions
were detected between salt and buffer concentrations (AB) for
AMP, and between salt and iBCF concentrations (AC) for MDEA
(Table 2). Those interactions are interpreted as a  more relevant neg-
ative effect of NaCl at low concentrations of buffer or iBCF, for AMP
and MDEA, respectively.
Given  the complex behavior observed, a  multiple response
optimization strategy was performed in  order to get the best com-
promise conditions, by means of a desirability function [47,49].
The maximum overall response (desirability = 0.95) was  obtained
with no salt addition, 100 mM K2HPO4 and 0.045% of iBCF (Fig. 4).
Yet, for practical considerations (easiness of  pipetting and weigh-
ing) and no relevant difference in the value of  desirability function
Fig. 5. Effect of the sample volume on the SPME response (n = 3, data normalized to
10 mL).
the ﬁnally selected operational parameters were: no salt addition,
87.6 mM  of K2HPO4 (equivalent to 0.2 g of dipotassium monohy-
drogen phosphate trihydrate for 10 mL  of sample) and 0.05% iBCF
(100 L  of iBCF (1:10)). Fig. 4 shows the overall desirability func-
tion plot (at 0% NaCl) where it can be observed that the desirability
in this area is  also good. Actually, the ﬁnally adopted conditions
produce a  desirability value of 0.93.
Finally, the need of pre-stirring was evaluated by perform-
ing triplicated 40 min  extractions under the previously optimized
conditions, with and without the 10 min  pre-stirring step. Both
experiments provided no signiﬁcant difference in  the area of the
derivatized ATSs (data not shown). Hence, the derivatization pro-
cess between the analytes and iBCF occurs very fast or is completed
in the ﬁber during extraction, as actually, no traces of underiva-
tized compounds were detected in the chromatogram. Therefore,
the pre-stirring time was  not further employed, simplifying and
speeding up the SPME procedure.
3.2.3.  Sample volume
The  effect of increasing the sample volume was investigated
with 10, 20 and 100 mL  of Milli-Q samples spiked at the 2 ng mL−1
level with the analytes under the previously optimized conditions
(n = 3) with an extraction time of 40 min. Those sample volumes
were selected as to ﬁt  typical crimp cap vials keeping the headspace
volume low. As shown in  Fig. 5, although not proportional to  the
sample volume, the increase of sample volume results in higher
amounts of ATSs extracted. Hence, the sensitivity gain was  only
moderate for the most polar analytes ca. 30% for AMP  with 100 mL
compared to 10 mL,  but it is  was more important for the least polar
ATSs: ca. 2.6 times higher response for MDEA (Fig. 5). Therefore,
100 mL  were ﬁnally employed in order to  decrease the LODs.
3.2.4. Temperature and extraction time
Bearing in mind the dependence between temperature and
extraction kinetics, these factors were evaluated together. The
extraction proﬁle was studied by SPME of spiked Milli-Q water
(200 ng L−1) under the previously optimized conditions in  the
20–240 min  range at three temperatures: 22 ◦C (room tempera-
ture), 60 ◦C and 80 ◦C. Thus, the results were ﬁtted to Eq. (1) and
the time needed to reach the equilibrium (t95)  calculated. The R2
values obtained were higher than 0.9, except for room temperature
(Table 3). That was due to the fact that equilibrium is far from the
maximum extraction time considered, so that predicted t95 for that
temperature are only indicative values. In particular, in  the case of
MDEA, Eq.  (1) parameters could not be  calculated due to a very bad
ﬁt.
As expected for equilibrium extraction techniques, as SPME,
an increase in the temperature resulted in  less amount of ana-
lyte extracted (see Amax in Table 3), whereas the time to  reach the
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Fig. 6. SPME kinetic plots for AMP  and MDMA at  different extraction temperatures.
equilibrium decreased (t95 in  Table 3) [37]. This is  also exemplary
presented in Fig. 6 for AMP  and MDMA.  However, it is  clear that even
at  80 ◦C the time needed to reach the equilibrium was longer than
1.5  h for all compounds and in  that case the amount of polar ana-
lytes extracted would be much lower than at lower temperatures,
even when the equilibrium is  not reached (see the plot for AMP  in
Fig.  6). Hence, in order to keep a reasonable method throughput, the
SPME time was ﬁxed at 40 min  (non-equilibrium SPME). This time is
shorter than the chromatographic time, allowing one sample being
prepared while the previous one is analyzed at the GC–MS. For that
extraction time, the temperature selected was 60 ◦C, as it provides
the  best extraction yield for all analytes as predicted from Eq. (1)
and  as  it can be visualized for AMP  and MDMA  in  Fig. 6.
3.2.5.  Carry-over effect evaluation
The carry-over effect was tested by performing two consecutive
ﬁber desorptions after the SPME of a  Milli-Q sample spiked at a
high concentration level (2 ng mL−1). As no traces of the analytes
were detected in the second desorption, it is evident that 3 min
are enough for complete desorption of ATSs. However, SPME ﬁbers
were  desorbed for three additional minutes before the next extrac-
tion,  in order to  assure the elimination of other matrix constituents
that could remain on the ﬁber.
3.3. Method performance
3.3.1.  Water samples
The  different performance ﬁgures of the SPME-GC–MS method
were evaluated. Thus, the linear range was studied by duplicated
extractions in the LOQ-500 ng L−1 range (ISs at 100 ng L−1). As pre-
sented in  Table 4, the determination coefﬁcients (R2)  were higher
than 0.994 for the whole set of analytes.
The precision was  ﬁrst evaluated by extractions of Milli-Q water
(n = 6) spiked at the 50 ng L−1 level, providing RSD values between
2.7 and 7.1% (Table 4). The same study was repeated with river
and wastewater samples spiked at 100 ng L−1 (n = 4), where the
RSD values were still lower than 15% (Table 4). The precision
obtained is  comparable to  data reported in SPE based methods.
[6,11,14–16,18].
On the other hand, it is  well known that SPME is  susceptible
of matrix effects, resulting in lower extraction efﬁciencies with
real matrices than with model Milli-Q water [22]. Hence, the true-
ness of the method was  studied by spiking river and wastewater
(100 ng L−1 of both analytes and ISs) and calculating the relative
recoveries from the calibration in Milli-Q (n = 4), after subtracting
the amount of analytes detected in  the unspiked samples. Relative
recoveries, without IS correction, were close to  50% in the worst
case, inﬂuent wastewater (data not shown) conﬁrming the occur-
rence of matrix effects. However, the use of the isotopically labeled
ISs  granted the adequate trueness, with relative recoveries in the
84–114% range (Table 4). In general terms, it can be concluded
Table 2
Experimental domain of the Box–Behnken design and relative effects (positive or negative) of each factor and second order terms.
Factors % NaCl (A) K2HPO4 mM (B) % iBCF (C) Second order terms
Low level 0 10 0.01
Central level 15 55 0.055
High level 30 100 0.1 AA BB CC AB AC BC
AMP −* +* −* + −* −* −* + −
MAMP  −* +* − +* − −* − − −
MDA  −* +* − +* − − − − −
MDMA  −* + − +* − − − − −
MDEA  −* + + +* − − − −* −
Selected  conditions 0  87.6 0.05
* Statistically signiﬁcant factor (95% of conﬁdence level).
Table  3
Kinetics ﬁtting parameters of SPME at  different temperatures. See Section 2.6 for details.
Compound Amax a t95 (min) R2
22 ◦C 60 ◦C 80 ◦C 22 ◦C 60 ◦C 80 ◦C 22 ◦C  60 ◦C 80 ◦C 22 ◦C 60 ◦C 80 ◦C
AMP  8.2E + 6 3.3E +  6  1.9E +  6  4.4E − 3 2.7E − 2 2.9E − 2 684 111 100 0.87 0.96 0.98
MAMP  1.3E + 6 1.0E +  6 6.9E +  5  7.5E − 3 1.5E − 2 1.8E − 2 397 199 164 0.81 0.94 0.99
MDA 3.4E  + 6 1.8E +  6  1.1E +  6  6.0E −  3 1.8E − 2 2.1E − 2 496 165 138 0.84 0.98 0.99
MDMA 9.6E  + 5 8.2E +  5  5.2E +  5  7.9E − 3 1.1E − 2 1.4E − 2 377 273 214 0.97 0.96 0.99
MDEA a 9.1E +  6  6.9E +  6 a 8.40E − 3  8.9E − 3 a 356 333 a 0.90 0.99
a Not calculated due to poor ﬁtting.
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Table  4
SPME-GC–MS performance ﬁgures for environmental water samples.
Compound R2a LODb (ng L−1) LOQb (ng L−1) Relative recoveriesc (%) Precision d (% RSD)
Inﬂuent Efﬂuent River Milli-Q Inﬂuent Efﬂuent River
AMP  0.9940 2.0 6.8 103 91 111 7.1 6.8 0.7  2.5
MAMP 0.9976 0.5 1.7 84 105 95  2.9 14.2 3.1 1.4
MDA 0.9992 1.0 3.4 100 114 113 2.7 2.9 6.9 5.5
MDMA 0.9977 0.8 2.6 107 94 92  3.7 5.7 3.4 9.0
MDEA 0.9994 0.4 1.4 102 103 92  6.9 2.7 1.5 1.3
a Calibration levels: 10, 20, 50, 100,  200, and 500 ng L−1 (ISs: 100 ng L−1).
b LOD and LOQ calculated as S/N = 3 and S/N =  10, respectively from inﬂuent wastewater.
c ISs corrected relative recoveries. Samples spiked at  100 ng  L−1 level (n =  4).
d Samples (n = 4) spiked at 100 ng L−1 level, except Milli-Q water (n =  6,  50 ng  L−1).
Table 5
SPME-GC–MS performance data for urine samples. N.B.: all concentrations are referred to  undiluted urine.
Compound R2a LODb (ng mL−1)  LOQb (ng mL−1) Relative recoveryc (%) Precisionc (% RSD)
5 ng mL−1 50 ng mL−1 5 ng mL−1 50 ng mL−1
AMP 0.9998  0.03 0.10 110 99 4.3 4.2
MAMP 0.9996 0.01 0.04 107 103 0.9 3.4
MDA 0.9998 0.09 0.30 100 101 2.1 4.0
MDMA 0.9996 0.04 0.15 105 98 2.4 5.1
MDEA 0.9980 0.02 0.06 111 107 2.7 10.2
a Calibration levels: 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100 and 500 ng mL−1 (ISs: 50 ng mL−1).
b LOD and LOQ calculated for S/N = 3 and S/N =  10, respectively.
c Internal standard corrected values (n =  4).
that these recoveries are comparable or  superior to other published
methods for ATSs determination in water [7,11–13].
LODs and LOQs were determined with spiked wastewater sam-
ples, for a signal to noise of  3 and 10, respectively. As presented
in Table 4, LODs in the 0.4–2 ng L−1 and LOQs in the 1.4–6.8 ng L−1
were obtained (Table 4). These LODs are similar or better than those
obtained by SPE-LC–MS [6,11–16]. In comparison with our previous
work by SPE-GC–MS/MS [19], the LODs have been lowered between
3.5 and 30 times.
3.3.2.  Urine samples
Given  that the determination of  ATSs in biological ﬂuids is
also a topic of current interest, the developed SPME method was
also validated with urine samples. In this case, as the LODs are
not so demanding as compared to  wastewater, 1 mL  of  urine was
diluted to 10 mL  with Milli-Q in 10 mL  vials, the IS concentration
was adjusted to 50 ng mL−1 (all concentrations in  this section are
referred to undiluted urine), while the remaining SPME conditions
remained the same (but scaled to  10 mL,  see Section 2.4). The ﬁg-
ures of merit obtained for urine samples are compiled in Table 5
and a chromatogram of a urine sample spiked with 5  ng mL−1 of
ATSs (50 ng mL−1 of ISs) is presented in  Fig. 7.
The examination of the linear range between the LOQ and
500 ng mL−1 showed R2 values higher than 0.998. Also, the LODs
and LOQs obtained from urine samples are lower or equal than
0.09 ng mL−1 and 0.3 ng mL−1,  respectively (Table 5). The precision
and trueness were studied at two spike levels (5 and 50 ng mL−1;
n = 4). The matrix effects in urine, respecting calibration in Milli-Q,
resulted into a ca. 50% signal reduction (data not  given). How-
ever, these matrix effects were again compensated with the ISs,
producing relative recoveries in  the 98–111% range and RSD val-
ues below 11% (Table 5). Hence, matrix-matched calibration is
not necessary and the SPME method has proven to be  applicable
to urine samples. The LODs obtained for ATSs in this work are
comparatively better than most of  the SPME published methods,
where LODs round 100 ng mL−1 [33–35], some authors report LODs
around 0.1–10 ng mL−1 [28,29,31,50] and only one publication pro-
vides LODs comparable to those obtained in this work [30]. Relative
recoveries and precision are also comparable or  better than other
published  methods based on SPME [28–31,33–35,50] .The only
disadvantage of the method presented in  this work is the higher
extraction time, but it could be  reduced by moderately sacriﬁcing
sensitivity.
3.4. Application to real water samples
Finally, the analytical method was applied to real environmen-
tal samples. Thus, four grab samples were taken at the input and
output of a WWTP  and two additional samples were collected in
a river which receives the efﬂuents of the WWTP  ca. 5 km down-
stream of the discharge point. AMP  and MDA  were not detected
in any of the analyzed samples. The remaining analytes concen-
trations are presented in  Table 6. As shown, MDMA  was present
in all the wastewater samples, without substantial concentration
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Fig. 7. Extracted ion chromatogram of a urine sample spiked at  5 ng mL−1 with the
analytes (50  ng mL−1 of ISs).
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Table 6
Concentrations (ng L−1) of ATSs found in water samples (n =  3)  expressed as mean ± standard deviation. AMP  and MDEA were below LODs in all samples.
Compound Inﬂuent wastewater Efﬂuent wastewater River
1 2  3 4 1  2 3 4 1 2
MAMP  8.9 ± 0.3 29  ± 3  <LOD 22 ± 2 <LOD 33 ± 2  17.4 ± 0.9 <LOD <LOD <LOD
MDA  <LOD <LOD <LOD <LOD 40 ± 6 <LOD <LOD <LOD 39 ± 4 <LOD
MDMA 19 ± 2 25.7 ± 0.6 16.6 ± 0.6 12.4 ± 0.5 18 ± 1 33.1 ± 0.9 22.3 ± 0.8 16.0 ± 0.8 <LOD 12.2 ± 0.4
14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0
500
1500
2500
Time/min 
m/z= 162 
MDMA-d5
MAMP-d5
3500
200
600
1000
1400 MAMP: 33 ng L
m/z= 158 
MDMA 33 ng L
Counts
Fig. 8. Extracted ion chromatogram of an efﬂuent wastewater sample (no. 2 in
Table  6) showing the quantiﬁcation ion of the detected analytes and their internal
standards.
difference between the efﬂuent and inﬂuent (12–33 ng L−1). More-
over, this ATS was detected in one of the river samples at 12 ng L−1,
while it was below the LOD in the other one. These results are in
line with Baker and Kasprzyk-Holdern [51] who measured sim-
ilar concentrations of MDMA  in  efﬂuents and inﬂuents in the
UK. The second compound most frequently detected was  MAMP,
detected in about 50% of the wastewater samples up to  33 ng L−1,
but not found in river samples. Finally MDA  was  detected only in
one of the efﬂuents and one of the river samples. As an exam-
ple, Fig. 8 shows the selected ion chromatogram of MAMP  and
MDMA  in an efﬂuent wastewater sample. In general, the con-
centrations are in the range of those reported in the literature
[9].
4. Conclusions
This work presents the ﬁrst SPME-GC–MS method for the trace
determination of ATSs in water samples. Derivatization was  per-
formed with an alkyl chloroformate (iBCF), permitting the aqueous
reaction of ATSs and enhancing their extractability and GC–MS
determination. The main advantages of the method are their good
performance ﬁgures, including LODs ≤ 2 ng L−1,  those inherent of
SPME, such as the low consumption of solvents and its easy automa-
tion and the fact that GC–MS is  used, which is  more widely available
than LC–MS(/MS) in research and non-research laboratories. On  the
other hand, its major drawback is that it is focused to  a single class
of drugs of abuse, while SPE-LC–MS(/MS) methods can be used for
multiresidue analysis, sacriﬁcing performance for some analytes.
Moreover the method was also validated with urine samples pro-
ducing excellent ﬁgures of merit, including LODs lower than those
reported in the bibliography.
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a  b  s  t  r a  c t
This  work presents  a  method  for  the  simultaneous  determination  of 23  benzodiazepines,  metabolites  and
related  pharmaceuticals  (zolpidem,  methylphenidate  and ritalinic acid)  by  solid-phase  extraction  (SPE)
followed  by  liquid  chromatography–tandem  mass  spectrometry  (LC–MS/MS).  Different  SPE cartridges
were  considered:  hydrophilic  modiﬁed  reversed-phase  (Oasis HLB)  and  their  modiﬁed versions  contain-
ing  also a  cationic-exchange group  (Oasis  MCX)  or  anionic-exchange  (Oasis MAX)  funcionalities.  Stability
of  analytes and the  impact  of  the  ﬁnal eluate  volume  on  the  matrix effects  on LC–MS/MS were  also  con-
sidered.  In  the  ﬁnal  method, 100–200 mL  of  sample are  extracted  with  Oasis MCX  (60  mg), eluted  with
5  mL  of methanol  (1.25%  NH3) and  the  eluate  concentrated  and  analyzed  by  LC–MS/MS.  Under these  con-
ditions,  LOQs were established  between  0.1  and 18 ng L−1 for  inﬂuent  wastewater.  The  use of surrogated
deuterated  internal  standards  allows  obtaining  recoveries  in the  84–122%  range.  Finally  the  method  was
applied  to  determinate the  analytes  in wastewater  and  surface water  and 10 compounds  were  detected  in
the  range  of  0.5–170  ng  L−1,  being  the  ritalinic  acid  (the  main  metabolite  of methylphenidate)  the  analyte
detected  in the  highest  concentrations.
©  2014  Elsevier B.V.  All  rights  reserved.
1. Introduction
Benzodiazepines (BZPs) are pharmaceuticals prescribed for
stress or panic situations, dream disorders, against muscular
injuries and, recently, in drug-addiction detoxiﬁcation programs
[1]. It is well documented that one of  the main disadvantages of the
long-term BZPs use is the risk of dependence, accidents, faints and
cognitive disturbance [2,3]. In the period 2000–2007, the Organi-
zation for Economic Co-operation and Development (OECD) Health
Data [4] put the Spanish consumption of  anxiolytics a  37% higher
than the European average: 43 Deﬁned Daily Doses (DDD) per
1000 inhabitants and day vs. 31.4 DDD 1000 inh.−1 day−1 (Euro-
pean mean). Only Portugal (72 DDD inh.−1 day−1) and France (57
DDD inh.−1 day−1) were higher. In the case of sedative-hypnotics
usage,  Spanish prescription (21.0 DDD inh.−1 day−1)  is very  close to
the EU average (28.9 DDD inh.−1 day−1). Anyway, the consumption
of anxiolytics and sedative-hypnotics keeps raising and Spanish
∗ Corresponding author. Tel.: +34 881814263/881816035; fax: +34 881816027.
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national surveys indicated a  consumption of 89 DDD inh.−1 day−1
in  2012, representing a  22% increment respecting the data of 2007
[5].
However, besides therapeutic usage, recreational and illicit use
of BZPs has been recently reported by The European Monitor-
ing Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) where BZPs
have a high presence in  situations of sexual assaults mediated by
drugs or alcohol [6,7], or  also between the younger population in
order to  increase the effect of illicit drugs [7]. Zolpidem (ZOLP) and
methylphenidate (MPHEN) are other therapeutic drugs involved
in such usage pattern. Though they are not BZPs themselves, they
act over the same brain receptor. Actually, ZOLP has a very similar
chemical structure to some BZPs with the presence of an imida-
zopyridine ring. ZOLP is prescribed against insomnia situations
and because of this it is  reported in the same therapeutic group
(N05C-hypnotics) as  some of the most commonly prescribed BZPs,
e.g. bromazepam (BROM), lormetazepam (LORM) and midazolam
(MID) among others [8]. MPHEN is a  psycho-stimulant drug used for
the treatment of narcolepsy and the attention-deﬁcit hyperactivity
disorder (ADHD). It  shares with the BZP the same brain receptor
for its action, although the effect is completely the opposite. The
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2014.05.064
0021-9673/© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
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secondary effects of MPHEN include hallucinations, amnesia and
effects similar to cocaine [9,10]. Because of this, it is a  substance
prone to an illicit usage. Hence, the determination of  ZOLP, MPHEN
and its main metabolite, ritalinic acid (RIT) are included in this
work, together with BZPs and their metabolites.
Besides constituting a potential health issue, they may  also be
an environmental problem, since BZPs have been detected at the
ng  L−1 level in wastewater [11–14] and surface water [14–17], and
can be also inﬁltrate into the subsoil and contaminate aquifers
[18–20].
The most frequently used technique for their determination of
BZPs and related compound in  environmental samples is liquid
chromatography–mass spectrometry (LC–MS) [11,13,14,17–21]
due to the chemical structure of these target analytes (benzene
diazepine fused rings), which confers them a thermolabile and a
polar character. Thus, determination by gas chromatography (GC)
is  less frequent since a derivatization reaction has to  be performed
to decrease their polar character and to  obtain a  good sensitivity
and sometimes that it is not enough to achieve the limits of quan-
tiﬁcation (LOQs) required for their determination in  wastewater
and environmental waters [22,23]. Enrichment is  typically per-
formed by solid-phase extraction (SPE), mostly employing Oasis
MCX [11,18] and Oasis HLB [13,24,25] cartridges. However, pub-
lished methods to date simply considered the determination of
a few BZPs, mainly diazepam (DIA), alprazolam (ALP), lorazepam
(LOR) and oxazepam (OXA), together with other pharmaceutical
classes, illicit drugs and related compounds.
Hence, the goal of this work was the development of a new
analytical method capable of determining a  broad range of BZPs,
metabolites and related drugs (ZOLP, MPHEN and RIT) in envi-
ronmental waters. Thus, 23 analytes are  considered here. SPE and
LC–tandem MS  (LC–MS/MS) determination conditions were care-
fully optimized to achieve the adequate limits of detection (LODs)
and LOQs. Then, the method was validated and applied to  the deter-
mination of these drugs in wastewater and surface water.
2.  Experimental
2.1. Materials and chemicals
ALP,  -hydroxyalprazolam (AHALP), -hydroxytriazolam
(AHTRI) clonazepam (CLON), 7-aminoclonazepam (7ACLON), ﬂu-
nitrazepam (FLUN) 7-aminoﬂunitrazepam (7AFLUN), ﬂurazepam
(FLUR), 2-hydroxyethylﬂurazepam (2HEFLU), DIA, nordiazepam
(NDIA), LOR, LORM, MID, OXA, temazepam (TEM), MPHEN HCl
salt, RIT HCl salt, BROM, chlordiazepoxide (CHLOR), demoxepam
(DEM), prazepam (PRAZ) and ZOLP tartrate were purchased
from Cerilliant (Round Rock, TX, USA) as 1 mg  mL−1 solutions in
methanol (MeOH) or acetonitrile (ACN). All concentrations cited
herein refer to the neutral species. AHALP-d5,  ALP-d5, 7ACLON-d4,
7AFLUN-d7, DIA-d5, FLUN-d7,  NDIA-d5, OXA-d5, 2HEFLU-d4,  LOR-
d4, ZOLP-d6, RIT-d10 and MPHEN-d9,  used as surrogate internal
standards (ISs), were purchased also from Cerilliant (0.1 mg  mL−1
in MeOH or ACN). A summary of the abbreviations, structures and
selected physico-chemical properties of the analytes is presented
in Table 1.
LC-grade MeOH, hydrochloric acid (37%), glacial acetic acid
(100%), and formic acid (98–100%) were supplied by  Merck (Darm-
stadt, Germany) whereas methanolic ammonia solution (6 N),
ammonium acetate (99.99%) and formic acid (98%) were sup-
plied by Sigma Aldrich (Steinheim, Germany). Ultrapure water was
obtained in the laboratory by  purifying demineralized water in  a
Milli-Q Gradient A-10 system (Millipore, Bedford, MA,  USA).
Oasis  HLB (60 mg), Oasis MCX  (60 mg)  and Oasis MAX SPE car-
tridges (60 mg)  were all purchased from Waters (Milford, MA,  USA).
Nitrocellulose  ﬁlters (size pore of 0.22 and 0.45 m) and glass ﬁber
pre-ﬁlters were purchased from Millipore.
2.2. Solutions
Mixed stock solution of the compounds were prepared by dilu-
tion of the individual stock solution to  obtain a concentration of
10 g mL−1 in methanol. This solution was  further diluted with
methanol/water (50:50, v/v) to obtain a solution of 1 g mL−1.  Sub-
sequent dilutions with methanol/water (50:50, v/v) were prepared
to obtain the suitable concentration to spike water samples and for
calibration standards. The same dilution process was performed
with the deuterated standards.
All  the solutions were stored at −20 ◦C in amber glass vials and,
although no symptoms of degradation were observed, solutions
were renewed after 2 months.
2.3. Samples
Grab  wastewater samples of inﬂuent and efﬂuent were obtained
from a  wastewater treatment plant (WWTP) serving an urban pop-
ulation around 130,000 inhabitants, located in the northwest of
Spain. The WWTP consists of a  primary and secondary activated
sludge treatment. Surface water samples were collected in  a  river,
approximately 5 km  downstream the discharge point of the WWTP.
Samples were collected in 2.5 L amber glass bottles previously
washed with methanol and ultrapure water and rinsed with the
sample. They were ﬁlled up completely and stored at 4 ◦C in  the
fridge and analyzed prior 12 h after sampling. Before analysis, sam-
ples were ﬁrstly ﬁltered through a  glass pre-ﬁlter and ﬁnally with
a 0.45 m nitrocellulose ﬁlter (Millipore, Milford, MA,  USA).
2.4. Solid-phase extraction procedure
Different  experimental conditions were evaluated (pH, sample
volume etc.) during SPE method development, as explained in Sec-
tion 3.4. A short general description is  presented, however, here of
the general protocol followed with the three SPE cartridges consid-
ered.
2.4.1. Oasis HLB protocol
Oasis HLB 60 mg  cartridges were sequentially conditioned with
3 mL  of MeOH and 3 mL  of ultrapure water. Then the sample was
percolated through the cartridge assisted by a  vacuum pump at ca.
5  mL  min−1.  Subsequently, the cartridges were washed with 6 mL of
ultrapure water and vacuum dried for 20 min. Finally, compounds
were eluted with 5 mL of MeOH, nitrogen-stream concentrated to
a  ﬁnal determinate volume and analyzed.
2.4.2. Oasis MAX protocol
Oasis  MAX 60 mg  cartridges were sequentially conditioned with
3 mL  of MeOH (2% formic acid), 3 mL  of MeOH and 3 mL of ultra-
pure water. Samples were percolated at ca. 5 mL  min−1 and then,
cartridges were washed with 6 mL of ultrapure water and vac-
uum dried for 20 min. Finally compounds were eluted with 5 mL
of MeOH (fraction 1) and 5 mL of MeOH containing 2% formic acid
(fraction 2). Fractions were collected in separate vials, nitrogen-
stream concentrated to a ﬁnal determinate volume and analyzed
separately.
2.4.3. Oasis MCX protocol
Oasis  MCX  60 mg cartridges were sequentially conditioned with
3 mL  of MeOH (1.25% NH3), 3 mL  of MeOH and 3 mL  of ultra-
pure water. Samples were percolated at ca. 5 mL min−1 and the
cartridges were washed with 6 mL of ultrapure water and vac-
uum dried for 20 min. Finally compounds were eluted with 5 mL
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Table  1
Structure and physico-chemical properties of the studied BZPs and related pharmaceuticals. Data of log Kow and pKa were compiled from sciﬁnder.cas.org (calculated using
advanced  chemistry development, ACD/Labs Software V11.02).
Structure Compound (abbreviation) R1 R2 R3 CAS Formula log Kow pKa
Nordiazepam (NDIA) H  H Cl 1088-11-5 C15H11ClN2O 2.93 11.72
Clonazepam  (CLON) NO2 H Cl 1622-61-3 C15H10ClN3O3 2.37 11.21
Flunitrazepam  (FLUN) NO2 CH3 F 1622-62-4 C16H12FN3O3 2.06 12.38
7-Aminoclonazepam  (7ACLON) NH2 H Cl 4959-17-15 C15H12ClN3O 2.34 13.93
7-Aminoﬂunitrazepam  (7AFLUN) NH2 CH3 F 34084-50-9 C16H14FN3O 1.72 9.94
Diazepam  (DIA) Cl CH3 H 439-14-5 C16H13ClN2O 2.82 11
Flurazepam  (FLUR) Cl CH2CH2N(CH2CH3)2 F 17617-23-1 C21H23ClFN3O 3.92 9.79
2-Hydroxy-ethyl  ﬂurazepam (2HEFLU) Cl CH2CH2OH F 20971-53-3 C17H14ClFN2O2 2.49 14.42
Prazepam  (PRAZ) Cl CH2CHCH2CH2 H 2955-38-6 C19H17ClN2O 3.73 10.55
Oxazepam (OXA) – H H 604-75-1 C15H11ClN2O2 2.24 10.94
Lorazepam (LOR) – H Cl 846-49-1 C15H10Cl2N2O2 2.39 10.80
Temazepam (TEM) – CH3 H 846-50-4 C16H13ClN2O2 2.19 11.66
Lormetazepam  (LORM) – CH3 Cl 848-75-9 C16H12Cl2N2O2 2.23 11.60
Alprazolam (ALP) Cl CH3 H 28981-97-7 C17H13ClN4 2.37 11.6
-Hydroxy-alprazolam  (AHALP) Cl CH2OH H 37115-43-8 C17H13ClN4O 1.52 12.90
Midazolam  (MID)a Cl CH3 F 59467-70-8 C18H13ClFN3 4.33 7.67
-Hydroxy-triazolam  (AHTRI) Cl CH2OH Cl 37115-45-0 C17H12Cl2NO 2.04 12.90
Chlordiazepoxide (CHLOR) – NCH3 – 58-25-3 C16H14ClN3O 2.05 11.39
Demoxepam  (DEM) – O – 963-39-3 C15H11ClN2O2 1.49 10.27
Ritalinic acid (RIT) OH – – 19395-41-6 C13H17NO2 1.8 3.5
Methylphenidate  (MPHEN) CH3 – – 113-45-1 C14H19NO2 2.31 9.51
Bromazepam (BROM) – – – 1812-30-2 C14H10BrN3O 2.05 11.39
Zolpidem (ZOLP) – – – 82626-48-0 C19H21N3O 3.09 7.23
a In the case of MID  there is a C  atom in place of the N atom in position 2 of the triazole ring in the generic structure shown; i.e. MID  is an imidazole instead of triazole.
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Table  2
LC–MS/MS determination parameters.
Compound ISs tr (min) MRM transition
Quantiﬁera Qualiﬁera
RIT RIT-d10 2.92 220.0(48) → 84(15) 220.0(48) → 174(16)
7ACLON  7ACLON-d7 3.00 286.2(80) → 121(23.5) 286.2(80) → 222(19.5)
MPHEN MPHEN-d9 3.78 234.1(48) → 84(15.5) 234.1(48) → 91(35.5)
7AFLUN  7AFLUN-d7 3.93 284.3(76) → 135(21.5) 284.3(76) → 227(18)
ZOLP  ZOLP-d6 5.83 308.4(92) → 235(28) 308.4(92) → 263(20.5)
DEM FLUN-d7 6.62 287(72) → 269(23.5) 287(72) → 124(32)
BROM  FLUN-d7 7.09 318(72) → 182(28) 318(72) → 209(20.5)
CHLOR  NDIA-d5 7.21 300(56) → 281.9(21.5) 300(56) → 282.9(13)
FLUR  NDIA-d5 8.24 388.4(72) → 314.8(17.5) 388.4(72) → 317(13.5)
MID  ALP-d5 8.36 326.3(96) → 291(21.5) 326.3(96) → 249(28)
CLON  ALP-d5 8.94 316(84) → 270(22.5) 316(84) → 214(34)
AHTRI  ALP-d5 9.37 359(80) → 331(24.5) 359(80) → 176(22)
AHALP  AHALP-d5 9.61 325.3(88) → 216(36.5) 325.3(88) → 297(23)
FLUN  FLUN-d7 10.41 314(80) → 268(23) 314(80) → 239(31)
OXA  OXA-d5 10.8 287.3(32) → 241(21.5) 287.3(32) → 269(12)
2HEFLU  2HEFLU-d4 12.34 333.3(84) → 109(23) 333.3(84) → 315(12.5)
LOR  LOR-d4 12.34 321(56) → 274.9(18.5) 321(56) → 302.9(11.5)
ALP  ALP-d5 12.42 309(80) → 205(37.5) 309(80) → 281(23)
TEM  7AFLUN-d7 12.78 301.3(52) → 254.9(19.5) 301.3(52) → 283(12)
LORM  MPHEN-d9 14.66 335(52) → 288.9(18) 335(52) → 317(11)
NDIA  NDIA-d5 14.72 271.2(84) → 140(22) 271.2(84) → 165(21.5)
DIA  DIA-d5 18.05 285.2(80) → 153.9(20.5) 285.2(80) → 193(25)
PRAZ  MPHEN-d9 23.22 325.3(68) → 271(17.5) 325.3(68) → 140(32)
RIT-d10 2.86 230(48) → 93(15)
7ACLON-d7 2.95 290(80) → 121(23.5)
MPHEN-d9 3.75 243(48) → 93(15)
7AFLUN-d7 3.05 291(76) → 227(18)
ZOLP-d6 5.71 314(92) → 235(28)
AHALP-d5 9.36 330(88) → 221(36.5)
FLUN-d7 9.49 321(80) → 275(23)
OXA-d5 10.6 292(32) → 246(21.5)
2HEFLU-d4 12.22 337(84) → 113(23)
LOR-d4 11.29 327(56) → 281(18.5)b
ALP-d5 12.39 314(80) → 286(23)
NDIA-d5 14.3 276(84) → 140(22)
DIA-d5 17.7 290(80) → 198(25)
a m/z precursor ion (capillary voltage/V) → m/z product ion (collision energy/V).
b The [M + H + 2]+ ion (with one 37Cl atom) was used to avoid crosstalk with LOR due to  their dichlorinated structure.
of MeOH (fraction 1) and then with 5 mL of MeOH (1.25% NH3)
(fraction 2). Fractions were collected in separate vials, nitrogen-
stream concentrated to a ﬁnal determinate volume and analyzed
separately.
Under the ﬁnally optimized conditions, the Oasis MCX  protocol
was employed with the following modiﬁcations. Deuterated inter-
nal  standards were added to the sample (100 ng L−1)  before the
ﬁltration step. Sample volume was adjusted to  200 mL  for efﬂuent
wastewater and surface water, and 100 mL for inﬂuent samples.
Elution was simply performed with 5 mL  of MeOH (1.25% NH3)
and  the eluate was evaporated to dryness under a  nitrogen stream
and reconstituted with 100 L of MeOH and stored at −20 ◦C until
analyzed by LC–MS/MS.
2.5.  Liquid chromatography–tandem mass spectrometry
The  liquid chromatograph was composed by two  high-pressure
mixing pumps (Varian, Walnut Creek, CA, USA), a vacuum
membrane degasser (Metachem Technologies, Bath, UK), an
autosampler and a thermostatic column compartment module
(Varian). The LC-instrument was coupled to a Varian 320-MS triple
quadrupole mass spectrometer equipped with an electrospray
interface (ESI). Nitrogen, used as nebulizing and drying gas, was
provided by a nitrogen generator (Domnick Hunter, Durham, UK).
Argon (99.999%) was used as collision gas.
The MS  was  operated in  the positive ESI mode. The ionization
source working parameters were as follows: needle voltage 5000 V,
ionization source temperature 50 ◦C, drying gas temperature (N2)
200 ◦C, nebulizer gas pressure (N2) 55 psi, drying gas pressure (N2)
20  psi, collision gas pressure (Ar) 1.5 mTorr and centroid mode for
acquisition. The resolution of the ﬁrst and last quadrupoles was
adjusted to 1.8 and 1.5 amu  respectively. Instrument control and
data acquisition were performed with the Varian MS Workstation
6.9 software.
A  100 mm × 2.0 mm  with 4 m particle diameter and 80 A˚
of pore size Synergi Fusion RP column (Phenomenex, CA, USA)
was used. The column was protected with a 4 mm × 2  mm  guard
cartridge of the same stationary phase (Phenomenex). Column tem-
perature was  maintained at 35 ◦C. Injection volume was set to
10  L. Analytes were separated using a  ﬂow rate of 0.2 mL  min−1 of
a  mixture of water (A) and MeOH (B), both containing 0.1% of acetic
acid.  The eluent gradient was as follows: initial conditions (40% B),
0–20  min  (linear gradient to 50% B); 20–21 min  (linear gradient to
100%  B), 21–24 min  (isocratic at 100% B) and ﬁnally return to  the
initial conditions of 40% B in  1 min  with 5 additional minutes for
column back-equilibration. Total runtime is  29 min, including col-
umn  re-equilibration.
Determination of BZPs was  performed by recording two multi-
ple reaction monitoring mode (MRM)  transitions for each analyte
and just one for ISs. Speciﬁc transitions, collision energies and cap-
illary voltages are  listed in Table 2.
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2.6. Matrix effects and effective concentration factor
The presence of organic matter and other matrix compounds in
wastewater samples leads to matrix effects (normally signal sup-
pression) in LC–MS/MS, particularly when the ionization source is
ESI [26]. In this work, matrix effects were deﬁned according to Eq.
(1) as %ME  [27,28]. Hence, a value of ME = 100% indicates no matrix
effects, lower values signal suppression and higher values signal
enhancement.
%ME = Responsespiked sample − Responseunspiked sample
Responsemetanolic standard
× 100 (1)
Matrix effects are highly dependent on the concentration factor
applied to the sample, because matrix constituents are also pre-
concentrated, so that a higher sample concentration may  not  lead
necessarily to a better sensitivity due to higher matrix effects [24].
Thus, in this work we introduce the concept of effective concen-
tration factor (ECF), which considers the theoretical concentration
factor (TCF) and matrix effects. Thus, evaluation of ECF permits to
know whether an increase of the TCF will lead to  an improved
sensitivity or not, because of the increased magnitude of matrix
effects.
Hence, the TCF would be the maximum preconcentration factor
achievable, considering quantitative recoveries, and it is  deﬁned as:
TCF  = Sample volume
Final extract volume
(2)
In this way, the ECF, taking matrix effects into account is  deﬁned
as:
ECF = %ME × TCF
100
(3)
2.7.  Method performance evaluation and quality assurance
LODs  and LOQs were determined on the basis of the peak-
to-peak signal-to-noise (S/N) ratio, being the LOD deﬁned for a
S/N = 3 and the LOQ for a S/N = 10, as the commonest criteria used
with chromatography–MS(/MS) determinations. In the case of the
LC–MS/MS method (without enrichments) it was evaluated with
pure standards in concentrations as close as possible to the LOQ.
In  the case of the whole method (SPE +  LC–MS/MS) it was  deter-
mined by measuring the S/N ratio from 20 ng L−1 spiked (inﬂuent
or efﬂuent) wastewater samples.
Linearity of the LC–MS/MS method was estimated by construc-
ting a calibration plot with the following concentrations: 0.5, 1,  2,
5,  10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ng mL−1 (ISs: 100 ng mL−1). Each
calibration level was injected three times and those levels that were
bellow LOQ for a determinate analyte were not considered, so that
there were at least seven calibration levels for each analyte. No
concentration weighting was applied.
The precision of the LC–MS/MS was evaluated with pure stan-
dards at two different concentration levels (n = 6), as relative
standard deviation (RSD). The trueness and precision of the whole
method (including SPE) was evaluated with ultrapure (Milli-Q)
water and inﬂuent and efﬂuent wastewater spiked with 20 or
200 ng L−1 of the analytes (ISs: 100 ng L−1), n =  4.  Trueness was eval-
uated as the recovery from methanolic standard calibrations by
the internal standard method (see IS used with each analyte in
Table 2) and considering the original concentration of analytes in
non-spiked samples. Precision was expressed as RSD from the same
experiments.
Blanks (n = 3) were also measured together with samples, but
none of the analytes was detected in  such experiments. Since the
sample matrix complexity varies from sample to sample, their S/N
was measured before reporting an analyte above LODs or LOQs.
3. Results and discussion
3.1.  LC–MS/MS
3.1.1. Selection of eluent modiﬁer
Selection of an adequate eluent modiﬁer in LC–MS is  essential
in order to improve the ESI efﬁciency (and consequently sensitiv-
ity) and chromatographic separation. Typical modiﬁers used for
the determination of  BZPs (together with illicit drugs, pharmaceu-
tical and other pollutants) are acetic acid [11,18,20], formic acid
[21,24,25] and ammonium acetate or formate [13,15,19].
In  this work, acetic acid, formic acid and ammonium acetate,
were considered by ﬂow-injection experiments (without column)
at 200 L min−1. The mobile phase consisted in MeOH/H2O (50:50,
v/v) with the corresponding amount of modiﬁer in each experi-
ment: 0–0.5% of acid or 0–50 mM of ammonium acetate. A solution
of 1 g mL−1 containing each analyte was injected (n =  3) and the
MRM  response (peak area) for the analytes in  each set (acetic acid,
formic acid or ammonium acetate,) were normalized respecting the
area  obtained when no modiﬁer is used, so that a  value lower than 1
means  that modiﬁer lead to signal suppression, while values higher
than 1 imply an enhancement on the signal.
A summary of the results obtained is  presented in the Supple-
mentary Material (Fig. S1, as Box- and-Whisker plots). Acetic acid
provides an average 1.5–2 fold enhancement respect to unbuffered
eluent. In some cases the enhancement, depending on the analyte
was close to 350%, while even in the worst cases the signal was
not lower than without acetic acid. Moreover, the concentration
of acetic acid had little effect on the average signal (Fig. S1). With
formic acid, the MRM  average signal increased up  to a  0.05% concen-
tration and then started decreasing, leading to signal suppression
at concentrations around 0.5% (Fig. S1).
Finally, the introduction of ammonium acetate leads to a  ca. 1.5-
fold enhancement in the mean response at 1 mM concentration,
and then signal suppression starts to take place when the concen-
tration of buffer is  increased. The same effect has been reported
for other compounds such as bactericides (parabens, triclosan and
triclocarban) [29] and UV ﬁlters [30].
In view of the above results, acetic acid was  selected as elu-
ent modiﬁer. Since, no clear change in  the average response is
observed within the concentration range tested, this was  ﬁxed at
0.1%,  in order to grant enough buffering capacity for a  rugged chro-
matography with real samples. Different gradients were tested,
until a  satisfactory separation was obtained. A  chromatogram of
a  10 ng mL−1 standard is presented in Fig. 1.
3.1.2. LC–MS/MS method performance
The instrumental method was tested in terms of LOQs, linearity
and precision at two  concentration levels, with a  concentration of
ISs  of 100 ng mL−1.  These data are summarized in  Table 3.
Instrumental LOQs (ILQs) ranged between 0.05 and 8.3  ng mL−1
(0.5–83 pg injected). Better LOQs (ca. 2–10 fold lower) were
obtained by Baker et al. using an ultra(high)performance liquid
chromatography (UPLC) system coupled to  a  triple quadrupole
for TEM, DIA, NDIA, OXA and CHLOR [11]. Compared to a LC-
high resolution-MS (Orbitrap), similar LOQs were obtained for
OXA and NDIA but in  the case of MPHEN, TEM and DIA, the
high resolution instrument provided ca. 2–3.5 fold higher LOQs
[24].
BZPs showed an excellent linear range with methanolic stan-
dards (ILQ-1000 ng mL−1) with coefﬁcient of determination (R2)
higher than 0.9990 for all analytes, including those where their own
deuterated IS was not available. Also, the intercept was checked
not to be statistically different to  0 by Student t-test (95% conﬁ-
dence level). Precision, in terms of RSD was  lower than 15% at the
10  ng mL−1 concentration level and lower than 10% at 100 ng mL−1.
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Fig. 1. MRM traces of the LC–MS/MS analysis of a  10 ng mL−1 standard.
These data are similar to those reported in  the literature for some
BZPs [11,24]. Regarding method throughput, it is also similar to
other published methods but could be improved by using UPLC
instead of conventional LC, as shown by  Huerta-Fontela et al.
[13].
3.2. Stability of analytes in water
Studies about the stability of BZPs in water are mandatory in
order to avoid bias due to  possible losses and transformations in
the sample before analysis and to ﬁnd out the best way to store
Table 3
LC–MS/MS performance ﬁgures.
Comp. LOQa (ng mL−1) Linearityb % RSD (n  =  6)
Intercept Slope R2 10 ng mL−1 100 ng mL−1
RIT 0.3 −0.044 0.045 0.9991 6.5 5.1
7ACLON  4.1 0.045 0.011 0.9995 10.5 1.9
MPHEN  0.4 −0.072 0.024 0.9998 2.6 1.2
7AFLUN  3.8 −0.0047 0.067 0.9998 7.8 2.0
ZOLP  0.5 −0.048 0.018 0.9995 7.2 2.7
DEM  2.0 −0.013 0.0041 0.9995 4.6 4.8
BROM  3.3 −0.022 0.0082 0.9992 12.8 4.1
CHLOR  2.2 −0.064 0.032 0.9993 8.1 2.2
FLUR  1.8 −0.15 0.081 0.9999 4.7 3.1
MID  3.3 −0.062 0.027 0.9991 9.3 4.4
CLON  2.5 −0.071 0.017 0.9994 10.8 6.4
AHTRI  5 −0.012 0.0031 0.9990 12.9 8.6
AHALP  8.3 −0.022 0.023 0.9995 12.8 9.4
FLUN  5.0 −0.054 0.024 0.9990 9.2 7.2
OXA  2.5 −0.085 0.024 0.9997 5.6 4.8
2HEFLU  5.0 −0.018 0.0074 0.9998 11.1 2.2
LOR  1.5 0.076 0.031 0.9993 14.8 5.9
ALP  0.3 −0.036 0.015 0.9995 4.1 5.5
TEM  1.0 −0.42 0.15 0.9992 8.4 2.2
LORM  0.2 −0.012 0.0054 0.9993 3.8 2.5
NDIA  2.5 −0.042 0.022 0.9992 1.8 2.3
DIA  1.2 −0.043 0.021 0.9993 6.1 2.5
PRAZ  0.05 −0.0093 0.017 0.9990 1.7 1.7
a Calculated as S/N = 10 from a  methanolic standard.
b LOQ-1000 ng mL−1 calibration curve (n =  3  replicates per level). ISs in a  concentration of 100 ng mL−1.  See Section 2.7 for details.
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Fig. 2. Relative response of three BZPs as a  function of storage time at wastewater natural water pH 7.4 and room temperature (18 ± 1 ◦C). Results normalized to  the area of
analytes  at time = 0, expressed as a  percentage.
samples if they cannot be analyzed immediately after sampling.
Sample acidiﬁcation and temperature decrease (−20 ◦C or 4 ◦C)
have been demonstrated as effective means to improve the stabil-
ity [31,32], and were therefore, investigated. Thus, four sets were
prepared to evaluate the effect of temperature, 4 ◦C and room tem-
perature (20 ◦C) and acidiﬁcation (pH 2) or  natural pH (ca. pH
7.4). All four sets were prepared with 20 mL  of unﬁltered inﬂuent
wastewater samples (n = 3) spiked with 200 L of a  10 g mL−1
mixed solution (100 ng mL−1 of each analyte in the ﬁnal solution),
kept in amber glass vials and stored in the dark. Aliquots of these
solutions were taken at different time intervals up to  a  week. In
order to remove bacteria and to  stop possible biodegradation, each
aliquot (1.5 mL)  was ﬁltered through a 0.22 m nitrocellulose ﬁlter,
spiked with deuterated ISs and kept at −20 ◦C until direct anal-
ysis by LC–MS/MS. Fig. 2  exemplary shows the results at room
temperature at the sample natural pH for three representative
BZPs.
All compounds were stable for up to 72 h at room temperature
in wastewater (at natural pH) except CLON and FLUN, where a  50%
decrease was observed already during the ﬁrst 24 h and became
undetectable after a week. At 7 days, degradation was also evi-
dent for NDIA and DIA (>80% decrease) and 2HEFLU, CHLOR, LOR,
LORM, MID, OXA, TEM and ZOLP (ca. 50% decrease). Refrigeration
improved the stability of some compounds. However, particularly
for CLON and FLUN still a 50% decrease was detected in  24  h. Our
data are in agreement with the observation of Baker el at. [31], for
the  BZPs considered in their work.
Acidiﬁcation of samples to pH 2 improved the stability for all
the compounds, especially for CLON (50% degradation in one week)
and FLUN, DIA and NDIA (no apparent decrease was  observed over
a  week). Unfortunately, the two BZP metabolites with 7-amino
functionalities (7ACLON and 7AFLUN) completely disappeared
immediately when the sample was adjusted to pH =  2.  However, the
products of such a reaction could not be detected by LC–MS scan
measurements, neither in  the positive nor the negative ionization
mode (data not given).
In  view of the above results, samples were not acidiﬁed and they
were extracted as soon as possible, in  order to avoid underestima-
tion of CLON and FLUN. Once extracted, SPE cartridges could be
dried and stored for a longer time as demonstrated for illicit drugs
and other pharmaceuticals [31,33]. If it is not  possible to extract
them when received, then addition of deuterated ISs and refriger-
ation could be used to compensate losses of CLON and FLUN, at the
expenses of the possibility of not detecting them if storage time is
too  long.
3.3. Filtration
Filtration is  necessary in order to  avoid SPE cartridges clogging,
but some compounds may  be retained into the organic membrane
of the ﬁlter, leading to biased results. Thus, possible losses dur-
ing this step were investigated with inﬂuent samples, which were
spiked with the analytes (100 ng L−1) either after or before ﬁl-
tration. The results of these experiments showed no signiﬁcant
difference (Supplementary Material, Fig. S2),  proving that no unde-
sirable adsorptions are produced during ﬁltration, in  agreement
with Baker et al. [31], who  evaluated different ﬁlter membrane
materials and pore sizes for different pharmaceuticals, including
some BZPs.
3.4.  Optimization of SPE
3.4.1.  Extraction pH
Bearing  in mind the acid–base properties of the analytes (see
Table 1)  aliquots of ultrapure water (200 mL,  n = 3) at different pHs
were tested (i.e. pH =  4.5, 7, 9.5 and 12), adjusted with diluted HCl
or NaOH, with three types of cartridges (Oasis HLB, MCX  and MAX).
The experimental procedure with each sorbent is detailed in  Sec-
tion 2.4.
The  results of these experiments are presented in  Fig. 3, for
six analytes, representative of the different behaviors observed:
2HEFLU represents the other hydroxylated analytes (AHTRI and
AHALP), 7ACLON the amino-substituted metabolites (7AFLUN), RIT
the  only carboxylated analyte, FLUN the other nitro-substituted
compound (CLON), BROM the only brominated analyte, and ﬁnally
MID  the remaining analytes.
Thus, with the pure hydrophilic reversed-phase sorbent, Oasis
HLB, there were not signiﬁcant differences on recovery of analytes
at different pHs, excepting RIT. With this analyte, recoveries are
only slightly higher at pH 4.5 due to its acidic character (pKa = 3.5),
but relatively low anyway. An improved recovery of RIT with the
Oasis HLB sorbent would only be possible at lower pH values, which
could not be employed because of the lack of stability of 7ACLON
and 7AFLUN (see Section 3.2). Hence, no pH adjustment would be
required with the Oasis HLB material, since the sample natural pH
is  at ca. 7–8, at the expenses of RIT  recovery.
Oasis MCX  cartridges permit a better retention of basic com-
pounds and the fractionation of basic analytes from neutral and
acidic species during cartridge elution. Thus, a fractionated elution
was considered with a  ﬁrst methanolic fraction (F1), where only
the analytes retained by reversed-phase mechanism were eluted
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Fig. 3. SPE recoveries of selected BZPs as a  function of sample pH. N.B.: two  elution fractions were collected with Oasis MCX  and Oasis MAX (see text for details).
(neutral and acidic compounds), and then a second elution with
MeOH/NH3 (F2) where the basic analytes retained by cationic-
exchange could be eluted [34,35]. As shown in  Fig. 3, recoveries
are good for most analytes. Some compounds were mostly retained
by reversed-phase interaction within the whole pH range investi-
gated (4.5–12) as they are always eluted in  the methanolic fraction
(2HEFLU, AHTRI, AHALP, CLON, DEM, FLUN, LOR, LORM, OXA, PRAZ
and  TEM), despite the fact that they should be partially ionized at pH
values lower than 10 (pKa = 10.3–14.4). Other compounds (7ACLON,
7AFLUN, ALP, BROM, DIA, MPHEN, MID, NDIA, ZOLP, CHLOR and
FLUR) were, however, retained by both mechanisms, prevailing one
or  the other as a function of the sample pH (see e.g. 7ACLON and
MID  in Fig. 3). Finally, again RIT exhibited a  unique behavior due to
its amphoteric character. Thus, this compound was  retained mostly
by cationic-exchange because it bears always a  negative and pos-
itive charge in the pH range investigated up to pH 12. At pH =  12
the amine group is deprotonated, leaving RIT with a neat nega-
tive charge, thus rendering a  negligible retention (Fig. 3). Hence,
as with Oasis HLB, no pH adjustment of samples is  necessary with
Oasis MCX.
Oasis MAX  are also mixed-mode materials, but with anionic-
exchange character. Thus, in this case F1 (MeOH) will elute neutral
and basic analytes and F2 (MeOH/formic acid) acidic compounds. As
shown  in Fig. 3, retention was in general worse (lower recoveries)
than with the other two cartridges and the great majority of com-
pounds are retained by reversed-phase interactions only (eluted
in F1). In most cases recoveries were independent of the pH, but
for FLUR, MID, MPHEN and ZOLP, whose recoveries increased with
the pH, in agreement with their basic character. On the other hand
FLUN,  LORM and TEM improved their recoveries when the pH was
lower due to  their acidic character. The only analytes retained (par-
tially) by anionic-exchange were RIT, CLON and DEM at high pHs.
Yet, again neutral pH provided the best compromise recoveries.
3.4.2.  Breakthrough volume
The breakthrough volume was evaluated with ﬁltered samples
at their natural pH and spiked with 100 ng L−1 of the analytes. Tests
(n = 3) were carried out with 200 mL  ultrapure water, 200 mL  efﬂu-
ent and 100 mL of inﬂuent wastewater percolated through two
cartridges connected in  series. Independently of the sample matrix
and sorbent, breakthrough was  detected for RIT, because of its
acidic character and impossibility of bringing sample pH to acidic
conditions, as previously discussed. Moreover, a 10–20% break-
through was also observed for FLUN and MPHEN (the precursor
drug of RIT) with the Oasis MAX  material. An example of the break-
through proﬁle is provided in the Supplementary Material (Fig. S3).
The Oasis MCX  cartridges were ﬁnally selected on the basis of  a
slightly higher recovery of RIT. An increase of the sorbent amount
(from 60 to 150 mg)  did not  solve the breakthrough of RIT com-
pletely, so 60 mg  cartridges were employed because of their lower
price and the availability of RIT-d5 for recovery correction. Elution
was completely achieved with only 5  mL of MeOH (1.25% NH3) and
no losses of analytes were detected during the evaporation process.
3.4.3. Final extract volume and matrix effects
Matrix effects are a serious issue that needs to be considered into
LC–MS/MS analysis as it may  provide biased results unless properly
corrected (e.g. by the use of isotopically labeled ISs) and to  increased
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Fig. 4. %ME (left) and ECF (right) as a function of the ﬁnal extract volume obtained with spiked efﬂuent wastewater. See deﬁnition of %ME  and ECF in Section 2.6.
Table 4
Limits of quantiﬁcation, trueness and precision for the SPE-LC–MS/MS method.
Comp. Ultrapure water samples Inﬂuent samples Efﬂuent samples
Recoveriesa (RSD),
n = 4 (20 ng L−1)
Recoveriesa (RSD),
n = 4 (200 ng L−1)
LOQb (ng L−1) Recoveriesa (RSD),
n = 4 (200 ng L−1)
LOQb (ng  L−1) Recoveriesa (RSD),
n = 4 (200 ng L−1)
RIT 116 (6) 114 (1) 0.4  95  (14) 0.4 102 (8)
7ACLON  111 (11) 96  (12) 9.0  105 (6) 9.4 113 (5)
MPHEN  114 (10) 106 (7)  1.1  106 (15) 0.9 110 (3)
7AFLUN  86 (13) 100 (9)  9.1  86 (10) 9.3 106 (9)
ZOLP  116 (8) 96  (9) 1.0 100  (5) 0.9 110 (3)
DEM  95 (13) 108 (4)  4.3  86  (15) 2.6 88 (10)
BROM  93 (21) 111 (16) 5.5  102 (16) 5.8 99 (12)
CHLOR  111 (10) 96  (14) 4.2  94 (8) 3.1 98  (7)
FLUR  100 (12) 88 (6) 3.3  96 (7) 3.2 106 (6)
MID  98 (15) 88  (13) 5.9  109 (9) 5.5 102 (5)
CLON  102 (19) 99  (16) 4.7  89 (4) 4.0  108 (7)
AHTRI  94 (14) 101 (1)  10.5 100 (10) 8.9 96 (10)
AHALP  111 (7) 110 (6)  17.5 95  (14) 13.2 122 (7)
FLUN  105 (11) 100 (4)  10.8 102 (14) 8.1 91  (4)
OXA  122 (6) 102 (11) 3.9  97  (11) 3.3 96 (17)
2HEFLU  112 (6) 111 (5) 9.8  103 (10) 7.8 102 (4)
LOR  109 (9) 107  (8) 2.2 86  (18) 2.2 111 (13)
ALP  115 (10) 100 (6)  0.5  91  (19) 0.5 107 (8)
TEM  97 (5) 120 (3)  1.6  100 (7)  1.4 89 (13)
LORM  108 (10) 99 (8) 0.4  120 (5) 0.3 90 (7)
NDIA  112 (11) 100 (9)  3.9  100 (13) 3.0  105 (2)
DIA  117 (4) 93 (7) 2.2  84  (17) 1.0  108 (3)
PRAZ  88 (11) 87  (13) 0.1  95 (5) 0.1 115 (8)
a ISs in a concentration of 100 ng L−1.
b calculated as S/N = 10 from a 20 ng L−1 spiked wastewater.
Table 5
Comparison of analytical methods for the determination of BZPs and related compounds in environmental water samples. N.B.: only those methods considering 5 or more
BZPs are included in this Table.
Total no. of analytes
considered
No. of BZPs and
related  analytes
SPE Determination techniquea Recoveries (%) RSD (%)  LOQ  (ng L−1) Ref.
65 7 Oasis MCX  UPLC–MS/MS (QQQ) 48–205 2–41 0.1–21 [11]
55  7 Oasis HLB UPLC–MS/MS (QLIT) 71–110 1–5 0.02–15 [13]
24  6 Oasis HLB LC–MS (Orbitrap) 45–105 4–27 2–27 [24]
31  5 Oasis HLB (on-line) LC–MS/MS (QQQ) –b 2–14b 1–10b [36]
23  23 Oasis HLB LC–MS/MS (QQQ) 84–122 3–21 0.1–18 This work
a Abbreviations: UPLC: ultra(high)performance liquid chromatography, QQQ: triple quadrupole, QLIT: quadrupole-linear ion trap hybrid system.
b Recovery data not given, rest of parameters derived from surface water samples.
Table 6
Concentration (ng L−1) of the target analytes in wastewater and river water samples. Mean of 3 replicates (RSD <  22% in all samples). Those analytes below LOD  in all samples
are not included in this table.
Sample ID RIT MPHEN ZOLP OXA LOR ALP TEM LORM NDIA DIA
Inﬂuent #1  37  <LOD <LOD 22 13 3.3 5.8 28 5.0 <LOQ
#2  170 <LOD 3.9 74 61 5.3 24  108 18 7.9
#3  154 <LOD 2.9 82 36 8.8 14  10 13 5.4
Efﬂuent #4  99  7.1 1.9 52 40 8.0 15  25 9.9 3.2
#5  73  <LOD 1.5 70 36 7.0 12  7.7 9.6 2.2
River #6  0.5  <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOQ <LOQ <LOQ <LOD
#7  2.1 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOQ <LOQ <LOQ <LOD
#8  5.4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOQ <LOQ <LOQ <LOD
#9  3.4 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOQ <LOQ <LOQ <LOD
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Fig. 5. Chromatogram of inﬂuent wastewater no. 1.
LOQs due to signal suppression. Thus, the ﬁnal volume where the
extract is reconstituted affects matrix effects (as matrix is  equally
concentrated), so that the ECF (see Section 2.6) may  be lower than
expected.
Thus, both parameters (%ME and ECF) were evaluated together
with inﬂuent and efﬂuent wastewater samples and different ﬁnal
extract volumes. This was performed by spiking samples after the
SPE process in order to obtain a  concentration of 100 ng mL−1 in  the
ﬁnal reconstituted extract.
Fig. 4 exemplary shows the %ME  obtained for some of the ana-
lytes in the efﬂuent wastewater. As it can be observed %ME  are
typically at ca. the 70% range when the ﬁnal extract volume is
1 mL  (i.e. when TCF = 200). When the extract volume is decreased
to 0.5 mL,  %ME  drop signiﬁcantly, so that even when the TCF is  the
double, the ECF factor is only slightly increased (Fig. 4). However,
if the ﬁnal volume is further lowered to 0.2 and 0.1 mL,  %ME  also
decrease, but not so signiﬁcantly, so that there is a  clear improve-
ment on ECF (Fig. 4). Thus, with 0.1 mL as ﬁnal extract volume %ME
are  around 30% and ECF at ca. 700 (instead of the TCF of 2000).
Similar results were obtained with inﬂuent (see Supplementary
Material, Fig. S4), although %ME  were not so severe because a  lower
volume of sample was extracted (100 mL instead of 200, see Section
3.4.2). Therefore, the ﬁnal extract volume was ﬁxed at 0.1 mL.
3.5. Performance of the SPE followed by LC–MS/MS analytical
method
The  performance ﬁgures of the analytical method are compiled
in Table 4, whereas Table 5 presents a comparison to already pub-
lished methods, considering only those which cover at least 5 BZPs
and related compounds.
The  LOQ was deﬁned as the concentration producing a signal-
to-noise ratio (S/N) equal to 10. It  was estimated from wastewater
spiked with 20 ng L−1 of the analytes and considering also the orig-
inal concentration in the non-spiked sample. In the same way, the
LOD can be calculated as three times the S/N (LOD was not given but
it  can be easily calculate by multiplying LOQ by 0.333). As shown
in Table 4, LOQs ranged from 0.1 to 18 ng L−1.  These LOQ are better
than those obtained with LC-high resolution-MS [24] and similar
to those obtained by UPLC-MS/MS after off-line [11,13] or on-line
SPE [36], for the BZPs considered in that study (see Table 5).
The  trueness of the method was determined in  terms of recov-
ery (corrected by the use of the isotopically labeled surrogates),
with Milli-Q water (200 mL)  spiked at two concentration levels (20
and  200 ng L−1), and both efﬂuent (200 mL)  and inﬂuent (100 mL)
wastewater samples spiked with 200 ng L−1 of the analytes.
Unspiked samples were also measured and their concentration
considered in recovery calculations. Recoveries ranged between 84
and  122% (Table 4) independently of the sample matrix, which can
be considered as satisfactory, compared to other published meth-
ods (Table 5).
The  precision, in  terms of RSD, was  obtained from the same
recovery experiments. The obtained RSDs ranged between 4 and
21% in  the lowest concentration level (ultrapure water) and oscil-
lated between 2 and 19% with wastewater samples (Table 4). Again,
RSDs are satisfactory, particularly considering that deuterated ISs
are  not available for all the analytes, and similar to those reported
in the literature (Table 5), except in  the case of the study of Huerta-
Fontela et al. who reported RSD values lower than 6% for the 7  BZPs
they considered [13].
3.6.  Application to real samples
Samples of inﬂuent and efﬂuent wastewater and rivers were
collected in different days and analyzed by triplicate. As presented
in Table 6, RIT, ALP, DIA, LOR, LORM, NDIA, OXA, TEM and ZOLP
were present in the 2–170 ng L−1 range in wastewater. As an exam-
ple, a chromatogram of the compounds detected in  sample no.
1  is  shown in  Fig. 5. Due to  the dilution of the analytes in the
bulk surface water streams, most compounds were below the
LOQ in the samples from river water but RIT, which was detected
at low concentrations (0.5–5.4 ng L−1), in  concordance with the
rest of publications where surface or ground water is  analyzed
[11,15,20,37]. It  is  noteworthy that RIT is among the analytes
detected at highest concentrations, although seldom measured in
the  literature.
In general, TEM and OXA were the BZPs detected in highest
concentration in  Europe [11,12,38]. However, the concentrations
detected in  this work were lower than those reports. The same
trend was obtained when comparing the data to a  study on  north-
eastern (NE) Spain for OXA, LOR and CHLOR [13]. Yet, for other BZPs
usually measured, as DIA, ALP, NDIA, LOR and LORM, the concen-
trations were very similar to  those reported in several countries
of Europe [12,20,38], including Spain [15,25,37]. The only study
performed in  our area (NW Spain) performed by Esteban et al.
[14] in 2008–2009 reported the presence of ALP, NDIA and OXA
at same level than in this work, except for LOR, where they found
an extremely high concentration with an average of ca 10 g L−1
in inﬂuent and 700 ng L−1 in efﬂuent that they assigned to  a use
of this pharmaceutical in stockbreeding in the area they con-
trolled.
Regarding non-BZPs, the presence of MPHEN has only been
reported by Bijlsma et al. [12] at very low concentrations, but  its
metabolite (RIT) was not  considered. On the other hand, Burgard
et al. [39] reported concentrations of RIT ten-times higher than in
this work (up to 1500 ng L−1) in  raw wastewater in  the fall semester
in USA. ZOLP was  analyzed in the NE of Spain and it was  always
detected near to the LOQ [13,37], as in our work. Anyway, a further
B. FÁRMACOS 
 
215 
 
   
I. Racamonde et al. / J.  Chromatogr. A  1352 (2014) 69–79 79
detailed study is necessary because also, as mentioned, most pub-
lished works considered a limited set of BZPs.
4. Conclusions
A  new method to evaluate the presence of  BZPs, metabolites and
related drugs in water and has been optimized. It  permits the simul-
taneous determination of  23 of this type of analytes as compared
to previous literature methods not permitting the determination
of more than 7 BZPs and related analytes. The method is based on
SPE with Oasis MCX  mixed-mode materials and the ﬁnal precon-
centration factor was selected of a  newly introduced parameter,
the ECF that takes into account also matrix effects. Since part of the
analytes are degraded very fast even when refrigerated, IS addition
and extraction is recommended as soon as  possible. No acidiﬁca-
tion can be performed as some of  the analytes are degraded as such
pH, but SPE cartridges can be used for sample storage. The method
affords LOQs in the 0.1–18 ng L−1 range with satisfactory recov-
eries (84–122%) and RSDs (<22%). The application of  the method
showed the presence of 10 of  the target analytes in wastewater, up
to 170 ng L−1 (RIT).
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This work presents a method for the simultaneous determination in water of 17 benzodiazepines (BZPs) and
a related pharmaceutical (zolpidem) by extraction with low-cost polymeric sorbents followed by
liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC–MS/MS). Different polymers were considered:
polydimethylsiloxane (PDMS), polypropylene (PP), and polyethersulfone (PES), providing the second one (PP)
higher responses. Hence, different operational parameters were considered and optimized using PP as polymeric
material for the extraction: ionic strength (asNaCl addition), samplepH, sample volume, extraction time, amount
of extractant phase, desorption solvent and desorption time. Under the optimized conditions, 70 mL of sample
(pH 9) with 30% (w/v) of NaCl was extracted with four PP tubes (10 mm,≈1 mg each) during 14 h at room
temperature, the analytes eluted with 1 mL of acetone and the eluate concentrated to dryness, reconstituted in
methanol and analyzed by LC–MS/MS. Under these conditions, extraction efﬁciencies ranged between 41 and
86%, leading to enrichment factors from 574 to 1204. Satisfactory trueness, expressed as relative recoveries,
was obtained in the 87–117% range. LOQs ranged from 0.4 to 31 ng L−1 and from 2 to 94 ng L−1 for river and
inﬂuent wastewater, respectively. None of the analytes were detected in river water while 6 of them were
detected in wastewater samples in concentrations between 4 and 152 ng L−1, being lorazepam and oxazepam
the analytes detected at the highest concentration level. Thus, PP may become a good alternative to PDMS or
PES for the extraction of basic analytes.
© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction
Benzodiazepines (BZPs) are psychoactive drugs whose core struc-
ture is the fusion of a benzene and a diazepine rings. The properties of
BZPsmake themuseful in treating, for instance anxiety, insomnia, agita-
tion, seizures, muscle spasms and alcohol withdrawal [1,2]. Long-term
BZP use is controversial due to concerns about adverse psychological
and physical effects since BZPs are prone to cause tolerance and physical
dependence [3–5]. Recently zolpidem (ZOLP) has constituted a new
generation of pharmaceuticals synthetized with similar action mecha-
nism as classical BZPs but with different chemical structures and many
times this compound is included into the reports about BZP consump-
tion since it was included in the same therapeutical group as classical
BZPs (N05-Psycholeptics) [6,7].
Besides health problems from the uncontrolled consumption of
BZPs, they may also be an environmental problem, since these com-
pounds are excreted partially unchanged or in the form of metabolites
[8]. Thus, BZPs have been detected in wastewaters [9–15] and surface
waters [14–16] in several regions of Europe.
The most frequently method used for the enrichment and determi-
nation of BZPs is solid-phase extraction (SPE) followed by liquid
chromatography–(tandem) mass spectrometry (LC–MS(/MS)) [8–10,
12–18]. However, SPE requires relative large volumes of sample (ca.
100–500 mL) to obtain low limits of quantiﬁcation (LOQs) that can be
translated in tedious ﬁltration process, high possibilities of SPE cartridge
clogging and problems with sample storage. Moreover the volume of
organic solvents (10–50 mL each sample) [8–15,17] is high that
means an eluate poor concentrated and further steps are required. All
these disadvantages can be total or partially solved with the use of
microextraction techniques.
Microextraction techniques can offer a lower intake of sample and
hazardous organic solvents. Some of the most popular ones are solid-
phase microextraction (SPME), developed by Pawliszyn et al. [19] in
1989 and stir-bar sorptive extraction (SBSE), introduced by Baltussen
et al. [20] in 1999. Both of them rely on equilibrium extraction of a
limited volume of sample (normally lower than 100 mL) with a small
sorbent material (typically a few μL) than can be easily handled, mini-
mizing or even eliminating solvent usage. Despite the high number of
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applications these techniques have gained in the last years [21–23], the
main disadvantage of these procedures is the relatively high price of the
extraction devices (SPME ﬁbers and SBSE Twisters®) that involves their
reutilization with the associated well-known carry over problems and
the decreasing in the extraction efﬁciency by the chemical andmechan-
ical degradation of the material due to successive uses. Because of this,
in 2004, Popp et al. [24] presented an alternative to those devices: the
use of disposable bulk silicone (polydimethylsiloxane, PDMS) sorbents
for the extraction and concentration of organic compounds in water
samples. Rapidly, this new extraction method increased its popularity
due to its simplicity and the low price of each device (ca. 0.1 €), so
that they could be used in a single and disposable mode, avoiding
carry over problems and changes in the extraction efﬁciency and facili-
tating parallel extraction ofmany samples [25–27]. More recently, other
sorbent materials with more polar properties, such as polyethersulfone
(PES) [28,29] and polypropylene (PP) [28,30] in several formats (mem-
branes, tubes or rods) have also been tested for the same purpose with
better response for analytes with these characteristics. PP hollow ﬁbers
are widely used as inert solid support for liquid phase microextraction
techniques (LPME) since the possibility of immobilizing a few μL of sol-
vent (10–20 μL) in its lumen and pores [31,32], as recently has devel-
oped Rezaei et al. [33] for ﬁve BZPs in tap water, juices and biological
matrix but also it can be used as sorptive material itself for compounds
with high Kow and low water solubility through a sorption process in-
stead a liquid liquid mechanism as Müller et al. [34] have pointed. Fol-
lowing this last premise PP tubes as sorptive materials have been
tested for the extraction of chloro and bromo toluene derivatives [35]
and chlorinated anisoles [30]. So the extraction with polymers is
established as a promising alternative for the extraction of organic com-
pounds from water samples, broadening the application ﬁeld towards
more polar compounds.
Thus, the goal of this work was the assessment of the above men-
tioned three different low-cost disposable materials (PDMS, PES and
PP) for the preconcentration of BZPs and ZOLP from water samples
prior to their LC–MS/MS determination. The so-developed method
would offer an easy-to-perform sample preparation procedure for the
environmental determination of BZPs, due to its simplicity and inexpen-
sive character. To the best or our knowledge, this is the ﬁrst application
of sorptive microextraction for BZP determination in environmental
samples.
2. Material and methods
2.1. Reagents
Standards of 2-hydroxy-ethylﬂurazepam (2HEFLU), α-hydroxy-
alprazolam (AHALP), α-hydroxy-triazolam (AHTRI), alprazolam (ALP),
chlordiazepoxide (CHLOR), clonazepam (CLON), demoxepam (DEM),
diazepam (DIA), ﬂunitrazepam (FLUN), ﬂurazepam (FLUR), lorazepam
(LOR), lormetazepam (LORM), midazolam (MID), nordiazepam
(NDIA), oxazepam (OXA), prazepam (PRA), temazepam (TEM) and
ZOLP tartrate were purchased from Cerilliant (Round Rock, TX, USA)
as 1000 mg L−1 solutions (expressed as neutral compounds) in metha-
nol (MeOH) or acetonitrile (ACN). ALP-d5, DIA-d5, FLUN-d7, NDIA-d5,
OXA-d5, 2HEFLU-d4, LOR-d4, and ZOLP-d6, used as internal standards
(ISs), were purchased also from Cerilliant as 100 mg L−1 solution in
MeOH or ACN. Stock solutions were prepared by dilution of the indi-
vidual commercial compounds until obtaining a mixture of 18 analytes
at 20mg L−1 inMeOH/H20 (1:1). In the case of the ISs the stockmixture
solution was prepared by dilution of the individual deuterated
compounds until obtaining a mix of 5 mg L−1 in MeOH/H20 (1:1).
Successive dilutions of these mixtures were performed to the desired
concentrations necessary to spike the samples and to prepare the cali-
bration curves.
LC-grade ACN, acetone andMeOH, glacial acetic acid (100%), hydro-
chloric acid (HCl) and sodium hydroxide (NaOH) were supplied by
Merck (Darmstadt, Germany). Sodium chloride (NaCl) was supplied
by VWR (Llinars del Vallès, Spain). Ultrapure water was obtained in
the laboratory by purifying demineralized water in a Milli-Q Gradient
A-10 system (Millipore, Bedford, MA, USA). Nitrocellulose ﬁlters (pore
size of 0.45 μm) and glass ﬁber pre-ﬁlters were purchased from
Millipore.
PDMS ﬂexible cord, with a diameter of 2 mm, was obtained from
Goodfellow (Huntingdon, UK), Accurel Q3/2 PP (internal diameter of
0.6 mm, wall thickness of 0.2 mm) and PES (external diameter of
0.7 mm) tubular membranes were obtained from Membrana GmbH
(Wuppertal, Germany). Pieces of these polymers with a length of
10 mm were manually cut with a scalpel, which represents a mass of
sorbent of ca. 1 mg for PES and PP and of ca. 30 mg for PDMS. These
tubes/rods were cleaned with MeOH by manual shaking for several
minutes and then stored in clean solvent. Just prior to their use, they
were dried with a lint-free tissue.
2.2. Samples
Grabwastewater samples of inﬂuent and efﬂuentwere taken during
October 2013 from a local wastewater treatment plant (WWTP), also
24 h composite inﬂuent samples were collected in March 2014. The
WWTP is located in the northwest of Spain serving a population around
130,000 inhabitants. Grab river samples were taken at river Sar (Santi-
ago de Compostela, Spain) in October 2013.
Samples were collected in 250 mL amber glass bottles previously
rinsed with MeOH, ultrapure water and ﬁnally with the sample. They
were stored in the dark at 4 °C and analyzed prior 12 h after sampling
to avoid any kind of degradation. Before analysis, samples were ﬁrstly
ﬁltered through a glass pre-ﬁlter and then with a 0.45 μmnitrocellulose
ﬁlter.
2.3. Liquid chromatography–tandem mass spectrometry
The liquid chromatograph used in this work is equipped with two
ProStar 210 high-pressure mixing pumps (Varian, Walnut Creek, CA,
USA), a Metachem Technologies vacuum membrane degasser (Bath,
UK), and an autosampler and a thermostated column compartment
ProStar 410 module (Varian). A Synergi Fusion RP column (100 mm ×
2.0mmwith 4 μmparticle diameter and 80 Å of pore size, Phenomenex,
CA, USA) was selected for the analysis. It was protected with a guard
column (4 × 2 mm) of the same stationary phase (Phenomenex).
Temperature was maintained at 35 °C. The injection volume was set
to 10 μL. Analytes were separated using a ﬂow rate of 0.2 mL min−1 of
water (A) andMeOH (B), both containing 0.1% of acetic acid. The gradi-
ent was as follows: initial conditions 40% B; 0–20min linear gradient to
50% B; 20–21min, linear gradient to 100% B; 21–24min isocratic condi-
tions at 100% B and ﬁnally return to the initial conditions of 40% Bwith 5
additional minutes for column re-equilibration. The total run time is
29 min.
The LC instrument was coupled to a Varian 320-MS triple quadru-
pole mass spectrometer equipped with an electrospray interface (ESI)
operating in positive mode. The ionization source working parameters
were as follows: needle voltage 5000 V, ionization source temperature
50 °C, drying gas temperature (N2) 200 °C, nebulizer gas pressure
(N2) 55 psi, drying gas pressure (N2) 20 psi, collision gas pressure (Ar,
99.999%, Carburos Metálicos, Spain) 1.5 mTorr and centroid mode for
acquisition. Nitrogen was provided by a nitrogen generator (Domnick
Hunter, Durham, UK). Instrument control and data acquisition were
performed with the Varian MS Workstation 6.9 software.
Determination of BZPs was performed by recording two transitions
for each analyte and just one for each IS in the multiple reaction moni-
toringmode (MRM) according to the 2002/657/EC decision [36]. Specif-
ic ESI-MS/MS parameters for each analyte are listed in Table 1.
Validation parameters of the instrumental method were described in a
previous work [18].
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2.4. Sorptive extraction
Under optimized conditions, aliquots (70 mL) of water spiked with
ISs at 100 ng L−1 level and adjusted to pH 9 with a 1 M NaOH solution
and 21 g of NaCl (30% w/v) were placed inside 120 mL glass crimp-
cap vials containing a PTFE-magnetic stir bar. Four PP tubes (10 mm
length each)were exposed directly to thewater sample undermagnetic
stirring (900 rpm) at room temperature during 14 h. After that, PP tubes
were removed from the vial using tweezers, washed with ultrapure
water and dried with a lint-free tissue. For solvent desorption, the four
PP tubes were placed in a 2mL clear screw-cap vial and 1mL of acetone
was added. After the desorption period (5min) the vialwas opened, the
tubes removed and the organic solvent evaporated to dryness with a
gentle stream of nitrogen. The extract was reconstituted with 50 μL of
MeOH and injected into the LC–MS/MS system.
3. Results and discussion
3.1. Selection of sorbent material
The ﬁrst parameter considered in the sorptive extraction of the BZPs
from water samples was the selection of the sorbent material. In the
present work, three materials with different polarities were tested:
PES, PP and PDMS. Thus, sorptive experiments with the three polymers
were performed as follows: a 10 mm rod/tube, previously rinsed with
MeOH, was placed in a 120 mL vial containing 100 mL of ultrapure
water adjusted at pH 9 (given the basic character of most BZPs), spiked
at 1 ngmL−1 with the analytes. Another set of experimentswith the ad-
dition of NaCl (20%, w/v) was also considered. Samples were stirred
overnight (ca. 14 h) at room temperature. After that extraction time,
the sorbent device was removed from the vial using tweezers, dried
with a lint-free tissue and placed into a 200 μL insert. Desorption was
performedwith 100 μL ofMeOHduring 5min. Finally the sorbentmate-
rial was removed and the MeOH extract injected into the LC–MS/MS
system.
For most compounds PP showed a better ability for their extraction
from water samples (Fig. 1). For those compounds containing a nitro
moiety (CLON and FLUN) statistically equal responses (Student-t test,
95% conﬁdence level) were obtained with PES and PP. In the case of
MID, PDMS and PP showed the best results. Therefore, PP was selected
for further experiments.
When NaCl was added to the sample a signiﬁcant increase in the re-
sponse for all compounds was obtained. On the other hand, the same
behavior was observed with the different materials, except for CLON
and FLUN. For these two compounds the presence of an inert salt led
to a greater increase in the response using PP than using PES tubes. So,
PP also provides the highest signal (Fig. S1) when NaCl is added to the
sample. Since that, the effect of NaCl addition was considered more in
detail in the following section.
3.2. Optimization of the extraction conditions
3.2.1. Effect of sample pH and ionic strength
The effect of sample pH (adjusted with a solution 1 M of NaOH or
HCl) and ionic strength (as NaCl addition) was studied by means of a
Central Composite experimental Design (CCD) with four replicates of
the central point (i.e. 12 experiments). Experiments were performed
with 70 mL of ultrapure water, spiked at 1 ng mL−1. A 10 mm PP rod
was stirred during 14 h at 900 rpm. Responses (peak areas) measured
for each compound were processed with the Statgraphics Centurion
16.1 software (Statpoint Technologies,Warrenton, VA, USA). The exper-
imental domain and an overview of standardized main effects and qua-
dratic terms signiﬁcance for each compound are provided in Table 2.
The percentage of NaCl had a positive effect in the response of BZPs,
being statistically signiﬁcant formost analytes (Table 2, Fig. S2). This be-
havior is explained on the basis of thewell-known salting out effect [23,
28]. Moreover, the second-order term of NaCl percentage was statisti-
cally signiﬁcant for CLON, DEM, LOR, OXA, TEM, and ZOLP meaning
that the response is not linear (Fig. S2b–d). As expected, the sample
pH showed a statistically signiﬁcant positive and non-linear effect for
most of the analytes (Table 2, Fig. S2a). Since BZPs are basic compounds
Table 1
LC–MS/MS experimental parameters.
Compound ISs tR (min) MRM transition quantiﬁer a MRM transition qualiﬁera Transition ratios ± tolerance b
ZOLP ZOLP-d6 5.83 308.4 (92) → 235 (28) 308.4 (92) → 263 (20.5) 2.4 ± 0.6
DEM FLUN-d7 6.62 287 (72) → 269 (23.5) 287 (72) → 124 (32) 1.6 ± 0.3
CHLOR NDIA-d5 7.21 300 (56) → 281.9 (21.5) 300 (56) → 282.9 (13) 1.1 ± 0.2
FLUR NDIA-d5 8.24 388.4 (72) → 314.8 (17.5) 388.4 (72) → 317 (13.5) 6.7 ± 2.0
MID ALP-d5 8.36 326.3 (96) → 291 (21.5) 326.3 (96) → 249 (28) 4.4 ± 1.1
CLON ALP-d5 8.94 316 (84) → 270 (22.5) 316 (84) → 214 (34) 4.1 ± 1.0
AHTRI ALP-d5 9.37 359 (80) → 331 (24.5) 359 (80) → 176 (22) 1.1 ± 0.2
AHALP AHALP-d5 9.61 352.3 (88) → 216 (36.5) 325.3 (88) → 140 (32) 1.9 ± 0.4
FLUN FLUN-d7 10.41 314 (80) → 268 (23) 314 (80) → 239 (31) 2.7 ± 0.7
OXA OXA-d5 10.8 287.3 (32) → 241 (21.5) 287.3 (32) → 269 (12) 1.4 ± 0.3
2HEFLU 2HEFL-d4 12.34 333.3 (84) → 109 (23) 333.3 (84) → 315 (12.5) 2.3 ± 0.6
LOR LOR-d4 12.34 321 (56) → 274.9 (18.5) 321 (56) → 302.9 (11.5) 2.0 ± 0.5
ALP ALP-d5 12.42 309 (80) → 205 (37.5) 309 (80) → 281 (23) 1.4 ± 0.3
TEM OXA-d5 12.78 301.3 (52) → 254.9 (19.5) 301.3 (52) → 283 (12) 2.4 ± 0.6
LORM NDIA-d5 14.66 335 (52) → 288.9 (18) 335 (52) → 317 (11) 3.9 ± 0.1
NDIA NDIA-d5 14.72 271.2 (84) → 140 (22) 271.2 (84) → 165 (21.5) 1.8 ± 0.5
DIA DIA-d5 18.05 285.2 (80) → 153.9 (20.5) 285.2 (80) → 193 (25) 1.1 ± 0.2
PRA ZOLP-d6 23.22 325.3 (68) → 271 (17.5) 325.3 (68) → 140 (32) 3.9 ± 1.0
ZOLP-d6 5.71 314 (92) → 235 (28)
AHALP-d5 9.36 330 (88) → 221 (36.5)
FLUN-d7 9.49 321 (80) → 275 (23)
OXA-d5 10.6 292 (32) → 246 (21.5)
2HEFLU-d4 12.22 337 (84) → 113 (23)
LOR-d4 11.29 327 (56) → 281 (18.5)
ALP-d5 12.39 314 (80) → 286 (23)
NDIA-d5 14.3 276 (84) → 140 (22)
DIA-d5 17.7 290 (80) → 198 (25)
a m/z precursor (capillary voltage/V)→ m/z product ion (collision energy/V).
b MRM transition ratios and tolerances were established according to the 2002/657/EC directive [36].
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with pKa values between 2 and 8, for most compounds extraction efﬁ-
ciency increases as the pH increases around the pKa value and it remains
constantwhen pH N NpKa, which also explains the curvature of the sam-
ple pH effect, i.e. the statistically signiﬁcance of the second-order term
of pH (Fig. S2a). On the other hand, for those compounds with an acidic
group,with a pKa around 10 (DEM, LOR, LORM, OXA and TEM), the sam-
ple pH was not statistically signiﬁcant (DEM, OXA and TEM) (Fig. S2b)
or even statistically signiﬁcant with a negative effect (LOR and LORM)
(Fig. S2d). In the case of those compounds with nitro moieties (CLON
and FLUN) (Fig. S2c), the sample pHwas a statistically signiﬁcant factor
with a non-linear negative effect. The low response of the nitroaromatic
compounds at higher pH could bemost likely a result of their instability
in basic solution [37]. Finally, interactions between NaCl and pH terms
were not statistically relevant for any of the analytes.
In view of the above results, further extractions were performed
with samples containing a 30% of NaCl and adjusted at pH 9, as a
compromise.
3.2.2. Sample volume
Three different sample volumes were tested (8, 18 and 70 mL of
sample) according to the capacity of typical glass crimp-cap vials and
considering the increase of volume after NaCl addition. These experi-
ments were performed by triplicate with fortiﬁed ultrapure water
(1 ng mL−1 of each analyte) at pH 9 and with a 30% NaCl added, stirred
overnight. Analyte desorption was carried out using 100 μL of MeOH
during 5 min.
The results of these experiments showed that the response in-
creased as the sample volume raised from 8 to 70 mL (Fig. 2). Although
the increase was not linearly correlated to sample volume, a volume of
70mLwas selected for further experiments in order tomaximizemeth-
od sensitivity.
3.2.3. Extraction time
Extraction time proﬁles were evaluated by triplicate experiments
with 70 mL of spiked ultrapure water samples (1 ng mL−1) adjusted
at pH 9 and containing 21 g NaCl (30% w/v) with a stirring speed of
900 rpm at room temperature for a period of time between 1 and
24 h. Desorption was performed with 100 μL of MeOH for 5 min.
Extraction kinetics plots were then obtained by ﬁtting the areas ob-
tained to the equation proposed by Chen and Pawliszyn [38] for equilib-
rium situations in SPME, applying the same approach than in our
previousworks [29,39]. Fig. 3 exemplarily shows the extraction kinetics
plots for four representative compounds (the remaining plots are simi-
lar to these ones). As it can be observed in Fig. 3 for OXA and DIA, equi-
libriumwas not reached for most analytes even after a sampling time of
24 h. Only for CLON, FLUN and DEM the equilibriumwas reached before
24 h (ca. 17 h). Therefore, as a compromise between sample throughput
and sensitivity, extraction timewas set to 14 h. Although this extraction
time is quite long, it was selected to simplify the method, since several
simultaneous extractions (eg. 15–60with amultipositionmagnetic stir-
rer) can be performed in an unattended way overnight.
3.2.4. Number of PP tubes
The effect of the amount of extractant phase, i.e. the number of
10 mm PP tubes, on the extraction efﬁciency was studied. Thus, extrac-
tions with one to four 10 mm PP tubes were performed under the pre-
viously optimized conditions. The desorption step was performed with
1 mL of MeOH to assure the completely immersion of the PP tubes. The
results, summarized in Fig. 4, showed that the extraction efﬁciency in-
creases as the number of PP tubes increases, achieving extraction efﬁ-
ciencies above 50% except for DEM (41%), when 4 tubes are used.
Hence, four PP tubes of 10 mm each were used in further experiments.
3.3. Optimization of the desorption process
In the ﬁnal step ofmethod optimization, desorption solvents (MeOH
and acetone) and time (5 and 15min) were considered. The desorption
volume was increased respective to previous assays, as it was not feasi-
ble to accommodate the four PP tubes into an insert, and a larger solvent
0.0
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2HEFLU AHALP AHTRI ALP CLON CHLOR DEM DIA FLUN FLUR LOR LORM MID NDIA OXA PRA TEM ZOLP
PES PDMS PP
Fig. 1. Comparison between the signal obtained for the three materials (PP, PDMS and PES) in the extraction of 100 mL of ultrapure water spiked at 1 ng mL−1 level (n= 3). Data are
normalized respect the most intense signal for each compound.
Table 2
Experimental domain of the central composite design (CCD) and relative effects (positive
or negative) including second order terms obtained.
Factor pH (A) %NaCl (B) Second order terms
Lower level 2 0
Central level 7 15
Higher level 12 30 AA BB AB
2HEFLU ++ ++ −− + +
AHALP ++ ++ −− − +
AHTRI ++ ++ −− + +
ALP ++ ++ −− + +
CLON −− ++ −− ++ −
CHLOR ++ ++ −− − +
DEM − ++ − ++ +
DIA ++ ++ −− − +
FLUN −− ++ −− + −
FLUR ++ + −− − −
LOR −− ++ − ++ −
LORM −− ++ − − −
MID ++ ++ −− − −
NDIA ++ ++ −− + −
OXA + ++ − ++ −
PRA ++ + −− − −
TEM + ++ −− ++ −
ZOLP ++ ++ −− −− −
Selected conditions 9 30
Double mark means a statistically signiﬁcant factor (95% of conﬁdence level).
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amount was required to completely cover them. Triplicate extractions
were performedwith ultrapurewater spiked at 1 ngmL−1 in the condi-
tions previously described. After the extraction, three consecutive de-
sorptions during 5 or 15 min, with 1 mL of MeOH or acetone were
done. Extracts were evaporated to dryness under a N2 stream and
reconstituted with 50 μL of MeOH.
With both solvents, MeOH and acetone, even with 5min desorption
time, normalized responses for the 2nd fraction remained below 5% of
those measured for the 1st one and most analytes were not detected
in the 3rd desorption fraction (data not shown). On the other hand, sim-
ilar recoveries were obtained with MeOH and acetone. Therefore, ace-
tone was selected for further studies, as it is more volatile than MeOH
and it is faster andmore easily concentrated. Thus, desorptionwas ﬁnal-
ly performedwith 1mLof acetone during 5min. This solventwas ﬁnally
evaporated to dryness and reconstituted with 50 μL of MeOH for injec-
tion in the LC–MS/MS system, as to maximize sensitivity.
3.4. Method performance
3.4.1. Linearity, precision, extraction efﬁciency and enrichment factor
Linearity was evaluated by duplicate extraction of ultrapure water
aliquots spiked at ten concentration levels in the LOQ-1000 ng L−1
range, using the appropriate isotopically labeled IS (see Table 1) at
100 ng L−1 level under the optimized conditions described before. As
shown in Table 3, the method was linear up to 1000 ng L−1 for all com-
pounds, but PRA (where the linear range was limited to 500 ng L−1),
with determination coefﬁcients (R2) higher than 0.9987. Limits of quan-
tiﬁcation (LOQs) were calculated as 10 times the signal-to-noise ratio
from the lowest spiked concentration level in ultrapure water, obtained
values were in the range between 0.2 and 20 ng L−1 (Table 3).
The precision of the method was evaluated at two concentration
levels by extracting ultrapure water samples spiked at 20 and
200 ng L−1 (n= 6). The results, in terms of relative standard deviation
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
2HEFLU AHALP AHTRI ALP CLON CHLOR DEM DIA FLUN FLUR LOR LORM MID NDIA OXA PRA TEM ZOLP
8 mL 18 mL 70 mL
Fig. 2. Comparison between three different sample volumes (8, 18 and 70 mL) using a PP tube as extractant material (n= 3). Data normalized to the highest signal.
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Fig. 3. Extraction kinetics plots.
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(RSD), were lower than 15% (Table 3). So, the precision of the method
was deemed acceptable keeping inmind that different portions of man-
ually cut sorptive materials were used.
The extraction efﬁciency of the pre-concentration method was also
calculated by comparing the LC–MS/MS peak areas of an ultrapure
water sample spiked at 200 ng L−1 extract (n= 6) with those of a stan-
dard solution prepared in MeOH (injected directly in the LC–MS/MS).
Calculated extraction efﬁciencies ranged from 41 to 86%, leading to en-
richment factors between 574 and 1204 times (Table 3).
3.4.2. Matrix effects, trueness and limits of quantiﬁcation with real
sample matrices
The extraction efﬁciency of sorptive extraction techniques can be af-
fected by the composition of the sample matrix [40,41]. Moreover, the
presence of organic matter and other matrix compounds in the extracts
leads tomatrix effects (normally signal suppression) in LC–MS/MS, par-
ticularly when the ionization source is ESI [42,43]. Therefore, overall
matrix effects (during extraction and at LC–MS/MS) were estimated
by comparing the responses obtained for spiked samples (ultrapure
water and water samples of river, efﬂuent and inﬂuent) (n= 3). Efﬂu-
ent and river samples were spiked with the compounds at 50 ng L−1
level and inﬂuent samples at 100 ng L−1 level and non-spiked samples
were also analyzed and considered for calculations. Hence, a value of
matrix effects of 100% would indicate no matrix effects, lower values
translate into lower extraction efﬁciency or/and signal suppression
and higher values signal enhancement. Signiﬁcant matrix effects were
observed in the three matrices considered (Fig. S3). The matrix effects
for river were the lowest with values between 80 and 60%, except for
PRA (50%). In the case of efﬂuent wastewater the matrix effects were
slightly higher than those in river water ranged from 65 to 30%, again
PRA was the compound more affected by matrix effects (diminution
of the signal up to 80%). As it can be predictable the highest matrix ef-
fects were obtained for inﬂuent wastewater samples (ca. 10–46%),
due to its higher organic content. Anyway, the use of ISs permits com-
pensating thematrix effects and good trueness values, expressed as rel-
ative recovery, were obtained in the range of 87–117%with RSDs below
20% (Table 4).
LOQs in wastewater and river samples were calculated based on
the LOQs in ultrapure water taking into account the matrix effects
(Table 4). The LOQs ranged between 0.4 and 31 ng L−1 for river
water whereas for inﬂuent the LOQs were higher (2–94 ng L−1)
due to matrix effects. The LOQs in this work for the mentioned com-
pounds are in the same order or lower than those obtained by SPE
[10,11,44–46], which only include the determination of four to
seven BZPs, mainly OXA, LOR, DIA and ALP. Compared to our previ-
ous work using SPE-LC–MS/MS [18], only the hydroxylated BPZ me-
tabolites (AHALP and AHTRI) and BZPs with nitro moieties (FLUN
and CLON) present signiﬁcant higher LOQs in inﬂuent wastewater.
0.0
20.0
40.0
60.0
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100.0
2HEFLU AHALP AHTRI ALP CLON CHLOR DEM DIA FLUN FLUR LOR LORM MID NDIA OXA PRA TEM ZOLP
1 Tube 2 Tubes 3 Tubes 4 Tubes
Fig. 4. Effect of the number of PP tubes on the extraction efﬁciency. 70 mL of sample with 30% of NaCl and pH= 9 were extracted overnight (n= 3).
Table 3
Performance ﬁgures with ultrapure water.
Compound Linearity
(R2)a
%RSD Extraction
efﬁciency (%)
Enrichment
factor
LOQ
(ng L−1)
20 ng
L−1
200 ng
L−1
2HEFLU 0.9998 12 2 72 1008 6
AHALP 0.9990 7 6 78 1092 20
AHTRI 0.9990 8 4 70 980 10
ALP 0.9990 11 2 59 826 3
CLON 0.9991 9 5 54 756 10
CHLOR 0.9990 9 4 75 1050 3
DEM 0.9993 12 9 41 574 10
DIA 0.9992 7 3 70 980 3
FLUN 0.9991 6 6 62 868 10
FLUR 0.9990 14 6 68 952 3
LOR 0.9990 5 4 65 910 3
LORM 0.9992 12 4 67 938 0.8
MID 0.9990 11 11 76 1064 1
NDIA 0.9992 12 4 86 1204 2
OXA 0.9989 12 10 62 868 3
PRA 0.9993b 9 7 77 1078 0.2
TEM 0.9987 13 8 62 868 1
ZOLP 0.9991 7 3 82 1148 1
a LOQ-1000 ng L−1 (ISs: 100 ng L−1).
b LOQ-500 ng L−1 (ISs: 100 ng L−1).
Table 4
Trueness, precision and limits of quantiﬁcation for the analysis of river and wastewater
samples.
% Recovery (RSD)a LOQ (ng L−1)
River Efﬂuent Inﬂuent River Efﬂuent Inﬂuent
2HEFLU 113 (8) 112 (20) 116 (1) 8 12 20
AHALP 89 (10) 99 (15) 109 (17) 31 39 71
AHTRI 95 (16) 113 (10) 117 (7) 16 35 46
ALP 109 (4) 109 (14) 98 (17) 5 10 15
CLON 108 (8) 113 (10) 104 (9) 16 35 63
CHLOR 93 (2) 104 (11) 88 (5) 4 6 11
DEM 111 (12) 111 (1) 113 (19) 12 24 55
DIA 107 (3) 109 (5) 92 (10) 4 12 11
FLUN 90 (6) 107 (16) 89 (5) 15 29 94
FLUR 94 (10) 91 (9) 91 (8) 4 7 10
LOR 106 (10) 95 (15) 102 (13) 4 5 5
LORM 94 (8) 90 (17) 89 (6) 1 1 2
MID 87 (2) 109 (3) 102 (10) 2 4 6
NDIA 101 (4) 95 (3) 101 (5) 3 4 4
OXA 99 (2) 105 (5) 101 (12) 4 5 8
PRA 89 (1) 90 (14) 89 (3) 0.4 0.9 2
TEM 95 (12) 97 (4) 97 (9) 2 2 3
ZOLP 105 (9) 111 (5) 109 (10) 2 4 7
a Samples spiked at 50 ng L−1 level for efﬂuent and river samples, 100 ng L−1 for in-
ﬂuent samples, and ISs at 100 ng L−1 level, n = 3.
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Therefore, this method affords an alternative (to SPE) easy and inex-
pensive preparation methodology.
3.5. Application to real samples
Once the method was fully validated it was applied to the determi-
nation of BZPs in river and wastewater (inﬂuent and efﬂuent) samples.
Samples were spiked with the IS at 100 ng L−1 and extracted with the
optimized method, results obtained (in peak area) were interpolated
in the corresponding calibration curve made in ultrapure water and
the results, in ng L−1, for each compound are presented in Table 5.
Moreover, one of the samples (sample 6 in Table 5) was analyzed
using a SPE method already published [18]. The results showed that
there are no statistical signiﬁcant differences between the results ob-
tained by the twomethods at the 95% conﬁdence level (t-Student test).
None of the compounds was detected in river samples at levels
above the LOQs. Regarding wastewater, as presented in Table 5, ﬁve
BZPs were found in both efﬂuent and inﬂuent wastewater samples
whereas PRAwas only detected in concentrations over the LOQ in efﬂu-
ent wastewater samples. LOR and OXA were the analytes detected at
the highest concentration levels. An example chromatogramof an inﬂu-
ent sample (no. 2 in the Table 5) is presented in Fig. 5. The concentra-
tions detected in wastewater are in agreement with those reported in
our previous work using SPE [18]. As compared to other publications,
the concentrations of LORM, NDIA and LOR measured are similar to
those reported in several countries of Europe [9,15,47]. On the other
hand, TEM and OXA were found in this work at concentrations lower
than those reported in North Europe [9,10,45,48,49], but similar to
those found in East Europe [8] and Spain [11,15].
4. Conclusions
A method based on the combination of low-cost polymeric sorbent
extraction followed by LC–MS/MS determination has been developed
for the determination of 17 BZPs, metabolites and ZOLP in water sam-
ples. Notably, PP has proven to be the best option as compared to PES
and PDMS, which are more popular in the literature. Hence, PP may be-
come an interesting alternative for the analysis of basic analytes.
The method shows good performance ﬁgures allowing the determi-
nation of the analytes at the low ng L−1 level and the results are in the
same order as those obtained previously with SPE in terms of LOQ, true-
ness and repeatability but simplifying the procedure and decreasing the
cost of the overall process.
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Table 5
Concentrations (ng L−1) of BZPs inwastewater samples (RSD). Those analytes below LOQ
in all samples are not included in this table, (n = 4).
LOR LORM NDIA OXA PRA TEM
Inﬂuent 1 10 (14) 4 (10) 6 (10) 9 (14) bLOQ bLOQ
2 99 (19) 29 (12) 26 (13) 79 (11) bLOQ 10 (11)
3 67 (1) 22 (9) 19 (11) 70 (15) bLOQ 18 (14)
4a 46 (5) 21 (18) 11 (15) 50 (8) bLOQ 11 (9)
5a 40 (7) 19 (20) 13 (11) 37 (9) bLOQ 10 (6)
6a 54 (1) 13 (12) 14 (1) 44 (11) bLOQ 17 (4)
6a,(SPE)b 63 (10) 10 (15) 13 (14) 48 (8) bLOQ 18 (5)
Efﬂuent 1 78 (10) 21 (3) 15 (9) 70 (8) 7 (9) 15 (8)
2 78 (17) 25 (5) 16 (5) 91 (3) 4 (20) 18 (7)
3 103 (6) 42 (11) 25 (11) 152 (19) 6 (20) 36 (15)
4 68 (1) 33 (4) 25 (2) 110 (24) 5 (3) 20 (13)
a 24 h composite samples.
b Sample extracted by SPE, as detailed in [18].
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Fig. 5. Chromatogram of inﬂuent sample no. 2 (only analytes above LOQ are presented).
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new sorbent-based microextraction
technique.
 Parameters on FPSE of NSAIDs from
environmental water optimized.
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A B S T R A C T
Fabric phase sorptive extraction (FPSE) is a new, yet very promising member of the sorbent-based
sorptive microextraction family. It has simultaneously improved both the extraction sensitivity and the
speed of the extraction by incorporating high volume of sol–gel hybrid inorganic–organic sorbents into
permeable fabric substrates. The advantages of FPSE have been investigated for the determination of four
non-steroidal anti-inﬂammatory drugs, ibuprofen, naproxen, ketoprofen and diclofenac, in environ-
mental water samples in combination with gas chromatography–mass spectrometry. Initially, the
signiﬁcance of several parameters affecting FPSE: sorbent chemistry, matrix pH and ionic strength were
investigated using a mixed level factorial design (3122). Then, other important parameters e.g., sample
volume, extraction kinetics, desorption time and volume were also carefully studied and optimized. Due
to the high sorbent loading on the FPSE substrate in the form of ultra-thin coating and the open geometry
of the microextraction device, higher mass transfer of the target analytes occurs at a faster rate, leading
to high enrichment factors in a relatively short period of time (equilibrium times: 45–100min). Under
optimal operational conditions, the limits of detection (S/N= 3) were found to be in the range of
0.8 ng L1 to 5ng L1. The enrichment factors ranged from162 to 418with absolute extraction efﬁciencies
varied from 27 to 70%, and a good trueness (82–116% relative recoveries) indicating that the proposed
method can be readily deployed to routine environmental pollution monitoring. The proposed method
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was successfully applied to the analysis of target analytes in two inﬂuent and efﬂuent samples from a
wastewater treatment plant and two river water samples in Spain.
ã 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction
Solid-phase extraction (SPE) has become the reference extrac-
tion technique for the determination of trace organic pollutants,
including pharmaceuticals, in wastewater and other environmen-
tal waters [1,2]. However, it still holds some drawbacks, such as the
need to process relatively high sample volumes (100–5000mL) in
order to reach the (sub-) ng L1 limits of quantiﬁcation (LOQs)
required in many cases [3–6]. Moreover, the volume of organic
solvents needed to condition and elute the cartridges (typically
5–50mL) is also relatively large. These considerations, among
some others, contributed to the quick development of alternative
microextraction techniques, aiming to reducing sample volume
(typically in the 5–100mL range) and elution solvent (typically in
the 0–1mL range) intake. Contrary to SPE, microextraction
techniques are based on the principle of analyte partitioning
between the extraction sorbent and the sample matrix rather than
exhaustive extraction [7]. Thesemicroextraction techniques can be
divided in two groups: those using a small sorbent material
(sorbent-based sorptive microextraction) and those based on a
small volume of solvent (solvent-based microextraction). Among
them, the ﬁrst approach, based on a sorbent, is more popular and
has reached the commercial status in several formats, because of
its much simpler handling [7].
The ﬁrst and, to date, the most popular microextraction
technique is solid-phase microextraction (SPME) [8]. The com-
mercial format of SPME consists of a ﬁber covered with a small
amount of sorbent, which comes in contact to the sample
containing the target analyte(s) for a speciﬁc time and then is
directly desorbed in the gas chromatograph (GC) for analysis. SPME
can thus be considered a fully solventless technique if combined to
GC, while combination with liquid chromatography has not been
so successful. Itsmain limitations are the cost of commercialﬁbers,
requiring reusability, and the low amount of sorbent that leads to
high LOQs in some cases. Hence, stir-bar sorptive extraction (SBSE)
[9] was proposed as an alternative with a higher amount of
extracting phase. SBSE is commercially available with the name of
Twister1, and consists of amagnetic stirrer covered by the sorbent.
Themain advantage of SBSE respective to SPMEwas the increase of
the amount of organic phase that can be translated into higher
extraction efﬁciencies at the expense of increased time to reach the
extraction equilibrium. Furthermore, until a few years ago, only
polydimethylsiloxane (PDMS) coated SBSE devices were commer-
cially available, limiting its applicability toward polar analytes, and
again Twisters1 needed to be reused. As an alternative approach,
Popp et al. [10] proposed in 2004 the use of low cost disposable
bulk silicone (PDMS), which allowed each device being discarded
after each usage, and has been applied to a variety of analytes
[11–14]. More recently, other bulk polymers, such as polyether-
sulfone and polypropylene have been used to extend its
applicability toward polar analytes [13,15–18]. Nonetheless, the
use of bulk polymers cannot solve the long extraction equilibrium
time often required in conventionally coated microextraction
techniques including SBSE.
A judicious assessment of different sorbent-based sorptive
microextraction techniques revealed that most of the draw-
backs of these techniques stem from: (1) sorbent coating
technique [19]; and (2) physical format of the microextraction
device [20]. Although a number of coating techniques are
available for sorbent immobilization on the substrate surface,
dip coating still dominates, in particular, in commercial SPME
and SBSE device coating. Dip coating entails immersing the
substrate into a solution of organic polymers followed by free
radical cross-linking process [21]. The lack of chemical
anchorage between the polymeric sorbent and the substrate
is implicated to poor thermal, solvent, and chemical stability of
these sorbents and limits the application of these micro-
extraction techniques to a great extent. The high viscosity of
these pseudo-liquid types of sorbents, e.g., PDMS and polyeth-
ylene glycol (PEG), in SPME and SBSE does not allow fast
diffusion of the analytes into the sorbent mass, resulting in a
long extraction equilibrium time. The physical format of the
extraction devices (short fused silica ﬁber for SPME, and
cylindrical glass tube for SBSE) also limits the sorbent loading
capacity without increasing the coating thickness, and eventu-
ally instigates poor sensitivity of the microextraction device.
Fabric phase sorptive extraction (FPSE), developed by Kabir and
Furton [22], has creatively addressed both the major shortcomings
of microextraction techniques simultaneously. FPSE utilizes sol–
gel coating technology [19,23] as the sorbent immobilization
technique and inherently permeable fabric as the substrate,
resulting in a microextraction device with high volume of
intrinsically porous sorbent chemically bonded to the substrate.
The high volume of sorbent containing easily accessible interaction
sites, chemical bonding between the sorbent and substrate,
preserved permeability of the fabric substrate and the hybrid
nature of the composite sorbent material offers very high sample
capacity, near-exhaustive extraction under the equilibrium ex-
traction conditions, allows exposing to any organic solvent for
elution/back-extraction, permits exposure to harsh chemical
environment (pH 1–12) without substantial loss in extraction
performance. Furthermore, FPSE opened up the possibility of
exploiting hydrophobicity/hydrophilicity of the fabric substrates in
order to ﬁne tune the ultimate polarity/selectivity of the FPSE
media, if required. The ﬁrst application of FPSE combined to liquid
chromatography for the determination of estrogens in water has
already been presented [24], while some other applications are
under development.
Herein, we aim to evaluate the applicability of FPSE for the
determination of emerging pollutants in environmental water
samples. The analytes selected were four non-steroidal anti-
inﬂammatory drugs (NSAIDs), namely: ibuprofen (IBU), nap-
roxen (NAP), ketoprofen (KET) and diclofenac (DIC). NSAIDs
were chosen due to the environmental concern of these drugs
[25,26] among which the four analytes selected are the most
relevant. This environmental awareness has already reached
regulatory and other governmental bodies. For instance, DIC has
been included in the watch-list of last revision of the European
Union Water Frame Directive (EU-WFD) [27], and NSAIDs have
already been included into the United States Environmental
Protection Agency (US-EPA) ofﬁcial method 1694 [28], together
with other emerging pollutants. Besides, several microextrac-
tion methods for the determination of NSAIDs have already
been published in the literature, including several sorbent-
based microextraction techniques, such as SPME [29–32] or
SBSE [33]. Hence, this application ﬁeld constitutes a good
benchmark for FPSE. Therefore, the FSPE method was developed
and combined with GC–mass spectrometry (GC–MS) after
derivatization, validated, compared to existing literature and
applied to the analysis of real samples.
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2. Experimental
2.1. Material and chemicals
Substrates cotton fabric (100% cellulose) and polyester fabric
(100% polyester) were purchased from Jo-Ann Fabric (Miami, FL,
USA). Poly(tetrahydrofuran) (PTHF), acetone, dichloromethane,
methyltrimethoxysilane (MTMS), and triﬂuoroacetic acid were
purchased from Sigma–Aldrich (St. Louis, MO, USA). Poly(dime-
thyldiphenylsiloxane) (PDMDPS) was purchased from Gelest
(Morrisville, PA, USA). PEG (Carbowax 20M) was purchased from
Sigma–Aldrich. Sodium hydroxide and hydrochloric acid were
purchased from Thermo Fisher Scientiﬁc (Milwaukee,WI, USA). An
Eppendorf Microcentrifuge Model 5415R (Eppendorf North Amer-
ica Inc., Hauppauge, NY, USA) was used to centrifuge different sol
solutions in order to obtain particle free sol solutions. A Fisher
Scientiﬁc Digital Vortex Mixture (Fisher Scientiﬁc, Pittsburg, PA,
USA) was employed for thorough mixing of different solutions.
Bubble-free sol solutions were obtained using a 2510 BRANSON
Ultrasonic Cleaner (Branson Ultrasonics, Danbury, USA). A
Barnstead Nanopure Diamond (Model D11911) deionized water
unit (Dubuque, IA, USA) was used to obtain ultra-pure deionized
water (18.2MV cm1) for sol–gel synthesis and substrate treat-
ment in the USA lab, while in Spain it was obtained from a Milli-Q
system (Millipore, Bedford, MA, USA).
IBU, DIC, KET and NAP were purchased from Aldrich (Milwau-
kee, WI, USA) as solids of high purity (>98%). N-methyl-N-
tert-butyldimethylsililtriﬂuoroacetamide (MTBSTFA) used as
derivatization reagent (ampoules of 1mL) was also from Aldrich.
Individual stock solutions of each compound were prepared in
methanol in a concentration of ca. 1000mg L1. Mixed stocks
solutions of 20mgL1 were prepared in methanol and ethyl
acetate, and diluted as necessary for water fortiﬁcation (methanol)
or derivatization (ethyl acetate) and GC–MS analysis. LC-grade
methanol and ethyl acetate were supplied by Merck (Damstard,
Germany). Sodium chloride (NaCl) was purchased from VWR
Prolabo (Llinars del Vallès, Spain).
2.2. Preparation of FPSE media
2.2.1. Pretreatment of fabric substrates
50 cm2 segments of cotton (100% cellulose) and polyester (100%
polyester) fabrics were cut from commercial lots. The fabric pieces
were ﬁrst soaked with deionized water for 15min under constant
sonication. The fabrics were then cleaned with copious amount of
deionized water to remove all physically adsorbed ﬁnishing
chemicals residues, followed by treating with 1M NaOH solution
for 1h under sonication. The mercerized fabrics were thenwashed
several times with deionized water, followed by treating with
0.1M HCl solution for 1h under sonication. The treated fabrics
were thenwashedwith abundant deionizedwater and ﬁnally dried
overnight in an inert atmosphere under continuous helium gas
ﬂow. The dried fabricswere stored in clean airtight glass containers
until they are coated with sorbents.
2.2.2. Preparation of the sol solutions for coating the substrates
The sol solution for creating the sol–gel PTHF coating was
prepared by using facile sol solution formulation developed in our
lab [34]. Brieﬂy, the sol solution was prepared by sequentially
adding PTHF, MTMS, methylene chloride, acetone, triﬂuoroacetic
acid, water in a mole fraction 0.04: 0.07: 0.16: 0.14: 0.04: 0.01,
respectively. The mixture was thoroughly vortexed after adding a
new ingredient into the sol solution to ensure that a homogenous
solution is formed before adding the next ingredient. Then, it was
further vortexed for 3min, centrifuged for 5min and ﬁnally the
clear supernatant portion of the sol solution was transferred to a
clean 60mL amber colored glass bottle. The sol solution for
creating sol–gel PDMDPS and sol–gel PEG coatings were prepared
in the same way but instead of PTHF, PDMDPS or PEG polymers
were added, respectively.
2.2.3. Creation of sol–gel PTHF, sol–gel PDMDPS, and sol–gel PEG
coatings on the substrate
Polyester fabric was used as the substrate for sol–gel PDMDPS,
whereas cellulose fabric was used as the substrate for sol–gel PTHF
and sol–gel PEG coatings. The clean and treated fabrics were gently
inserted into the bottle containing the sol solution so that a three-
dimensional network of sol–gel PDMDPS/or PTHF/or PEG can be
formed throughout the porous substrate matrix. The fabrics were
kept inside the sol solution for a pre-determined period of time.
Upon completion of the coating period, the sol solution was
expelled from the bottle and the coated fabric was dried and aged
in a home-made conditioning device built inside a gas chroma-
tography oven with continuous helium gas ﬂow at 50 C for 24h.
Before using for FPSE, the sol–gel PDMDPS/or PTHF/or PEG coated
fabric were rinsed sequentially with methylene chloride and
methanol followed by drying at 50 C under an inert atmosphere
for 1h. The FPSE media coated with sol–gel PDMDPS/or PTHF/or
PEG were then cut into 2.5 cm2.0 cm and stored in a closed glass
container to prevent from any contamination and used in this
work. To determine the batch-to-batch coating reproducibility,
4 individual batches were prepared for each type of sorbent
chemistries under identical coating conditions and the sorbent
loading was calculated gravimetrically for the above mentioned
dimensions (10 cm2, since both sides are coated). PDMDPS had an
average loading of 9.7mg per device (batch-to-batch RSD: 8.7%),
PTHF of 19.8mg per device (RSD: 5.5%) and PEG of 43.1mg per
device (RSD: 7.2%).
All FPSE extraction media were cleaned by immersing them in
ethyl acetate for 15min and then dried over a lint-free-tissue
before each use. Once the extractionwas completed and themedia
was desorbed, the same procedure of clean-up was performed and
the FPSE media was stored to the next usage. All FPSE media were
reused for over 30 times (over 50 times in the case of PEG, as being
the ﬁnally selected sorbent material).
2.3. Collection of samples
Grab sampleswere obtained from the inﬂuent and efﬂuent of an
urban wastewater treatment plant (WWTP) equipped with a
primary and secondary (activated sludge) treatment, and located
in the northwest of Spain, which receives the discharges of ca.
130,000 inhabitants. River water samples were collected in two
rivers, one of them (Sar River) about 5 km downstream after
receiving the discharges of a municipal WWTP and the other one
(Sarela River), corresponding to a relatively small and clean river.
All water samples were collected in 250mL amber glass bottles,
previously washed with methanol and ultrapure water and rinsed
with the sample. They were ﬁlled up completely and analyzed as
soon as they arrived at the laboratory. Before analysis, samples
were ﬁltered with 0.45mm nitrocellulose ﬁlters (Millipore,
Milford, MA, USA) to remove particulate matter and adjusted to
pH 2 with concentrated HCl.
2.4. Extraction and derivatization
Under the optimized conditions, 30mL of water sample
(previously ﬁltered) adjusted at pH 2 were disposed in a 60mL
glass screw-cap vial and a PTFE-magnetic bar. A sol–gel PEG coated
FPSE mediawas immersed into the sample with help of a tweezers
and the vial was capped and stirred for 2h at 500 rpm. After that
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time, the FPSEmediawas removed from thewater sample, cleaned
with ultrapure water and dried with a lint-free-soft-tissue. For the
desorption of the compounds, the FPSE media was introduced into
a 2mL screw-cap vial containing 1mL of ethyl acetate for 15min.
Subsequently, the FPSE media was removed from the vial and the
extract was evaporated to dryness by a gentle nitrogen stream.
Then, the residue was reconstituted in a 100mL insert with 40mL
of ethyl acetate and 10mL of MTBSTFA. The derivatization reaction
took place in an oven at 60 C for 60min [35]. After cooling to room
temperature, the extract was ready for GC–MS analysis.
2.5. Gas chromatography–mass spectrometry
The instrument used in this work was an Agilent 7890A gas
chromatograph combined with an Agilent 7683B automatic
sampler and an Agilent 5975C quadrupole mass spectrometer
(Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA) working in electronic
impact at 70eV. The instrument was equipped with a capillary
column (HP 5 MSI, 30m0.25mm, 0.25mm ﬁlm thickness, J & W
Scientiﬁc, Folsom, CA, USA). Helium (99.9999% Praxair, Spain) was
used as carrier gas at a constant ﬂow rate of 1.2mLmin1. The
volume injectedwas set to 2mL, in the splitless mode of operation.
The oven temperature program was as follows: 100 C, kept for
2min, then ramped to 130 C at 25 Cmin1, a second ramp to
250 C at 5 Cmin1 and a ﬁnally a ramp at 30 Cmin1 to 280 C,
held for 10min. The total runtime was 38.2min and the solvent
delay was established in 8.5min. Transfer line, MS source and MS
quad temperatures were set at 280 C, 230 C and 150 C,
respectively. The derivatized target compounds were measured
in the selected ion monitoring mode, with each compound being
monitored at different timewindows deﬁned by the corresponding
retention times, with a dwell time of 100ms for each ion. For each
compound one quantiﬁer and two qualiﬁer ions were recorded, as
detailed in Table 1.
3. Results and discussion
3.1. FPSE optimization
3.1.1. FPSE sorbent, pH and ionic strength
Although many different FPSE coatings can be prepared, in this
case only three were considered on the basis of their polarity:
PDMDPS (a non-polar sorbent similar to PDMS), PTHF (of
intermediate polarity) and PEG (polar coating). Hence, in order
to select the best suited coating chemistry for the tested analytes,
taking into consideration also the effect of pH and ionic strength
and their possible interaction, a mixed-level factorial design
(3122) was used. With this design, the coating chemistry was
studied at three levels and the other two variables at two levels, by
performing 15 experiments (including 3 central points). The
experimental domain (Table 2), in the case of the pHwas 2–12 (pH
units) and for the ionic strength between 0 and 30% NaCl (w:v).
Experimentswere performedwith 15mL of ultrapurewater spiked
with 5ngmL1 of compounds for 4h at 500 rpm. The FPSE media
was desorbed in 0.5mL of ethyl acetate for 15min, derivatized and
analyzed by GC–MS. Peak area was used as the response for
statistical analysis with the aid of the Statgraphics Centurion
16.1 software (Statpoint Technologies, Warrenton, VA, USA).
As presented in Table 2, the most important factor was the pH,
which exhibited a statistically signiﬁcant (95% signiﬁcance level)
negative effect, i.e., better extraction efﬁciency is obtained in
acidiﬁed samples, in agreement with the acidic character of
NSAIDs. Conversely, the ionic strength does not play a relevant role
on FPSE, as the percentage of NaCl was far away from the
statistically signiﬁcance boundary. Finally, the extracting material
was statistically signiﬁcant for NAP and close to the signiﬁcance
Student-t signiﬁcance boundary for remaining analytes. Moreover,
the second order term (AA in Table 2) was also close to the
statistical signiﬁcance boundary for KET and NAP. This effect is
visualized in the main effects plot (Fig. 1) where it can be observed
that for KET and NAP a better response is obtained at the
intermediate level, i.e., with the PEG ﬁber, while for IBU and DIC,
the extraction efﬁciency with PEG and PTHF was very similar. It is
also important to mention that interaction terms were not
signiﬁcant, as such, the sol–gel PEG coated FPSE media was found
to be the best extraction media for these NSAIDs independently of
the pH and ionic strength.
In view of those results, the pHwas ﬁxed at 2, samples were not
modiﬁed with NaCl and the sol–gel PEG coated FPSE media was
selected for further optimization experiments.
3.1.2. Sample volume
The different sample volumes considered were: 15, 30 and
70mL (n =3) using the extraction conditions described in the
previous section and by varying the sample volume. All samples
were spiked at 5ngmL1 level. As presented in Fig. 2, when the
sample volume is increased to 30mL from 15mL, the signal
(peak area) is doubled. However, when this sample volume is
further increased to 70mL, the increase of the response is only a
20–35%, despite the 2.5-fold increment in the sample amount
(respecting 30mL). Therefore, sample volume was ﬁxed in
30mL.
Table 1
Selected physico-chemical properties of the analytes and GC–MS retention times and m/z values.
Empirical formula CAS no. pKaa Log Kowa Ret. time (min)b Quantiﬁer ions (m/z)b Qualiﬁer ions (m/z)b
IBU C13H18O2 15687-27-1 4.41 3.5 14.24 263 161, 117
NAP C14H14O3 22204-53-1 4.84 2.8 22.42 287 185, 170
KET C16H14O3 22071-15-4 4.23 2.9 24.64 295 267, 311
DIC C14H11Cl2N2O2 15307-86-5 4.18 4.5 26.23 352 354, 179
a Data compiled from www.sciﬁnder.cas.org, calculated with the ACD/Labs Software v11.02.
b Refering to the corresponding derivatizated compound (tert-butyldimethylsilil-derivatives).
Table 2
Experimental domain for the mixed-level 3122 design and standardized effects
for the main factors and second order terms. Student-t signiﬁcance boundary:
t =2.36.
Coating
(A)
pH
(B)
%NaCl
(C)
Second order terms
Low level PDMDPS 2 0
Central level PEG 7 15
High level PTHF 12 30 AA AB AC BC
IBU 1.83 4.83a 0.067 0.84 0.68 0.64 0.29
NAP 2.43a 5.05a 0.16 1.87 1.48 0.33 0.05
KET 2.30 5.11a 0.52 2.25 1.60 0.009 0.42
DIC 2.17 5.77a 0.81 0.79 0.68 0.23 0.16
a Indicates a (95% conﬁdence) statistically signiﬁcant term.
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3.1.3. Extraction kinetics
Extraction kinetics were studied in 1min to 4h range, with
30mL of ultrapure water samples adjusted at pH 2, spiked with
1ngmL1 (n =3) and using a sol–gel PEG coated FPSE media as
extracting material. Desorption was performed as in previous
experiments. The results obtained (peak areas)wereﬁttedwith the
software GraphPad Prism 5 (La Jolla, CA, USA) to the equation
proposed by Chen and Pawliszyn [36] for SPME, slightly modiﬁed
as described in [37,38]. Hence, the time to reach the equilibrium
(t95) is deﬁned as the time needed to reach 95% of the maximum
theoretically obtainable area, at t =1 (Amax). So t95 can be
calculated as 2.996/a, where a is the kinetic constant [37,38].
The results are compiled in Fig. 3, where it can be observed that
the equilibrium is reached in 45 to 100min, depending on the
analyte. The regression determination coefﬁcients (R2) from the
kinetic plot ﬁttings were quite good (>0.93), bearing in mind that
the home made FPSE media was manually cut and the variability
inherent to the extraction. Moreover, this equilibrium time is
shorter than that obtained by SBSE [33] and SPME [29] from similar
amounts of sample.
Finally, the extraction time for the target analytes was set to 2h,
in order to work under equilibrium conditions and to decrease the
variability. This extraction time could be decreased to 45min
maintaining good extraction efﬁciency (Fig. 3) if necessary, but
since many parallel extractions can be performed with a multi-
point stirrer plate (15 positions in our case), it was decided towork
in the equilibrium for all analytes.
3.1.4. Desorption time
The ﬁnal step in method optimization was the study
involving desorption of analytes from the FPSE media, which
are solvent nature and volume and time required for desorp-
tion. In this case, only ethyl acetate was considered because of
its good compatibility with the derivatization reaction [35] and
already known good performance for desorption of NSAIDs
from SPE and microextraction media (such as SBSE) [33,35].
Desorption time was also ﬁxed at 15min, because no improve-
ments were observed at longer times (data not shown).
Finally, regarding solvent volume, this was assessed with FPSE
media, loaded with the analytes by extractions performed with
samples of ultrapurewater (30mL, n =4) spiked at 5ngmL1 in the
previously optimized conditions. After that, the extracting media
were cleaned with ultrapure water, dried and consecutively
desorbed four times with 0.5mL fresh ethyl acetate aliquots, each
for 15min. Then, each extract was derivatized and injected
separately. As shown in Fig. 4, around 80% of the compounds
were desorbedwith the ﬁrst 0.5mL.With the second desorption an
overall of 95% of compounds were transferred to the solvent and
the amount of analytes remaining on the FPSE material was lower
than 5%, and very low traces were detected in the ﬁnal fourth
desorption step.
[(Fig._1)TD$FIG]
Fig. 1. Main effects plots obtained during the experimental design optimization of coating, pH and NaCl.
[(Fig._2)TD$FIG]
Fig. 2. Effect of the sample volume on NSAIDs extraction. Results are relative to the
response for the lowest volume tested (15mL, n =3).
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Hence, desorptionwas performedwith 1mL of ethyl acetate for
15min, as it was observed that the recoveries were the same that
using two consecutive fractions of 0.5mL (data not shown). FPSE
media were then cleaned with further ethyl acetate, if reused.
3.2. Method performance
3.2.1. Extraction efﬁciency and enrichment factor
To evaluate the extraction efﬁciency (EE), various aliquots of
ultrapure water samples spiked with 200ng L1 of the analytes
were submitted to FPSE optimized protocol. Then these samples
were analyzed and their area compared to that of standards
prepared in ethyl acetate and derivatized, taking into account the
expected concentration if the EE would be 100% (120mg L1) [39].
The results of EE ranged from 27% to 70%, for DIC and IBU
respectively (Table 3). These EE is quite high for an equilibrium
extraction technique, as for instance are similar to those obtained
by SBSE [33], but with a much shorter equilibration time (see
Table 4).
Besides the EE, the enrichment factor (EF) was also calculated
by multiplying the EE by the maximum theoretical enrichment
(600-fold, based on volumes of the sample and ﬁnal extract) and
divided by 100. As shown in Table 3, the EF obtained ranges from
162 to 418.
3.2.2. Linearity and precision
The linearity of the method was assessed by spiking ultrapure
water samples with increasing amounts of NSAIDs from the LOQ to
20mg L1 with a total of 10–12 calibration levels (depending on the
[(Fig._3)TD$FIG]
Fig. 3. Kinetics of the FPSE of NSAIDs. Data ﬁtted according the equation described in references [36–38].
[(Fig._4)TD$FIG]
Fig. 4. Relative desorption of NSAIDs obtained from four consecutive 0.5mL
desorption of the same FPSE media with ethyl acetate (n =4).
Table 3
Performance of the FPSE followed by derivatization and GC–MS developedmethod.
IBU NAP KET DIC
LOD (ng L1)a 0.8 2 5 2
LOQ (ng L1)b 3 5 15 7
R2c 0.9990 0.9986 0.9991 0.9990
Enrichment factor (EF) 418 263 223 162
% Extraction efﬁciency (EE) 70 44 37 27
Trueness (% relative recoveries)d
Surface watere 109 108 107 101
Surface waterf 107 111 108 96
Efﬂuent waterf 92 93 92 94
Inﬂuent water f 82 97 97 116
Precision (%RSD)
Milli-Q (20ng L1)g 3.5 7.2 11 18
Milli-Q (200ng L1)g 6.0 9.0 16 10
Surface watere 8.5 13 9.3 15
Surface waterf 8.1 11 13 14
Efﬂuent wastewaterf 3.9 9.0 7.3 13
Inﬂuent wastewaterf 17 18 14 11
a S/N=3.
b S/N =10.
c Calibration levels: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500ng L1; 1, 2, 5, 10 and 20mg L1.
Each calibration level was measured twice. Only those levels above LOQ were
employed.
d Relative recoveries from calibrations in ultrapure water.
e Samples spiked at the 0.2mg L1 level (n =4).
f Samples spiked at the 10mg L1 level (n =4).
g n =6.
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analyte) each being performed in duplicate. As presented in
Table 3, the linearity was excellent, considering the broad range
tested (LOQ-20mg L1), with determination coefﬁcients (R2)
higher than 0.998.
The precision was evaluated with 20 and 200ng L1 ultrapure
water spiked samples and real river and wastewater at the 0.2–
10mg L1 concentration. RSD valueswere below20% for all NSAIDs,
with the highest value (18%) corresponding to DIC at the lowest
spiked level in ultrapure water and for NAP in the dirtiest water.
These results are deemed acceptable (Table 4) keeping inmind that
no internal standard is used in order to simplify the method, as
compared to the literature [33,40].
3.2.3. Matrix effects and trueness with complex water matrices
The application of equilibrium microextraction analytical
techniques to complex matrix (e.g., sewage) can be translated
into a lower EE as compared with ultrapure water, since the
presence of organic dissolvedmatter can competewith sorbent for
the analytes, altering the distribution coefﬁcient and decreasing
the extraction efﬁciency or slowing down extraction kinetics
[41,42]. Such matrix effects may render biased results if it is not
properly accounted for and lead to increased limits of detection
(LODs) and LOQs.
In order to evaluate matrix effects and the trueness of the
methodwith external calibrations performedwith ultrapurewater
extracted by the FPSE protocol, surface water and inﬂuent and
efﬂuent wastewater were considered. Thus, samples were spiked
with 0.2–10mg L1 of the analytes (n =4) and their concentration
calculated from ultrapure water calibrations. Unspiked samples
were also measured and their concentrations subtracted for
relative recoveries calculation. As presented in Table 3, apparent
recoveries were in the 96–111%, 92–94% and 82–116% range for
surface water, efﬂuent and inﬂuent wastewater, respectively.
Therefore, matrix effects can be considered negligible in most
cases, even with complex samples, with the highest bias found for
NAP in the most complex sample (18%). This trueness values are
quite satisfactory and could be improved by using deuterated
surrogates if necessary, while avoiding time-consuming standard
addition protocols necessary in other cases, such as SPME [29].
3.2.4. Limits of detection and quantiﬁcation
Since the concentration of the NSAIDs in the real samples was
quite high (see Section 3.3), LODs and LOQs were calculated from
ultrapure water spiked samples at a low concentration level (5 to
20ng L1, depending on the analyte). LODs were established for a
signal-to-noise (S/N) equal to 3, whereas a value of 10 was used for
the LOQ. Since no signiﬁcant matrix effects occur with the
developedmethod, the obtained values should not differ toomuch
from those obtainable with real samples. As compared to other
sorbent-based sorptivemicroextraction techniques (Table 4), LOQs
are better than those obtained by SPME [29], SBSE [33] and even
microextraction with packed sorbents (MEPS) [40].
3.3. Application to real samples
The developed FPSE, derivatization and GC–MS analytical
method was ﬁnally applied to the analysis of two inﬂuent and
efﬂuent samples fromaWWTP and to two riverwater samples, one
of them after the discharge of theWWTP and the second one, from
a relatively clean small river. As an example, a chromatogram of a
wastewater sample is presented in Fig. 5.
As shown in Table 5, the concentrations in the inﬂuent ranged
from ca. 100ng L1 (DIC) up to 10–15mg L1 (IBU). In the efﬂuent,
after wastewater treatment, the concentration of IBU was
considerably lower (ca. 25–100ng L1), while KET and DIC seem
to be more recalcitrant (ca. 90–450ng L1). These spot samples
represent the already known pattern of consumption of NSAIDs
and their elimination at conventional WWTPs [25,26,43]. Howev-
er, the concentrations of IBU in the inﬂuent has increased in the last
decade, as it were detected in the 2–6mg L1 in the period
2000–2002 in the same WWTP [35,44]. Actually, a survey
conducted by Rodil et al. in nearby WWTPs in Galicia (Spain) in
Table 4
Comparison of the developed FPSE method with other selected sorptive extractive publications. Only those methods considering the four NSAIDs, MS detection and
derivatization are shown here. Data given corresponds only to the four NSAIDs, despites other analytes could have been measured.
Extractiona Determination Sample
volume (mL)
Extraction
time (min)
Equilibrium
time (min)
%EE LOQ
(ng L1)
Precision
(%RSD)
Calibration
methodb
Trueness (% relative
recovery)
Reference
SPME GC–MS 22 40 >120 – 15–40 4–9 SA – [29]
SBSE GC–MS 15 240 240 26–107 43–70 3–20 ISC 77–107 [33]
MEPS GC–MS 5 6 0.75mLc – 11–360 3–13 ISC 60–160 [40]
FPSE GC–MS 30 120 45–100 27–70 3–15 4–18 ESC 82–116 This work
a MEPS: microextraction by packed sorbents.
b SA: standard addition; ISC: internal standard calibration; ESC: external standard calibration.
c In MEPS no equilibrium time is deﬁned, but the maximum amount of water sample that can be percolated, in a way similar to the breakthrough volume in SPE.
[(Fig._5)TD$FIG]
Fig. 5. Chromatogram of a real inﬂuent wastewater sample (code 2 in Table 5).
Table 5
Concentration of the target compounds in the samples analyzed (n =3). Data
expressed as mean standard deviation in mg L1.
IBU NAP KET DIC
Inﬂuent 1 9  1 5.0  0.2 0.70  0.08 0.11  0.01
Inﬂuent 2 15  2 6.2  0.2 0.85  0.07 0.09  0.01
Efﬂuent 1 0.09  0.02 0.11  0.02 0.23  0.01 0.45  0.05
Efﬂuent 2 0.026  0.003 0.047  0.006 0.38  0.06 0.09  0.02
River 1 0.13  0.04 0.11  0.04 0.06  0.02 0.15  0.03
River 2 0.06  0.01 0.026  0.002 0.045  0.001 <LOQ
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the period 2007–2008 reported a median value of 7.5mg L1 for
IBU [43].
In the river receiving the efﬂuent of the WWTP (Sar River), the
concentrations were at the 50–150ng L1 range, whereas in the
“clean” Sarela river DIC below the LOQ, but the remaining NSAIDs
could still be detected at the 25–55ng L1 concentration level
(Table 5).
4. Conclusions
In this work, three different FPSE sorbent chemistries, sol–gel
PDMDPS, sol–gel PTHF, and sol–gel PEG were investigated for the
rapid and efﬁcient analysis of four important NSAIDs in
environmental water samples. FPSE provided a fast microextrac-
tion method for NSAIDS, robust (without matrix effects), broad
linear range and adequate LODs/LOQs.
Compared to other sorbent-based sorptive microextraction
techniques, FPSE possessed many unique advantages including
simplicity in device fabrication; low cost; high EE; faster extraction
equilibrium; and ﬁeld deployability; among others.
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En este capítulo se pretenden presentar unas conclusiones generales derivadas 
del  trabajo que se ha realizado en esta Tesis. Las conclusiones detalladas para cada uno 
de los artículos publicados se recogen en el capítulo anterior. 
A lo largo de esta Tesis se han desarrollado y validado diferentes técnicas de 
extracción basadas en la ab/adsorción sobre ab/adsorbentes sólidos. Algunas de estas 
técnicas  son ampliamente conocidas como la microextracción en fase sólida (SPME) y  la 
extracción en fase sólida (SPE) mientras que otras poseen un menor número de 
aplicaciones como la extracción con polímeros comerciales de bajo coste o la todavía más 
reciente extracción con polímeros modificados químicamente (FPSE). Además, se ha 
demostrado la contaminación de las aguas residuales y superficiales de la zona con 
compuestos químicos de origen antropogénico, en particular con aquellos relacionados 
con el consumo de drogas de abuso y fármacos. 
- La SPME ha demostrado ser una tecnología libre de disolventes y con una 
excelente sensibilidad y robustez para la extracción de derivados del cannabis y de 
estimulantes de tipo anfetamínico (ATS) en muestras acuosas. 
- Se ha abordado la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 
(GC-MS) como técnica de determinación para las drogas de abuso (derivados del cannabis 
y ATS), debido a su menor coste y mayor simplicidad en comparación con los sistemas de 
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS), que 
se emplean habitualmente en la bibliografía, obteniendo excelentes resultados. 
- Se ha profundizado en los diferentes modos de derivatización que se pueden 
llevar a cabo cuando se emplea la SPME. Por una parte, se ha evaluado la habilidad de dos 
reactivos sililantes  para llevar a cabo una derivatizacion on fiber de los cannabinoides. 
Mientras que en el caso de los ATS se ha abordado una derivatización in situ empleando 
isobutilcloroformiato que forma derivados estables en agua.  
- Se ha comprobado la posibilidad de transferir la metodología desarrollada para 
ATS en muestras acuosas a muestras biológicas (orina) con unos excelentes resultados en 
cuanto a linealidad, sensibilidad y robustez. 
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 - Con la metodología desarrollada se ha confirmado la presencia de Δ9-
tetrahidrocannabinol (THC) en el agua residual, pese a ser uno de los analitos a los que 
menos atención se le ha prestado en el estudio de drogas de abuso en la bibliografía. 
Además, se ha detectado la contaminación de las aguas superficiales que reciben las 
descargas de las estaciones depuradoras de aguas residuales (WWTPs)  con la presencia 
de trazas de drogas de abuso. 
 - Se ha comprobado la idoneidad de los cartuchos poliméricos de modo mixto 
para retener de forma efectiva (mediante SPE) analitos polares con constantes de acidez 
muy diferentes pertenecientes a la familia de las benzodiacepinas (BZPs) y compuestos 
relacionados. También se estudió la dependencia de los  efectos de matriz con el factor 
de concentración de los extractos al emplear LC-MS/MS como técnica de determinación. 
 - Por otra parte, el polipropileno ha demostrado ser un excelente material  de 
extracción para la misma familia de fármacos permitiendo desarrollar métodos 
multianalito con la sensibilidad necesaria para su determinación medioambiental. De 
nuevo, el empleo de disolventes ha sido mínimo y la robustez de la técnica ha sido 
demostrada en diferentes matrices acuosas. A pesar de necesitar tiempos de extracción 
largos, su simplicidad permite realizar múltiples extracciones simultáneamente y con un 
coste muy bajo, aunque para la extracción de compuestos muy ácidos es preferible el 
empleo de SPE. 
 - Se han estudiado diferentes tratamientos para el almacenamiento de las 
muestras, observando que las condiciones ácidas tradicionalmente aplicadas para 
minimizar la actividad biológica no eran las más adecuadas para estabilizar los 
metabolitos con grupos 7-amino de las BZPs ya que conducían a su desaparición.  
 -Con el desarrollo de estas dos metodologías analíticas se ha confirmado por 
primera vez en España, la presencia en aguas residuales de diferentes BZPs y algunos de 
sus metabolitos humanos (p.ej temazepam y  ácido ritalínico). Los datos obtenidos 
ofrecen una panorámica actual sobre la presencia de un amplio número de ansiolíticos e 
hipnótico-sedantes en aguas residuales y superficiales en España. Además, a partir de 
estos datos se podría extender potencialmente la metodología de estudios 
epidemiológicos a partir de las aguas residuales. Con ello, se podría estimar el consumo 
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de estos fármacos, susceptibles de un uso abusivo/ilícito, de manera similiar a como ya se 
ha realizado para las drogas de abuso.  
 - Se ha confirmado que la disposición estructural de la fase extractante en la FPSE 
permite un rápido acceso de los analitos, lo que se traduce en tiempos de extracción 
mucho menores que con otros dispositivos. Además, la mayor cantidad de fase permite 
obtener límites de cuantificación más bajos que con la mayoría de métodos basados en el 
equilibrio para la determinación de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs). 
El empleo de FPSE ha permitido obtener una metodología con muy poco consumo de 
disolvente orgánico y libre de efectos de matriz. Como consecuencia, se ha desarrollado 
una metodología muy rápida y sencilla para la determinación de NSAIDS en muestras 
acuosas.  
 - El análisis de muestras de agua residual (influente y efluente) y agua superficial 
revela concentraciones de NSAIDs claramente superiores a las de otros fármacos 
estudiados en esta Tesis, con valores alrededor de 2 o 3 órdenes de magnitud mayores. 
En relación con estudios previos en la misma zona se pudo observar un incremento en la 
presencia de ibuprofeno, mientras que para el resto de NSAIDs se observaron 
concentraciones similares. Además se confirma la baja degradación del diclofenaco con 
los tratamientos que se llevan a cabo en la WWTP con lo que se puede concluir una  
presencia de NSAIDS en el medio acuoso cada vez más recalcitrante.  
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This chapter summarizes the main conclusions from this Thesis. Detailed 
conclusions for each of the published articles are presented in the previous chapter.  
Different extraction techniques based on sorptive extraction on polymeric 
sorbents were optimized and validated during this Thesis. Some of them are well-
established tecniques, as solid-phase microextraction (SPME) and solid-phase extraction 
(SPE) and others have received less attention, as it is the case of low cost commercial 
polymers or fabric phase sorptive extraction (FPSE). Also, it has been demonstrated that 
sewage and surface water are clearly polluted with antropogenic compounds, particularly 
by those related to the consumption of drugs of abuse and pharmaceuticals. 
- SPME has proved to be a solvent free technology with excellent sensitivity and 
robustness for the extraction of cannabinoid derivatives and amphetamine-type 
stimulants (ATS) in aqueous samples. 
- Gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) was the technique 
selected to carry out the determination of drugs of abuse due to its low cost and simplicity 
as compared to liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-
MS/MS) systems, traditionally employed in the literature for these analytes, and was 
proven to provide good results. 
- Different derivatization reagents in combination with SPME were evaluated: 
silylating reagents to carry out the on fiber derivatization of cannabinoids and 
chloroformiates for the in situ derivatization of ATS.  
- The posibility to transfer the metodology developed for the determination of 
ATS in aqueous samples to a biological matrix (urine) has also been tested. Excellent 
results in terms of lineality, sensitivity and trueness were obtained.  
- The presence of Δ9-tetrahidrocannabinol (THC) in wastewater has been 
confirmed, despite being one of the analytes to which less attention has been paid in 
the literature. The pollution of surface waters receiving discharges from wastewater 
treatment plants (WWTPs) has also been confirmed, since traces of drugs of abuse were 
also detected. 
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 - The potential of polymeric mixed-mode cartridges to effectively retain polar 
compounds with very different acid/base properties belonging to the family of 
benzodiacepines (BZPs) and related chemicals by SPE has been demonstrated. Also, the 
relationship between matrix effects in the LC-MS/MS and the concentration factor was 
studied in depth.  
 - As an alternative to SPE, polypropylene has demonstrated to be an excellent 
material for the microextraction of BZPs and related chemicals, with the necessary 
sensitivity for environmental applications. Again, as with SPME, the use of solvents was 
minimal and the robustness of the technique has been demonstrated in several aqueous 
matrices. Despite requiring long extraction times, its simplicity allows multiple extractions 
being performed simultaneously at very low cost, although SPE is preferred for the 
extraction of the most acidic analytes. 
 - The study of sample storage showed that the acidic conditions traditionally 
applied to minimize biological activity were not the most suitable to stabilize metabolites 
of BZPs containing 7-amino functionalities. 
 - With the development and validation of these two methodologies, for  first time 
in Spain, different BZPs and human metabolites have been detected in wastewater (e.g. 
temazepam or ritalinic acid). The data obtained provided an overview of the presence of 
a large number of anxiolytic and hypnotic-sedative compounds in sewage and surface 
waters in Spain. Furthermore, these data could be potentially used to estimate the 
consumption of these drugs, susceptible to abuse/misuse, using the “wastewater-based 
epidemiolgy” approach that has already been described for drugs of abuse. 
 - The structural arrangement of the extractant phase in FPSE allowed a quick 
access of analytes to the extractant, with equilibrium times much lower than those 
obtained with other techniques. Furthermore, as it incorporates a higher amount of 
sorbent, the limits of quantification obtained are lower than those obtained with most 
equilibirum-based methods for non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs). As a 
consequence, a very simple and rapid analytical methodology for the determination of 
NSAIDs in aqueous samples was proposed with low solvent consumption and free of 
matrix effects. 
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 - The concentrations of NSAIDs detected in (raw and treated) wastewater are 
clearly higher than those of the other drugs studied in this Thesis, with values around 1 to 
3 orders of magnitude higher. In contrast to previous studies in the same area, it was 
observed an increase in the presence of ibuprofen, while other NSAIDs concentrations 
were similar. Moreover, the low removal of diclofenac by the treatments performed in 
the WWTPs was confirmed. So, the presence of NSAIDS in the aqueous medium seems to 
be still an issue. 
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A 
ACN Acetonitrile Acetonitrilo 
AcOEt Ethyl acetate Acetato de etilo 
AEMPS Spanish Pharmaceuticals and Health Products 
Agency 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios 
ADHD Attention deficit/hyperactivity disorder Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad 
APCI Atmospheric-pressure chemical ionization  Ionización química a presión atmosférica 
APPI Atmosferic-pressure photoionization  Fotoinización a presión atmosférica 
ATC Anatomical, therapeutical and chemical 
classification system 
Sistema de clasificación anatómica, terapéutica y 
química  
ATS Amphetamine-type stimulants Estimulantes de tipo anfetamínico 
B 
BCF Butylchloroformate Butilcloroformiato 
BSA N,O-bis(trimethylsilyl)acetamide N,O-bis(trimetilsilil)acetamida 
BSTFA N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida 
BZPs Benzodiazepines Benzodiacepinas 
C 
CAR/PDMS Carboxen/polydimethylsiloxane Carboxen/polidimetilsiloxano 
CF Correction factor Factor de corrección 
CID Collision‐induced dissociation Disociación inducida por colisión 
CW Carbowax Carbowax 
CW/TPR Carbowax/templated resine Carbowax/resina templada 
D 
DAWN Drug Abuse Warning Network Red Norteamericana de Alerta sobre Abuso de 
Drogas  
DDD Daily-defined dose Dosis diarias definidas 
DI-SPME Direct-mode solid-phase microextraction Microextracción en fase sólida en modo 
inmersión o directo 
DLLME Dispersive liquid-liquid microextraction Microextracción líquido-líquido dispersiva 
DMS Sulfato de dimetilo
DSPE 
Dimethyl sulfate
Dispersive solid-phase extraction Extracción en fase sólida en modo dispersivo 
DVB/CAR/PDMS Divinilbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane Divinilbenceno/carboxen/polidimetilsiloxano 
E 
EC50 Half maximal efective concentration Concentración media de efecto observado 
ECD N-(3-dimethylaminopropil)-N’-etilcarbodiimide 
cloride 
Cloruro de N-(3-dimethilaminopropil)-N’-
etilcarbodiimida 
EtCF Ethylchloroformate Etilcloroformiato 
ECF Effective concentration factor Factor de concentración efectivo 
ECOSAR Ecological Structure Activity Relationships 
EDADES Spanish survey on  alcohol and drug 
consumption 
EE Extraction efficiency 
Relación entre la Estructura y la Actividad 
Ecológica 
Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en la 
población general en España  
Eficacia de extracción 
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EI Electron impact Impacto electrónico 
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Adiction 
Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías 
EPA Environmental Protection Agency of the United 
States  
Agencia Estadounidense de Protección del 
Medioambiente  
ESI Electrospray source ionization Ionización por electrospray 
F 
FDA United States Food and Drug Administration Agencia de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos  
FPSE Fabric phase sorptive extraction Extracción con polímeros modificados 
químicamente 
G 
GABA Gamma-aminobutyric acid Ácido gamma-aminobutírico 
GCB Graphitized carbon black Carbón grafitizado  
GC Gas chromatography Cromatografía de gases 
H 
HCF Hexylcholoformate Cloroformiato de hexilo 
HFBA Heptafluorobutyric acid Ácido heptafluorobutírico 
HFBCl Heptafluorobutyric acid chloride Clorluro de ácido heptafluorobutírico 
HF-LPME Hollow-fiber liquid-phase microextracción Microextracción en fase líquida con fibra hueca  
HLB Hydrophilic-lipophilic balance Balance hidrofílico-lipofílico 
HMDS Hexamethyldisilazane Hexametildisilazano 
HPLC/LC High performance liquid chromatography  Cromatografía líquida de alta resolución 
HS-SPME Head-space solid-phase microextraction  Microextracción en fase sólida en modo espacio 
de cabeza 
I 
iBCF Isobutylchloroformate Cloroformiato de isobutilo 
IDL Instrumental detection limit Límite de detección instrumental 
INCB International Narcotics  Control Board  Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes 
IQL Instrumental quantification limit Límite de cuantificación instrumental 
ISO International Organization for Standarization Organización Internacional de Normalización 
IT Ion trap Trampa de iones 
K 
Kow Octanol-water partition coefficient Coeficiente de partición octanol-agua 
L 
LC Liquid chromatography Cromatografía líquida 
LC50 Half maximal lethal concentration Concentración letal media 
LIT Linear-ion trap Trampa de iones lineal 
LLE Liquid-liquid extraction Extracción líquido-líquido 
LOD Limit of detection Limite de detección 
LOEC Lowest observed effect concentration Concentración más baja a la que se observa un 
efecto 
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LOQ Limit of quantification Límite de cuantificación 
LVI Large-volume injection  Inyección de grandes volúmenes  
M 
MASE Membrane-assisted solvent extraction Extracción con disolventes asistida con 
membranas 
MAX Mixed-mode anionic exchange Intercambiador aniónico de modo mixto 
MBTFA N-methyl-bis(trifluoroacetamide) N-metil-bis(trifluoroacetamida) 
MCX Mixed-mode cationic exchange Intercambiador catiónico de modo mixto 
ME Matrix effects Efectos de matriz 
MeOH Methanol Metanol 
MEPs Microextraction in a packed syringe Microextracción en jeringas empaquetadas 
MIPs Molecular imprinted polymers Adsorbentes de impronta molecular  
MISPE Molecular imprinted solid-phase extraction Extracción en fase sólida empleando polímeros de 
impronta molecular 
MRM Multiple reaction monitoring  Monitorizacion de iones múltiples 
MS Mass spectrometer/Mass spectrometry Espectrómetro de masas/Espectrometría de 
masas 
MS/MS Tandem mass spectrometry  Espectrometría de masas en tándem 
MSTFA N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida  
MTBSTFA N-(tert-butyldimethylsilyl)-N-
methyltrifluoroacetamide 
N-(tert-butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida 
MW Molecular weight Peso molecular 
N 
NIST National Institute of Standards and Technology Instituto Nacional para la Estandarización y la 
Tecnología 
NSAIDs Non-steroidal anti-inflammatory drugs Antiinflamatorios no esteroideos 
O 
OECD Organization for Economic Co-operation and 
Development 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 
P 
PA Polyacrilate Poliacrilato 
PCF Propylchloroformate Propilcloroformiato 
PDMDPS Polydimethyldiphenylsiloxane Polidimetildifenilsiloxano 
PDMS Polydimethylsiloxane Polidimetilsiloxano 
PDMS/DVB Polydimethylsiloxane/divinilbencene Polidimetilsiloxano/divinilbenceno 
PEG Polyethylenglycol Polietilenglicol 
PES Polyethersulphone Polietersulfona 
PFBBr Pentafluorobenzyl bromide Bromuro de pentafluorobenzilo 
PTFE Polytetrafluoroethylene Politetrafluoroetileno 
PGC Porous graphitic carbon Carbón negro poroso  
PP Polypropilene Polipropileno 
PS-DVB Polyestirene-divinilbenzene Poliestireno-divinilbenceno  
V. ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 
 
 
258 
PTHF Polytetrahydrofurane Politetrahidrofurano 
Pvapor Vapour pressure Presión de vapor 
Q 
Q Quadrupole analyzer Analizador de cuadrupolo o cuadrupolar 
QqQ Triple quadrupole analyzer Analizador de triple cuadrupolo 
R 
RAM Restricted access materials Adsorbentes de acceso restringido 
REITOX European Information Network on Drugs and 
Drug Addiction 
Red Europea de Información sobre Drogas y 
Adicciones 
 RSD Relative standard deviation Desviación estándar relativa 
S 
SBSE Stir-bar sorptive extraction Extracción mediante absorción sobre barras 
agitadoras 
SDME Single-drop microextraction   Microextracción con gota  
SIM Selected ion monitoring Monitorización del ión seleccionado 
SIS Selected ion storage Almacenamiento del ión seleccionado 
S/N Signal-to-noise ratio Relación señal-ruído 
SPE Solid-phase extraction Extracción en fase sólida 
SPME Solid-phase microextraction Microextracción en fase sólida 
T 
TBA Tetrabutylammonium Tetrabutilamonio 
TBDMS tert-butyldimethylsilyl tert-butildimetilsililo 
TBDMSC tert-butyldimethylchorosilane tert-butildimetilclorosilano 
TCF Theoretical concentration factor  Factor de concentración teórico 
TDU Termodesorption unit Sistema de termodesorción 
TEA Triethylamine Trietilamina 
TEST Toxicity Estimation Software Tool Software para la Estimación de la Toxicidad 
TFA Trifluoroacetic acid Ácido trifluoroacético 
TFAA Trifluoroacetic anhydride Anhídrido trifluoroacético 
TFEA Trifluoroethylamine hydrochloride Hidrocloruro de trifluoroetilamina 
TMS Trimethylsilyl  Trimetilsililo 
TMSC Trimethylchlorosilane Trimetilclorosilano 
TMSH Trimethylsulfonium hydroxide Hidróxido de trimetilsulfonio 
TOF Time of flight analizer Analizador de tiempo de vuelo 
U 
UNODC  United Nations Office on Drugs and Crime Oficina para las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito 
U(H)PLC Ultra (high)performance liquid chromatography  Cromatografía líquida ultra rápida  
US Ultrasounds energy Energía de ultrasonidos 
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US-LLE Ultrasound liquid-liquid extraction Extracción líquido-líquido asistida por 
ultrasonidos 
V 
VP-DVB N‐vinilpirrolidona‐divinilbenceno  N-vinilpirrolidone-divinilbenzene 
W 
WAX Weak-anionic exchange Intercambiador aniónico débil 
WCX Weak-cationic exchange Intercambiador catiónico débil 
WHO World Health Organization Organizacion Mundial de la Salud 
WWTPs Wastewater treatment plants Plantas de tratamiento de agua residual 
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ABSTRACT
Aims To perform wastewater analyses to assess spatial differences and temporal changes of illicit drug use in a large
European population. Design Analyses of raw wastewater over a 1-week period in 2012 and 2013. Setting and
Participants Catchment areas of wastewater treatment plants (WWTPs) across Europe, as follows: 2012: 25WWTPs
in 11 countries (23 cities, total population 11.50 million); 2013: 47 WWTPs in 21 countries (42 cities, total popula-
tion 24.74 million). Measurements Excretion products of five illicit drugs (cocaine, amphetamine, ecstasy, metham-
phetamine, cannabis) were quantified in wastewater samples using methods based on liquid chromatography coupled
to mass spectrometry. Findings Spatial differences were assessed and confirmed to vary greatly across European
metropolitan areas. In general, results were in agreement with traditional surveillance data, where available. While
temporal changes were substantial in individual cities and years (P ranging from insignificant to <10−3), overall means
were relatively stable. The overall mean of methamphetamine was an exception (apparent decline in 2012), as it was
influencedmainly by four cities. Conclusions Wastewater analysis performed across Europe provides complementary
evidence on illicit drug consumption and generally concurswith traditional surveillance data.Wastewater analysis can
measure total illicit drug use more quickly and regularly than is the current norm for national surveys, and creates
estimates where such data does not exist.
Keywords Amphetamine, cannabis, cocaine, drugs of abuse, ecstasy, methamphetamine, sewage.
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INTRODUCTION
Illicit drug use is a covert and hidden activity that pre-
sents methodological challenges for drug surveillance
systems. Questionnaire-based survey methods have
traditionally been an important component of the
approaches employed to monitor drug use, but it is rec-
ognized that these methods are not sufficient to monitor
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trends in drug use adequately and quickly, and require
complementary data from other sources [1,2]. The analy-
sis of the excretion products of illicit drugs in wastewater
[wastewater analysis (WWA)] has been explored since
2008 as an additional approach for estimating illicit drug
use within specified regions, i.e. the catchment areas of
wastewater treatment plants (WWTP) [3,4]. While the
approach cannot provide information on the behaviour
of single users and on their demographics, there are a
number of ways in which WWA can complement other
survey methods and provide additional information to
understand the illicit drug situation more clearly. Waste-
water data can be obtained within short time-frames, are
not prone to response biases and can help in identifying
the spectrum of illicit drugs being used by a population.
This is potentially important, given the emergence of new
psychoactive substances [5]. Drug users are often
unaware of the actual substance or mix of substances
they are consuming, which makes self-report data unre-
liable. Wastewater analysis is therefore a potential
approach to detect and estimate the use of new psycho-
active substances; however, it should be noted that
more information is necessary regarding their
biotransformation pathways.
Wastewater analysis can provide information on daily,
weekly, monthly and annual variations in illicit drug use.
The weekly profile of cocaine and amphetamine-like
stimulants use has already been assessed by collecting
consecutive daily wastewater samples, which revealed
higher use of these substances during weekends [6–12].
The monitoring of temporal trends in illicit drug con-
sumption over a longer period of time (months) by WWA
has been evaluated in three studies, and the major con-
clusions were that there was typically an increase of illicit
drug use during holiday periods [11,13,14]. Wastewater
analysis was further applied to detect yearly trends in
illicit drug consumption in Italy andAustralia [15,16]. In
conclusion, this approach can provide important and
timely information on short- and long-term trends in
illicit drug use.
Wastewater studies in different countries have also
detected regional variations in illicit drug use [17–22].
The influence of urbanization on the use of illicit drugs
was evaluated in Oregon (USA) and South Australia and
Queensland (Australia), concluding that the use of illicit
drugs was higher in urban regions compared to more
rural areas [9,14,23]. Wastewater analysis has also been
applied to detect transnational differences in illicit drug
use. The consumption of five substances was evaluated
by analysing wastewater from 19 European cities for a
1-week period in 2011 [24]. Wastewater analysis can
thus complement survey methods for a clearer under-
standing of actual spatial differences and temporal
changes in illicit drug use.
However, until now no international study has been
performed coveringmultiple countries overmultiple years
with a common protocol and adequate quality control
measures. Therefore, the aims of this study were to:
1 collect wastewater samples from multiple European
locations in 2012 and 2013;
2 calculate population-normalized mass loads of
benzoylecgonine [BE; as indicator for cocaine
(COC) use], amphetamine (AMP), methampheta-
mine (METH), ecstasy [3,4-methylenedioxy-
methamphetamine (MDMA)] and 11-nor-9-carboxy-
delta9-tetrahydrocannabinol [THC-COOH; as indicator
for tetrahydrocannabinol (THC) use]; and
3 perform analytical quality control through inter-
laboratory tests.
METHODS
Sewer system characterization
Relevant information for each WWTP catchment was
gathered systematically bymeans of a standardized ques-
tionnaire. An extended version of the questionnaire
developed for earlier studies [24,25] was used (Support-
ing information, Appendix S1). It comprises more than
50 questions classified according to importance. The
number of the most important questions per category is
indicated in brackets (year 2012/year 2013): General
information (1/1), Catchment and population (2/5),
Sewer system (2/2), WWTP influent (1/1), Sampling
(5/5), Flowmeter (3/3), Sample handling (9/9), Monitor-
ing period (5/5).
Sampling and analysis
A 1-week period was targeted in 2012 (17–23 April) and
2013 (6–12 March). Daily 24-hour composite raw
wastewater samples were collected over 7 consecutive
days. Considering stability, metabolism and unambigu-
ous indication of drugs actually having been consumed,
the most suitable target residues were targeted: BE, AMP,
METH, MDMA and THC-COOH [4]. It should be noted
that the consumption of COC and THC was monitored
through the analysis of their main metabolite because of
higher concentrations and higher stability in wastewater.
Samples were spiked with isotope-labelled internal
standards, either filtered and extracted immediately on
solid-phase extraction cartridges or frozen at −20 °C until
analysis. Each laboratory used fully validated analytical
methods: target compounds present in the liquid phase of
the wastewater were quantified in final extracts or with
direct injection applying liquid chromatography coupled
to tandem mass spectrometry or high-resolution mass
spectrometry [25].
2 Christoph Ort et al.
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For quality assurance, each laboratory participated in
yearly inter-laboratory tests (de Voogt et al., unpub-
lished). External quality control samples were evaluated
(one standard in methanol and two fortified raw waste-
water samples). A reliable estimation of the method limit
of quantification (LOQ) was performed by evaluating the
signal-to-noise ratio in these samples. In 2012, one of 14
laboratories did not meet the requirements for any com-
pound in the inter-laboratory test and was excluded. In
2013, only METH results of one of 15 laboratories had to
be excluded.
Calculations
Daily mass loads (g/day) of drug residues entering the
WWTPs were calculated by multiplying measured con-
centrations (ng/L) in daily samples with the correspond-
ing wastewater volumes (L/day). To compare cities of
different sizes, mass loads are normalized by the popula-
tion size of the catchment (mg/1000 people/day). The
estimated consumptionof COC (sectionBenzoylecgonine)
was back-calculated from the population-normalized
mass loads of BE using a correction factor of 3.59 that
takes the urinary excretion rate of COC into account for
different dosages and routes of administration [25].
Uncertainty assessment
Mainly four components of uncertainty may affect the
estimation of population-normalized drug loads: sam-
pling (US), chemical analysis (UC), flow rate measurement
(UF) and population estimation (UP). Because the focus of
this study is on mass loads in wastewater, uncertainties
related to excretion rates and biodegradation in sewers
are not considered. When estimating the overall uncer-
tainty UT of a mean value over an n-day monitoring
period, uncertainty components that are random and
independent on every day will be reduced by sqrt(n). This
applies to US, as each sample is collected physically inde-
pendent of the day before. All other components cannot
be reduced by sqrt(n): (i) population is only estimated
once, (ii) chemical analysis is carried out for all samples in
one batch, and (iii) if a flowmetermeasures flows system-
atically incorrectly, it will be in the same direction every
day. All components can be considered as independent.
As long as US, UC and UF ≤ 30% and UP ≤ 10% [relative
standard deviation (RSD)], an estimation of UT is valid
with an approximative formula (e.g. [26]). AMonte Carlo
simulation was used to avoid underestimating UT system-
atically because a conservative estimate of UP in our
study is 20% (see Supporting information, Appendix S2).
RESULTS
Table 1 lists participating cities: in 2012, 25 WWTPs in
11 countries were included (23 cities, total population
11.50 million); in 2013, there were 47 WWTPs in 21
countries (42 cities, total population 24.74 million). For
comparison, 2011 data [24] were also used (21 WWTPs
in 11 countries; 19 cities, total population 14.12
million). Figures 1–5 summarize all results. Countries
are ordered based on average loads over all years. The
numbers in brackets indicate cities’ overall ranks. While
absolute variability within 1-week periods (grey range) is
obviously higher for high loads, relative variability is not
substantially different throughout the entire load range
and may vary from year to year, even within a location.
The colour of the lines between the means indicate
whether the change from 1 week in 1 year to 1 week in
another year is significant (Wilcox, α = 0.05). Table 2
summarizes overall means, separately for cities that par-
ticipated in all 3 years (cities in bold type in Figs 1–5) and
for all cities per year (excluding cities that exhibited
explainable anomalies, i.e. cities in italic type in Figs 1–
5). Concentration values that were <LOQ were treated as
follows: (1) if all values at a location for a certain com-
pound were <LOQ, loads were set to zero; (2) if at least
one value was >LOQ, values <LOQ were replaced with
0.5 × LOQ. Dashed grey lines indicate a population-
weighted overall mean for 2013 (all cities except cities in
italics). When weekly patterns were evaluated in 2012,
previous findings were confirmed, i.e. higher loads on
weekends for BE, andMDMAand no substantial variation
for AMP, METH and THC-COOH [24] (see Supporting
information, Appendix S4).
Benzoylecgonine
The highest weeklymean BE loads in the period 2011–13
were observed in wastewater from Amsterdam, Antwerp,
London and Zurich and were between 400–850 mg/
1000 people/day (Fig. 1). Loads were also relatively high
(between 200–550 mg/1000 people/day) in Barcelona,
Basel, Geneva, Utrecht and Eindhoven. The lowest values
(<100 mg/1000 people/day) were observed in locations
from northern, eastern and southern Europe. These
results suggest a clear geographical difference in COC
consumption, with higher use in western Europe. This is
further demonstrated when BE loads in locations from
Germany are evaluated. Loads in Dresden (eastern
Germany) are negligible, similar to the amounts seen in
the Czech Republic, while loads in Dortmund (western
Germany) are comparable to the loads observed in the
Belgian, Dutch and Swiss cities.
The overall population-weighted mean loads of BE for
the 16 locations included in all 3 years were almost iden-
tical (Table 2). This suggests a stable use of COC in the
investigated locations in the period 2011–13. Location-
specific results from 2011, 2012 and 2013 are generally
in agreement (Fig. 1); however, in some cases, variations
Wastewater data covering 24.74 million people 3
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occurred. An increase in BE loads from 2012 to 2013
was observed in the Belgian and Swiss locations, while a
decrease was observed in two Dutch locations (Utrecht
and Amsterdam).
Besides the high variation of mean BE loads observed
across Europe, this study also highlights differences
among locations within countries. Results from Belgium,
Czech Republic, Germany, Serbia, Slovakia, Sweden and
Switzerland suggest that the consumption of COC is
lower in smaller towns compared to larger cities (Table 1,
Fig. 1). Qualitatively, this is in agreement with studies
investigating more locations within a country [17–22],
although some of these rely on grab samples or single
days only. The difference between Dresden and
Dortmund, two cities of similar size, is attributable to
their geographic location within Germany, as discussed
previously.
The population-weighted mean COC consumption,
calculated from BE loads (see Calculations), for locations
included in all study years is similar between years and
varies from 887 mg/1000 people/day in 2013 to
912 mg/1000 people/day in 2012. With 366 million
people living in the urbanized regions of the European
Union and a mean purity of 39% [standard deviation
(SD) = 12%] [27,28], a rough extrapolation would imply
that 832 kg of street purity COC per day is consumed by
the urbanized population in the European Union in
2013.
Amphetamine and methamphetamine
Because AMP is a urinary metabolite of METH and as
AMP in wastewater could subsequently result from the
use of METH, loads of both substances in wastewater
have to be evaluated in parallel. Moreover, the use of
certain prescription drugs, such as selegiline, may also
result in traces of AMP and METH in wastewater follow-
ing its metabolism; however, prescription rates indicate
that any contribution would typically be <1% of the total
AMP signal [24,29]. The most frequent amphetamine-
like substance detected in the majority of the investigated
locations was AMP. The highest AMP loads were found in
Belgium and the Netherlands, followed by locations in
northern Europe and western Germany. The locations
with the highest METH loads were found in the Czech
Republic, Slovakia, eastern Germany and northern
Europe, while the observed METH loads in the rest of the
studied locations was low to even negligible (Figs 2 and
3). The presented results suggest an apparent geographi-
cal difference in the use of the amphetamine-like stimu-
lants. The consumption of AMP is more widespread in
western Europe, while the use of METH is clearly shown
in northern Europe, Slovakia and Czech Republic. The
German results confirm the aforementioned trend in theTa
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use of amphetamine-like substances. In Dülmen and
Dortmund (West), relatively high AMP and negligible
METH use was observed, while for Dresden (East, proxim-
ity to Czech Republic) the opposite was found.
The weighted mean of METH loads for the cities that
were included in all study years declined by 45% from
2011 to 2013 (Table 2), due to some location-specific
changes. For AMP, the weighted mean of the cities
included in the 3 years is similar (Table 2). In contrast to
BE loads, the difference in AMP and METH loads between
smaller towns and bigger cities within a country is less
clear.
MDMA
The highest loads of MDMAwere found in western Euro-
pean locations, while locations in northern, eastern and
southern Europe presented substantially lower MDMA
loads (Fig. 4). This pattern is comparable to BE and AMP,
as demonstrated by the locations within Germany, with
low MDMA loads in Dresden and higher loads in
Dortmund.
The weighted mean of MDMA loads for the cities
included in all 3 study years was stable (Table 2). No sub-
stantial changes in per capitaMDMA loads between years
for the individual locations were observed, with some
exceptions (Fig. 4). The mass loads of MDMA from
Eindhoven in 2012 and 2013 were much higher com-
pared to 2011, and in Utrecht significantly higher loads
for MDMAwere observed in 2011 compared to 2012 and
2013. An explanation for these high loads in Utrecht
(2011) and Eindhoven (2012) is most probably a release
of unconsumed MDMA into the sewer system that was
confirmed by specific enantiomeric profiling of the waste-
water [30]. These outliers were not taken into account
when assessing temporal changes. MDMA loads are gen-
erally higher in larger cities compared to smaller towns,
as can be seen in different locations within Belgium,
Finland, Germany, Serbia and Slovakia. A notable excep-
tion is St Gallen in Switzerland, which showed MDMA
loads comparable to the larger city of Zurich.
THC-COOH
The determination of THC-COOH in wastewater poses
some (pre-)analytical challenges, and as a result not all
laboratories could report results for this THC metabolite.
Furthermore, results from the performed inter-laboratory
exercises revealed that participating laboratories that
reported results for THC-COOH have comparable analyti-
cal methods (Z-scores within the limits), but because of
some unknown pre-analytical losses, underestimations of
the absolute amounts are probably made (de Voogt et al.,
unpublished). In the present study, however, this is not a
real issue, because the focus lies on the relative compari-
son of THC-COOH loads.
In contrast to the other investigated substances, no
clear geographical pattern could be observed for THC-
COOH loads in the different European locations (Fig. 5).
The values for Amsterdam were (expectedly) the highest,
as Amsterdam is known for its coffee shops and because
the Netherlands produces large amounts of herbal can-
nabis with a relatively high content of THC [31]. Also
notable are the high loads observed in the city of Novi
Sad, Serbia.
The weighted mean of THC-COOH loads for cities that
were included in all 3 years showed some subtle varia-
tion, pointing out a variable cannabis use (amount or
potency) between 2011 and 2013 (Table 2). No clear dif-
ference in THC-COOH loads between smaller towns and
larger cities could be observed from the gathered data.
DISCUSSION
Comparison of wastewater results with surveillance
data
Europe has an established multi-indicator system for
drug surveillance that is based on standardized demand
and supply information, as well as research and intelli-
gence sources [32]. Prevalence estimates are derived from
a mixture of survey results and indirect statistical
methods that try to estimate the unobserved cases from
registers of observed drug users, such as treatment
attendees or arrestees [33]. These methods can provide
information on the main classes of users, the frequency
and mode of use of a drug as well as on the purity of the
substances available on the market, while WWA can
provide objective and timely information on the total
amount of a drug used in a specific area. These methods
are highly complementary and, if used together, can sub-
stantially improve the quality of information on drug use
patterns.
In terms of prevalence at the population level, the
findings from WWA are broadly in agreement, with
respect to relative drug use levels, with existing estimates,
although they are not directly comparable. The wastewa-
ter data, however, highlight the need to consider the con-
tribution of high and low prevalence areas in the
estimates of total drug use within a population. Due to
differences in demographics, the ranking of the city-
based estimates reported in this study do not necessarily
have to agree with national survey-based estimates. This
points to the need to collect contextual information for a
meaningful interpretation of wastewater data. Future
monitoring campaigns should therefore (i) include more
cities with different demographics within a country and
(ii) evaluate monitoring design strategies to find an
12 Christoph Ort et al.
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optimum among feasible logistics, sufficient quality
control and representativeness for an entire year [34].
The spatiotemporal data on drug use data reported are
largely, but not totally, in line with what is observed from
surveys and other sources. The stable levels of COC sug-
gested by the presented wastewater data differs from
other demand and supply data, which report a decline in
COC use [35]. With WWA, it is currently not possible to
differentiate between smaller number of people using
larger amounts or vice versa, or even evaluating differ-
ences in consumption due to changes in purity. The
analysis on METH and AMP accords with other data
sources. The use of METH is long established in the Czech
Republic, Slovakia and eastern Germany [36], and more
recently supply-side data point to an increased use of
METH elsewhere, especially in Scandinavian countries
where it has, at times, displaced AMP. The situation
appears quite dynamic and largely supply-side-driven.
The wastewater data reported here accords with, and
complements, the existing analysis of this situation.
For both MDMA and cannabis use, the picture is less
clear. High levels of MDMA and THC-COOH might be
expected in the Dutch cities sampled, but it is surprising
that MDMA stands out so prominently with respect to
some of the other European cities. The most recent
supply-side data suggest that there is more MDMA avail-
able on the European market, and it is interesting to note
that there is no evidence of this from the wastewater data
reported here. The findings for THC-COOH in Amsterdam
are not too surprising, as it is known for its large non-
resident population using cannabis.
Uncertainty assessment
Details on estimating US can be found in [37,38]. Apply-
ing the same scenario as in [25]—i.e. 1% of users in the
population with two relevant, substance-related toilet
flushes—results in amaximumof 20% for a daily value of
US. An objective assessment of UCwas derived from inter-
laboratory tests and does not exceed 30% (de Voogt et al.,
unpublished). Operational accuracy of flow meters (UF)
still proves to be a challenge, and in this study was
assumed conservatively to be 20% [39]. Despite advances
in estimating UP [40] it remains difficult to obtain a site-
specific estimate, and in our study we assume 20% (RSD)
as an average [25,40]. A conservative estimate of overall
uncertainty for a 7-day average based on WWA is
approximately 46% (RSD) for all substances and loca-
tions (see Supporting information, Appendix S2 for more
details). A sensitivity analysis reveals that reducing all
four uncertainty components Ui by approximately one-
quarter (US ≈UF ≈UP ≈15%, UC ≈23%) has the same effect
as trying to eliminate only one Ui (e.g. UC ≈ 0%); in both
cases the overall uncertainty would be around 33%.
In areas with leaky sewers the results fromWWAmay
tend towards an underestimation of actual illicit drug
loads.Acertain fractionof thewastewaterand illicit drugs
discharged fromhouseholdsmaynot arrive at theWWTP.
Informationon thepotential amountof exfiltrationcanbe
found inTable 1. Furthermore, in cases where population
size is estimated from nutrient loads in the wastewater
stream, the population could be overestimated if indus-
trial contributionsarenot properly subtracted.Thiswould
lead to an underestimation of population-normalized
drug loads. In contrast,WWAresultsmay tend towardsan
overestimationof population-normalizeddrug loads if the
residential population only was used for normalization,
but a net increase onworkdays is effective due to commut-
ers.This and additional information is provided inTable 1
and Supporting information, Appendix S3 for further
data interpretation.
CONCLUSIONS
By successfully increasing the number of participating
cities to 42 in 2013 (2011: 19, 2012: 23), this is now the
biggest application of WWA covering 24.74 million
people. The wastewater from approximately 8 million
people was analysed for BE, AMP, METH and MDMA
during a 1-week period over 3 consecutive years (approxi-
mately 4 million for THC-COOH). As such, this study pro-
vides the most actual evidence for the quantification of
spatial differences and temporal changes in the consump-
tion of illicit drugs across European regions. Relatively
stable loads for all investigated substances were observed,
except for METH (apparent decline in 2012). In general,
spatial differences were in agreement with surveillance
data, where available. Wastewater analysis provides the
possibility to collect, and report, measurements more
quickly and regularly than is the current norm for
national surveys. Wastewater analysis provides a unique
opportunity to obtain near-real-time data on illicit drug
use and for future comparison with other surveillance
data, or particularly where such data are missing. There-
fore, it should be considered for implementation on an
annual or even more frequent basis. Systematically gath-
ering information on catchment characteristics (sewer
system and population) seems as indispensable as inter-
laboratory tests for a meaningful comparison of waste-
water data, which requires concerted efforts of numerous
partners and disciplines.
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3. ERRATUM
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The following typographic errors were detected during the proofreading of this PhD 
dissertation: 
- In the publication III.1 “Determination of Δ9-tetrahydrocannabinol and 11-nor-9-
carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol in water samples by solid-phase microextraction with 
on-fiber derivatization and gas chromatography–mass spectrometry” (page 190) the m/z 
of the IS (THCCOOH-d3)  in  fig.4 should be “374.26”. 
-In the publication III.3 “ Determination of benzodiazepines, related pharmaceuticals and 
metabolites in water by solid-phase extraction and liquid-chromatography–tandem mass 
spectrometry” (page 207)  here is a mistake with R1 and R3 substituents in NDIA and 
MPHEN. For NDIA, R1 should be “Cl” and R3 should read “H”. For MPHEN, R1 should be 
“OCH3”.  
-In the publication III.4 “Application of polypropylene tubes as single-use and low cost 
sorptive extraction materials for the determination of benzodiazepines and zolpidem in 
water samples” (page 233) the “MRM transition quantifier” for AHALP in table  1 should 
be “325.3 (88)→216 (36.5)”   
